Este documento se ha obtenido directamente del original que
contenia todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos

‘q Hospital Clinico personales protegidos y los codigos que permitirian acceder al
original.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MATERIAL
NECESARIO PARA LOS SISTEMAS DE VENTILACION NO INVASIVA RESPIRONICS
V60/V60 PLUS Y TRILOGY PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

1. OBIJETIVOY ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberan cumplir los productos
sanitarios objeto de esta licitacion para el suministro de MATERIAL NECESARIO PARA
LOS SISTEMAS DE VENTILACION RESPIRONICS V60/V60 PLUS Y TRILOGY para atender las
necesidades asistenciales del Hospital Clinico San Carlos.

2. DESCRIPCION TECNICA DEL ARTICULO

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de
febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habran de acreditar
el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de disefio.

LOTE

ITEM CODIGO ESPECIFICACIONES TECNICAS

CANULA NASAL PARA APLICACION DE TERAPIA DE ALTO FLUJO DE OXIGENO.

e (Canula con arnés de correas con al menos 3 puntos de ajuste, incluyendo ajuste en la
zona superior craneal, para asegurar la sujecién de la canula con un alto grado de
estabilidad y evitando ademas presion en el pabellén auricular.

Incorpora un medidor de tallas en el propio empaquetado.

Compatible con los sistemas de ventilacion Respironics V60/V60 plus y Trilogy

Uso en pacientes adultos o pedidtricos a partir de al menos 20Kg.

Desechable.

Sin latex.

La autenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

[
e o o o o

338279 | Cénula nasal para alto flujo (Talla S)
338280 | Cénula nasal para alto flujo (Talla M)
338281 | Canula nasal para alto flujo (Talla L)
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MIATERIAL
NECESARIO PARA LOS SISTEMAS DE VENTILACION NO INVASIVA RESPIRONICS
V60/V60 PLUS Y TRILOGY PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

LOTE

ITEM CODIGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
CIRCUITO PACIENTE NO HUMIDIFICADO PARA VENTILACION MECANICA
NO INVASIVA (VMNI).
e  (Circuito de una sola rama o una sola pieza con:
o Al menos 22mm de didmetro.
o Puerto exhalatorio con calibracion predefinida del nivel de fuga.
o Linea de presion integrada.
2 002406 e Incorpora filtros virico-bacterianos preinstalados en la conexiéon al
ventilador y con posibilidad de incorporar filtro en el puerto exhalatorio.
e Compatible con los sistemas de ventilacién Respironics V60/V60 plus y
Trilogy
e Uso en pacientes adultos.
e Desechable.
e Sin latex.
CIRCUITO PACIENTE PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA
(VMNI) Y TERAPIA DE ALTO FLUJO DE OXIGENO.
e  (ircuito de una sola rama o una sola pieza con:
o Al menos 22mm de didmetro con calentamiento en linea
inspiratoria
o Puerto exhalatorio con calibracién predefinida del nivel de fuga.
o Linea de presion integrada.
o Disefado para combinar terapia por presion o por alto flujo sin
3 338282 cambiar el circuito.
e  El puerto exhalatorio debe permitir interponer un filtro virico/bacteriano
a la exhalacion.
e Compatible con tecnologia de calentadores AlRcon.
e  Compatible con los sistemas de ventilacién Respironics V60/V60 plus y
Trilogy
e Uso en pacientes adultos.
e  Desechable.
* Sin latex.
4 MASCARILLAS FACIALES DE VENTILACION MECANICA NO INVASIVA (VMNI).

Madrid, a 30 de junio de 2021

Fdo.:

Jefe del Servicio de Neumologia
Prof. Dr. José Luis Alvarez-Sala Walther

La autenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MIATERIAL
NECESARIO PARA LOS SISTEMAS DE VENTILACION NO INVASIVA RESPIRONICS

V60/V60 PLUS Y TRILOGY PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

LOTE

Tem | CODIGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
e Mascarilla facial con:
o Contorno de silicona que se apoya en el drea temporal y frontal
o Sin puerto exhalatorio integrado (no ventilada).
o Membrana de silicona en el almohadillado en contacto con el paciente
®  Arnés flexible con:
o Cuatro puntos de sujecion.
o Sistema de ajuste de presién con regulacion.
e Codos intercambiables para diferentes funcionalidades:
o Codos con vélvula antiasfixia para garantizar la seguridad del paciente
ventilado excepto en el codo azul para circuito de doble rama.
o Codos con puerto de broncoscopia que permita realizar la prueba sin quitar
la mascarilla
o Codo para ventilar con doble rama.
o Codo con fuga intencionada adicional
e Uso en pacientes adultos o pediatricos a partir de al menos 20Kg.
Compatible con los sistemas de ventilacion Respironics V60/V60 plus y Trilogy. 8.
¢ Medida predefinida con cédigo numérico del nivel de fuga intencionada de la §§
mascarilla en el ventilador especifico de no invasiva disponible en el hospital para el ;g
ajuste automadtico de la fuga intencionada y la monitorizacién de la fuga del paciente. §§
* Reutilizable, de uso hospitalario. S8
Sin latex g %’o
3.5
—— i
336189 | Mascarilla pediatrica (Talla XXS) 72
336188 | Mascarilla pediatrica (Talla XS) g%
336190 | Mascarilla adulto (Talla S) E:%
- Mascarilla adulto (Talla M) §§
002400 | Mascarilla adulto (Talla L) EE
- Mascarilla adulto (Talla XL)
MASCARILLAS ORONASALES DE VENTILACION MECANICA NO INVASIVA
5 e Mascarilla oronasal con:
o Con apoyo sobre la nariz y con apoyo bajo la nariz.
o Sin puerto exhalatorio integrado (no ventilada).
o Doble membrana de silicona en el almohadillado en contacto con el
paciente.
®  Arnés flexible con:

Madrid, a 30 de junio de 2021

Fdo.:

Jefe del Servicio de Neumologia
Prof. Dr. José Luis Alvarez-Sala Walther
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MIATERIAL
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LOTE

ITEM CODIGO ESPECIFICACIONES TECNICAS

o Con Almohadilla en la frente
o Sistema de ajuste de presién con regulacion.
e Codos intercambiables para diferentes funcionalidades:
o Codos con valvula antiasfixia para garantizar la seguridad del paciente
ventilado excepto en el codo azul para circuito de doble rama.
o Codos con puerto de broncoscopia que permita realizar la prueba sin quitar
la mascarilla
o  Codo para ventilar con doble rama.
o Codo con fuga intencionada adicional
e Codo con puerto integrado para nebulizador de malla vibratoria que permita la
nebulizacion en el codo sin desconectar el circuito o la mascarilla del paciente
e  Compatible con los sistemas de ventilacion Respironics V60/V60 plus y Trilogy
e Medida predefinida con c6digo numérico del nivel de fuga intencionada de la
mascarilla en el ventilador especifico de no invasiva disponible en el hospital para el
ajuste automatico de la fuga intencionada y la monitorizacién de la fuga del

paciente.
e Uso en pacientes adultos.
e Desechable, de uso hospitalario.
e Sin latex.

336191 | Mascarilla oronasal sobrenariz pequefia (Talla S)

336192 | Mascarilla oronasal sobrenariz mediana (Talla M)

336193 | Mascarilla oronasal sobrenariz grande (Talla L)

- Mascarilla oronasal sobrenariz extragrande (Talla XL)
- Mascarilla oronasal bajo la nariz pequeiia (Talla A)

- Mascarilla oronasal bajo la nariz mediana (Talla B)
- Mascarilla oronasal bajo la nariz grande (Talla C)

La autenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion

SET PARA VENTILACION MECANICA NO INVASIVA

e Compuesto por: mascarilla oronasal, circuito seco y arnés de sujecion.

6 e la mascarilla oronasal con:

o Con apoyo sobre la nariz y con apoyo bajo la nariz.

o Sin puerto exhalatorio integrado (no ventilada).

o Doble membrana de silicona en el almohadillado en contacto con el
paciente.

Madrid, a 30 de junio de 2021

Fdo.:

Jefe del Servicio de Neumologia
Prof. Dr. José Luis Alvarez-Sala Walther
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE MIATERIAL
NECESARIO PARA LOS SISTEMAS DE VENTILACION NO INVASIVA RESPIRONICS

V60/V60 PLUS Y TRILOGY PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

LOTE

ITEM CODIGO ESPECIFICACIONES TECNICAS

e  (Circuito de una sola rama o una sola pieza con:
o Diametro de al menos 22mm con calentamiento en linea inspiratoria.
o Puerto exhalatorio con calibracion predefinida del nivel de fuga.
o Linea de presion integrada.
®  Arnés flexible con:
o Con Almohadilla en la frente
o Sistema de ajuste de presién con regulacion.
e Codos intercambiables para diferentes funcionalidades:
o Codos con valvula antiasfixia para garantizar la seguridad del paciente
ventilado excepto en el codo azul para circuito de doble rama.
Codos con puerto de broncoscopia que permita realizar la prueba sin quitar
a mascarilla
o Codo para ventilar con doble rama.
o Codo con fuga intencionada adicional
e  Compatible con los sistemas de ventilacién Respironics V60/V60 plus y Trilogy
Medida predefinida con cédigo numérico del nivel de fuga intencionada de la
mascarilla en el ventilador especifico de no invasiva disponible en el hospital para el

(@]

ajuste automadtico de la fuga intencionada y la monitorizacién de la fuga del
paciente.

e Uso en pacientes adultos.

e Desechable, de uso hospitalario.

e Sin latex.

312634 | Set para ventilacion mecénica no invasiva pequeiia (Talla S)

312633 | Set para ventilacion mecdnica no invasiva mediana (Talla M)

002401 | Set para ventilacion mecanica no invasiva grande (Talla L)

La autenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizara, para los profesionales implicados, actuaciones de
transferencia de conocimiento en la correcta practica clinica del manejo de los
productos suministrados.

Madrid, a 30 de junio de 2021

Firmado digitalmente por: SOTO BONEL JOSE FRANCISCO Fdo.:
Fecha: 2021 07 06 14:11

Jefe del Servicio de Neumologia
Prof. Dr. José Luis Alvarez-Sala Walther
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