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1. OBIJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto describir las caracteristicas
técnicas que debera cumplir el equipamiento médico que se describe en el lote que se
relaciona, su instalacién y puesta en marcha.

Las condiciones establecidas en este pliego tendran la consideraciéon de complementarias en
relacién con las de similar contenido en el pliego de cldusulas administrativas particulares que
habrdn de regir la contratacion de este expediente.

2. DESCRIPCION DEL EQUIPO E IMPORTE MAXIMO DE LICITACION

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero
de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habran de acreditar el
cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de disefio.

PRECIO BASE (AVZN TOTAL
UNT.S/IVA IMPONIBLE *) PRESUPUESTO

LOTE DESCRIPCION LOTE UND.

1 | MONITOR CONSTANTES | 23 252164 57.997,72 0,00 57.997,72

(*)EI'IVA sera el vigente en el momento de hacer el pedido

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www madrid ore/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

3. CARACTERISITICAS TECNICAS minimas que tienen que tener el equipamiento
licitado:

* Monitor de signos vitales, versatil y compacto; ligero, facil de transportar.

* Monitorizacion de la PANI sistélica, diastélica y media por método oscilométrico y algoritmo
de rechazo de artefactos para una mayor fiabilidad de la medida. Posibilidad de mediciones
continuas manual o automaticas.

* Monitorizacién de FC con indicacién de su procedencia (SpO2 o PANI). Monitorizacién de
Sp02 mostrando valor numérico y curva de plestimografia. Saturacion de oxigeno con
tecnologia no propietario, pudiendo conectar sensores de otras marcas como Masimo o
Nellcor y cambiar la tecnologia después, si procediera, sin cambiar el monitor.

* Pantalla color TACTIL de al menos 9” de alto contraste para su correcta visualizacion.

* Monitorizacion de temperatura axilar.

* Lector de cddigo de barras.

* Aplicacion adulta, pediatrica y neonatal.
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* Alarmas configurables de todos los pardmetros en sus limites superiores e inferiores.
Posibilidad de suspender y silenciar alarmas.

* Capacidad de visualizar al menos 600 lineas de registro de paciente.

* Intuitivo y fdacil de utilizar. Incorpora teclas de acceso directo para las funciones mds
habituales (silenciar alarmas, inicio y detencién de la PNI, tendencias, vuelta a pantalla
principal, etc.).

* Bateria de lon-litio integrada en el monitor para una mayor operatividad y rendimiento.
Facilmente reemplazable por el propio usuario. Indicador de estado del nivel de bateria, con
alarma visual y auditiva de falta de bateria.

* Exportacién directa de los valores a HIS y la futura HCE, y capacidad de comunicacion
bidireccional en formato estandar HL7 de demograficos de paciente y vuelta de resultados,
siguiendo las directrices del Dpto. de Sistemas y tecnologias de la informacién del Hospital.

* Comunicaciéon mediante Wifi y Ethernet. Compatible con los protocolos WPA Enterprise,
PEAP, MSCHAPV2 y autenticacidn por usuario y contrasena.

* Capacidad de inclusién de al menos 30 parametros manuales configurables segin
necesidades del hospital (Dolor, n° de respiraciones, glucemias, INR, etc.) siendo todos
exportables de forma estructurada y automatica y simultanea, basandose en el estandar HL7,
a la HCE del Hospital.

* Posibilidad de lector de cédigo de barras estandar ajeno al proveedor del equipo.

* Carro de transporte robusto y ergondmico para una mejor flexibilidad de movimiento, con
cesta para material fungible y asa.

* Posibilidad de definir en el monitor mensajes de alerta que se mostraran en el monitor
cuando haya algunos de los parametros vitales fuera de rango en combinacién con valores
especificos que el usuario introduzca en las observaciones o evaluaciones del paciente y, en
el que, ademas, se mostraran las acciones que el usuario debe realizar, como respuesta al
mensaje de alerta (al menos 3 protocolos)

* Integracion informatica incluida

* Todo HW, SW y/o licencias necesarias para el correcto desarrollo de las funcionalidades y
requerimientos descritos en este documento correrdn a cargo del adjudicatario.

4. El adjudicatario garantizard el adiestramiento técnico adecuado en el empleo de los
bienes licitados al personal implicado en el uso de los mismos.

5. Para la recepciéon y la conformidad de la puesta en marcha de los equipos, sera requisito
imprescindible el cumplimiento de las cldusulas siguientes:
1) El equipo descrito en la oferta debe suministrarse con todos aquellos dispositivos o
elementos de interconexién y accesorios necesarios para un total y correcto
funcionamiento.
2) La instalacion de los equipos se realizara en presencia del personal del servicio al que va

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www madrid ore/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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dirigido y de un técnico designado por el Servicio Técnico del Hospital. El servicio receptor
del equipo autorizara y supervisara la instalacion del mismo (en coordinacion con el
Servicio Técnico del Hospital).

3) La fecha de instalacién debera ser comunicada a dicho Servicio y al que vaya dirigido
con antelacion suficiente, mediante documento escrito (carta o fax).

4) Debera aportarse al servicio de Mantenimiento del Centro la siguiente documentacién
por cada equipo suministrado:

a. Descripcion del equipo y todos y cada uno de sus componentes principales con sus
numeros de serie correspondientes.

b. Documentacion técnica completa, incluyendo esquemas eléctricos mecanicos,
neumaticos hidraulicos y de otro tipo considerados necesarios del equipo principal y todos
y cada uno de sus componentes en idioma castellano.

6. LOS EQUIPOS Y TODOS SUS COMPONENTES SERAN DE NUEVA FABRICACION Y SIN
NINGUN COMPONENTE REACONDICIONADO.

Firmado digitalmente por: BERZOSA GRANDE JUAN MANUEL

Fdo.: Juan Manuel Berzosa Grande
Supervisor de Recursos Materiales de Enfermeria
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