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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL
SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE PARA EL SISTEMA DE GESTION DE
RESIDUOS LIQUIDOS, PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

1. OBIJETIVO Y ALCANCE.

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberdn cumplir los productos
sanitarios objeto de esta licitacién para el suministro de MATERIAL FUNGIBLE PARA EL
SISTEMA DE GESTION DE RESIDUOS LIQUIDOS, para atender las necesidades
asistenciales del Hospital Clinico San Carlos.

2. DESCRIPCION TECNICA DEL ARTICULO

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de
febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habran de acreditar
el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de disefio.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

FILTRO DESECHABLE DE 4 PUERTOS

e Fabricado en polietileno 100%.
e Cuatro puertos de aspiracion.
e Sistema de prevencidn del reflujo de residuos y antigoteo.

1.1 | 333521

DETERGENTE P/LIMPIEZA INTERNA SISTEMA DE RESIDUOS.

1.2 | 333522 | e Garrafa de al menos 9 litros.
e Compuesto por agua en al menos un 75%.
e Riesgo nulo de inflamabilidad.

e (Clasificado como dispositivo médico no estéril en al menos un 75%.
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LOTE | copiGo ESPECIFICACIONES TECNICAS

ITEM |

DISPOSITIVO DE ASPIRACION TIPO ALFOMBRA

e Maedidas aproximadas no superiores a 130 cm X 90 cm.
1.3 | 333523 | ¢ Compuesta de dos capas:
o Superior permeable, antideslizamiento.
o Inferior impermeable.
e Conexidn de tubos de aspiracion estdndar existentes en el Hospital.

3. DESCRIPCION TECNICA DEL EQUIPAMIENTO EN CESION

La empresa adjudicataria del LOTE 1 deberd ceder en uso y sin cargo para el Hospital
Clinico San Carlos, durante la vigencia del contrato, dos equipos para la gestion de
residuos liquidos, que deberdn ser compatibles con los productos ofertados, y cumplir
con las siguientes caracteristicas:

- Sistema permanente cerrado que transporta y elimina el residuo liquido
generado en Quiréfano.

- Nivel de aspiracion hasta 520 mmHg regulable.

- Dos depdsitos independientes.

- Capacidad de succion de minimo 4 tomas de forma simultanea.

- Capacidad de regular el nivel de aspiracion en el dispositivo en dos depdsitos
diferentes, de forma independiente al sistema de vacio del hospital.

- Monitorizacién de la cantidad de residuos recogida en cada depésito de forma
electrdnica.
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- Soporte para sueros motorizado que admite hasta 12 kg.

- Posibilidad de utilizar el dispositivo como evacuador de humo quirtrgico a
través de filtro HEPA y posibilidad de colocar filtro ULPA.

- Pantalla tactil interactiva.

- Sefiales acusticas de advertencia

Obligaciones adicionales del adjudicatario respecto a los equipos cedidos

e Dar servicio de soporte y asesoramiento cientifico-técnico via telefénica y/o
presencial en el momento que sea solicitado.

Mantenimiento de los equipos cedidos:

e El adjudicatario serad responsable del mantenimiento completo, garantizando el
perfecto estado de funcionamiento, sin coste adicional.

e El mantenimiento, al ser un contrato con cesion de equipamiento, sera total e
incluira los costes de mano de obra y todos los materiales, la sustitucién de piezas,
recambios y otros elementos necesarios para garantizar el correcto funcionamiento
de los equipos (mantenimiento preventivo, normativo y correctivo, etc.), asi como
la sustitucion del equipo en caso de parada, por cualquier causa no superior a 48
horas.

e Lasintervenciones se realizaran de manera que se produzca la minima interferencia
al desarrollo de las tareas propias del Hospital, y siempre con el conocimiento del
responsable de éste.

4. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria realizard, para los profesionales implicados, actuaciones de
transferencia de conocimiento en la correcta practica clinica del manejo de los
productos suministrados.
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