Hospital Universitario
SaludMadrid 12 de OCtUbre

EXPEDIENTE 2021-0-83

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES, PARA EL SUMINISTRO DE
BOLSAS Y SISTEMAS DE NUTRICION PARENTERAL PARA EL SERVICIO FARMACIA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE.

OBJETO DEL CONTRATO:

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Bolsas de nutricién parenteral multicapa,
Bolsas fotoprotectoras y Linea de llenado para Sistemas de nutricién parenteral para el Servicio de
Farmacia del Hospital Universitario 12 de Octubre.

El Expediente consta del siquiente lote:

LOTESE B a o S ﬁ:?sl.ggh?cmN TECNICA)
1 016412 Bolsa nutricion parenteral multicapa de 3.500 ml.
2 0156632 Bolsa nutricion parenteral multicapa de 1.000 ml.
1 3 016413 Bolsa nutricion parenteral multicapa de 500 ml.
4 015551 Bolsa nutricion parenteral multicapa de 250 ml.
5 019406 Bolsa nutricion parenteral multicapa de 150 ml.

ESPECIFICACIONES COMUNES DEL SISTEMA DE NUTRICION PARENTERAL MULTICAPA:

BOLSA DE NUTRICION PARENTERAL MULTICAPA

¢ Bolsas EVA fabricadas con una capa interna etil vinil alcohol copolimero (EVOH) impermeable
al oxigeno. Esta capa no esta en contacto con la NP.
¢ Asa ajustable a pie de gotero.

¢ Tres conexiones:

e Conexion de rosca para llenado, compatible con el sistema de bomba (con el tapén
conectado).

e Conexién para aditivacion. Preferiblemente conexiéon Luer-Lock.
e Conexidn para puncion del sistema de administracion.

¢ Interior libre de particulas.

¢ Escala graduada.

¢ Sistema de cierre de seguridad.

¢ El volumen de las bolsas debera estar entre el tamafio indicado y un 20% mas.
¢ Libre de latex y ftalatos
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BOLSAS DE FOTOPROTECCION

¢ Bolsas que no permitan pasar las radiaciones UV.

¢ Transparentes para que se pueda ver el aspecto de la emulsion y leer la etiqueta sin retirar la
bolsa.

¢ Tamaro: Tendra la capacidad para poder introducir las bolsas completamente llenas
facilmente y poder cerrarlas con un nudo.

¢ Sin cortes para el asa 6 las conexiones.

LINEA DE LLENADO

Sistema estéril para bomba peristaltica con las siguientes caracteristicas:
¢ Compatible con bomba peristaltica Heidolph PD-5006 con cabezal SP-Quick.

¢ Tres vias para la introduccion de sueros con terminacion en puncion, el cual debe ser lo
suficientemente resistente y afiliado para permitir facilmente su introduccion en los tapones de
goma de los frascos de suero. Sin embargo, en los envases plasticos, no puede ser tan afilado
gue desprenda completamente la lamina plastica de apertura de productos como el Clinoleic.
Deben cumplir las recomendaciones de la norma ISO Las tres vias tienen sendas pinzas. Las
pinzas deben poderse cerrar y abrir con una mano facilmente y no permitir el paso de liquido
cuando estén cerradas (generalmente son mas faciles de usar las de un solo paso).

¢ Estas tres vias se unen en una debiendo tener una longitud de 75 cms. desde el punzén hasta
la zona que se introduce en la bomba. Debe existir un filtro en la via para retener particulas.
Los punzones deben también tener una entrada de aire con un filtro esterilizante.

¢ La zona del sistema que se introduce en la bomba debe medir de 25 a 30 cms., tener un

diametro de 0.4 -0.95 cms. y una flexibilidad adecuada para resistir el rozamiento del rotor y

permitir un adecuado bombeo de liquidos.

La parte final del sistema de una longitud aproximada de 40 cms. debe terminar en una

conexion compatible con todas las bolsas.

Rapidez de llenado.

Facilidad de uso (pinzas, punzones, etc.)

No introduccién de aire en las bolsas (riesgo de formacion de radicales libres)

Exentas de latex y ftalatos
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CONSIDERACIONES ADICIONALES DEL LOTE

e Cada bolsa multicapa debera ir acompafiada de una bolsa de fotoproteccion.
e (Cada 10 bolsas deberan ir acompafiadas de un sistema de llenado con filtro de particulas.

e Es necesario que todas las bolsas sean compatibles con un mismo sistema.

MUESTRAS

Para la evaluacion de los productos se solicitan muestras Sl
Cantidad de muestras: 3 UD por cada N° DE ORDEN

Lugar de Entrega: S° de FARMACIA PLANTA SS
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o No obstante, y durante el periodo de evaluacion técnica de los productos ofertados, se
podran solicitar mas muestras en aquellos casos que se considere necesario, requisito
imprescindible para poder valorar la calidad del producto

FORMACION

La empresa adjudicataria debera formar, sin coste alguno para el Centro, si es preciso, al personal
que se determine para el correcto uso de los productos, entregandose sin cargo el material
docente necesario para la formacion.

OTROS

El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado como
parte del contrato.

Madrid, 12 de abril de 2021

EL JEFE DE S° DE FARMACIA LA JEFE DE SECCION S° FARMACIA
/z?.C( 7 f;ﬂ"
Fdo. Dr. José M. FERRARI PIQUERO Dra. Pilar GOMIS MUNOZ
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Hospital Universitario

12 de Octubre

EXPEDIENTE:2021-0-83

OBJETO: SUMINISTRO DE BOLSAS Y SISTEMAS DE NUTRICI ON PARENTERAL PARA EL SERVICIO FARMACIA DEL HOSPITA L UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

PRESUPUESTO
CANTIDAD | CANTIDAD
o
LOTE N CODIGO DESCRIPCION ARTICULO INICIAL 12 [PRORROGA PRECIO BASE IVA IMPORTE TOTAL VALOR E.STIM'.A,DO EPIGRAFE
ORDEN S/IVA IMPONIBLE 20% modificacion)
MESES 12 MESES
BOLSA NUTRICION PARENTERAL
1 016412 MULTICAPA 3500 ML 8.890 8.890 3,1300 27.825,70 5.843,40 33.669,10 61.216,54 27004
BOLSA NUTRICION PARENTERAL
2 015632 MULTICAPA 1000 ML 720 720 2,7400 1.972,80 414,29 2.387,09 4.340,16 27004
BOLSA NUTRICION PARENTERAL
1 3 016413 MULTICAPA 500 ML 1.440 1.440 2,1800 3.139,20 659,23 3.798,43 6.906,24 27004
BOLSA NUTRICION PARENTERAL
4 015551 MULTICAPA 250 ML 3.000 3.000 2,0750 6.225,00 1.307,25 7.532,25 13.695,00 27004
BOLSA NUTRICION PARENTERAL
5 019406 MULTICAPA 150 ML 2.000 2.000 1,6000 3.200,00 672,00 3.872,00 7.040,00 27004
42.362,70 8.896,17 51.258,87 93.197,94
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