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PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS RELATIVO A LA CONTRATACION DEL

SUMINISTRO DE TUBULADURAS DE INSUFLACION Y FILTROS DE HUMO PARA
LAPAROSCOPIA, PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

1. OBIJETIVO Y ALCANCE

El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberan cumplir los productos
sanitarios objeto de esta licitacion para el suministro de TUBULADURAS Y FILTROS DE
HUMO con destino a los Bloques Quirurgicos, para atender las necesidades asistenciales
del Hospital Clinico San Carlos.

2. DESCRIPCION TECNICA DEL ARTICULO

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de
febrero de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habran de acreditar
el cumplimiento de las siguientes exigencias funcionales y de disefio.

LOTE

CODIGO ESPECIFICACIONES TECNICAS
ITEM
TUBULADURA DE INSUFLACION DE CO, CON FILTRO.
Tubuladura de 3 metros o superior.
e Filtro de CO; hidrofébico de alto volumen, de al menos 50 |/min.
e Eficacia de filtrado frente a virus y bacterias del 99,99 % o superior para
1 314037

particulas de 0,1 micras.

Conexion luerlock macho rotativa.
Desechable.

Esteril.

Libre de latex.

Compatible con torre de laparoscopia.
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LOTE
ITEM

cODIGO

2 VARIOS | *

FILTRO DE EVACUACION DE HUMOS PARA LAPAROSCOPIA utilizado para
la eliminacion de particulas, células, virus y el humo generado durante los
procedimientos laparoscopicos.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Filtro de carbon activo para la eliminacion de olores y quimicos.

Eficacia de filtrado frente a virus y bacterias del 99,99 % o superior para
particulas inferiores a 0,027 micras.

Tubuladura de conexion con sistema de control manual de flujo.
Conexion luerlock macho rotativa.

Desechable.

Esteril.

Libre de latex.

3. ACTUACIONES DE TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO

La empresa adjudicataria debera formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que

se determine para el correcto uso de sus productos, si asi se requiriese. Se entregara sin
cargo el material docente necesario para la formacion.
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