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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRODOS ECG

OBJETIVO Y ALCANCE
El presente pliego regula las condiciones técnicas que deberan cumplir los productos sanitarios
objeto de esta licitacién para el suministro de ELECTRODOS ECG para atender las necesidades
asistenciales del Hospital Clinico San Carlos.

PRODUCTOS QUE SON OBJETO DE LICITACION Y PRESCRIPCIONES TECNICAS

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero
de 2014, los productos ofertados por los distintos licitadores habrdn de acreditar el
cumplimiento de todas las siguientes exigencias funcionales y de disefio:

LOTE cODIGO NOMBRE DEL ARTICULO

321388 |Electrodo para ECG desechable material foam. Adherente. Con gel
1 para transmision de la sefial eléctrica. Hipoalergénico. Conexién por
corchete descentrado. Libre de latex y phtalatos.

Medidas: 57x35 mm. Se admite una diferencia de +/- 5% milimetros.

299569 | Electrodo para ECG desechable material foam. Adherente. Con gel
2 para transmisién de la sefial eléctrica. Hipoalergénico. Conexién por
corchete centrado. Libre de latex y phtalatos.

Didmetro: 26 mm. Se admite una diferencia de +/- 5% milimetros.

015259 | Electrodo para ECG desechable material de polimero. Adherente. Con
gel para transmision de la sefial eléctrica. Hipoalergénico. Conexién
tipo banana hembra de 4 mm. Libre de latex y phtalatos.

Medidas: 49 x 33 mm. Se admite una diferencia de +/- 5% milimetros.

015262 | Electrodo adhesivo para diagndstico, constituido por un soporte
4 compuesto de tejido sin tejer, con adhesivo hipoalergénico, con gel
para la transmisién de la sefial eléctrica. Corchete descentrado.
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LOTE CODIGO

NOMBRE DEL ARTICULQ

Con sensor de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl) y lamina protectora de
la cara adhesiva. Con doble anillo (uno de adhesidn inmediata y otro
prolongada). Resistente a la traccion y movimiento. Adherente.

Libre de latex y phtalatos.

Didmetro: 68 mm. Se admite una diferencia de +/- 5% milimetros.

015258

Electrodo para ECG desechable material foam. Adherente. Con gel para
transmision de la sefial eléctrica. Respaldo de espuma. Hipoalergénico.
Transpirable. Conexidn por corchete centrado.

Libre de latex y phtalatos.

Didmetro: 40 mm. Se admite una diferencia de +/- 5% milimetros.

268474

Electrodo para ECG desechable material polimero. Adherente. Con gel
para transmision de la sefial eléctrica. Hipoalergénico. Transpirable.
Conexién por corchete centrado.

Radiotransparente y compatible con Resonancia Magnética.

Libre de latex y phtalatos.

Medidas: 40x40 mm. Se admite una diferencia de +/- 5% milimetros.

279259

Electrodo adhesivo radiotransparente de larga duracion para
electrocardiograma, constituido por un soporte compuesto de tejido
sin tejer, con adhesivo hipoalergénico y ldamina protectora de la cara
adhesiva. Con gel sdlido. Sensor de plata/cloruro de plata (Ag/AgCl),
con cable de 60 cm y conector de 4 mm.

Libre de latex y phtalatos.

Juego de 3 unidades con cables de colores.

Medidas: 22 mm x 22 mm. Se admite una diferencia de +/- 5%
milimetros.

Madrid, 23 de agosto de 2019

™ “‘!f =
|

Fdo.: D. Juan Manuel Berzosa Grande
Supervisor Recursos Materiales de Enfermeria




‘;: W Hospital Clinico
saaveaid San Garlos

PA2 2019-0-128

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO DE ELECTRODOS ECG

LOTE €ODIGO

031855

NOMBRE DEL ARTICULO

Electrodo adhesivo radiotransparente de larga duracion para
monitorizacion, constituido por un soporte compuesto de tejido sin
tejer, formato pie de pato, con adhesivo hipoalergénico y lamina
protectora de la cara adhesiva. Con gel sélido y sensor de plata/cloruro
de plata (Ag/AgCl), con cable de 50 cm y conector de 1,5mm. Libre de
latex y phtalatos. Juego de 3 unidades con cables de colores. Medidas
16 mm x 19 mm. Se admite una diferencia de +/- 5% milimetros.

Los licitadores se comprometen al estricto cumplimiento de la Legislacion Mediocambiental
Comunitaria, Estatal, Autonémica y Local vigente, que sea de aplicacion a la actividad
desarrollada, asi como a las normas de gestién ambiental que establezca el Hospital para la
bioseguridad en la manipulaciéon de muestras, tratamiento y eliminacidn de residuos
generados por los equipos ofertados. De este modo debera adjuntar en la oferta técnica toda
la informacidn precisa para verificar dicho cumplimiento.

CLAUSULAS

1. PLAZOS DE ENTREGA: Desde el envio del pedido por fax o mail, el proveedor tendra un
plazo de entrega maximo de 4 dias habiles del material. En pedidos urgentes el plazo
se reduce a 48 horas. Los licitadores deberan manifestar de forma expresa, mediante
declaracion responsable, el compromiso de cumplimiento de estos plazos de entrega.
En los supuestos de rotura de stock y/o desabastecimiento, el proveedor comunicara
esta situacion de forma inmediata.
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2. ARTICULOS: Cada uno de los articulos incluidos en este Procedimiento debera reunir
las condiciones exigidas en el Real Decreto 1591/2009, 16 de octubre, por el que se
regulan los productos sanitarios. En cada articulo debera figurar impreso el
correspondiente y obligado marcado CE. Todas las medidas de cada una de las
referencias de los articulos ofertados deberédn venir expresadas en medidas europeas.
Etiquetado en el que figure:

La denominacidn del articulo.

El método de esterilizacion utilizado.

Las fechas de caducidad del producto.

El nimero de lote.

La referencia comercial.

Toda la informacidn sera perfectamente legible y estara en espafiol.
Tanto la fecha de caducidad como el nimero de lote, deberan figurar tanto en el envase
Individual cdmo en el general del producto.

3. CAMBIOS EN PRODUCTO: los adjudicatarios podran proponer la sustitucion de los
fungibles adjudicados por otros que mejoren las prestaciones o caracteristicas de los
adjudicados. En ningtin caso el precio podrd ser superior al adjudicado. La empresa
adjudicataria se comprometerd a notificar de forma inmediata, cualquier cambio en la
identificacion del producto que se pudiera producir durante la vigencia del contrato.

4. CADUCIDAD: El material presentara una caducidad minima de un afio desde su fecha
de recepcion, de otra forma se procederd a su devolucidon y retirada a cargo del
proveedor.

5. ANEXO DE SUMINISTROS: El nimero de unidades que se indica para cada articulo es
orientativo.
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6. El presente Pliego sera incorporado como parte del contrato que se subscriba con
el adjudicatario.
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