Madrid 13 de Diciembre 2022

Evaluada la documentacidn técnica la empresa Tecnomed2000 no cumple el requisito técnico
de “Estabilizador metalico para imagenes macro”, expresa que no es necesario pero a juicio de
la experiencia de los profesionales es imprescindible para el rendimiento éptimo del aparato.

Este requisito si aparece en las caracteristicas de la oferta presentada por Techderma.
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