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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DETECCIÓN DE FUGAS DE GAS NATURAL EN EL 

HOSPITAL UNIVERSITARIO EL ESCORIAL 

1 - OBJETO 

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto definir las características técnicas 
del mantenimiento de los equipos de detección de fugas de gas natural del Hospital Universitario 
El Escorial. 

Este mantenimiento tendrá como objeto la consecución del mejor estado de conservación de 
todos los componentes de las instalaciones y deberá asegurar el funcionamiento eficaz y 
eficiente de las instalaciones, minimizando las posibles paradas por averías. 

2 - FINALIDAD DEL SERVICIO A CONTRATAR 
 
El servicio a contratar tiene como misión la de mantener, en todo momento, los equipos e 
instalaciones objeto del contrato, en perfecto estado de funcionamiento, mediante la ejecución 
de distintas operaciones y tareas, entendiéndose en todo caso que los requisitos exigidos en este 
Pliego tienen la consideración de mínimos o básicos y que lo que se pretende es la consecución 
de los objetivos de calidad determinados por el Hospital y que se indican a continuación: 

- Asegurar el funcionamiento continuo y eficaz de los equipos, minimizando las posibles 
paradas como consecuencia de averías. 

- Asegurar la seguridad integral, referida a los aspectos técnicos de los equipos objeto 
del contrato. 

- Conseguir el mejor estado de conservación de los equipos, las partes y los elementos 
componentes de ellos. 

 
 
3 - ÁMBITO DE APLICACIÓN 
 
A efectos de adjudicación se considerarán incluidos todos los equipos e instalaciones 
relacionados en el Anexo 1 del presente Pliego. 
 
 
4 - FUNCIONES Y DESARROLLO OPERATIVO DEL ADJUDICATARIO 
 
Los licitadores presentarán claramente la metodología de trabajo que proponen para la 
prestación del servicio que como mínimo incluirá: 
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- Operaciones de mantenimiento preventivo según las indicaciones de este Pliego, 
garantizando la adecuada utilización, la buena conservación y la durabilidad de los 
equipos. 

- Desarrollo operativo de los planes de mantenimiento. 
- Las operaciones de mantenimiento se regularán conforme a la legislación vigente, 

teniéndose en cuenta todas las leyes, normas y regulaciones estatales, locales y 
autonómicas, que sean de aplicación incluyendo la normativa específica (UNE) de los 
equipos sometidos a control. 

 
Las operaciones de mantenimiento se regularán conforme a la legislación vigente, teniéndose en 
cuenta todas las leyes, normas y regulaciones estatales, locales y autonómicas. 
 
Cualquier defecto en los equipos que haga disminuir su rendimiento, ponga en peligro la 
seguridad de las personas o del propio equipo, será indicado adecuadamente. 
 
 
5 - COORDINACIÓN, CONTROL E INSPECCIÓN 
 
El Hospital ejercerá la supervisión y coordinación, así como el control e inspección de los trabajos 
objeto de este contrato, a fin de asegurarse de que el mantenimiento que se está realizando es 
conforme a los pliegos establecidos en el mismo. Dichas funciones las realizará preferentemente 
el Responsable del Servicio de Mantenimiento o la persona en la que se delegue. 
 
Cualquier incumplimiento de las obligaciones contractuales, será comunicado a la empresa 
adjudicataria mediante la oportuna acta de incidencias. 
 
 
6 - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
 
Las empresas licitadoras deberán aportar un ejemplo del Programa de Procedimientos de 
Mantenimiento Preventivo que proponen desarrollar, pudiéndose ampliar esta información a 
petición del Centro. 
 
Se llevarán a cabo, como mínimo, las siguientes operaciones: 
 

- Revisión general del funcionamiento de las instalaciones, incluyendo todos los 
elementos, reparando o sustituyendo aquellos elementos defectuosos. 

- Control y limpieza de aquellos elementos que por su diseño, uso y función lo 
requieran. 

- Sustitución, según las condiciones de los fabricantes de los equipos, de las piezas 
necesarias y con la periodicidad que los mismos establezcan. 

- Comprobación funcional y ajuste de parámetros a sus valores nominales, según 
protocolo de revisión del fabricante. 
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- Comprobación y ajuste de tensiones, intensidades, y consumos recomendadas por el 
fabricante. 

- Comprobación de señalización y alarma. 
- Comprobación de funcionamiento, incluida prueba de cierre y bloqueo y desbloqueo 

de la llave de paso del gas. 
- Comprobación del correcto estado de conservación de la instalación eléctrica, así 

como fijación y estanqueidad de la misma. 
- Número de revisiones preventivas anuales: cuatro. 
 

El calendario de todas las actuaciones se entregará al Responsable del Departamento de 
Mantenimiento del Hospital con las fechas de intervención por equipo. Este calendario se 
ajustará atendiendo las necesidades asistenciales de los Servicios. 

 
El contrato incluye los costes de mano de obra, dietas, desplazamientos y materiales necesarios 
para la realización de las operaciones de mantenimiento preventivo. 
 
 
7 - MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
 
Las empresas licitadoras deberán presentar un ejemplo del Programa de Procedimientos de 
Mantenimiento Correctivo que proponen desarrollar, pudiéndose ampliar esta información a 
petición del Centro. 
 
Los criterios de operatividad serán los siguientes: 
 

- Corregir cualquier tipo de anomalía que afecte o pueda afectar a los equipos, 
siguiendo la finalidad propuesta en el punto 2. 

 
- Después de cada intervención realizada, la empresa cumplimentará una hoja de 

trabajo o reparación en la que constarán los datos del equipo reparado, operaciones 
realizadas, fechas, etc. Una copia de dichas hojas será remitida al Departamento de 
Mantenimiento del Hospital. 

 
- Aquellas intervenciones que supongan parada de equipos o riesgo de parada sobre 

otros componentes subsidiarios en marcha, serán previamente autorizadas por el 
Departamento de Mantenimiento, y realizadas en las fechas y horarios que se 
establezcan de acuerdo con la empresa adjudicataria. 

 
- El tiempo de respuesta a cualquier tipo de aviso de avería será como máximo de 24 

horas. 
 
El contrato incluye los costes de mano de obra, dietas y desplazamientos necesarios para la 
realización de las operaciones de mantenimiento correctivo. 
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Si un equipo tuviese que ser retirado del Hospital para proceder a su reparación o revisión, los 
costes asociados a los portes, tanto de retirada como de retorno. 
 
 
8 - MATERIALES EMPLEADOS 
 
Todos los materiales necesarios para la realización de los distintos mantenimientos serán 
suministrados por la empresa adjudicataria. Los repuestos y/o componentes suministrados serán 
siempre originales u homologados por el fabricante. En el supuesto de utilización de repuestos 
homologados, el adjudicatario aportará la documentación necesaria que acredite la 
homologación del repuesto, responsabilizándose del correcto funcionamiento del equipo. 
 
Los materiales empleados en las operaciones de mantenimiento correctivo serán facturados 
aparte del contrato de mantenimiento. 
 
 
9 - PÓLIZA DE SEGUROS 
 
Procede: Sí. El adjudicatario presentará un certificado emitido por una entidad aseguradora 
debidamente autorizada, que acredite la contratación de una póliza de seguros de 
responsabilidad civil que garantice los daños ocasionados tanto a terceros como al propio Centro 
Sanitario por hechos derivados de la prestación del servicio contratado. 
 
La citada póliza deberá mantenerse en vigor durante el periodo de vigencia del contrato, lo que 
acreditará ante la Administración cuando ésta lo requiera. 
 
 
 

EL DIRECTOR GERENTE 
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ANEXO 1 
 
 
EQUIPOS INCLUIDOS: 
 
Listado de equipos en el que se indican los componentes más significativos de cada instalación. 
No obstante, estarán incluidas en el presente contrato, todas las �partes� en las que puedan 
dividirse los equipos e instalaciones y los accesorios necesarios para la funcionalidad prevista en 
su puesta en marcha. 

DETECCIÓN EN COCINA DEL HOSPITAL

APARATO MARCA MODELO Nº SERIE UBICACIÓN

CENTRAL DETECCIÓN NORMAGAS CPM-N101 COCINA
SONDAS DE DETECCIÓN (4) NORMAGAS COCINA

DETECCIÓN EN CAFETERÍA

APARATO MARCA MODELO Nº SERIE UBICACIÓN

CENTRAL DETECCIÓN BELT WP/DIN CAFETERÍA
ELECTROVÁLVULA DE CORTE CAFETERÍA
SONDAS DE DETECCIÓN (2) BELT WPD CAFETERÍA

DETECCIÓN EN CENTRAL TÉRMICA

APARATO MARCA MODELO Nº SERIE UBICACIÓN

CENTRAL DETECCIÓN SPINMAN CAP-10N 1011016 CENTRAL TÉRMICA
SONDAS DE DETECCIÓN (3) CENTRAL TÉRMICA
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