
Nº LOTE CRITERIO PUNTUACIÓN  
LICITADOR

MBA

LICITADOR

3M

1
SÍ: 10 puntos 

 NO: 0 puntos

No presenta 

oferta
10

2
SÍ:  10 puntos 

NO:  0 puntos

No presenta 

oferta
10

3
SÍ: 10 puntos 

NO:  0 puntos

No presenta 

oferta
10

4
SÍ:  10 puntos 

NO: 0 puntos

No presenta 

oferta
10

40

1
SÍ: 5 puntos 

NO: 0 puntos
_ 5

2
SÍ: 10 puntos 

NO: 0 puntos
_ 10

3
SÍ: 10 puntos 

NO: 0 puntos
_ 10

4
SÍ: 15 puntos 

NO: 0 puntos
_ 15

_ 40

En Madrid a  6 de febrero de 2023

EXPEDIENTE: A/SUM-022254/2022-PA SUMINISTRO DE MANTAS DE AIRE CONVECTIVO Y SISTEMAS DE MONITORIZACIÓN

Formación teócio-práctica de excelencia en el manejo del control de 

temperatura en el paciente perioperatorio que disponga de acreditación.

Conexión universal a cualquier monitor de signos vitales sin necesidad de 

elementos intermedios que permita el volcado de la lectura continua del sensor 

en la memoria del monitor para su tratamiento posterior en la Historia Clínica 

Electrónica.

DESCRIPCIÓN DEL CRITERIO

Formación acreditada teórico-práctica de excelencia en el manejo y contgrol de 

la temperatura del paciente perioperatorio que disponga de acreditación.

Equipos con dos flujos de aire diferenciados.

TOTAL  PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS LOTE 2

TOTAL  PUNTUACIÓN CRITERIOS CUALITATIVOS LOTE 1

 2 

MANTAS

Certificación de laboratorio externo homologado respecto a la ausencia de 

ftalatos (DEHP) en todos los componentes de las mantas.

1

SENSORES

Monitor portátil y enchufable que permita su desconexión del sensor sin pérdida 

de datos, que permita la adecuada legibilidad de la temperatura del paciente 

durante todo el proceso perioperatorio, facilitando así la adhesión al protocolo 

de control de la temperatura central.

Sensor circular y de perqueño tamaño (Diámetro: 40mm ± 5% y Espesor: 5 mm  ± 

5%), que permita ser utilizado junto a otros sensores.

Sistema de doble sensor de control de temperatura, uno de ellos en el extremo 

distal de la manguera (conexión con la manta), que asegure la correlaciónentre 

temperatura definida en la unidda y temperatura de salida delaire en el extremo 

en contacto con el paciente.
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