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12 ESPECIFICACIONES TECNICAS Y SUBCONTRATACION

a) ESPECIFICACIONES TECNICAS

Segun punto 5 del Anexo | del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP en ade-
lante) “Formato de las especificaciones técnicas” no aplican las especificaciones técnicas.

b) SUBCONTRATACION

La empresa B31795867 AC6 Metrologia S.L. indica en el anexo Ill del PCAP su intencidn de sub-
contratar y entrega a tal efecto el anexo VIl debidamente firmado.

La empresa B60775194 Assi Sistemas e Instrumentacién S.L. no indica su intencién de subcon-
tratar.

22 OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

No existen ofertas anormalmente bajas
32 CRITERIOS DE VALORACION

Segun el apartado7 del Anexo | al PCAP, los criterios que han de servir de base para la adjudicacion del
contrato son:

Criterios cuantificables mediante la mera aplicacion de férmulas 100 puntos
A) 1. Valoracién econdmica..........c....... 70 puntos
A) 2. Criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacién de férmulas ....30 puntos:
A)2.1. Lote 1
2.1.1 Reduccion del plazo de atencion desde la orden de trabajo: 10 puntos
2.1.2 Expediente de acreditacion UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor para la magnitud

temperatura en laboratorio “in situ” con un alcance que cubra el alcance de este
contrato: 20 puntos

A)2.2. Lote 2

2.1.1 Reduccion del plazo de atencidn desde la orden de trabajo: 5 puntos

2.1.2 Expediente de acreditacion UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor para la magnitud gas ozono
(03) en laboratorio “in situ” con un alcance que cubra el alcance de este contrato: 7
puntos

2.1.3 Expediente de acreditacion UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor para la magnitud gas cloro
(CI2) en laboratorio “in situ” con un alcance que cubra el alcance de este contrato: 8
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puntos

2.1.4 Expediente de acreditacion UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor para la magnitud masa hasta

40.000 kg en laboratorio “in situ” con un alcance que cubra el alcance de este contrato:

10 puntos

42 CLASIFICACION DE LAS OFERTAS

4.1 LOTE 1. Puntuacion de la oferta econémica (maximo 70 puntos)

La puntuacion de la oferta econémica de conformidad con la férmula establecida en el apartado 7 A) 1

del Anexo | al PCAP es la siguiente:

Valor ofertado | Baja ofertada »
. Puntuacién de
sin IVA
Licitador la oferta
econdmica
ASSI SITEMAS E INSTRUMENTACION, S.L.. 26.983,00 € 17,55% 70
AC6 METROLOGIA, S.L. 31.744,71 € 3% 59,5

4.2 LOTE 2. Puntuacion de la oferta econémica (maximo 70 puntos)

La puntuacién de la oferta econémica de conformidad con la férmula establecida en el apartado 7 A) 1

del Anexo | al PCAP es la siguiente:

Valor ofertado

Baja ofertada

Puntuacion de la

sin IVA
Licitador oferta
econdmica
AC6 METROLOGIA, S.L. 26.173,02 € 3% 70

4.3 LOTE 1. Puntuacion de los criterios técnicos cuantificables

Reduccién del plazo de atencién desde la orden de trabajo

La puntuacién de la oferta de conformidad con la férmula establecida en el apartado 7 A) 2 del

Anexo | al PCAP es la siguiente:

Valor ofertado

Licitador por el ligitador Puntuacion
ASSI SITEMAS E INSTRUMENTACION, S.L.. 5 dias 10
AC6 METROLOGIA, S.L. 7 dias 7,14
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Expediente de acreditacion UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor para la magnitud temperatura en
laboratorio “in situ” con un alcance que cubra el alcance de este contrato

La puntuacién de la oferta de conformidad con la férmula establecida en el apartado 7 A) 2 del
Anexo | al PCAP es la siguiente:

Valor ofertado

Licitador . Puntuacion
por el licitador

ASSI SITEMAS E INSTRUMENTACION, S.L.. Si 20

AC6 METROLOGIA, S.L. Si 20

4.4 LOTE 2. Puntuacion de los criterios técnicos cuantificables

Reduccion del plazo de atencion desde la orden de trabajo

La puntuacion de la oferta de conformidad con la férmula establecida en el apartado 7 A) 2 del
Anexo | al PCAP es la siguiente:

Valor ofertado

Licitador - Puntuacién
por el licitador

AC6 METROLOGIA, S.L. 7 dias 5

Expediente de acreditacién UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor para la magnitud gas ozono (03)
en laboratorio “in situ” con un alcance que cubra el alcance de este contrato

La puntuacién de la oferta de conformidad con la férmula establecida en el apartado 7 A) 2 del
Anexo | al PCAP es la siguiente:

Valor ofertado

Licitador - Puntuacion
por el licitador

AC6 METROLOGIA, S.L. No 0

Expediente de acreditacion UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor para la magnitud gas cloro (CI2) en
laboratorio “in situ” con un alcance que cubra el alcance de este contrato

La puntuacién de la oferta de conformidad con la férmula establecida en el apartado 7 A) 2 del
Anexo | al PCAP es la siguiente:
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Valor ofertado
Licitador L. Puntuacién
por el licitador
AC6 METROLOGIA, S.L. No 0

Expediente de acreditacion UNE-EN ISO/IEC 17025 en vigor para la magnitud masa hasta

40.000 kg en laboratorio “in situ” con un alcance que cubra el alcance de este contrato

La puntuacién de la oferta de conformidad con la férmula establecida en el apartado 7 A) 2 del

Anexo | al PCAP es la siguiente:

Valor ofertado
Licitador - Puntuacion
por el licitador
AC6 METROLOGIA, S.L. Si 10
4.5 TABLA RESUMEN
LOTE 1
Licitador 7.A.1 7.A.2.1.1 7.A.2.1.2 TOTAL
ASSI SITEMAS E
INSTRUMENTACION, 70 10 20 100
S.L..
AC6 METROLOGIA,
59,5 7,14 20 86,64
S.L.
LOTE 2
Licitador 7.A.2 7.A.2.2.1 7.A.2.2.2 7.A.2.2.3 7.A.2.2.4 TOTAL
AC6 METROLOGIA, S.L. 70 5 0 0 10 85

Firmado por Emilio
Arnés Velasco el
27/03/2023

Firmado por EYRE RODRIGUEZ LUIS - ***2124%* FIRMA

el dia 28/03/2023 con un certificado emitido por
SIA SUBO1

Emilio Arnés Velasco
Responsable Area de Trata-
miento Tajo Alberche

Luis Eyre Rodriguez
Jefe de Area de Tratamiento Tajo
Alberche
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