Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia
todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales
protegidos y los cédigos que permitirian acceder al original.
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SUMINISTRO DE KITS REACTIVOS NGS PARA EL SECUENCIADOR
GENETICO MiSeq® (PA SUM 001-2023 / A/SUM-000620/2023)

Informe Técnico

Una vez analizada la documentacion técnica presentada por ILLUMINA PRODUCTOS
DE ESPANA S.L., se determina que la oferta cumple la totalidad de las prescripciones
técnicas.
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