Tras haber procedido a la revision de la documentacion técnica presentada al lote 10
del PA 3/2023 “Suministro de sistemas de estimulacion, desfibriladores y holter
inyectable para el Hospital Universitario Severo Ochoa” se advierte de un error en la
valoracién del criterio de adjudicacidn 2.18 “Frecuencia en reposo independiente de la
hora basada en la actividad real del paciente” otorgada a la oferta presentada por la
empresa Medtronic.

Por todo ello se procede a corregir la valoracion del lote 10 del informe técnico
emitido el 11 de abril de 2023 segun lo indicado a continuacion:

Leganés a 3 de mayo de 2.023

JEFE DE SERVICIO DE CARDIOLOGIA DEL
HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

Fdo.: Inmaculada Fernandez Rozas
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