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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DE
SUMINISTRO DE REACTIVO SEDIMENTO DE ORINAS Y TSH REACTIVO (TIROTROPINA) PARA LOS
LABORATORIOS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO PRINCIPE DE ASTURIAS A ADJUDICAR POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

1.- OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisicion de Reactivos sedimento de orinas y TSH reactivo
(tirotropina), para la realizacién de la técnica analitica especificada en este pliego realizada por el
laboratorio automatizados tipo CORE del Hospital Universitario Principe de Asturias.

El nimero de determinaciones que se especifica en la tabla siguiente se refiere a las realizadas en un
periodo de 6 meses y tiene un caracter estimado.

N2 Determinaciones

LOTE | Jonen | CODIGO ARTICULO s
1 1.1 018885 | REACTIVO SEDIMENTO DE ORINA 25.200
2 2.1 4267 | TSH REACTIVO (TIROTROPINA) 70.400

Los productos indicados se utilizan para anélisis de sedimento urinario y para TSH, deben ser compatibles
con el analizador existente en el laboratorio automatizado tipo CORE del Hospital Universitario Principe de
Asturias.

2.- CONSIDERACIONES GENERALES

El adjudicatario se responsabiliza y asume frente a la Institucion el compromiso de garantizar en todo
momento el suministro permanente, continuo e ininterrumpido, de los bienes objeto del contrato de
acuerdo a las necesidades de la Institucion.

El adjudicatario debera suministrar todo el material necesario para la realizacién de la técnica: reactivos
auxiliares, controles, calibradores, soluciones, fungibles, tubos, cubetas, diluyentes, electrodos, puntas de
pipeta, papel de impresoras de los equipos... y en general todo tipo de consumibles/fungibles especificos
para realizar las determinaciones objeto del concurso. Se incluye todo el material de la pre-analitica
(sistema de identificacion de muestras incluso via electrénica...).

Se excluye el material de extracciéon de sangre y contenedores primarios de muestras biolégicas.

La firma comercial aportara todo tipo de certificaciones y acreditaciones de que disponga relativas al objeto
del contrato.

3.- GARANTIAS DEL SUMINISTRO Y FORMACION

En general, las ofertas incluirdn cuanta informacién de todo tipo (ademds de la descrita) consideren
necesaria o conveniente para evaluar su propuesta desde un punto de vista técnico, en cuanto al
cumplimiento o mejora de las especificaciones minimas, metodologia de trabajo, garantias, fiabilidad,
controles de calidad, ventajas e inconvenientes...
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El adjudicatario se obliga a asumir frente al Hospital el compromiso de garantizar en todo momento la
realizacion y obtencidn de todas las determinaciones que les hayan sido adjudicadas, asi como la entrega de
los resultados, haciéndose cargo con sus propios medios u otros externos y a su costa de dicha entrega.

De superarse estos términos, el adjudicatario debera establecer cualquier solucién alternativa que cuente
con el visto bueno de los responsables designados por el Hospital. En caso de incumplimiento de estas
obligaciones, independientemente de cualquier otra indemnizacion o penalidad, el Hospital Universitario
Principe de Asturias podra encargar a un tercero la realizacion de las determinaciones pendientes,
descontando su precio de la facturacion que le haga el adjudicatario.

Normativas, Control de Calidad y Sistema de Gestién de Calidad

El suministro objeto del contrato cumpliré@ la normativa espafiola y comunitaria vigente que sea de
aplicacién, siendo asimismo de total responsabilidad del proveedor la obtencién de los certificados de
homologacién o declaracién de conformidad CE correspondientes.

Todos los productos deberan cumplir con la normativa vigente sobre marcado CE (Real Decreto 1591/2009,
de 16 de octubre por el que se regulan los productos sanitarios y R.D. 1662/2000 de 29 de septiembre

sobre productos sanitarios para diagnostico “in vitro”.

El Hospital realizard cuantos controles de calidad considere necesarios, del material suministrado. El
incumplimiento de los mérgenes de calidad, podra conllevar la resoluciéon del contrato.

Formacion
El adjudicatario asumira la formacién necesaria para la correcta ejecucion del contrato.
La formacién del personal seguird un programa aceptado por la Administracidn Sanitaria que en todos los

casos deberd ser realizado de acuerdo con la disponibilidad del personal del centro, en turno de mafiana y
tarde

4.- CONDICIONES DE SUMINISTRO DE REACTIVOS, CONSUMIBLES, ACCESORIOS Y MUESTRAS

Se entiende por productos consumibles tanto los reactivos, calibradores y controles necesarios para la
realizacién de cada técnica como cualquier otro producto consumible necesario para la obtencién de los
resultados correspondientes que sea preciso utilizar

Se entiende por determinacién analitica el resultado de un pardmetro obtenido por el andlisis de una
muestra bioldgica que, con independencia del método o procedimiento utilizado, es clinicamente
interpretable por haber sido realizada con los requerimientos de calidad precisos para garantizar la
fiabilidad del proceso. Dicho resultado se considerara una determinacién analitica sin que ello implique
necesariamente que se trate de una prueba informada.

Se consideran como reactivos todos los necesarios para la realizacién de las determinaciones objeto del
contrato, mediante sistemas apropiadamente automatizados o no automatizados y con las técnicas
analiticas convenientes.

Los adjudicatarios se obligan a asumir frente al Hospital el compromiso de garantizar en todo momento la
realizacion y obtencion de todas las determinaciones que les hayan sido adjudicadas, asi como de la entrega
de los resultados en un plazo no superior a 24 horas, exceptuando aquellas pruebas que por su
especificidad requieran mayor tiempo.

Se deberd presentar obligatoriamente la ficha de seguridad de todos los reactivos necesarios para conseguir
los parametros solicitados. Dicha ficha de seguridad deberd estar redactada en lengua espafiola y fechada.
Las fichas de seguridad deben cumplir las condiciones establecidas en el R.D.374/2001, de 6 de Abril,
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relativo a la proteccién de salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes quimicos durante el trabajo, y cumplir con lo establecido en el R.D. 1802/2008 de 3 de noviembre.

El adjudicatario se compromete a aportar todos los datos técnicos y bibliograficos que, en relacién con la
utilizacién de sus productos, le soliciten los responsables de dichas técnicas.

La oferta detallara:
- Nombre y referencia comercial de los reactivos, consumibles, calibradores, material fungible y
accesorios especificos, etc.
- Presentacién en cantidad, volumen y n2 de test reales descontando voliimenes muertos.
- Caducidades y estabilidad de reactivos en almacén y en los equipos.
- Temperatura de almacenamiento.
- Pafs de fabricacidn.
- Plazos minimos y maximos de entrega.
- Ubicacién del almacén que repondra el stock del Hospital.

- Fechas de caducidad de los reactivos, que no serd inferior a 6 meses, en cuyo caso dicha propuesta
deberd ser aprobada por el centro.

- Cualquier otra que considere oportuna para una valoracion del reactivo.

Cualquier cambio en la presentacién de los reactivos serd comunicado al Servicio de Suministros y al
responsable del laboratorio, con un plazo no inferior a tres meses, no suponiendo nunca incremento de
coste del producto. El consumo (control de calidad, calibradores y reactivos) derivado de la instauracién del
nuevo producto ird a cargo de la empresa adjudicataria hasta alcanzar la entera satisfaccion del cliente.

Se incluird un resumen donde se especifigue nombre de |a técnica, método y valores de referencia, por
edad, sexo y patologia si es necesario.

Los embalajes o paquetes de los articulos deberan llevar claramente referenciados el tipo de material y las
unidades contenidas en cada uno de ellos, asi como la fecha de caducidad visible.

Asi mismo se indicar4 la posibilidad de actualizacién de los productos objeto del lote, segln avances
técnicos, sin coste adicional alguno.

Los licitadores deberan incluir las fichas de seguridad y las condiciones de embalaje y almacenamiento de
los productos ofertados.

En el caso de que durante la ejecucién del contrato, el Hospital implementase algtin sistema de codificacion
de productos, el adjudicatario se compromete a utilizarlo, adaptando convenientemente su operativa, de
acuerdo con las instrucciones que le hagan sus responsables.

No sera imprescindible la presentaciéon de muestras para la valoracién técnica de los productos ofertados,
si bien, se podran solicitar con posterioridad si de la informacién aportada por los licitadores no se
pudiera realizar una correcta evaluacion del producto, en cuyo caso se suministraran sin coste alguno
para el Hospital

Capacidad de los envases: Las firmas licitadoras ofertaran, envases con altas o bajas presentaciones, en
nimero de test, dependiendo del nimero de determinaciones indicadas para cada técnica, al objeto de
compatibilizar su consumo, con una maxima rentabilidad, con los plazos de caducidad y estabilidad desde la
fecha de apertura de los envases y asegurar su suministro a lo largo de los 6 meses, periodo de duracién
previsto.
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El nimero de envases ofertados serd, en todo caso, suficiente para realizar el nimero de determinaciones
objeto del presente concurso ajustandose a las condiciones especificadas en los apartados precedentes,
debiéndose tener en cuenta por los licitadores en el nimero de envases ofertados, las estabilidades de los
reactivos.

En caso de insuficiencia o infravaloracion en el ndmero de envases ofertados, se aplicara lo dispuesto en el
punto 12 de la Clausula 1 del PCAP.

5.- PROTECCION MEDIOAMBIENTAL

Las empresas adjudicatarias de los contratos cumpliran en todo momento con la legislacion
medioambiental vigente relacionada con la prestacion de sus servicios, no pudiendo eximirse de hacerlo
por desconocimiento de la misma. Su personal estard debidamente formado en materia de buenas
practicas ambientales, especialmente en lo que a segregacion y gestion de residuos se refiere (tanto
peligrosos como no peligrosos). La empresa adjudicataria deberd aportar toda la documentacién que
evidencie el cumplimiento de lo anteriormente especificado.

En consonancia con la politica ambiental del Hospital Universitario Principe de Asturias, las empresas
adjudicataria incorporaran las mejores técnicas disponibles para la prevenciéon de la contaminacion y
minimizara los impactos que su actividad pueda producir en el entorno, ayudando asf a hacer de éste un
hospital sostenible medioambientalmente. Todo dafio causado por un incidente ambiental debido a una
mala préctica profesional durante la prestacion de sus servicios deberd ser reparado por la empresa
adjudicataria.
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