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Prétesis total y
1 | parcial de cadera
cementada

Véstago femoral para implante]

55243 primario No cumple los tamafios de los vastagos cortos, no
X cumple los tamafios de las cUpulas bipolares, no
55244 |Cabeza metdlica P o .p P
cumple los tamafios de los cotilos cementados, los
55245 |Cupula bipolar EXACTECH IBERICA, |vastagos largos no cumplen las longitudes ni tienen
Cotilo de polietileno  pard) S.L.U. suplementos de calcar. Los mangos de las raspas no
63551 . . . .
cementar presentan lateralidad derecha/izquierda, La evidencia
32744 |Obturador restrictor que aportan es del modelo de su protesis, pero no
especifica de su protesis.
39573 |Vastago Cementado largo
55243 V{asta@ femoral para implante]
primario
55244 |Cabeza metélica
55245 |Capulabipolar Las referencias del véstago largo son todas sin
- — PROTECTRAUMA, S.L.[cementar y no son pulidos, el vastago largo no tiene
Cotilo de polietileno  pard .
63551 suplementos de célcar,
cementar
32744 |Obturador restrictor
39573 |Vastago Cementado largo
55243 Vgstag.o femoral para implante]
primario
244 metdli
55 Cabeza metdlica No cumple los tamafios del vastago corto cementado ni
55245 |Cupula bipolar ZIMMER BIOMET [la progresion solicitada, no cumplen los tamafios del
63551 Cotilo de poligtileno  paral SPAIN,S.L.U. cotilo cementado mas pequefio, no cumple los
cementar tamafios solicitados de la cupula bipolar
32744 |Obturador restrictor
39573 |Vastago Cementado largo
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