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INFORME CRITERIOS EXIGIBLES DE CUMPLIMIENTO DEL PPT PA SUM 23 009 “SUMINISTRO DE MATERIAL
PARA PROTECCION QUIRURGICA Y EQUIPOS DE CIRUGIA INCLUYENDO LA GESTION LOGISTICA DE LOS
EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA”.

LOTE 1

Ne DE ORDEN 1 -33
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EQUIPO RTU
EQUIPO NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA

EQUIPO DE CESAREA

EQUIPO DE PARTOS

EQUIPO ARETROSCOPIA DE RODILLA

EQUIPO ARTROSCOPIA DE HOMBRO CON PACIENTE EN DECUBITO LATERAL
EQUIPO DE CADERA

EQUIPO DE RODILLA (ABIERTA) Y CODO

EQUIPO AISLAMIENTO VERTICAL REFORZADO

. EQUIPO MANO-PIE
. EQUIPO UNIVERSAL

. EQUIPO DE HIPEC (QIO)

. EQUIPO DE TIROIDES

. EQUIPO DE LAPAROSCOPIA ABDOMINO-PERINEAL

. EQUIPO DE CIRUGIA MENOR

. EQUIPO DE CIRUGIA DE HEMORROIDES

. EQUIPO DE 0OIDO

. EQUIPO DE CABEZA

. EQUIPO DE ANGIOGRAFIA RADIOFEMORAL

. SABANA DE MARCAPASOS/RESERVORIOS/INSERCION CAT. VENOSO CENTRAL
. EQUIPO ANESTESIA EPIDURAL/RAQUIDEA

. CINTA ADHESIVA FIJADORA ESTERIL (PARA COBERTOR)

. FUNDA DE MESA DE MAYO

. CUBREMESAS DESECHABLES

. PERNERAS TIPO STOCKINETTES

. PERNERAS GINECOLOGICAS

. PANO DESECHABLE ESTERIL 50 X 60 6 50 X 75

. PANO DESECHABLE FENESTRADO ESTERIL 50 X 60 C/ADHESIVO
. PANO 75 X 75 (COBERTURA CADERA/RODILLA)

. SABANA 245 X 295 (COBERTURA CADERA)

. SABANA EN U

. SABANA 150 X 200 (COBERTURA QIO)

. SABANA 150 X 175 (COBERTURA RODILLA/EXTREMIDADES)

CARACTERISTICAS TECNICAS (VER PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS)

CASAS COMERCIALES:

MEDLINE
BIMEDICA
CARDIVA
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CUMPLEN NO CUMPLEN

CARDIVA MEDLINE

BIMEDICA

Tras la revision de la documentacion técnica y de las muestras recibidas, se hacen las siguientes

consideraciones:

MEDLINE: NO CUMPLE

Motivos:

El refuerzo que llevan las batas reforzadas que presenta la casa comercial en los equipos que
requieren este tipo de batas se despega con mucha facilidad. En algunos casos, el refuerzo ya
viene despegado sin hacer ningtin tipo de manipulacion de la bata. Este problema ocurre en las
dos tallas de las batas reforzadas (L y XL) que se solicitan en los equipos. Los lotes de las batas
presentadas son:

e  Bata XL: 22AJAB0325 y 22JAB0337

e Batal:20LAB0146Cy 20FAB0078

Las batas reforzadas han sido valoradas por Enfermera de RRMM, Supervisores de Quirofano y
por el Servicio de Prevencidn de Riesgos Laborales, tras la valoracidn realizada de este producto
por las personas anteriormente designadas, el resultado es de NO CUMPLIMIENTO debido a que
se ve comprometida la proteccidn tanto del trabajador (el refuerzo al venir despegado hace que
la bata se cale) como del paciente (al verse comprometida la esterilidad).

Se adjuntan fotografias. (Ver Anexo fotografias)

BIMEDICA: NO CUMPLE

Motivos:

La casa comercial presenta en el n2 de orden 30, Sdbana de 245 x 295 cm (cobertura de cadera)
una sabana en U. La sabana solicitada en el pliego de prescripciones técnicas es una sabana
cerrada. Por tanto, dicha sabana no cumple con las caracteristicas técnicas exigidas en el pliego.

(Se adjunta fotografia)
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- Eltejido de los cubremesas que la casa comercial presenta en los equipos se rasga con facilidad.
Este problema compromete la esterilidad de la intervencién, dado que en el cubremesas se

dispone todo el instrumental para realizar la intervencion y pasa en varios equipos entre ellos el
de cesdrea. (Se adjunta fotografia)

- Las bolsas de recogida de fluidos que llevan los equipos de partos, artroscopia, etc, tras una
comprobacién por parte de los implicados en este informe, se ha visto que se desprende del
pafio quirdrgico con facilidad ya que el termosellado es muy débil. Se adjunta fotograffa donde
se ve este problema en el equipo de partos.

- En el n2 de orden 18, equipo de cabeza, la casa comercial presenta un pafio tipo turbante de
cabeza mucho mas pequefia al solicitado en el pliego técnico del procedimiento. Las medidas

Péagina 3



Hospital Universitario
sawvaid 1€ FUenlabrada

presentadas por la casa comercial son: 100/90 x 75 y las medidas solicitadas en el pliego técnico
son “1 pafio de cabeza tipo turbante de 150 x 175 cm aprox.”.

CARDIVA: CUMPLE

Los equipos y productos presentados por la casa comercial Cardiva cumplen con las especificaciones
técnicas solicitadas en el pliego de prescripciones técnicas del procedimiento, ajustdndose a las
necesidades del Hospital.

En relacion a la parte de logistica tras el estudio del dossier técnico presentado, cumple con los requisitos
exigibles en el PLIEGO DE PRESCRIPICIONES TECNICAS.

En Fuenlabrada a 19 de mayo de 2023

Valoracién realizada por: Personal de Enfermeria Bloque Quirurgico
Personal de Enfermeria Area de la Mujer
Personal de Enfermeria Hospital de Dia Quirurgico
Personal de Enfermeria Radiologia Intervencionista
Diego Egeda (Supervisor Blogue Quirtrgico)
Alicia Neira (Supervisora Area de la Mujer)
Alicia Gamonal (Supervisora Reanimacién y HDDQ)
Cristina Martin (Supervisora CEX)
Laura Navarro (Supervisora UCI Hemodinamia)
Ma Angeles Antunez (Enfermera responsable RR.MM)
Pedro Pablo Baena (Titulado Superior Area Almacen)

/

-

Valoracién de las batas quirtrgicas realizada por Servicio de Prevencidn de Riesgos Laborales:
Dr. Luis Mazon (Facultativo responsable SPRL)
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INFORME CRITERIOS EXIGIBLES DE CUMPLIMIENTO DEL PPT PA SUM 23 009 “SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA PROTECCION QUIRURGICA Y EQUIPOS DE CIRUGIA INCLUYENDO LA GESTION
LOGISTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA”.

LOTE 2
Ne DE ORDEN 34
Cdd. NEXUS: 127053 BOLSA LIQUIDOS CAMPO QIO

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Bolsa de recogida de fluidos con campo de incision de 3602
- Maedidas minimo 85 x 70 cm

- Medidas del campo de incisién 30 x 30 cm aprox.

- Anillo de espuma de poliuretano
- Libre de latex indicado en envase

- Envase individual estéril

- Envase de fécil acceso, de forma que se garantice la esterilidad en el proceso de apertura, con
identificacion: denominacion del producto, caracteristicas, medidas, método de esterilizacién, fecha
de caducidad, niumero de lote, referencia comercial, marcado CE.

Aplicacién: Para recogida de fluidos en intervenciones de quimioterapia intraoperatoria

CASAS COMERCIALES:

MOLNLYCKE
MEDLINE
IBERIAN CARE

CUMPLEN NO CUMPLEN

MOLNLYCKE IBERIAN CARE

MEDLINE

Tras la revision de la documentacidn técnica y de las muestras recibidas, se hacen las siguientes

consideraciones:
IBERIAN CARE: NO CUMPLE
Motivos:

- La casa comercial presenta un producto que tiene un anillo metalico, muy endeble. En el pliego
técnico del procedimiento se especifica: “Anillo de espuma de poliuretano”.

- la parte adhesiva de la bolsa se despega con mucha facilidad. Esto compromete la esterilidad y la
seguridad de la intervencidn, al utilizarse en la intervencidn liquidos citostaticos, la adhesividad de la
bolsa tiene que ser la correcta para evitar el derrame de estos liquidos.
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MOLNLYCKE: CUMPLE

El producto presentado por la casa comercial cumple con las caracteristicas técnicas que se solicitan en

el pliego técnico del procedimiento.
MEDLINE: CUMPLE

El producto presentado por la casa comercial cumple con las caracteristicas técnicas que se solicitan en

el pliego técnico del procedimiento.

En Fuenlabrada a 19 de mayo de 2023

Valoracidn realizada por: Personal de Enfermeria Bloque Quirtirgico
Diego Egeda (Supervisor Blogue Quirurgico)
Ma Angeles Antinez (Enfermera responsable RR.MM)
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INFORME CRITERIOS EXIGIBLES DE CUMPLIMIENTO DEL PPT PA SUM 23 009 “SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA PROTECCION QUIRURGICA Y EQUIPOS DE CIRUGIA INCLUYENDO LA GESTION
LOGISTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA”.

LOTE 3
N2 DE ORDEN 35
Cdd. NEXUS: 102007 BOLSA PARA INSTRUMENTOS C/BANDA ADHESIVA

CARACTERISTICAS TECNICAS

- Bolsa de pldstico transparente y resistente, con tiras adhesivas en la parte superior, y tres
compartimentos

- Medidas aprox. 20 x 50 cm.

- Resistente a la traccidn, impermeable y adaptable.

- Con adhesivo hipoalergénico que permita una adhesidn segura durante la cirugia,
independientemente de los fluidos.

- Exento de latex.

- En envase individual estéril.

- Envase de facil apertura, con identificacion: denominacion del producto, medidas, método de
esterilizacion, fecha de caducidad, nimero de lote.

Aplicaciones: Para la proteccion del instrumental en procesos quirurgicos.

CASAS COMERCIALES:

MOLNLYCKE
LABORATORIOS INDAS
BIMEDICA
IBERIAN CARE
CUMPLEN NO CUMPLEN
MOLNLYCKE IBERIAN CARE

LABORATORIOS INDAS

BIMEDICA

Tras la revision de la documentacidon técnica y de las muestras recibidas, se hacen las siguientes

consideraciones:
IBERIAN CARE: NO CUMPLE
Motivos:

- La casa comercial presenta una bolsa que es muy corta en longitud. La bolsa presentada tiene las
siguientes medidas: 50 cm de ancho y 20 cm de largo, con lo cual, al introducir el instrumental y las
pinzas de laparoscopia en dicha bolsa se caen. Esto supone un riesgo de caida con la consecuente
pérdida de esterilizacion.
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MOLNLYCKE: CUMPLE

El producto presentado por la casa comercial cumple con las caracteristicas técnicas que se solicitan en
el pliego técnico del procedimiento.

MEDLINE: CUMPLE

El producto presentado por la casa comercial cumple con las caracteristicas técnicas que se solicitan en
el pliego técnico del procedimiento.

BIMEDICA: CUMPLE

El producto presentado por la casa comercial cumple con las caracteristicas técnicas que se solicitan en
el pliego técnico del procedimiento.

En Fuenlabrada a 19 de mayo de 2023

Valoracidn realizada por: Personal de Enfermeria Bloque Quirtrgico
Diego Egeda (Supervisor Bloque Quirtirgico)
M2 Angeles Anttnez (Enfermera responsable RR.MM)
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INFORME CRITERIOS EXIGIBLES DE CUMPLIMIENTO DEL PPT PA SUM 23 009 “SUMINISTRO DE
MATERIAL PARA PROTECCION QUIRURGICA Y EQUIPOS DE CIRUGIA INCLUYENDO LA GESTION
LOGISTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE FUENLABRADA”.

LOTE 4

N2 DE ORDEN 36

Céd. NEXUS: 103897 BATA IMPERMEABLE HIPEC (QIO)
CARACTERISTICAS TECNICAS (Ver pliego técnico)

CASAS COMERCIALES:

CUMPLEN NO CUMPLEN

Tras la revision de la documentacion técnica y de las muestras recibidas, se hacen las siguientes

consideraciones:

NO ha habido ninguna oferta para este lote.

En Fuenlabrada a 19 de mayo de 2023

Valoracién realizada por: M2 Angeles Anttinez (Enfermera responsable RR.MM)
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PA SUM 23 009 “SUMINISTRO DE MATERIAL PARA PROTECCION QUIRURGICA Y EQUIPOS DE CIRUGIA
INCLUYENDO LA GESTION LOGISTICA DE LOS EQUIPOS PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
FUENLABRADA”.

ANEXO FOTOGRAFIAS

LOTE 1

N2 ORDEN 1 EQUIPO RTU

Bata Medline. Equipo RTU. Se ve que el refuerzo en la esquina superior izquierda esta despegado
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Bata Medline. Equipo RTU. Se pone rotulador de testigo
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Bata Medline. Equipo RTU. Se ve cdmo estd levantado el refuerzo en la esquina superior izquierda.
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N2 ORDEN 2 EQUIPO NEFROLITOTOMIA PERCUTANEA

Bata Medline. Equipo Nefrolitotomia percutanea. Se ve que el refuerzo en la esquina superior izquierda
esta despegado
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_____

Bata Medline. Equipo Nefrolitotomia percutdnea. Se ve como se despega facilmente el termosellado,
dejando pasar incluso la mano.
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Bata Medline. Equipo Nefrolitotomia percutdnea. Se ve el refuerzo totalmente despegado.
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N2 ORDEN 3 EQUIPO CESAREA

EQUIPO DE CESAREA
HOSPITAL DE FUENLABRADA
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Bata Medline. Equipo de cesarea. Se ve que el refuerzo en la esquina superior izquierda estd despegado
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E£QUIPO DE CESAREA

HOSPITAL DE FUENLABRADA

Bata Medline. Equipo de cesarea. Se ve cdmo se desprende el termosellado con facilidad.
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Bimédica. Equipo de cesarea. Se ve como rasga el tejido del cubremesas.

Pagina 9




‘;m Hospital Universitario
suavecis 1€ FUenlabrada

N2 ORDEN 4 EQUIPO PARTOS

Bata Medline. Equipo de partos. Se ve cdmo se desprende el termosellado en la esquina superior derecha.
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Bata Medline. Se ve como esté desprendido el termosellado en la esquina superior derecha.
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Bata Medline. Equipo de partos. Se ve cémo viene el termosellado antes de manipular la bata. El
termosellado esta arrugado.
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Bata Medline. Equipo de partos. Se ve cdmo se desprende con facilidad el termosellado, dejando pasar
incluso la mano.
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Bimédica. Equipo de partos. Se ve cémo se desprende la bolsa de recogida de fluidos del pafio.

Pagina

14



‘;:E Hospital Universitario
saavecid 1€ FUuenlabrada

N2 ORDEN 5 EQUIPO ARTROSCOPIA RODILLA
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Bata Medline. Equipo artroscopia rodilla. Se ve cdmo esta despegado el termosellado en la parte superior
izquierda.
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Bata Medline. Equipo artroscopia rodilla. Se ve como se desprende el termosellado, dejando pasar incluso
los dedos de la mano.

Pagina
16




‘;E Hospital Universitario
sawavesia 1€ FUuenlabrada

Bata Medline talla L. Equipo artroscopia rodilla. Se ve como viene el termosellado de la bata antes de
manipularla. Estd levantado en la esquina superior izquierda.
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Bata Medline. Talla L. Equipo artroscopia rodilla. Se ve como se desprende el termosellado en la equina

de la parte superior izquierda.
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Bimédica. Equipo artroscopia rodilla. Se ve cdmo se rasga el tejido del cubremesas.
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N2 ORDEN 6 EQUIPO ARTROSCOPIA HOMBRO CON PACIENTE EN DECUBITO LATERAL

Bata Medline. Equipo de artroscopia de hombro. Se ve como se desprende el termosellado en la esquina
superior izquierda.
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Bata Medline. Equipo de artroscopia de hombro. Se ve como estd desprendido el termosellado en la
esquina superior derecha. Se pone de testigo un lapicero.
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Bata Medline. Talla L. Equipo de artroscopia de hombro. Se ve cdmo estd desprendido el termosellado en
la esquina superior izquierda.
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Bata Medline. Talla L. Equipo artroscopia. Se ve cdmo se desprende con facilidad el termosellado dejando
pasar los dedos de la mano.
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N2 ORDEN 7 EQUIPO DE CADERA

Bata Medline. Talla L. Equipo de cadera. Se ve cémo estd despegado el termosellado de la bata en la
esquina superior derecha, antes de manipularla.
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Bata Medline. Talla L. Equipo de cadera. Se ve como se desprende facilmente el termosellado, dejando

pasar los dedos de la mano.
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Bata Medline. Equipo de cadera. Se ve cémo se desprende con facilidad el termosellado en la esquina
superior derecha.
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Bata Medline. Equipo de cadera. Se ve como se desprende con facilidad el termosellado de la bata
dejando pasar incluso los dedos de la mano.
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N2 ORDEN 8 EQUIPO DE RODILLA/CODO

Bata Medline. Equipo rodilla/codo. Se ve cémo estd despegado el termosellado en la esquina superior
izquierda.
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Bata Medline. Equipo rodilla/codo. Se ve cémo se desprende con facilidad el termosellado de la bata.
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Bata Medline. Equipo rodilla/codo. Se ve como se desprende el termosellado de la bata, dejando pasar
incluso los dedos de la mano.
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Bata Medline. Talla L. Equipo rodilla/codo. Se ve como estd despegado el termosellado en la esquina
superior derecha de la bata antes de manipularla.
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Bata Medline. Talla L. Equipo rodilla/codo. Se ve cémo se desprende el termosellado en la esquina
superior derecha.
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N2 ORDEN 9 EQUIPO AISLAMIENTO VERTICAL REFORZADO

Bata Medline. Equipo asilamiento vertical. Se ve como esta desprendido el termosellado en la esquina
superior derecha.
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Bata Medline. Equipo aislamiento vertical. Se ve cémo esta desprendido el termosellado de la bata en la

esquina superior derecha antes de manipularla.
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Bata Medline. Equipo aislamiento vertical. Se ve como se desprende con facilidad el termosellado,
dejando pasar los dedos de la mano.
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Bata Medline. Equipo aislamiento vertical. Se pone de testigo un rotulador para ver la facilidad con la que
se despega el termosellado.
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N2 ORDEN 10 EQUIPO MANO/PIE

Bata Medline. Talla L. Equipo mano/pie. Se ve cémo se desprende el termosellado dejando pasar los
dedos de la mano.
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Bata Medline. Talla L. Equipo mano/pie. Se ve coémo estd desprendido el termosellado en la esquina
superior izquierda.
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Bata Medline. Talla L. Equipo mano/pie. Se pone de testigo un rotulador para ver la facilidad con la se
desprende el termosellado.
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Bata Medline. Equipo mano/pie. Se ve como esta desprendido el termosellado en la esquina superior
izquierda.
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N2 ORDEN 11 EQUIPO UNIVERSAL

Bata Medline. Equipo universal. Se ve cémo esta despegado el termosellado en ambas
superiores.
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Bata Medline. Equipo universal. Se pone de testigo un rotulador para ver la facilidad con la que se despega
el termosellado.
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Bata Medline. Talla L. Equipo universal. Se ve cdmo esta despegado el termosellado en la esquina superior
derecha.
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Bata Medline. Talla L. Equipo universal. Se ve cémo esta despegado el termosellado en la esquina superior
derecha.
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Bata Medline. Talla L. Equipo universal. Se ve cdmo se desprende el termosellado, dejando pasar incluso
los dedos de la mano.
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N2 ORDEN 14 EQUIPO LAPAROSCOPIA ABDOMINOPERINEAL

Bata Medline. Equipo laparoscopia abdominoperineal. Se ve cdmo se despega el termosellado. Se pone
de testigo un rotulador.
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Bata Medline. Equipo laparoscopia abdominoperineal. Se ve como el termosellado esta despegado antes
de hacer ningun tipo de manipulacién a la bata.
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N2 ORDEN 30 SABANA 245 X 295 CM (COBERTURA DE CADERA)

MUESTRA ESTgp)

Bimédica. Sdbana 245 x 295 cm (cobertura de cadera). La casa comercial presenta una Sabana en U.

En Fuenlabrada a 19 de mayo de 2023

M2 Angeles Antlnez (Enfermera responsable RR.MM)
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