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ACLARACIONES FORMULADAS Y RESPUESTAS REALIZADAS AL EXPEDIENTE DE SUMINISTROS 
DE “PAÑOS, FUNDAS Y MATERIAL DIVERSO DESECHABLE” A ADJUDICAR POR 
PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS 
 

Se ha recibido consulta a los Pliegos de P.A. HUPA 71/23: 
 

Las aclaraciones que solicitan son:  

 
DRÄGER HISPANIA, S.A. 

 
1- Marca y modelo de lámpara del Lote 10: Mango estéril desechable para lámpara.  

 
RESPUESTA:  
El modelo de lámpara es “Hill Rom–Trumpf TruLigth 5000/3000 lighthing system” 
mango sin cámara, con las medidas que se especifican en el expediente. 

 

SH MEDICAL SALUD Y SERVICIOS IBERICA, S.L. 
 

1- Medidas de funda Zeiss Lote 5.1: Funda para microscopio Carl Zeiss ORL. 
 

RESPUESTA:  
La funda actualmente en uso es de 132 x 340 cm. 

 

AMEVISA, S.A 
 

1- Medida de la funda Lote 6.1: Funda para microscopio ORL .Con 3 visores con lente       
plana de 68 mm x 50 micras con anillo flexible, compatible con microscopio Leica. 
¿Se podría ofertar una lente que sea recta, pero que su posición en el soporte sea 
angulada? 
 

RESPUESTA:  
Es para un microscopio Leica, la medida actualmente en uso es 117 x 305 cm y la lente 
debería ser recta de 68 mm pero angulada en el soporte  

 

MEDLINE INTERNATIONAL IBERIA, S.L.U 
 

1- La mención “refuerzo” en el Lote 2.1: Paño procedimientos menores fenestrado 120 x 
150, se entiende que no resuelta de aplicación para el referido artículo 022381. 

   
RESPUESTA:  
No es necesario refuerzo, como el resto de los paños del lote 2. 
 

2- Se indica como requerimiento Certificados  aplicables al lote 2, los relativos a las normas 
UNE-EN 13795:2020 y UNE-EN ISO 11810-1. Los productos de los órdenes 2.9, 2.11 y 
2.12 no les resulta de aplicación, por no estar definido de estas. 
 
RESPUESTA: 
Para número de orden 2.9 Cinta adhesiva para cobertura estéril no es necesario 
aportar certificado sobre la norma UNE-EN 13792:2020 ni UNE-EN ISO 1180.1. 
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Los números de orden 2.11 y 2.12 Bolsas de instrumentos con bolsillos. No es 
necesario aportar la norma UNE-EN 13792:2020 ni UNE-EN ISO 1180.1, siempre y 
cuando las mismas sean de polietileno. Si están construidas en TST, sí es necesario que 
se aporte certificado de la norma UNE-EN 13792:2020. 
 

3- Según el Pliego de Prescripciones Técnicas es requerimiento común a todos los números 
de orden el certificado de marcado CE como Producto Sanitario, nos gustaría 
puntualizar que no resulta de aplicación para el artículo del Lote 9: Alfombra absorbente 
suelo quirúrgico (75 x 150 cm). 
 
RESPUESTA:  
El Lote 9.1: Alfombra absorbente suelo quirúrgico no requiere marcado CE como 
producto sanitario dada la naturaleza del producto. 

 
 
 
         
     

Alcalá de Henares, 
La Jefe de Servicio de Suministros 
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