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Este documento se ha obtenido directamente del original que
contenia todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos
ersonales protegidos y los cédigos que permitirian acceder al

“a Hospital Clinico B3 comunidad de Madrid
saavacis Oa@N Carlos

EEXPEDIENTE: PASA 2023-7-253

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA DEL SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DE UN LASER PARA BIOPSIA EMBRIONARIA PARA TECNICAS
DE REPRODUCCION ASISTIDA, CON DESTINO AL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS.

1. OBJETIVO Y ALCANCE:

El presente pliego regula las condiciones técnicas minimas exigibles que debera cumplir los equipos
objeto de esta licitacién para el SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN LASER
PARA BIOPSIA EMBRIONARIA PARA TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA, para atender las
necesidades asistenciales del Hospital Clinico San Carlos.

2. DEFINICION DE LA ADQUISICION: CONDICIONES Y OBLIGACIONES:

La adquisicion que se licita, incluye no sélo el suministro de los equipos sino también el cumplimiento
de las condiciones y obligaciones que se detallan y describen a continuacion:

A. ADQUISICION DEL EQUIPO:

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, maquina o aparato con todos los
accesorios necesarios para un correcto funcionamiento y utilizacion, incluyendo, sin limitarse a ello,
los accesorios que requiera el equipo para su funcionamiento, asi como todo el hardware y
software necesario para el funcionamiento adecuado del equipo, que deben ser suministrados en
su ultima version en el momento de la entrega definitiva de los equipos y que pasaran a ser
propiedad del Hospital tras el acta de recepcion.

Se entiende como parte inherente del equipo la actualizacién del software cuando fuera necesaria
durante la vigencia del contrato, asi como las licencias para su uso. Se debera poner a disposicion
del HCSC el numero de licencias que sean necesarias sin que esto suponga en ningun caso un
gasto afadido.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

B. CONDICIONES DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DE LOS LICITADORES Y/O
ADJUDICATARIOS:

a) MANUALES:

Los adjudicatarios deberan entregar con el equipo al servicio destinatario, todos los
manuales integramente en castellano, correspondientes a la mejor descripcion vy
operatividad del equipo, y que seran como minimo los siguientes:

- De instalacion: aportando ademas del manual de instalacién, la informacion vy
rotulado sobre los equipos que representen un riesgo especial para el paciente.
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- De uso: con las caracteristicas del equipo, una explicacion detallada de los principios
de funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y seguridad del
paciente, alarmas y operaciones rutinarias para verificacion del funcionamiento
apropiado del equipo previo a su uso diario etc.

“a B Hospital Clinico B2 comunidad de Madrid

- De mantenimiento y técnicos: incluiran esquemas eléctricos y mecanicos completos,
despiece, recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo,
calibracion y ayuda en la localizacién de averias, etc.

Los rétulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberan estar en castellano o ser
suficientemente explicativos.

b) INSTALACION:

El adjudicatario almacenara en sus instalaciones, sin coste alguno para el Hospital, el
material a suministrar hasta la fecha en que el Hospital le indique la entrega de éste.

La instalacién comprende la entrega en el Hospital Clinico San Carlos y el montaje en los
locales de destino definitivo, asi como cualquier otra operacion requerida para su completa
puesta a disposicion.

Se entendera por instalacion la entrega del material ofertado, su distribucién fisica, el
proceso de colocacién, en su caso, de anclajes y empotramientos, la conexion de los
distintos suministros (eléctricos, etc.) al equipo, hasta los cuadros generales de distribucién
de los mismos (bandejas, soportes y otros) en caso de ser necesario, la integracién y puesta
en marcha del equipamiento en su ubicacién definitiva, asi como la instalacion del software
necesario en los equipos clientes. Si para el correcto funcionamiento del software es
necesario un PC con caracteristicas especificas, éste sera suministrado por el adjudicatario
y debera ser configurado siguiendo las directrices del departamento de informatica
(Conectividad, inclusién en dominio corporativo, antivirus corporativo, etc...).

Los productos se entregaran en condiciones de funcionamiento completo que incluye la
retirada de embalajes o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje

c) PRUEBA DE ACEPTACION:

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo y en presencia de personal
técnicamente cualificado autorizado por el Centro, realizara la pruebas necesarias que
acrediten el funcionamiento del equipo suministrado, quedando reflejada en Acta
debidamente firmada por el responsable autorizado del centro, que condicionara el pago de
la factura correspondiente, y acreditara tanto la correspondencia del equipo y sus
componentes con la oferta realizada y adjudicada, cémo la correcta instalacion y puesta en
funcionamiento del mismo.

d) FORMACION:

Incluye una completa formacion en el manejo del equipo, en su mas optima utilizacién,
tanto desde el punto de vista operativo como funcional, y que comprendera como minimo
los moédulos de:
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- Aprendizaje.
- Asesoramiento.
- Actualizaciones.

Esta formacién debera ir dirigida al personal médico, personal de enfermeria y personal
técnico para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas
de servicio.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instruccién del
personal se extendera a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado.

La formacion se iniciara antes de que el equipo empiece a dar servicio efectivo y en los
locales donde esté ubicado el equipo, aportando muestras animales si fuera necesario
para poder realizar una formacion practica.

Asimismo, el adjudicatario debera proporcionar una formacioén suficiente en la técnica
de biopsia embrionaria y preparacion de la muestra biopsiada para su analisis in situ.
Esta formacién durara no menos de 3 dias y debe ser practica. Ademas, debe ser
impartida por personal con experiencia en este tipo de técnicas en muestras de origen
humano y con el modelo de laser que se va a suministrar.

e) GARANTIAS Y SERVICIO TECNICO:

Parte esencial de la adquisicion sera la garantia del equipo por un minimo de 2 afos. La
garantia incluira:

- La sustitucién del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de
funcionamiento).

- Mantenimiento preventivo programado: revision perioddica de seguridad y control de
funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el
correcto funcionamiento del equipo.

- Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparacion de averias y
defectos, incluidas todas las piezas de recambio.

- Todas las tareas asociadas a actualizaciones o la implantacion de nuevas versiones
derivadas de mantenimientos correctivos, evolutivos y adaptativos o alertas
sanitarias, seran realizados por el adjudicatario, incluso si hiciera falta in situ y fuera
de horario laborable para minimizar el impacto a la atencion sanitaria, sin que ello
derive en coste alguno adicional para el HCSC.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Asimismo, estan incluidos todos los costes y gastos de desplazamiento del personal del
servicio de mantenimiento.

El adjudicatario entregara al servicio técnico del hospital las hojas de las revisiones en las
cuales se especificaran las piezas sustituidas con sus referencias y se detallaran las
intervenciones realizadas, asi como las piezas sustituidas.
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El adjudicatario comunicara al servicio técnico las fechas de las operaciones de
mantenimiento preventivo con suficiente antelacion acordandose el horario en funcién de la
actividad del servicio donde se ubica el equipo.

Se considera fallo o averia a cualquier incidencia que impida el correcto funcionamiento del
equipamiento entregado, incluyendo la falta de elementos, o partes del mismo.

Durante el periodo de garantia:

- Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo se realizaran en el lugar donde
esté instalado el equipo. El hospital autorizara en su caso, la reparacion fuera del
Centro, previa justificacion.

- Eltiempo de respuesta técnica ante una solicitud de asistencia en ningun caso podra
ser superior a 8 horas en dias laborables.

- Eltiempo de resolucién ante una solicitud de asistencia o de suministro de repuesto
en ningun caso podra ser superior a 48 horas en dias laborables.

- En el caso de fallos o averias en los que el tiempo de parada de un equipo exceda
de 48 horas o su tasa de fallos fuera superior al 5%, debera ser sustituido por otro
en préstamo de iguales caracteristicas en el plazo de 3 dias naturales.

Los adjudicatarios se comprometen a que todos los trabajos de mantenimiento seran
efectuados por personal especializado de la empresa.

La oferta incluira una propuesta de contrato de mantenimiento integral, como minimo, con
las mismas condiciones de este pliego en lo que a tiempos de respuesta, tiempos de
resolucion y actualizaciones se refiere, sin exclusion alguna y valida a la finalizacién del
periodo de garantia. Esta no podra ser superior a 3.500 €/afio mas IVA y tendra una vigencia
de al menos 2 afnos después de la finalizacion del periodo de garantia de los equipos.

f) REPUESTOS:

El suministrador garantizara la existencia de piezas de repuesto para el mantenimiento
preventivo y correctivo necesarias, al menos, durante 10 afios después de la instalacion del
equipo.

C. COMPOSICION DEL CONTRATO: EQUIPOS, UNIDADES E IMPORTES LICITACION:

En el ANEXO A se hace la composicion del lote, las unidades a suministrar y los precios unitarios
y totales.

D. CARACTERISTICAS TECNICAS:

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero
de 2014, los sistemas ofertados por los distintos licitadores deberan contener y cumplir las
siguientes caracteristicas técnicas:
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CARACTERISTICAS TECNICAS DEL EQUIPO:

Sistema laser motorizado movil con indicador de punto de disparo para
biopsiado de trofoectodermo embrionario.

Requisitos técnicos minimos:

e Laser motorizado moévil dentro del campo de trabajo, no siendo necesario mover
carro de muestra.

e Multi-disparo programable.

e Pedal para disparo.

e Software para captura, tomar medidas y almacenamiento de imagenes, video o
fotografia con capacidad de acoplar mas de una camara.

e Sin calibracion tras la instalacion.

e Valido para biopsia de trofoectodermo, biopsia de embriones en d+3 y para realizar
hatching.

e Visualizacién de la diana en el objetivo del microscopio.

e Adaptador para el microscopio Lecia DMi8, si fuera necesario el adaptador para
adaptarlo al microscopio.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL SISTEMA:

e Todos los productos sanitarios y sus accesorios objeto del presente concurso deben reunir las
condiciones para su puesta en el mercado, puesta en servicio y utilizacion establecidos en el
Real Decreto 192/2023 de 21 de marzo. El real decreto regula a nivel nacional los aspectos que
el Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento y del Consejo, de 5 de abril de 2017. Se debe
acompanar a la ficha técnica de los productos copia de los certificados de marcado CE de
productos.

e Los productos y sus accesorios deberan estar conformes, en el momento en el que se realice
su suministro, con las condiciones que les sean de aplicacién constando la declaracion
conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicacién
obligada, para cada uno de los equipos que oferten.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

e Las medidas o rangos utilizados en las descripciones técnicas particulares tienen caracter
orientativo o aproximado estableciendo un margen del +/-2%.

e Todo el software incluido debera cumplir con la Ley Organica de Protecciéon de Datos de
Caracter Personal.

4. REQUERIMIENTOS INFORMATICOS:

El adjudicatario debe tener presente que en el hospital dispone del sistema de historia clinica
electronica Selene y una serie de aplicaciones Departamentales con las que deberan poder integrarse
y compartir informacién cuando proceda. La integracién se realizara utilizando el estandar HL7.

El sistema debe estar preparado para gestionar listas de trabajo y peticiones. La unidad debera ser
compatible con el estandar DICOM 3 (o version compatible con la requerida por el Hospital) tanto para
gestion de pacientes, como para impresion de imagenes, debiendo cumplir los siguientes servicios:
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e Modality Performed Procedure Step (MPPS).
e Breast Tomosynthesis Object (BTO).

e Basic greyscale print SCU.

e Storage Commitment SCU.

e Modality Worklist SCU.

¢ Query/Retrieve SCU

e Verification SCP.

e Storage SCP.

o Print.

“a B Hospital Clinico B2 comunidad de Madrid

En Madrid, a la fecha de la Firma

Firmado digitalmente por: CRISTOBAL GARCIA IGNACIO
Fecha: 2023.08.07 12:11

Director del Instituto de Salud de la Mujer

Fdo:

Conforme: El Adjudicatario

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Documento Tirmado aigitalmeme por: GUMEZ DERCH CESARK ADULFU

POR LA ADMINISTRACION: Fecha: 2023.09.01 13:55

Referencia: 57/219993.9/23

Verificacion y validez por CSV:”
La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv

El Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolucion 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la
Viceconsejeria de Sanidad (BOCM n® 222 de 17 de septiembre de 2021)
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