Ref: 57/607171.9/23

E Comunidad de Madrid

‘r Hospital Clinico

sawvecis Dan Carlos

[EEXPEDIENTE: PASA 2023-7-335

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y
PUESTA EN MARCHA DE ONCE ELECTROCARDIOGRAFOS CON CARRO DE
TRANSPORTE PARA EL HOSPITAL CLINICO SAN CARLOS

1. OBJETIVO Y ALCANCE:

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores y los productos
por ellos ofertados para la adquisicién de 11 electrocardiégrafos con carro de transporte, asi como
la instalacion y la puesta en marcha, para atender las necesidades asistenciales del Hospital Clinico
San Carlos.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES DEL EQUIPO:

Conforme a lo dispuesto en el Articulo 126.5.a) de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE de 26 de febrero de 2014, los
productos ofertados por los distintos licitadores deberan cumplir las siguientes caracteristicas
técnicas:

- Electrocardiografo compacto de 12 canales y alta resolucion (8.000 muestras/seg.)

- Debe imprimir en papel térmico tamano DIN-A4.

- Debe disponer de botones que se iluminen en funcién de la situacion y los indicadores de
calidad de sefal para cada una de las derivaciones.

- Debe disponer de pantalla tactil en color (minimo de 6,5”) de alta resolucién que permita la
previsualizacion completa, simultanea y en tiempo real de las 12 derivaciones. Una vez
realizado el electro al paciente debe permitir visualizar los datos del mismo, mediciones e
interpretacion visualizacion en cualquiera de los formatos disponibles.

- Debe disponer de un cédigo de colores en pantalla: permite conocer la calidad de cada
derivacién antes de registrar:

o Color verde (senal libre de artefactos)

o Amarillo (ligero artefacto)

o Naranja (senal artefactada, no se debe registrar el electro)
o Rojo (electrodo sin conectar)

- Debe incorporar un teclado alfanumérico tipo PC con protecciéon de membrana para su facil
limpieza.

- Debe permitir multiples formatos: automaticos y manuales: 3x4 (1r, 3r), 3x4 1r 8st, 3x4 1r 10
st, 6x2 (standard, cabrera), pan-12 (cabrera), 12x1.

- Debe disponer de una memoria interna minima de al menos 200 electros.

- Debe disponer de un almacenamiento continuo: desde que se conecta al paciente comienza
a almacenar en memoria las 12 derivaciones (hasta un maximo de 5 minutos) permitiendo
obtener un ECG, no solo del momento actual, sino de cualquier momento desde que fue
conectado el equipo. (esta caracteristica es especialmente Util en pacientes pediatricos o
nerviosos en los cuales es dificil obtener un ECG sin artefactos).

- Debe disponer de puerto USB con el objetivo de que se pueda almacenar los datos en caso
de fallo de en la red WIFI.
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Debe permitir un funcionamiento a red y a bateria en la que se indique la autonomia. Dicha
bateria de ser de litio con el objetivo de evitar el efecto memoria, con una capacidad de, el
menos, 4 horas de uso o de 80 electros.

Los resultados ECG deben almacenarse en formato .xml con el objetivo de evitar las
conversiones.

Debe permitir la visualizacion grafica de los datos de segmento ST con el objetivo de analizar
la evolucién del paciente de forma rapida e intuitiva mediante la presentacion en dos ejes de
la evolucion tridimensional del ST.

Con capacidad de descargar ECG previos del paciente en el propio electrocardidégrafo
(extraidos bidireccionalmente de la HCE).

Debe disponer de una compatibilidad de conexién directa (sin hardware intermedio) con el
sistema de informacion existente en el hospital.

Debe permitir la integracion del ECG con el sistema de informacién e imagen cardiovascular
existente en el hospital (ISCV PHILIPS).

transmisién de ECG a través de la red del hospital via WIFI y LAN, compatible para volcado
en HCIS del hospital.

Debera incluir un lector de codigo de barras que permita la identificacion agil del paciente por
parte del personal asistencial.

Debera incluir un carro de transporte que permita el traslado horizontal y vertical del equipo

El equipo se entregara con todos los accesorios necesarios: cable-paciente para 12 derivaciones,
los adaptadores para electrodos (lengleta y corchete) y cualquier otro material que asegure un
correcto funcionamiento y puesta en marcha en el Hospital Clinico San Carlos.

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES DEL SISTEMA:

Si en la descripcion de algun articulo se utiliza marca comercial y/o referencia, debera
entenderse con orientacién para localizar el articulo, sin que en ningun caso implique que sea
necesario ofertar dicha marca o referencia.

Las medidas o rangos utilizados en las descripciones técnicas particulares tienen caracter
orientativo o aproximado estableciendo un margen del +/-5%.

Deben reunir las condiciones establecidas en el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre,
por el que se regulan los productos sanitarios, y demas normativa sobre productos sanitarios
para su puesta en el mercado, puesta en servicio y utilizacion.

Debera certificarse el afo de primera fabricacion del modelo ofertado, asi como la existencia
de repuestos para el mismo durante al menos 10 afios a contar desde la puesta en marcha
del equipo.

4. OTRAS CONDICIONES DE SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA

DEL EQUIPAMIENTO:

El adjudicatario debe tener presente que, con el objetivo de adquirir de manera integral y asegurar la
correcta ejecucion del contrato, debera de cumplir las siguientes condiciones y obligaciones:
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4.1. INSTALACION Y PRUEBA DE ACEPTACION DEL SISTEMA.

Se entendera por instalacion la entrega del material ofertado, su distribucién fisica, el proceso de
colocacion de anclajes y empotramientos, la conexidon de los distintos suministros (eléctricos, gases,
etc.) al equipo hasta los cuadros generales de distribucion de los mismos (bandejas, soportes y
otros), asi como cualquier otra operacion requerida para su completa puesta en marcha en su
ubicacion definitiva.

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, debera realizar las pruebas necesarias que
acrediten el correcto funcionamiento, en presencia del personal técnicamente cualificado vy
autorizado por el Centro (Servicios Tecnicos) para elevar la correspondiente ACTA DE
CONFORMIDAD que condicionara el pago de la factura.

4.2. TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS:

Incluye una completa formacion en el manejo del equipo, en su mas 6ptima utilizacion, tanto desde
el punto de vista operativo como funcional, y que comprendera con minimo los mdédulos de:

- Aprendizaje

- Asesoramiento

- Actualizaciones
Esta formacién debera ir dirigida al personal médico, personal de enfermeria y personal técnico para
utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instruccion del personal se
extendera a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado.

La formacion se iniciara antes de que el equipo empiece a dar servicio efectivo y en los locales donde
esté ubicado.

Asimismo, el adjudicatario debera aportar la documentacion e informacion necesaria para facilitar la
formacion del personal que afectara las inspecciones periddicas y el mantenimiento preventivo
necesarios una vez transcurrido el plazo de garantia. Debera expresar su compromiso de impartir,
caso de ser requerido, un curso de formacién técnica para el personal de mantenimiento que designe
el hospital destinatario del equipo.

4.3. GARANTIA Y ATENCION TECNICA:

La empresa adjudicataria debera ofrecer una garantia de 2 afos, a contar desde el dia siguiente de
la firma del ACTA DE CONFORMIDAD, en la que al menos se incluya:

- La sustitucion del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de
funcionamiento).

- Mantenimiento preventivo programado: revision periodica de seguridad y control de
funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el correcto
funcionamiento del equipo.

- Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparacion de averias y defectos,
incluidas todas las piezas de recambio.

- Asimismo, estan incluidos todos los costes y gastos de desplazamiento del personal del
servicio de mantenimiento.

En este sentido, es importante destacar que:
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- El adjudicatario entregara al servicio técnico del Hospital y al Servicio de Medicina Fisica del
Hospital, las hojas de las revisiones en las cuales se especificaran las piezas sustituidas con
sus referencias y se detallara las intervenciones realizadas, asi como las piezas sustituidas.

- El licitador debe detallar las operaciones de mantenimiento preventivo a realizar al equipo
durante el periodo de garantia que se hara sin ningun coste para el Hospital. El adjudicatario
comunicara al Servicio técnico las fechas de dichas operaciones con suficiente antelacion
acordandose el horario en funcién de la actividad del servicio donde se ubica el equipo.

- Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo durante el periodo de garantia se
realizaran en el lugar donde esté instalado el equipo. El Hospital autorizara en su caso, la
reparacion fuera del Centro, previa justificacion.

- El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia o de
suministro de repuesto en ningun caso podra ser superior a 12 horas en dias laborables y 48
horas en dias festivos.

- Los licitadores garantizaran que todos los trabajos de mantenimiento seran efectuados por
personal especializado de la empresa.

5. REQUERIMIENTOS INFORMATICOS DEL SISTEMA

Todo el hardware y software necesario para el correcto funcionamiento del equipo debera
ser aportado por el adjudicatario teniendo en cuenta los siguientes requerimientos:

a. Conectividad
i. Conexion de red mediante cable RJ45.
ii. Conexion de red inalambrica con los siguientes requisitos:
1. Autenticacion WPA2-Enterprise (802.1x)
2. Autenticacion con usuario y contrasena
3. Método EAP: PEAP
4. Autenticacion MSCHAPv2
b. Almacenamiento

i. Estacion de trabajo integrada en el equipo.

ii. Almacenamiento en disco duro interno con al menos 1 Tb de capacidad en
total. No teniéndose en cuenta, la ampliacion de memoria por medio de
dispositivos externos.

iii. Captura retrospectiva y prospectiva de clips en un dispositivo interno o en un
medio extraible.

iv. Capacidad de grabacion de DVD/CD para el almacenamiento de imagenes
DICOM o para la exportacion en formatos JPEG o AVI para la compatibilidad
con PC.

c. Integracion
El hospital dispone de un sistema de Historia Clinica Electronica, un PACS y diferentes
aplicaciones departamentales con las que el dispositivo debera integrarse segun las
especificaciones del departamento de informatica del hospital y siguiendo los
estandares de mensajeria HL7 y DICOM.
El sistema debera adaptarse a los formatos disponibles en los sistemas de informacion
del hospital.

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Permitira al menos la consulta de demograficos, recepciéon de citas/peticiones y la
devolucion de resultados, imagenes e informes cuando proceda.
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En Madrid, a la fecha de la firma

‘;: B Hospital Clinico

Firmado digitalmente por: SOMOLINOS MARTINEZ ALFREDO
Fecha: 2023.10.13 14:45

E Comunidad de Madrid

Subdirector de gestion de Mantenimiento e Infraestructuras

Fdo:

Conforme: El Adjudicatario

La autenticidad de este documento se puede comprob
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

POR LA ADMINISTRACION:

Fecha: 2023.10.19 08:56
Referencia: 57/609172.9/23

Vice consejeria de Sanidad (BOCM n° 222 de 17 de septiembre de 2021).

Documento firmado digitalmente por: GOMEZ DERCH CESAR ADOLFO

Verificacion y validez por CSV:W
1 1eidad 4 to deid
El Director Gerente del Hospital Clinico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolucion 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la
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