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1. OBJETO

El presente pliego de prescripciones técnicas tiene por objeto regular y definir el alcance y
condiciones de prestacion que habran de regir la adquisicion, instalacion y puesta en marcha de
un Sistema de Ecoendoscopia, un Videogastroscopio y un Videocolonoscopio para el Servicio de

Digestivo del Hospital Universitario de Fuenlabrada.

p PRECIO
LOTE ORDEN UDES DESCRIPCION SERVICIO
SIN IVA (*)
1 1 Ecografo para Ecoendoscopia | Digestivo 89.000,00 €
1 2 1 Videogastroscopio Digestivo 17.000,00 €
3 1 Videocolonoscopio Digestivo 18.500,00 €
TOTAL 124.500,00 €

(*)Tipo de IVA 21%

El objeto del presente documento es exponer las condiciones técnicas que debe reunir el
equipamiento electromédico que constituye el objeto de la compra, asi como las condiciones de
suministro, instalacion, puesta en marcha, servicio técnico posterior y capacidad de los
suministradores, para la provision de equipos para el Hospital Universitario de Fuenlabrada.

Los términos seguidamente descritos forman parte inseparable y son de igual cumplimiento para
todos los licitadores del concurso que las descripciones técnicas de los equipos a adquirir.

2. CARACTERISTICAS TECNICAS

Lote 1 Orden 1.- ECOGRAFO PARA ECOENDOSCOPIA

El equipo perteneciente a este lote debe permitir y ser compatible para poder conectar en él,
los ecoendoscopios radial y sectorial existentes en el Servicio (GF-UE 160-AL5 y GF-UCT 180)

a. CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS.

> Ecografo electronico de alta gama auténomo no incorporable en torre.

> Monitor LCD de al menos 23" ajustable en altura

> Rango dinamico de al menos 200 Db

> Modos de exploracion, al menos: B, M, D, espectral, Power doppler Color y Power doppler
> Imagen trapezoidal

> Con armonico de tejido (simple y doble) y contraste.
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> Imagenes en formato DICOM, TIFF, BMP, JPEG y salidas de video en varios formatos (Y/C, DV,
COMP, S-VHS) y grabacion y almacenamiento de video en el ecografo. Indicar.

> Incluira dos teclados independientes, uno fisico y otro tactil con varias pantallas ajustables
personalizables para cada necesidad.

> Incluira Doppler de onda pulsada de banda ancha con tecnologia de cambio de fase,
visualizacion de flujos y algoritmos de reduccion de ruido.

> Incluira eco armonico tisular.

> Incluira Elastrografia.

> Meétodo dinamico de foco

> Incluira sonda convex para ecografia abdominal

Lote 1 Orden 2.- VIDEOGASTROSCOPIO.

El equipo de este lote debe ser totalmente compatible con los 3 videoprocesadores digitales
marca Olympus Exera Ill, modelo CV-190, existentes en el Servicio.

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

> Imagen de alta definicion HDTV para la visualizacion adecuada de capilares y mucosas.

> Equipados con cromoendoscopia mediante filtro de luz especial que resalte el patron vascular
de la mucosa.

> Canal de trabajo de aproximadamente 2.8mm de diametro.

> Angulo de vision de 1402 y angulacion por 4 modos.

> Canal auxiliar de agua que permita el lavado del tracto digestivo asegurando una vision clara
de los tejidos.

> Disefio ergonomico para maniobrar el endoscopio con mandos de facil acceso.

> Funcion de identificacion de endoscopio y conexion con el sistema de informes de la unidad

de endoscopia digestiva
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Lote 1 Orden 3.- VIDEOCOLONOSCOPIO.

El equipo de este lote debe ser totalmente compatible con los 3 videoprocesadores digitales
marca Olympus Exera |ll modelo CV-190, existentes en el Servicio

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

> Imagen de alta definicion HDTV para visualizacion adecuada de capilares y mucosas.

> Equipados con cromoendoscopia mediante filtro de luz especial que resalte el patron vascular
de la mucosa.

> Rigidez Variable en el tubo de insercion modificable usuario, al menos tres niveles de rigidez

del tubo de insercion.
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> Canal de trabajo de minimo 3.7mm de didmetro.

> Canal auxiliar de agua que permita el lavado del colon asegurando una visién clara de los
tejidos.

> Angulo de vision de 1702 y angulacion por 4 modos.

>  Minimo Dos guias de la luz para mejorar la imagen endoscdpica.

> Diseflo ergonémico para maniobrar el endoscopio con mandos de fécil acceso.

>  Funcién de identificacion de endoscopio y conexién con el sistema de informes de la unidad

de endoscopia digestiva

3. ALCANCE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS

En los equipos a suministrar tendran que cumplir con las especificaciones, composicién y
caracteristicas establecidas como minimas y los equipos ofertados deberan ser de nueva

fabricacion en todos y cada uno de sus componentes.

Con objeto de facilitar el proceso de evaluacion y seleccién deberd proporcionarse de manera
obligatoria la mdaxima descripcién, hojas de datos técnicos de producto (Product Data),
productos e informaciéon que permita realizar un completo analisis de las diferentes ofertas
presentadas. La falta de informacién, ausencia de hojas de datos de producto de los
componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas planteadas que no pueda ser

debidamente contrastada podra ser motivo de que la oferta no sea valorada.

Es de cumplimiento obligatorio presentar una lista de equipos similares a los ofertados que se
hayan instalado en los ultimos 3 afios en Espanfia, clasificados por modelo, afio de instalacion y

centro.

Se debera garantizar la existencia de servicio de mantenimiento y repuestos durante al menos
un periodo de vida de 10 aiios, desde su puesta en marcha en el Hospital, que es el ciclo minimo

de vida que se estima para este tipo de equipos.

Asimismo, los componentes software deberan estar vigente o deberdn poder ser actualizados a

lo largo de todo el ciclo de vida de los equipos.

El centro a través de su departamento de informatica comunicara al/los adjudicatarios/s el
servidor que se pondra a su disposicidn si asi es necesario, el cual sera fisico o virtual, segun las

indicaciones de dicho departamento o necesidades del equipo.

Se instalard y pondra en funcionamiento los equipos con el ultimo nivel de actualizacion del

software disponible en el mercado.

4.  LEGISLACION

Los productos presentados a este concurso deberan cumplir la legislacion vigente relativa a

productos sanitarios de acuerdo al nuevo Real Decreto 192/2023 de 21 de marzo, en vigor el 23
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de Marzo del 2023 y que transpone la directiva 2017/745/CE del Parlamento Europeo y del
Consejo del 5 abril de 2017 por el que se regulan los productos sanitarios que les sea de
aplicacion llevando el marcado CE en donde corresponda, acompafiado del niumero de
identificacion del organismo notificado (con excepcion en los productos de Clase ). Se incluira

documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislacion vigente.

Todo el software incluido debera cumplir con la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter

Personal.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditara cualquier otra legislacion que sea de aplicacion.

5. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO

El plazo de entrega de los equipos sera inferior en dias al indicado en la tabla adjunta y contado
en dias naturales a partir de la formalizacion del contrato. Por razones de obra, logistica o

determinacion del Hospital, este plazo de entrega podra alargarse y se debera coordinar con el

Hospital.
LOTE / 5 PLAZO DE ENTREGA
DESCRIPCION
ORDEN ( dias naturales)
UNICO | TODOS LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE 30

PROCEDIMIENTO.

Al tratarse de un Hospital la entrega y el orden de debe estar en estrecha relacion con el Hospital.
Si por las razones anteriores el Hospital se viese en la obligacion de retrasar la entrega del
material ofertado y adjudicado en la oferta, el adjudicatario debera suministrar el equipo y sus
componentes actualizados a la nueva fecha de entrega al equivalente al hardware y software al

ofertado incluso actualizando el modelo si este hubiese cambiado.

El adjudicatario estara dispuesto a suministrar todas aquellas piezas de repuesto, despieces, etc.
que le pudieran ser requeridas indicando el tiempo maximo de compromiso de suministro. Debe
garantizar que van a existir piezas de repuesto durante un periodo de 10 afios, desde la puesta
en marcha en el Hospital. Debera indicar para cada modelo de equipo ofertado la fecha de
comercializacion, ademas la fecha de fabricacion del equipo sera como maximo del afio anterior

a la fecha de adjudicacion.

6. GARANTIA

El plazo de garantia de los equipos incluidos sus sistemas adicionales, componentes y accesorios,
sera como minimo el establecido en el cuadro adjunto, en la que debera constar la conformidad

de su instalacion, funcionamiento y haber superado el test de aceptacion realizado en presencia
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de las personas designadas por el Hospital y el proveedor y comenzara a contar desde el acta de

recepcion del equipo.

PERIODO GARANTIA

Lote /Orden DESCRIPCION MiNIMO ( meses)

UNICO TODOS LOS EQUIPOS OBJETO DE ESTE

PROCEDIMIENTO. 24

La garantia incluira la sustitucion completa del articulo o de sus componentes en cado de vicios
o defectos de fabricacion y funcionamiento, incluyendo los trabajo y materiales necesarios para
realizarlo. La garantia total incluira todos los componentes del equipo, elementos auxiliares,
instalaciones y piezas de repuestos, mano de obra, desplazamientos, dietas y demas costes que
puedan derivarse del cumplimiento de la misma con unos plazos de intervencion en la asistencia

técnica iguales a los ofertados para los contratos de mantenimiento.

Durante el periodo de garantia, se pondra a disposicion del Hospital, con la disponibilidad que
las necesidades del servicio requieran, un servicio de asistencia técnico presencial para atender

todas las anomalias (defecto de fabricacion o funcionamiento) que se puedan producir.
De igual forma, la garantia incluira las revisiones preventivas de acuerdo al fabricante. A tal

efecto, en la documentacion técnica, se debera incluir el numero y alcance de las revisiones.

En caso de averia, si el equipo se tuviera que retirar o no se pudiera solucionar en un plazo
maximo de 48 horas y siempre que el Servicio lo solicite, el adjudicatario debera prestar un

equipo igual o de similares caracteristicas para no interrumpir la actividad del Servicio

7. CONDICIONES DE INSTALACION Y ACEPTACION DEL EQUIPO

El equipo ofertado se suministra con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexion,
accesorios de anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtencion
de los correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por la legislacion vigente y, si fuera

el caso, debidamente integrados con los Sistemas de Informacion de que disponga el Hospital.

Seran montados en los locales de destino definitivo, indicando las actuaciones necesarias para la
introduccion del equipo en la sala. Se incluiran todos aquellos equipos e instalaciones auxiliares
necesarios para el correcto funcionamiento del equipo principal. Se tendra en cuenta la retirada
de elementos de embalaje o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje,

comprometiéndose a dejar la zona libre de obstaculos y en buen estado de limpieza.

La instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos se realizara de forma coordinada con
el Hospital y en presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico de la Seccion
de Electromedicina. El Hospital autorizara y supervisara la instalacion del mismo (en
coordinacion con el Servicio de Ingenieria y mantenimiento, Seccion de Electromedicina).
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La fecha de instalacion debera ser comunicada a dicho Servicio y al que vaya dirigido con

antelacion suficiente, mediante documento escrito (carta o fax) con el correspondiente

calendario de actuaciones.

El tiempo de instalacion de los equipos sera inferior al indicado en la tabla, entendido como el
tiempo desde que el equipo entra en el Hospital hasta que esta en disposicion de hacer el test

de aceptacion del equipo:
LOTE / ORDEN Tiempo de instalacién (dias naturales)

UNICO 7

La empresa adjudicataria debera realizar |la integracion completa de los equipos, en los casos que
sea posible, con todos los sistemas de informacion de que disponga el Hospital (PACS, SIL, HIS,
RIS,...etc.).

La empresa adjudicataria debera garantizar la integracion del equipo objeto de este
procedimiento con la aplicacion “Endobase” utilizada en el Servicio de Digestivo (y otros) del
Hospital de Fuenlabrada. Debera proveer cualquier elemento hardware y/o software
(capturadora de video interna o externa, cableado, etc), necesarias para garantizar que este
equipo se integra perfectamente con el software indicado. El adjudicatario debera realizar las
pruebas necesarias para que el Hospital compruebe que el software se conecta de forma sencilla
con el nuevo equipo médico. También proporcionara formacion, si procede, tanto al personal
facultativo como al personal técnico de las areas de Electromedicina y Sistemas de Informacion
para proveer de soporte de primer nivel sobre este equipamiento. La garantia ofrecida sobre el
equipo principal objeto de este procedimiento, se extendera, sin limitaciones, a cualquier otro
elemento que se provea para garantizar la conectividad con el software “Endobase”

La empresa adjudicataria, una vez instalado los equipos, realizara la prueba o test de aceptacion
técnica correspondiente. Estas pruebas se realizaran en presencia del personal, técnicamente
cualificado, autorizado por la Institucion. En un periodo no superior a 8 dias naturales se
entregara en el Departamento de Electromedicina, un informe escrito en el que consten los
resultados de la prueba efectuada, y que servira de referencia para establecer el nivel de calidad
base de rendimientos de los equipos. Se entregaran dos copias, una al Servicio Médico
correspondiente y otra al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento (Seccion de Electromedicina).
En la documentacion técnica del Concurso, se incluira el protocolo a realizar para la prueba de
aceptacion técnica de los equipos. Posteriormente se realizara el acta de recepcion de los

equipos, desde el punto de vista técnico y funcional.

Se considera condicion imprescindible para cumplir las especificaciones técnicas, a la recepcion
del material adjudicado, la entrega de la documentacion o manuales de usuario en castellano (2
juegos) y la documentacion técnica o manuales de servicio técnico con inclusion de despieces,

planos o esquemas, identificacion de componentes, métodos de calibraciones externas o
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internas, resolucion de averias, configuracion técnica, etc.; asi como las recomendaciones de

mantenimientos preventivo, predictivo y correctivo a realizar en el equipo.
Asi como cualquier contrasefia de acceso al equipo, al menu de configuracion o de servicio.

8. FORMACION

Se adjuntara un programa de Formacion de Personal para llegar al adiestramiento del equipo
humano que posteriormente debe hacerse cargo del equipamiento sobre: uso, manejo y
mantenimientos de usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y facultativos; segln

cada caso. Especificar metodologia, numero de personas, lugar y duracion del mismo.

Se adjuntara también un programa de Formacion de Personal Técnico, especificando
metodologia, numero de personas, lugar y duracion del mismo (servicios de Electromedicina e

Informatica). Se certificara la formacion a las personas que la reciban.

Se entiende en cualquier caso que la amplitud y calidad de la formacion sera la precisa para el

perfecto manejo y maximo rendimiento de los equipos.

Cualquier modificacion/actualizacion de los equipos conllevara un periodo de formacion del

personal en los mismos términos sefialados anteriormente.

9. CONTRATO/SERVICIO TECNICO

Indicar localidad, direccion y teléfono del Servicio Técnico mas cercano, detallando personal
técnico y cualificacion profesional, asi como el resto de la organizacion del servicio técnico en el

ambito nacional.

El licitador ofrecera la posibilidad de establecer un Contrato de Mantenimiento integral sin
exclusion alguna, una vez finalizado el periodo de garantia. Describir detalladamente y de forma
independiente para cada uno de los equipos ofertados las diferentes modalidades posibles
indicando sus coberturas y precios. El importe del mismo, en ningin caso sobrepasara el

porcentaje indicado en la tabla siguiente:

(L)I.;TDIIEEIC EQUIPO % (IVA incluido)(*)
1/1 Ecografo para Ecoendoscopia 11%
1/2 Videogastroscopio 7%
1/3 Videocolonoscopio 7%

(*) Valores para un Contrato de Mantenimiento Integral sin ningun tipo de exclusion.
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Se debera especificar para las diferentes opciones de mantenimiento el precio anual total,
expresado en porcentaje sobre el precio unitario del equipo a suministrar (IVA incluido). Las

opciones a considerar seran, como minimo, las siguientes:

e Tipo A: Mantenimiento integral de tipo “atodo riesgo”, en la que estarian incluidos todos
los gastos, sin ninguna restriccion, que se deriven de la reparacion del aparato averiado,
incluyendo el mantenimiento preventivo, el correctivo, el técnico legal y todos los

materiales y repuestos.

e Tipo B: Mantenimiento a todo riesgo con algun tipo de restriccion o exclusion. Similar al
anterior, pero con exclusion de algun elemento o componente que el ofertante
considere oportuno. Esta modalidad especificara claramente qué incluye el contrato, con

determinacion expresa de las piezas que quedan excluidas y su valoracion con IVA.

e Tipo C: Mantenimiento preventivo, limitado a las labores de mantenimiento preventivo

y en las condiciones que el ofertante especifique.

Todas las actualizaciones de software de los productos ofertados durante el periodo de garantia

y/o durante el contrato de mantenimiento integral estaran incluidas sin coste para el centro.

Indicar el tiempo de respuesta con presencia fisica del Servicio Técnico, en caso de averia.
Definir el horario de la cobertura. El tiempo de respuesta no sera superior al indicado en el

cuadro adjunto. Especificar condiciones del mismo.

LOTE / Tiempo Respuesta Servicio Técnico
ORDEN (horas)
UNICO <7 horas

La autenticidad de este documento se puede comprol
mediante el siguiente codigo seguro de verificacion

Especificar periodo de operatividad (uptime) del tiempo util de funcionamiento. Se contabiliza
éste en base a 365 dias anuales menos el tiempo empleado en la realizacion del mantenimiento

preventivo. Sera como minimo el indicado en el cuadro adjunto.

LOTE / . » .
ORDEN Periodo Operatividad (uptime)
UNICO 96%

Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungible
que utiliza y requiere el sistema; asi como la frecuencia de reposicion (por cada paciente, por

horas, etc.).
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La empresa adjudicataria debera especificar el importe unitario que se compromete a mantener,
durante el periodo de los cuatro afios siguientes al de la adquisicion, de los complementos mas
importantes no ofertados, especialmente de las actualizaciones de software, cuya

implementacion requiera modificaciones del hardware.

10. CONSUMO DE MATERIAL FUNGIBLE Y/O REACTIVOS.

Cuando para la utilizacion del bien objeto de contrato sea necesario el consumo de material

fungible, en la oferta técnica debera incluirse al menos la siguiente informacion complementaria:

e Consumo de unidades por tratamiento (precio IVA incluido). Se indicara la diferencia
economica (€) cuando exista la posibilidad de ceder el equipo contra consumo.

e Identificacion del fungible.

e Siel fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante.

e Sies posible su reutilizacion y medios de reutilizacion necesarios, asi como el niumero de
veces que puede reutilizarse con plena eficacia.

e En caso que los materiales fungibles tengan caducidad, habra de indicarse los plazos
medios de la misma.

e Listado de precios de material fungible necesario para el normal funcionamiento del
equipo.

11. OTRAS

Las propuestas y ofertas incluiran dentro del proceso de instalacion del equipamiento las tareas
de implementacion de la conectividad e integracion con los sistemas e infraestructura

corporativa.

En caso de ser necesario, Incluira todos los elementos necesarios para su conexion a red

Ethernet. La velocidad de transmision de datos sera de al menos 100 Mb/-

El ofertante indicara si ofrece al Hospital Universitario de Fuenlabrada la posibilidad de firmar un
convenio de colaboracion indicando una breve descripcion del mismo (periodo, alcance,

contenido, beneficios para el Hospital, obligaciones,...).

12. PROTECCION DE MEDIO AMBIENTE.

Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa un lugar destacado la
proteccion del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo mas alla de la propia
actividad. Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y /
o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una
actitud responsable frente al Medio Ambiente.

PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.

- Obligacion de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.
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- Obligacion de Informar de todos los incidentes con repercusidon ambiental que tengan lugar
en el desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.

- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.

- Reduccién de ruidos y olores.

- Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales no
renovables.

- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental
durante el manejo, transporte, preparacion, utilizacion y eliminacién final de los mismos
fundamentalmente cuando se trate de residuos peligrosos.

- Reducir en lo posible y de forma continta los impactos ambientales importantes que genere
su actividad haciendo uso de unas buenas practicas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOQS:

- Los residuos serdn segregados en origen, los contenedores que los contienen estardn
perfectamente identificados y etiquetados.

- Los residuos urbanos (papel, cartdn, organicos, etc.) seran gestionados en los contenedores
municipales o a través de gestores autorizados.

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc.) y la minimizacion,
reutilizacion, reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas
instalaciones que no vayan a ser utilizadas).

- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como
peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).
- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la
red de saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestion de los residuos generados en el desarrollo de la actividad,
prestando especial atencidn a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de
los productos quimicos utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).

- No malgastar el agua.

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se
terminan las tareas de limpieza.

CONSIDERACIONES SOCIALES

- Las empresas adjudicatarias no deben practicar o apoyar la discriminacion en la contratacion,
remuneracion, acceso a la capacitacién, promocién, despido o jubilacion basada en la raza,
origen social o nacional, casta, nacimiento, religion, discapacidad, género, orientacién sexual,
responsabilidad familiar, estado civil, afiliacidn a sindicatos, opiniones politicas, edad o cualquier
otra condicidn que pueda dar origen a la discriminacion.

- Las empresas adjudicatarias no deben interferir en el ejercicio de los derechos de su personal
para observar sus creencias o practicas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la
raza, origen social o nacional, religién, discapacidad, género orientacidn sexual, responsabilidad
familiar, estado civil, afiliacién a sindicatos, opiniones politicas o cualquier otra condicion que
pueda dar origen a la discriminacion.

- Las empresas adjudicatarias no deben permitir ningiin comportamiento que sea amenazador,
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abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguajes, y contacto fisico en
el lugar de trabajo, y donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus
empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, serd incorporado como
estipulacién al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

13. INCORPORACION AL CONTRATO

El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, serd incorporado como
estipulacion al contrato que se suscriba con el adjudicatario

Fuenlabrada a 26 de agosto de 2023
Por el Hospital Universitario de Fuenlabrada,
LA DIRECTORA GERENTE

CONFORME:

EL ADJUDICATARIO Firmado digitalmente por: SARMIENTO BELTRAN GEMA

Fecha: 2023 09 01 12:12
FECHA Y FIRMA

Fdo.: Gema Sarmiento Beltran

Red

s H

Hospitales sin Humao

ESTA PROHIBIDO FUMAR EN TODO EL HOSPITAL
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