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OBJETO DEL CONTRATO 

 
 
El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores y los productos por 
ellos ofertados para el contrato de arrendamiento de 3 equipos de gestión de residuos líquidos y 
eliminación de humos para los Servicios de Traumatología y de Urología del Hospital Universitario La Paz, 
así como la adquisición del material fungible necesario para su correcta utilización, conforme a lo descrito 
en este Pliego. 
 
Adicionalmente, el adjudicatario deberá realizar el mantenimiento de un equipo propiedad del hospital de 
características similares. 
 
NORMATIVA 

 
 
Los productos y sus accesorios deberán estar conformes, en el momento en el que se realice su suministro, 
con las condiciones que les sean de aplicación constando la declaración conforme del fabricante que 
acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicación obligada, para cada uno de los equipos que 
oferten. 

 

DEFINICIÓN DEL ARRENDAMIENTO: CONDICIONES Y OBLIGACIONES 

 
 
El arrendamiento incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se detallan y describen a 
continuación. 

A. ARRENDAMIENTO DE EQUIPO 

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, máquina u aparato con todos los accesorios 
imprescindibles para un correcto funcionamiento. 

Se entiende también como equipo, para todos aquellos equipos que incluyan software, la actualización del 
mismo cuando fuera necesaria, así como las licencias para su uso. 

B. CONDICIONES DEL CONTRATO Y OBLIGACIONES DE LOS LICITADORES Y/O ADJUDICATARIOS 

B1 .MANUALES 

Los adjudicatarios deberán entregar con los equipos, todos los Manuales íntegramente en castellano, 
correspondientes a la descripción y operatividad de los equipos, y que serán como mínimo los siguientes: 

- De instalación: aportando además del manual de instalación, la información y rotulado sobre los 
equipos que representen un riesgo especial para el paciente. 

- De uso: con las características del equipo, una explicación detallada de los principios de 
funcionamiento, de los controles, operaciones de manejo y seguridad del paciente, alarmas y 
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operaciones rutinarias para verificación del funcionamiento apropiado del equipo previo a su uso 
diario etc. 

- De mantenimiento y técnicos: incluirán esquemas eléctricos y mecánicos completos, despiece, 
recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda en la 
localización de averías, etc. 

Los rótulos, indicadores y etiquetas de los equipos también deberán estar en castellano o ser 
suficientemente explicativos. 

B2. INSTALACIÓN Y ACTUALIZACIÓN 

La integran el suministro de los equipos, su instalación completa y su puesta en marcha. 

La instalación comprende la entrega en el Hospital y el montaje en los destinos definitivos, así como 
cualquier otra operación requerida para su completa puesta a disposición. 

La instalación del equipo ofertado por el adjudicatario se realizará en un plazo no superior a quince días 
desde la firma del contrato. Los trabajos de instalación serán por cuenta del adjudicatario, incluso la 
adecuación de instalaciones u obras necesarias para el correcto funcionamiento del equipo. Estos trabajos 
se realizarán bajo la supervisión y directrices del Servicio Técnico del Hospital, entregando el adjudicatario 
una memoria de instalación con toda la información relevante (planos, esquemas, cálculos, etc.) a la firma 
del contrato. 

Se entenderá por instalación la entrega del material ofertado, su distribución física, el proceso de colocación 
de anclajes y empotramientos, la conexión de los distintos suministros (eléctricos, gases, etc.) a los equipos, 
hasta los cuadros generales de distribución de los mismos (bandejas, soportes y otros), la conexión y puesta 
en marcha del equipamiento en su ubicación definitiva. 

Los productos se entregarán en condiciones de funcionamiento completo que incluye la retirada de 
embalajes o cualquier otro residuo que se produzca en el montaje. 

Todo el sistema, tanto el equipo principal como todos los componentes y accesorios serán de nueva 
fabricación sin ningún componente reacondicionado, debiendo el adjudicatario aportar cuanta 
documentación se le requiera en este sentido. 

El adjudicatario comprometerá a aportar, sin costes, durante el periodo que dure el contrato, aquellas 
innovaciones y actualizaciones de software que supongan una mejora sensible y repercuta sobre una mayor 
calidad en los resultados, a criterio del Hospital. 

 PRUEBA DE ACEPTACION 

La empresa adjudicataria, una vez instalados los equipos y en presencia de personal técnicamente 
cualificado autorizado por el Centro, realizará las pruebas necesarias que acrediten el funcionamiento de  
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los  equipos suministrados y acreditará tanto la correspondencia del equipo y sus componentes con la oferta 
realizada y adjudicada, cómo la correcta instalación y puesta en funcionamiento del mismo. 

 

B3. FORMACIÓN 

La empresa adjudicataria deberá formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se determine para 
el correcto uso de sus productos si así se requiriese.  Se entregará sin cargo el material docente necesario 
para la formación. 

Incluye una completa formación en el manejo de los equipos, en su más óptima utilización, tanto desde el 
punto de vista operativo como funcional y que comprenderá como mínimo los módulos de: 

- Aprendizaje 

- Asesoramiento 

- Actualizaciones 

Esta formación deberá ir dirigida al personal médico, personal de enfermería y personal técnico para utilizar 
el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio. 

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se extenderá 
a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado. 

La formación se iniciará antes de que los equipos empiecen a dar servicio efectivo y en los locales donde 
estén ubicados. 

Asimismo, el adjudicatario deberá aportar la documentación necesaria para facilitar la formación del 
personal que efectuará las inspecciones periódicas y el mantenimiento preventivo necesarios una vez 
transcurrido el plazo de garantía. Deberá expresar su compromiso de impartir, caso de ser requerido, un 
curso de formación técnica para el personal de mantenimiento que designe el hospital destinatario de los 
equipos. 

 

B4. SERVICIO TÉCNICO 

El servicio técnico incluirá, al menos, los siguientes conceptos: 

 
- La sustitución del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de funcionamiento) 
- Mantenimiento preventivo programado: revisión periódica de seguridad y control de 

funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el correcto 
funcionamiento). 

- Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparación de averías y defectos, incluidas 
todas las piezas de recambio. 

- Mantenimiento Técnico-Legal al menos durante el periodo de garantía solicitado. 
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El adjudicatario entregará al servicio técnico del Hospital las hojas de las revisiones en las cuales se 
especificarán las piezas sustituidas con sus referencias y se detallarán las intervenciones realizadas, así 
como las piezas sustituidas. 
 
El adjudicatario comunicará al servicio técnico las fechas de las operaciones de mantenimiento preventivo 
con suficiente antelación acordándose el horario en función de la actividad del servicio donde se ubica el 
equipo. 
 
Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo se realizarán en el lugar donde esté instalado el equipo. 
El Hospital autorizará en su caso, la reparación fuera del Centro, previa justificación. 
 
Los adjudicatarios se comprometen a que todos los trabajos de mantenimiento serán efectuados por 
personal especializado y propio de la empresa. 
 
El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia en ningún caso podrá ser 
superior a 12 horas en días laborables y 48 horas en días festivos, a contar desde la solicitud de asistencia 
hasta la presencia física del técnico en el Hospital en caso de ser necesaria. 

Si por algún motivo excepcional, no fuera posible reparar los equipos por las razones indicadas 
anteriormente, el adjudicatario tendrá la obligación de sustituir el equipo por uno de iguales o superiores 
características en el plazo de 7 días naturales desde que se le comunique la avería. 

Para el caso de que el tiempo de parada exceda de 24 horas el equipo, cuando mediara solicitud de la 
Dirección del Centro, deberá ser sustituido por otro de iguales características en un plazo no superior a 24 
horas. Deberán adjuntar documento de compromiso.  

Las empresas adjudicatarias, se harán cargo, sin coste alguno para el hospital, de la retirada, una vez 
finalizado el periodo de arrendamiento, y gestión de los residuos ofertado conforme a lo estipulado en el 
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión de sus 
residuos. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL EQUIPO 

A continuación, se describen las especificaciones técnicas mínimas que deben cumplir los equipos objeto 
de arrendamiento: 

Colector móvil: 

 Dispositivo de aspiración motorizado autónomo independiente de la aspiración central del 
hospital. 

 Bomba de vacío propia para succión de líquidos que no supere los 4.3 sonios (48,7 dB). 
 Evacuación de humos integrado mediante motor con 10 configuraciones de velocidad. 
 Detección del humo en modo automático. 
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 Posibilidad de conectar filtro ULPA evacuador de humos con 3 tamaños de conexión 
(6.4mm, 9.5mm y 22mm). 

 Sistema móvil constantemente cerrado para que proteja al personal del quirófano de la 
exposición a fluidos biopeligrosos succionados.  

 Posibilidad de recogida simultanea de fluidos en 2 recipientes separados y comunicados 
(4L iluminado y 20 litros) con posibilidad de descargar el contenedor de 4L en el 
contenedor de 20 L. 

 Rango de succión de 50 a 520 mmHg aproximadamente en ambos contenedores. Dichas 
succiones se definen como: 

o Baja: 50 -75 mm-Hg 
o Media: 80  115 mm-Hg 
o Alta: 120  520 mm-Hg 

 Alerta de audio para alta succión (mayor a 120 mm-hg) y aviso acústico de carga completa. 
 Pantalla LCD superior con posibilidad de visión desde cualquier ángulo (giro 360º) que 

permita el control visual de la aspiración y que sea plegable. 
 Puerto de inserción de filtros: debe impedir el goteo y fugas en la retirada de los filtros 

desechables. 
 Capacidad de conexión de 8 líneas de aspiración simultáneas. 
 Desplazamiento del equipo mediante ruedas equipadas con frenos. 
 Programas de autolavado de diferentes duraciones. 
 Soporte/palo de sueros motorizado, con retracción automática al apagarse, con capacidad 

de hasta 4 bolsas de suero de 3 litros cada una. 
 Posibilidad de reiniciar el volumen de líquido indicado en pantalla. 
 Indicador visual del rango de succión en las clavijas de los filtros colocados en el equipo 

(verde = bajo; amarillo = medio; rojo = alto) 
 Indicación sonora y en pantalla de 

múltiple accidental del filtro. 

 
Estación de descarga: 

 Salida de residuos estanca. Permite la eliminación de los residuos mediante conexión 
hidráulica permanente a la red de saneamiento. 

 Dispositivos de enlace seguros con el colector móvil. Conexión automática, rápida y segura 
entre el colector móvil y la estación de descarga, para evitar el derramamiento de líquidos 
y su manipulación. 

 Entrada de agua. Permite la entrada de agua para la limpieza del colector móvil a través 
de una conexión hidráulica permanente. 

 Entrada de detergente. Permite la entrada de detergente de manera automática y procede 
a la limpieza de los depósitos del colector móvil una vez vaciados. 

 Suministro de energía al colector móvil. La estación de descarga proporciona la 
electricidad necesaria al colector móvil cuando este se encuentre conectado. 

 Posibilidad de elegir entre 3 diferentes programas de vaciado y limpieza interna del equipo 
(2 minutos, 5 minutos y 50 minutos) 
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En todos los casos se incluirán todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios para un 
correcto funcionamiento de los equipos.  
 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL MATERIAL FUNGIBLE 

El adjudicatario deberá suministrar el material fungible necesario para el correcto funcionamiento de 
los equipos (tanto los que están en régimen de arrendamiento como el que es propiedad del HULP), sin 
que suponga coste alguno para el hospital. En el anexo I se indica, a título orientativo, las necesidades 
estimadas de cada material, basado en el histórico de consumo, aunque el adjudicatario deberá 
suministrar todo el material necesario para un correcto funcionamiento de los equipos. 

Si en la descripción se utilizase algún nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, deberá 
entenderse como referencia para localizar el producto en cuestión sin que en ningún caso sea 
obligatorio ofertar dicho producto.  

 

 

CÓDIGO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS FUNGIBLE  

081780 
FILTRO COLECTOR DE 4 PUERTOS, DESECHABLE, PARA EQUIPO DE GESTIÓN DE 
RESÍDUOS LÍQUIDOS 

085726 
ALFOMBRA DE ASPIRACION DESECHABLE PARA EQUIPO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS 
LÍQUIDOS 

089663 
ARO DE ASPIRACION CON TUBO, DESECHABE PARA EQUIPO DE GESTIÓN DE 
RESÍDUOS LÍQUIDOS 

081787 
DETERGENTE PARA ESTACION DE CARGA DEL EQUIPO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS 
LÍQUIDOS 

081786 FILTRO HEPA PARA EQUIPO DE GESTIÓN DE RESÍDUOS LÍQUIDOS 

 

Todo el material suministrado deberá contar con la caducidad adecuada. Como mínimo, la vida útil del 
material solicitado en el momento de su entrega no podrá ser inferior a las ¾ partes de la vida útil total 
(caducidad) que tenga establecida de diseño. Los licitadores deberán manifestar, de forma expresa, 
mediante declaración responsable, que se comprometen al cumplimiento de lo exigido en este punto. 

 

 
 

MUESTRAS:  
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Muestras: SI 

o Nº de muestras mínimo: 2 unidades por cada número de orden. 
o Todas las muestras deberán especificar la empresa licitadora, el nº de lote, nº de orden y 

procedimiento correspondiente.  
o En caso de requerir un número mayor de muestras, el hospital podrá solicitar las muestras que 

considere necesarias para la correcta evaluación del expediente 
o La entrega de muestras deberá realizarse en el Almacén General del Hospital indicando que se 

trata de muestras. 
o Plazo de entrega de muestras: durante el plazo de presentación de ofertas.  
o Se deberá adjuntar en la oferta técnica una copia del albarán sellado por el almacén general de la 

entrega de muestras.  

 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA A PRESENTAR  

 
 Modelo Anexo A Relación de productos  

 
 Relación y descripción de los productos a suministrar mediante catálogos, ficha técnica de los mismos 

u otra información que el licitador considere necesaria, con la que se pueda verificar cada una de las 
especificaciones técnicas exigidas del equipo ofertado. Deberán figurar como mínimo los siguientes 
datos: 

o Identificación de la empresa y del producto.  
o Indicación expresa del lote y número de orden al que concurren.  
o Periodo de validez (caducidad).  
o Método de esterilización (cuando proceda).  
o Identificación del material no reutilizable.  
o Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Se deberá aportar 

del certificado de marcado CE en todos los productos ofertados.  Los licitadores deberán 
aportar una declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa 
correspondiente. En cualquier caso, deben cumplir con Real Decreto 192/2023, de 21 de 
marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, y con el Reglamento 2017/45 
Reglamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2017, 
sobre los productos sanitarios, por el que se modifican la Directiva 2001/83/CE, el 
Reglamento (CE) n.º 178/2002 y el Reglamento (CE) n.º 1223/2009 y por el que se derogan 
las Directivas 90/385/CEE y 93/42/CEE del Consejo. Asimismo, deberán cumplir con el RD 
1591/2009 en los artículos no derogados por el RD 192/2023 

 
 Certificado del marcado CE, conforme a lo establecido en la legislación vigente reguladora de los 

productos sanitarios. 

 Memoria que incluya la descripción de uso del equipo, incluyendo el proceso de gestión de datos 
clínicos y de almacenamiento de la información. 

 Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente aplicable en cada caso. Los licitadores 
deberán aportar declaración responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa 
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correspondiente. En cualquier caso, deben cumplir la Legislación Medioambiental Comunitaria, Estatal, 
Autonómica y Local vigente, que sea de aplicación a la actividad desarrollada, así como a las normas de 
gestión ambiental que establezca el Hospital para la bioseguridad en la manipulación de muestras, 
tratamiento y eliminación de residuos generados por los equipos ofertados. De este modo deberá 
adjuntar en la oferta técnica toda la información precisa para verificar dicho cumplimiento 

 Datos técnicos del producto (Product Data). 

 Compromiso del licitador del tiempo de respuesta ante una solicitud de asistencia técnica (que en 
ningún caso podrá ser superior a 12 horas en días laborables y 48 horas en días festivos) 

 Compromiso del licitador para el caso de que el tiempo de parada exceda de 24 horas el equipo, cuando 
mediara solicitud de la Dirección del Centro, deberá ser sustituido por otro de iguales características. 

 Compromiso de que si por algún motivo no fuera posible reparar el equipo, el adjudicatario tendrá la 
obligación de sustituirlo por uno de iguales o superiores características en el plazo de 7 días naturales 
desde que se le comunique la avería. 

 

riesgos laborales y resp
los valores medioambientales que pueden verse afectados por la ejecución del contrato. 

 
Deberá proporcionarse en castellano, incluyendo un índice de documentos que contendrá los números de 
página o ficheros. 
 
La no inclusión de alguno de los documentos anteriormente relacionados, será motivo de exclusión del 
licitador.  
 

PLAZO DE ENTREGA DEL MATERIAL FUNGIBLE 

 

Plazo de entrega: Desde el envío del pedido por fax ó mail, el proveedor tendrá un plazo máximo de 48 
horas para la entrega del suministro en el Almacén General del Hospital Universitario La Paz.  En caso 
de pedidos urgentes, el plazo se reducirá a 24 horas.  Los licitadores deberán manifestar de forma 
expresa, mediante declaración responsable, el compromiso de cumplimiento de estos plazos de 
entrega. 

No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de 
los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de días de reparto fijos o kilometrajes 
máximos a recorrer por los transportes para la distribución de los productos. 

 

GESTIÓN AMBIENTAL, DE CALIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD SOCIAL 
CORPORATIVA 
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1.1. El licitador, deberá aportar, en caso de disponer de ello, certificado del Sistema de Gestión 
Ambiental conforme a la norma UNE-EN ISO 14001 o equivalente y de Sistemas de Gestión Calidad 
(Norma ISO 9001 o ISO 13485) o equivalente. Presentando, en su caso: 

 Acreditación del cumplimiento de normas de garantía de la calidad: 
Certificación en gestión de calidad en base a una norma internacional (ISO 9001, ISO 13485, etc.). 

 Acreditación del cumplimiento de normas de gestión ambiental 
Certificación del Sistema de Gestión Ambiental en base a la Norma ISO 14001 o similar 

1.2. Se especificará, si los equipos ofertados disponen de dispositivos de minimización del consumo 
energético. Se indicará en relación con este aspecto, el cumplimiento de la normativa Energy Star 
o similares.  

Asimismo, se indicarán los factores de carácter medioambiental de los equipos ofertados, tales 
como programas de reciclado y reutilización de cualquier tipo de residuo del equipo, su embalaje, 
accesorios, envases, consumibles a lo largo de su vida útil y contar con dispositivos de 
minimización de radiaciones, generaciones de residuos, emisiones o ruidos. Se facilitará 
información sobre si los equipos incorporan el etiquetado de una baja incidencia 
medioambiental, tales como el Ángel Azul (Blauer Engel), etiqueta ecológica de la UE (European 
Union Eco-label) o etiquetado energético europeo, entre otros, certificado o declaración de 
cumplimiento de la Directiva RoHS. 

1.3. El proveedor, como suministrador de los equipos y de sus respectivos consumibles, se 
compromete a retirar y gestionar, mediante gestores autorizados, todos los residuos de los 
consumibles generados por sus equipos, de acuerdo con la normativa ambiental vigente, 
debiendo presentar al hospital, cuando ésta lo solicite, los documentos acreditativos de la gestión 
realizada de dichos residuos. 

El adjudicatario deberá certificar por escrito al hospital su compromiso para gestionar los residuos 
generados por sus equipos y sus consumibles, de acuerdo con lo expresado en el párrafo anterior.  

1.4. En caso necesario, dentro de las tareas de mantenimiento se medirá el nivel acústico del equipo, 
retirando las piezas que, por su uso, sobrepasen el nivel acústico de origen.  

1.5. El adjudicatario se compromete a cumplir con todos los requisitos legales vigentes en materia 
ambiental y de residuos.  

1.6. El licitador deberá cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicación en 
materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo que estén en vigor durante la ejecución de los 
trabajos, siendo el responsable exclusivo de su aplicación y de las consecuencias derivadas de su 
incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles subcontratistas. 

1.7. El licitador presentará los proyectos que en su empresa se estén realizando en cuanto a 
Responsabilidad Social Corporativa y los certificados o acreditaciones que tengan relacionados con 
este tema; así como los proyectos que en este sentido puedan llevarse a cabo o implementarse 
en el hospital. 
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OTROS 

 

El presente Pliego, así como el de Cláusulas Administrativas Particulares, será incorporado como parte del 
contrato que se subscriba con el adjudicatario. 

 
 

EL DIRECTOR GERENTE, 

Firmado digitalmente por: PEREZ-SANTAMARINA FEIJOO RAFAEL FERNANDO
Fecha: 2024.02.04 15:12
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