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1. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS MiNIMOS Y SUBCONTRATACION

1.1 CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS TECNICOS MINIMOS.

Una vez analizado el contenido de las especificaciones técnicas de los licitadores y realizado los
ensayos sobre las muestras presentadas, se ha apreciado lo siguiente:

Grupo A. Lotes1y 2

La empresa CONTAZARA, S.A., cumple los requisitos técnicos minimos conforme al apartado 6 del
Anexo | del PCAP.

La empresa ELSTER MEDICION, S.A.U. cumple los requisitos técnicos minimos conforme al apartado 6
del Anexo | del PCAP.

Grupo B. Lotes 3y 4.

La empresa CONTAZARA, S.A., cumple los requisitos técnicos minimos conforme al apartado 6 del
Anexo | del PCAP.

La empresa ELSTER MEDICION, S.A.U. cumple los requisitos técnicos minimos conforme al apartado 6
del Anexo | del PCAP.

Grupo C. Lote 5.

La empresa CONTAZARA, S.A., cumple los requisitos técnicos minimos conforme al apartado 6 del
Anexo | del PCAP.

La empresa ELSTER MEDICION, S.A.U cumple los requisitos técnicos minimos conforme al apartado 6
del Anexo | del PCAP.

1.2. SUBCONTRATACION.

Los licitadores presentados al presente expediente: CONTAZARA, S.Ay ELSTER MEDICION, S.A.U no tiene
la intencién de subcontratar.
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2. CRITERIOS DE VALORACION

Los criterios técnicos cuantificables mediante la mera aplicacion de formulas relativos a las muestras
del procedimiento de licitacién son los siguientes:

Lotesla4d

A) 1. Error en la curva completa 5 puntos
Para la aplicacidn de este criterio de valoracidn el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel II, S.A.
realizard los ensayos 1 y 2 descritos en el apartado 18.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se
valorarad el error en la curva completa del contador conforme a la siguiente férmula:
Vi= Pi
Donde:
Vi: valoracién de la oferta i.
Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
5 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas

en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 5 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=5

Si el contador ofertado no supera el criterio 5 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0

Sélo se asignara la puntuacion correspondiente al presente criterio si las dos muestras presentadas por el
licitador superan el criterio 5 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

A) 2. Caudal de arranque 5 puntos

Para la aplicacidn de este criterio de valoracién el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel II, S.A.
realizard el ensayo 3 descrito en el apartado 18.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se valorara el
caudal de arranque del contador conforme a la siguiente férmula:

Vi= Pi

Donde:
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Vi: valoracion de la oferta i.

Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
6 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas
en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 6 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=5

Si el contador ofertado no supera el criterio 6 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0

Sélo se asignara la puntuacion correspondiente al presente criterio si las dos muestras presentadas por el
licitador superan el criterio 6 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

A) 3. Inmunidad a campos magnéticos 5 puntos

Para la aplicacidn de este criterio de valoracidn el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel II, S.A.
realizard el ensayo 4 descrito en el apartado 18.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se valorara
que el contador sea inmune a la presencia de campos magnéticos conforme a la siguiente formula:

Vi= Pi

Donde:

Vi: valoracion de la oferta i.

Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
7 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas
en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 7 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=5

Si el contador ofertado no supera el criterio 7 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0

Sélo se asignara la puntuacion correspondiente al presente criterio si las dos muestras presentadas por el
licitador superan el criterio 7 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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A) 4. Repetibilidad 5 puntos
Para la aplicacidn de este criterio de valoracién el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel II, S.A.
realizard los ensayos 1 y 2 descritos en el apartado 18.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se
valorara la repetibilidad del contador conforme a la siguiente férmula:
Vi= Pi
Donde:
Vi: valoracién de la oferta i.
Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
8 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas

en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 8 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=5

Si el contador ofertado no supera el criterio 8 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0

Sélo se asignara la puntuacion correspondiente al presente criterio si las dos muestras presentadas por el
licitador superan el criterio 8 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

A) 5. Mejora de la Ratio Q3/Q1 10 puntos

Se valorard la mejora de la Ratio Q3/Q1 del contador ofertado respecto al minimo establecido en el
Pliego de Prescripciones Técnicas. Se establece la siguiente féormula:

Vi= Pi

Donde:

Vi: valoracion de la oferta i.

Pi: puntuacién del licitador i, dependiente de la Ratio Q3/Q1 del contador
ofertado, conforme a lo siguiente:
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Ratio Q3/Q1= 200, Pi= 0
Ratio Q3/Q1= 250, Pi= 6
Ratio Q3/Q1= 315, Pi=7
Ratio Q3/Q1= 400, Pi= 8
Ratio Q3/Q1 =500, Pi=9
Ratio Q3/Q1 2630, Pi= 10

Sélo se asignara la puntuacion correspondiente al presente criterio si las dos muestras presentadas por el
licitador corresponden con la Ratio Q3/Q1 que figure en la evaluacion de conformidad del contador
ofertado que haya aportado el licitador en sus especificaciones técnicas, de acuerdo con el apartado 6 del
Anexo |.

Lote 5
A) 1. Error en la curva completa 5 puntos
Para la aplicacidn de este criterio de valoracién el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel II, S.A.
realizard los ensayos 1 y 2 descritos en el apartado 18.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se
valorard el error en la curva completa de los contadores (calibre 32 mm y 40 mm) conforme a los
siguientes apartados:
A) 1.1 Calibre 32 mm 2,5 puntos
Vi= Pi
Donde:
Vi: valoracién de la oferta i.
Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
5 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas

en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 5 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi= 2,5

Si el contador ofertado no supera el criterio 5 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0
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A) 1.2 Calibre 40 mm 2,5 puntos
Vi= Pi
Donde:
Vi: valoracién de la oferta i.
Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
5 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas

en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 5 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi= 2,5

Si el contador ofertado no supera el criterio 5 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0

Tanto para el apartado A) 1.1 como para el apartado A) 1.2 sélo se asignara la puntuacién correspondiente

al presente criterio si las dos muestras del calibre correspondiente presentadas por el licitador superan el
criterio 5 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

A) 2. Caudal de arranque 5 puntos

Para la aplicacién de este criterio de valoracién el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel Il, S.A.
realizard el ensayo 3 descrito en el apartado 18.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se valorara el
caudal de arranque de los contadores (calibre 32 mm y 40mm) conforme a los siguientes apartados:

A) 2.1 Calibre 32 mm 2,5 puntos

Vi= Pi

Donde:
Vi: valoracién de la oferta i.
Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio

6 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas
en el mismo, conforme a lo siguiente:
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Si el contador ofertado supera el criterio 6 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi= 2,5

Si el contador ofertado no supera el criterio 6 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0

A) 2.2 Calibre 40 mm 2,5 puntos

Vi= Pi

Donde:

Vi: valoracion de la oferta i.

Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
6 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas
en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 6 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi= 2,5

Si el contador ofertado no supera el criterio 6 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0

Tanto para el apartado A) 2.1 como para el apartado A) 2.2 sélo se asignara la puntuacion correspondiente
al presente criterio si las dos muestras del calibre correspondiente presentadas por el licitador superan el
criterio 6 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

A) 3. Inmunidad a campos magnéticos 5 puntos

Para la aplicacién de este criterio de valoracién el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel II, S.A.
realizara el ensayo 4 descrito en el apartado 18.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se valorara que
los contadores (calibre 32 mm y 40 mm) sean inmunes a la presencia de campos magnéticos conforme a
los siguientes apartados:
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A) 3.1 Calibre 32 mm 2,5 puntos
Vi= Pi
Donde:
Vi: valoracién de la oferta i.
Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
7 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas

en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 7 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi= 2,5

Si el contador ofertado no supera el criterio 7 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0

A) 3.2 Calibre 40 mm 2,5 puntos
Vi= Pi
Donde:
Vi: valoracién de la oferta i.
Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
7 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas

en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 7 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi= 2,5

Si el contador ofertado no supera el criterio 7 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0

Tanto para el apartado A) 3.1 como para el apartado A) 3.2 sélo se asignara la puntuacién correspondiente
al presente criterio si las dos muestras del calibre correspondiente presentadas por el licitador superan el
criterio 7 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.
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A) 4. Repetibilidad 5 puntos
Para la aplicacién de este criterio de valoracién el Laboratorio de Contadores de Canal de Isabel Il, S.A.
realizara los ensayos 1y 2 descritos en el apartado 18.1 del Pliego de Prescripciones Técnicas. Se valorara
la repetibilidad de los contadores (calibre 32 mm y 40 mm) conforme a los siguientes apartados:
A) 4.1 Calibre 32 mm 2,5 puntos
Vi= Pi
Donde:
Vi: valoracién de la oferta i.
Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
8 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas

en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 8 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi= 2,5

Si el contador ofertado no supera el criterio 8 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0
A) 4.2 Calibre 40 mm 2,5 puntos
Vi= Pi
Donde:
Vi: valoracién de la oferta i.
Pi: puntuacion del licitador i, dependiente de si el contador ofertado supera el criterio
8 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas en las condiciones indicadas

en el mismo, conforme a lo siguiente:

Si el contador ofertado supera el criterio 8 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi= 2,5
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Si el contador ofertado no supera el criterio 8 del apartado 18.2 del Pliego de
Prescripciones Técnicas, Pi=0

Tanto para el apartado A) 4.1 como para el apartado A) 4.2 sélo se asignara la puntuacién correspondiente

al presente criterio si las dos muestras del calibre correspondiente presentadas por el licitador superan el
criterio 8 del apartado 18.2 del Pliego de Prescripciones Técnicas.

A) 5. Mejora de la Ratio Q3/Q1 10 puntos

Se valorara la mejora de la Ratio Q3/Q1 de los contadores ofertados (calibre 32 mm y 40 mm) respecto al

minimo establecido en el Pliego de Prescripciones Técnicas conforme a los siguientes apartados:

A) 5.1 Calibre 32 mm 5 puntos

Vi= Pi

Donde:

Vi: valoracion de la oferta i.

Pi: puntuacién del licitador i, dependiente de la Ratio Q3/Q1 del contador ofertado,
conforme a lo siguiente:

Ratio Qs/Qu= 200, Pi=0
Ratio Qs/Qu= 250, Pi=3
Ratio Qs/Q;= 315, Pi=3,5
Ratio Qs/Qa= 400, Pi= 4
Ratio Qs/Q: = 500, Pi= 4,5
Ratio Qs/Q; =630, Pi=5
A) 5.2 Calibre 40 mm 5 puntos
Vi= Pi

Donde:

Vi: valoracion de la oferta i.
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Pi: puntuacién del licitador i, dependiente de la Ratio Q3/Q1 del contador ofertado,
conforme a lo siguiente:

Ratio Qs/Qa1= 200, Pi=0
Ratio Qs/Qu= 250, Pi=3
Ratio Qs/Qi= 315, Pi= 3,5
Ratio Qs/Qu= 400, Pi= 4
Ratio Qs/Q; = 500, Pi= 4,5
Ratio Qs/Q; 2630, Pi=5

Tanto para el apartado A) 5.1 como para el apartado A) 5.2 sélo se asignara la puntuacion correspondiente
al presente criterio si las dos muestras del calibre correspondiente presentadas por el licitador
corresponden con la Ratio Q3/Q1 que figure en la evaluacién de conformidad del contador ofertado que
haya aportado el licitador en sus especificaciones técnicas, de acuerdo con el apartado 6 del Anexo .
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3. PUNTUACION DE LOS CRITERIOS TECNICOS REFERIDOS A LAS MUESTRAS LAS MUESTRAS.

GRUPO A. LOTE 1. Contadores electrénicos calibre 15 mm que representan el 70% del total de
unidades para este calibre.

Las muestras del licitador CONTAZARA, S.A y de ELSTER MEDICION, S.A.U cumplen los requisitos
técnicos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y por tanto se procede a la
puntuacién de los los criterios técnicos:

CONTAZARA, S.A. | ELSTER, S.A.U.
A)1. Error en la curva completa 5 0
A)2. Caudal de arranque 5 5
A)3. Inmunidad a campos magnéticos 0 5
A)4. Repetibilidad 0 0
A)5. Mejora del Ratio Q3/Q1 9 7
SUMA 19 17

GRUPO A. Lote 2. Contadores electrénicos calibre 15 mm que representan el 30% del total de
unidades para este calibre.

Las muestras del licitador CONTAZARA, S.A y de ELSTER MEDICION, S.A.U. cumplen los requisitos
técnicos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y por tanto se procede a la
puntuacién de los los criterios técnicos:

CONTAZARA, S.A. | ELSTER, S.A.U.
A)1. Error en la curva completa 5
A)2. Caudal de arranque 5 5
A)3. Inmunidad a campos magnéticos 0 5
A)4. Repetibilidad 0 0
A)5. Mejora del Ratio Q3/Q1 9 7
SUMA 19 17
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GRUPO B. Lote 3. Contadores electronicos calibre 20 mm que representan el 70% del total de

unidades para este calibre.

Las muestras del licitador CONTAZARA, S.A y de ELSTER MEDICION, S.A.U. cumplen los requisitos
técnicos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y por tanto se procede a la

puntuacién de los los criterios técnicos:

CONTAZARA, S.A. | ELSTER, S.A.U.
A)1. Error en la curva completa 5 0
A)2. Caudal de arranque 5 0
A)3. Inmunidad a campos magnéticos 5 5
A)4. Repetibilidad 0 0
A)5. Mejora del Ratio Q3/Q1 9 0
SUMA 24 5

GRUPO B. Lote 4. Contadores electronicos calibre 20 mm que representan el 30% del total de

unidades para este calibre.

Las muestras del licitador CONTAZARA, S.A y de ELSTER MEDICION, S.A.U. cumplen los requisitos
técnicos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y por tanto se procede a la

puntuacién de los los criterios técnicos:

CONTAZARA, S.A. | ELSTER, S.A.U.
A)1. Error en la curva completa 5 0
A)2. Caudal de arranque 5 0
A)3. Inmunidad a campos magnéticos 5 5
A)4. Repetibilidad 0 0
A)5. Mejora del Ratio Q3/Q1 9 0
SUMA 24 5
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GRUPO C. Lote 5. Contadores electrdnicos calibres 32 y 40 mm que representan el 100% del total de

unidades para este calibre.

Las muestras del licitador CONTAZARA, S.A y de ELSTER MEDICION, S.A.U. cumplen los requisitos
técnicos minimos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y por tanto se procede a la

puntuacién de los los criterios técnicos:

CONTAZARA, S.A. ELSTER, S.A.U.
32mm | 40 mm Total |32mm | 40 mm | Total
A)1. Error en la curva completa 2,5 2,5 5,0 0 0 0,0
A)2. Caudal de arranque 0 0 0,0 2,5 2,5 5,0
A)3. Inmunidad a campos magnéticos 0 0 0,0 2,5 2,5 50
A)4. Repetibilidad 0 2,5 2,5 0 0 0,0
A)5. Mejora del Ratio Q3/Q1 0 0 0,0 0 0 0,0
SUMA 7,5 10,0

Firmado por ***9727**
RAMON VALOR (R:****8808%)
AUTH el dia 20/06/2024 con
un certificado emitido por

Firma: Ramén Valor Muioz
Jefe Area Acometidas
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