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N°. EXPEDIENTE: GCASU2400007

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE: VALVULA SIMPLE DE BIOSEGURIDAD, A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.

1. OBJETO DEL CONTRATO
El presente contrato tendra por objeto la adquisicién de valvula simple de bioseguridad
para el Hospital Universitario Infanta Sofia.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Si en la descripcién se utilizase algun nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial,
debera entenderse como referencia para localizar el producto en cuestién sin que en
ningun caso sea obligatorio ofertar dicho producto.

v' Deberan estar libres de latex, DEHP y PVC

v" Poseer marcado CE

v' Debera figurar en el envase de los productos como minimo los siguientes datos:
- ldentificacién de la empresa.
- ldentificacién del producto
- Fecha de caducidad.

LOTE UNICO: Valvula simple de bioseguridad.

Valvula con sistema de circuito cerrado automatico de plastico rigido, en una sola pieza,
que permita el acceso intravenoso sin necesidad de aguja mediante valvula, con
mecanismo de auto cierre que se active cuando se retire la jeringa. Conexiones luer lock y
luer comodas, seguras y de facill manejo. El sistema debe ser cerrado tanto
microbiolégicamente como mecanicamente y faciimente desinfectable (en ningun caso el
tapon de la valvula quedara por debajo de la estructura de la misma y dispondra en la parte
superior de una superficie lisa y plana tipo silicona). Presién neutra. Con flujo bidireccional
que permita la infusién de liquidos y la extraccion de sangre. Compatible con lipidos,
sangre, y citostaticos, reduciendo al maximo el riesgo de vaporizacidn (aerosoles).
Compatible con resonancia magnética y demas pruebas diagnosticas. Que se pueda utilizar
en vias venosas, arteriales o epidurales y que evite la hemolisis. Sistema que permita la
infusion en bolos con jeringa, infusion por gravedad e infusién por bomba, con un minimo
espacio muerto menor o igual a 0,05 ml. El sistema sera totalmente incompatible con el uso
de agujas. Compatibilidad con desinfectantes de base alcohodlica. Peso no superior a un
gramo. Tamafio no superior a 3 cms. Flujo por gravedad de al menos 140 ml./min, y flujo
maximo inyeccién de al menos 10 ml/s. Presién de inyeccidn maxima de al menos 22
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- . precio
Cadigo L Unidades o Base
Lote SAP Descripcion T upltano imponible IVA (21%) | Importe total
sin IVA
Unico| 100558 | Valvula simple de bioseguridad | 300.000 0,400 120.000,00 € | 25.200,00 € | 145.200,00 €
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Hospital Universitario
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3. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR REFERENTE AL PRODUCTO
OFERTADO

En el archivo electrénico (sobre 1), se incluird la documentacién técnica para la correcta
evaluacién del producto ofertado, en espafol (ficha técnica, catdlogos y toda aquella
informacién que el licitante considere oportuna).

Asi mismo, los licitadores deberan indicar qué documentacién o informacién de la
aportada, tiene caracter confidencial (aquella que pueda afectar a secretos técnicos que
tengan una difusién restringida y no sean publicamente accesibles). Toda aquella
informacién que no sea calificada de confidencial, se considerara de libre acceso.

Del resultado de dicha evaluacion, se emitira informe del que seran descartados de la
licitacion aquellas empresas en las que se determine que incumplen con las caracteristicas
de este pliego.

4. MUESTRAS: Si

Se debera presentar 5 unidades.

Cada muestra ira identificada con el nombre de la empresa y cédigo del producto. Las
muestras estaran perfectamente envasadas y listas para su utilizacion.

En caso de ser necesario y durante el periodo de evaluacién, el Hospital con posterioridad
podra solicitar muestras adicionales y documentacidn necesaria para la correcta
evaluacién del producto.

Las muestras seran entregadas en el Registro General del Hospital, en horario de 09:00 a
14:00, horas dentro del plazo fijado en el anuncio de licitaciéon para la presentacion de las
ofertas.

5. CAMBIOS DE REFERENCIA

Durante la vigencia del contrato, se podran sustituir las referencias adjudicadas, siempre y
cuando no supongan un cambio en la naturaleza y funcién del producto y se mantengan
sin variar los precios unitarios adjudicados, previa solicitud a la Unidad de Contratacién
Administrativa.

El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado
como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario

San Sebastian de los Reyes,

CONFORME EL DIRECTOR GERENTE,
EL ADJUD'CATAR'O F rmado d g ta mente por: ROMERO PLASENC A
ANTON O *kk0410%*
Fecha: 0 4.04. 1 :07
FECHA'Y FIRMA Fdo.: Antonio Romero Plasencia.
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