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PA 38-2024 ADQUISICION DE SENSORES PARA PULSIOXIMETRIA EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA"

VALORACION INFORME TECNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS

SENSORES DESECHABLES Y REUTILIZABLES PARA PULSIOXIMETROS

LOTE 1
(o EV. F CION DE FORMULAS (MAXIM
AB MEDICA GROUP,S.A. RITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION ORMU ( o]
40 PUNTOS)
TOTAL
Oferta de pulsi con Posibilidad de que el monitor L 4 MAXIMO 40
multifuncién que incluya integracién | permita la medici6n del indice de Vnsualuzacm:_e';':ndlce e { PUNTOS)
REF REFERENCIA CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS en historia clinica reserva de oxigeno y hemoglobina si e 5
DESCRIPCION ARTICULO : 2= pustos
HUsO LICITADOR -No.. .0 puntos
Si NO
CUMPLE | CUMPLE JUSTIFICACION NO CUMPLE SUNO PUNTOS SUNO PUNTOS SUNO PUNTOS

SENSOR DIGITAL PARA
PULSIOXIMETRO ADULTO |F38006 |8504207
DE MAS DE 30 KILOS
SENSOR DIGITAL

REUTILIZABLE PARA F38013 AB78315040

PULSIOXIMETRO ADULTO. 077

AB7800009 Discordancia dentro de su ficha técnica: en pg 1 consta "precision de medida +/- 2% entre 70%-100%"
PULSIOMETROS N X mientras que en pg 4 figura " precision de medida +/-3% desde 70-100%". En ninguno de los supuestos cubre
lo que se solicita en el pliego : de 60-80% el +/- 3% y de 81-100% el +/- 2%.
MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES (SPAIN) SL CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS (MAXIMO
40 PUNTOS)
TOTAL
Oferta de pulsi con de que el monitor g o " (MMMO 40
multifuncién que incluya integracién | permita la medicién del indice de vsulmu::l:.::"dm de PUNTOS)
: REF. REFERENCIA CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS en historia clinica reserva de oxigeno y hemoglobina _si pe 5 puntos
DESCRIPCION ARTICULO HUSO LICITADOR -Si. 30 puntos -Si ... 5 puntos Ne. 0 puntos
El NO -
CUMPLE | CUMPLE JUSTIFICACION NO CUMPLE SUNO PUNTOS SUNO PUNTOS SUNO PUNTOS

SENSOR DIGITAL PARA

PULSIOXIMETRO ADULTO |F38006 |1859

DE MAS DE 30 KILOS

X si sl si 40

SENSOR DIGITAL

REUTILIZABLE PARA F38013 |2653/1863

PULSIOXIMETRO ADULTO. .

PULSIOMETROS 9738 X
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VALORACION INFORME TECNICO CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS Y CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS

MEDTRONIC IBERICA, S.A.

CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS (MAXIMO

40 PUNTOS)
£ S . TOTAL
{mm de puls_loxinetfos con Po§¢blhdzd de que el mov?nor Visualizacién del indice de (MAXIMO 40
que incluya permita la del indice de Hasibn PUNTOS)
CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS en historia clinica reserva de oxigeno y hemoglobina " pe
DESCRIPCION ARTicuLO | REF- | REFERENCIA -Si. -Si....co.. 5 puNtOS =8ls. 08 pumtos,
HUSO LICITADOR N -No.... ..0 puntos
o o JUSTIFICACION NO CUMPLE SUNO PUNTOS SUNO PUNTOS SUNO PUNTOS
CUMPLE | CUMPLE
Se autoevaluan
SENSOR DIGITAL PARA como que SI, pero
PULSIOXIMETRO ADULTO  |F38006 MAXAI la documentacién
DE MAS DE 30 KILOS Sl O aportada es de un
como que S|, pero to diferent
la documentacion aparain v
aportada es de un al ofertado en el
X no aparato diferente no no ANEXO 1yfichas 0
al ofertado en el este dlt f
ANEXO yen las y.osie tlimo ena
SENSOR DIGITAL Fiches tocnicas taﬁfr:lmrehﬁ:?a
REUTILIZABLE PARA F38013 F;Bs 1u°o“" A‘: o Eportades que mida en
PULSIOXIMETRO ADULTO. indice de
perfusion.
X
PULSIOMETROS 10005941 X
LOTE 2 |SENSOR DIGITAL DESECHABLE PARA PULSIOXIMETRO PEDIATRICO
CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR AP Cl FORM MAXIMS
MASIMO MEDICAL TECHNOLOGIES (SPAIN) SL RN e
40 PUNTOS)
: i ’ TOTAL
Oferta de pulsloxietros con Posibilded de que sl monllor Visualizacién del indice de (MAXIMO 40
multifuncién que incluya permita la del indice de PUNTOS)
REF. REFERENCIA CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS en historia clinica reserva de oxigeno y hemoglobina
DESCRIPCION ARTICULO HUSO LICITADOR -Si ... 30 puntos :'S‘:, .... 5 puntos
Sl NO
CUMPLE | CUMPLE JUSTIFICACION NO CUMPLE SUNO PUNTOS SUNO PUNTOS SUNO PUNTOS
SENSOR DESECHABLE
PARA PULSIOXIMETRO F30151 |2329
PEDIATRICO
PULSIOMETROS 9738/9849 X si si si

40
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MEDTRONIC IBERICA, SA. CRITERIOS EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS (MAXIMO
40 PUNTOS)
Oferta de de | it
ferta i con Posibili que el monitor % L MAXIMO 40
multifuncion que incluya integracion | permita la medicién del indice de Visusizacin delidion de { PUNTOS)
CUMPLIMIENTO PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS en historia clinica reserva de oxigeno y hemoglobina _* pedysion
DESCRIPCION ARTicULO | REF- | REFERENCIA -si 30 puntos -si 3
HUSO LICITADOR . 8 v
- No. -No.
sl NO
cuipLe | comeLe JUSTIFICACION NO CUMPLE SUNO PUNTOS SUNO PUNTOS SINO PUNTOS
SENSOR DESECHABLE
PARA PULSIOXIMETRO F30151 MAX-N-| X no indica duracion de medicion ( se solicita mayor de 48 horas)
PEDIATRICO
PULSIOMETROS 10005941 X no indica indice de perfusion

Leganés, 26 de agosto de 2024

ECURSOS MATERIALES SUPERVISORA DE E4B
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA

WRUZ POSTLBAUER CORREAS O DIAZ CRISTINA REVUELTA RUIZ

SUPERVISORA DE E3&
HOSPITAL U. SEVERO OCHOA
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