EXPTE. A/ISUM-014625/2024

CRITERIOS T’ECNICOS DE ADJUDICACION PARA EL
SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN MARCHA DE UN ECOENDOSCOPIO
LINEAL Y RADIAL

Puntuacion maxima de criterios: Total 30 puntos.

JUSTIFICACION

Todos los criterios de valoracion estan vinculados directamente con el objeto del
contrato, en cuanto que afectan a caracteristicas especificas de los equipos convocados y
suponen una mejora sobre las prestaciones base definidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

La puntuacién maxima atribuida a estos criterios técnicos se establece en aplicacion
de la “Circular de criterios de homogeneizacién de la actividad contractual de la Comunidad
de Madrid”, remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la CAM con
fecha 17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer criterios de caracter
automatico para la fase técnica con un peso del 30% de la puntuacion, otorgandose 70% a
los relacionados con el precio.

El peso de los subcriterios es proporcional a la importancia que estos tienen en
cuanto a la mejora que aportan a las caracteristicas definidas en el Pliego de
Prescripciones.

En estos criterios prima la funcionalidad de los equipos y la seguridad del paciente. Se
valoran criterios tales como la compatibilidad de los endoscopios con un procesador cuya
resolucion de las camaras facilite la visibilidad de la zona a diagnosticar y tratar, mejora la
visibilidad de puntos sangrantes. En otros casos se valora disponer de diferentes
angulaciones que permiten mayor maniobrabilidad y mejora los diagnosticos.

Puntuaciones del lote:

LOTE 1: EQUIPOS PARA ENDOSCOPIA DIGESTIVA

N° DE ORDEN 1: ECOENDOSCOPIO LINEAL
N° DE ORDEN 2: ECOENDOSCOPIO RADIAL

1. El ecoendoscopio radial tiene vision lateral:

o Sl TieNE. ..o 20 puntos
o NO TIENE. ..o e 0 puntos

La vision lateral del endoscopio radial asegura el contacto con la lesién y permite una
visiéon directa de la misma, lo que facilita la maniobrabilidad y el acceso a mayor nimero
y mayor complejidad de lesiones, mejorando el diagnoéstico del paciente.
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Forma de acreditacion: Declaracion responsable, indicando en qué lugar de la ficha
técnica o manual de uso queda descrita esta prestacion (pagina, parrafo).

2. Los ecoendoscopios que se ofertan son compatibles con un procesador con
calidad de imagen 4K:

e Presenta Sl.. ... 5 puntos
o PresentaNO. .. ... 0 puntos

La imagen 4K le confiere una resolucion cuatro veces superior a los procesadores
habituales lo que le permite obtener imagenes con mayor calidad, algo que proporciona
una mayor precisién en detenciéon y diagnostico, ademas de permitir sistemas de
visualizacion que permiten un diagnostico y tratamiento superior.

Forma de acreditacion: Declaracion responsable, indicando en qué lugar de la ficha
técnica o manual de uso queda descrita esta prestacion (pagina, parrafo).

3. El ecoendoscopio lineal tiene un angulo de escaneado mayor a 170°:

o Tiene Sl . 5 puntos
o Tiene NO... ... 0 puntos

Un angulo superior a 170° supone una mayor superficie de escaneado, permitiendo la
vision y diferenciacion de todas las estructuras adyacentes a la lesion y la posibilidad de
visualizacion de lesiones de mayor tamario.

Forma de acreditacion: Declaracion responsable, indicando en qué lugar de la ficha
técnica o manual de uso queda descrita esta prestacion (pagina, parrafo).

Moéstoles, a 10 de abril de 2024
LA JEFE DEL SERVICIO DE DIGESTIVO
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Mercedes DOMINGUEZAANTONAYA
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