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INFORME TECNICO DE LAS OFERTAS DE LICITACION DEL CONTRATO
DE SUMINISTRO DE: “ADQUISICION DE SISTEMA DE TELEMETRIA CON
MONITOR OBSTETRICO PARA EL HOSPITAL UNIVERSITARIO INFANTA
LEONOR?”

NUMERO DE EXPEDIENTE: 2024-0-035

Una vez revisada la documentacion enviada por las empresas licitadoras, presentamos un
listado con las conclusiones de cada una de las ofertas presentadas:

PALEX MEDICAL, S.A.- El equipo presentado cumple con los requisitos minimos
exigidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas, asi como con los criterios evaluables,
tal y como expresan en su oferta.

ARJO IBERIA, S.L.- Se revisa la oferta técnica y se observan las siguientes
irregularidades:

- Enel PPT se pide “1 Transductor inalambrico que proporcione informacién de la
actividad uterina y el pulso materno que compara la frecuencia cardiaca, para
evitar confundir multiples frecuencias (con el feto), tanto para gemelos como
trillizos”. En su oferta (pag. 2, del documento “sistema transductor inalambrico™)
dicen “Los transductores inalambricos ligeros e impermeables (IPXS8) permiten
monitorizar libremente de forma continua a la madre y al feto (parto unico o
gemelos)”, lo que permite la compatibilidad con gemelos, pero no la de trillizos.

- En el PPT se pide que el monitor obstétrico tenga la capacidad de conexion a la
Central de Obstetricia instalada en el Hospital, tanto por puerto serie, como via
LAN y con comunicacion bidireccional entre ellos. En su oferta (pag.3 del
documento “memoria técnica”) indican “Capacidad de conexion a central de
monitorizacion obstétrica por puerto de serie y con comunicacion bidireccional.”
por lo que no cumplirian con la conexién via LAN, ademds en ningtn lado de su
documentacién se explica o se argumenta como seria la comunicacion
bidireccional entre su monitor y la central instalada en el Hospital, por lo que no
se puede verificar que cumpla con esa caracteristica exigida en el PPT.

Por todo ello, la oferta presentada deberia ser excluida, ya que no cumple con lo exigido
en el PPT.

En Madrid, a dia de la fecha.
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