] Hospital Universitario
sauveard IRAIMON y C&}@E

SERVICIO DE SUMINISTROS

SUMC

ANEXO 24

EXPEDIENTE: 2024000016
OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Material fungible para la realizacion de Técnicas Continuas
de Depuracién Renal, Material fungible para la realizacién de recambios plasmaticos terapéuticos y Kit
intercambiador de gases de CO2 para el tratamiento extracorpdreo de depuracién de CO2, para cubrir las
necesidades del Hospital,

"
ORDEN

ArTicuLo

|

i

LOTE ‘ cODIGO

1 1 284357 | KIT HEMODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENO-VENOSA

2 296841 | KIT HEMODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENO-VENOSA CON
HEMOFILTRO PARA SEPSIS

3 313711 | LINEA DE INFUSION DE CALCIO PARA ANTICOAGULACION CON CITRATO
PARA HEMOFILTRACION CONTINUA

1,1 KIT HEMODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENO-VENOSA

El Kit esta compuesto por:

- Set de un solo uso, premontado, que incluya filtro, linea arterial y venosa, lineas de reposicidn y didlisis y bolsa
de recogida de ultrafiitrado.

- Superficie membrana de 1,5m2,

- Debe incluir linea infusién prebomba o para citrato, efluente y anticoagulante.

- Debe ser adaptable a slstema de extraccién de CO2 y otros sistemas de adsorcion.

- Filtro con membrana biocompatible de alta capacidad absortiva.

- Compatible y garantia de funcionamiento con Monitores existentes en el hospital

- Envase individual estéril.

- Marcado CE

1.2 KIT HEMODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENO-VENOSA CON HEMOFILTRO PARA
SEPSIS

El Kit esta compuesto por:
- Set de un solo uso, premontado, que incluya filtro, linea arterial y venosa, lineas de reposicién y didlisis y bolsa

de recogida de ultrafiltrado.

- Filtro con membrana biocompatible heparinizada eficiente para la adsorcion y aclaracién de citoguinas y
endotoxinas, apta para su uso en pacientes con riesgo de hemorragia.

- Superficie membrana de 1,5m2.

- Debe incluir Ifnea de infusién prebomba o para citrato, efluente y anticoagulante.

- Debe ser adaptable a sistema de extraccién de CO2 y otros sistemas de adsorcion

- Compatible y garantia de funcionamiento con Monitores existentes en el hospital.

- Envase individual estéril.

- Marcado CE

1.3LINEA DE INFUSION DE CALCIO PARA ANTICOAGULACION CON CITRATO PARA
HEMOFILTRACION CONTINUA

- Compatibilidad y garantfa de funcionamiento con Monitores existentes en el hospital
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- Envase individual estéril y apirdgeno.

Marcado CE.

e NROB,DENJ.,¢<.',>.é.1§9..-{v{ amticuto

306103 | SET PLASMAFILTRO

2.4 SET PLASMAFILTRO

Para la realizacién de recambio plasmatico terapéutico y sustitucién por un liquido de reposicion
como puede ser albiimina o plasma, A

Set de intercambio plasmatico terapéutico para la realizacién de plasmafiltracion en adultos,
Plasmafiltro con coeficiente de cribado de albimina > 0,90 y IgG Igual a 1.

Control de hematocrito postfiltro de seguridad.

Modificacién de la PTM en funcién del fiujo sanguineo.

Compatibilidad y garantfa de funcionamiento con Monitores existentes en el hospital

Envase individual estéril.

Marcado CE

‘NeomoEw | om0 |

312122 | KIT INTERCAMBIADOR GASES CO2

3.5 KIT INTERCAMBIADOR GASES C02

Ei Kit esta compuesto por:

Dispositivo de un solo uso, que incluya filtro para tratamiento extracorpéreo de depuracién de CO2, conector
especifico de gas, linea de gas y lineas de sangre: arterial y venosa para conexién a membrana de intercambio
gaseoso.

Superficie de membrana mayor ¢ igual a 0,8 m2

Debe ser adaptable para colocacidon en serle con un filtro para técnica continua de depuracidn extrarrenal o sin
necesidad de elio

Envase individual estéril

Marcado CE

ANEXO:

1. En cada articulo debera figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE.

2. Todas las medidas de cada una de las referencias de los articulos ofertados deberan venir expresadas en
medidas europeas.

3. Todos los artfculos deberan cumplir la normativa vigente en cada caso.
4, Aquellos productos que lo requieran, deberan incluir el certificado de exencidn de atex.

5. Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion técnica:
- Relacién de productos ofertados.
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- Ficha técnica del producto, catdlogos y toda aquella informacidn que el licitante considere
oportuna, para la realizacién de informe técnico.
A la hora de valorar dicho informe, solo se tendra en cuenta la documentacidn presentada en castellano.

6. Muestras solicitadas para la evaluacion de los productos: NO.
En caso de ser necesarias se solicitarian con posterioridad.
- En caso de ser necesarias para completar el informe técnico correspondiente podrfan ser
solicitadas con posterioridad.

7. Etiquetado en el que figure:

. La denominacién del articulo.

El método de esterilizacién utllizado.

Las fechas de caducidad del producto,

El nGimero de lote.

La reférencia comercial,

Marcado CE.

g. Toda la informacidn seré perfectamente legible y estard en castellano.

8. Si durante el plazo de ejecucion del contrato, incluido el periodo prorrogado, se presentan nuevos
articulos que blen sustituyan a los inicialmente adjudicados o blen convivan con ellos, los adjudicatarios
estan obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que
incorporen avances o innovaciones tecnoldgicas que mejoren las prestaciones o caracteristicas de los
adjudicados,. siempre que su precio sea igual o Inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los
requiisitos legales y administrativos determinados en la contratacidn del articulo primitivo. Asimismo, se
puede aceptar ampliacién de referencias para un mismo articulo permaneciendo invariable el precio.

9. El adjudicatario estara obligado a cubrir las necesidades de equipamiento del hospital sobre la
base del consumo, para la realizacidon de terapias continuas agudas con posibilidad de diferentes
tratamientos: SCUF (ultraf‘ jltracién continua), HFWWC pre yfo post (hemofiltracién continua), HDWVC
(hemodidlisis continua), HDFWC pre y post (hemodiafiltracién continua), TPE (plasmafiltracién) y HP
(hemoperfusion) y depuracién extracorpérea de CO2, con diferentes opciones de anticoagulacion: sistémica
con homba de jeringa integrada, citrato regional con bomba de calclo integrada; deben ser compatibles con
set completamente integrados y premontados que se cargan, ceban y prueban automaticamente, con
pantalla tactll y disponibilidad para asociar calentador de sangre.

mpooow

Firmado por Madrid a 14 de mayo de 202
FERNANDEZ LUCAS -
MILAGROS - *%%9354%%
el dia 28/05/2024
con un certificado

Fdo. DRA. FERNANDEZ LUCAS Edo BR. E. ROLDAN MOLL
JEFE SERVICIO NEFROLOGIA SUBDIRECTOR MEDICO AREA MEDICA
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TECNICAS

ANEXO 25

P.A. 2024000016

1| 1| 284357 SENSE'Z'ODIA”SIS HEMOFILTRACION CONTINUAVENO- | nisap | 604 15510 | 93.680,40 |10,00| 936804 | 103.048,44
~ KIT HEMODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENO-
1| 2 | 2msma [ e aerate UNIDAD| 72 24360 | 1753920 |10,00| 175392 | 19.203,12
LINEA INFUSION CALCIO P/ANTICOAGULACION CON
1 3 | 313711 CITRATO P/HEMOFILTRACION CONTINUA UNIDAD 48 6,89 330,72 21,00 69,45 400,17
TOTAL LOTE 1: 111.550,32 11.191,41 122.741,73
2 | 4 | 306103 |seT PLASMAFILTRO UNDAD | 104 22625 | 2353000 |10,00| 235300 | 2588300
3 | 5 | 312122 |KIT INTERCAMBIADOR GASES CO2 UNIDAD| 19 1456,00 | 27.664,00 |10,00] 276640 |  30.430,40
IMPORTE TOTAL: | 162.744,32 16.310,81| 179.05513

* La oferta de los licitadores no podra superar el precio maximo del lote , ni los precios méaximos unitarios de cada numero de orden.
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