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Hospital Universitario
suveos 1€ Getafe

Sistema de reperfusién y separador para trombectomia mecanica, el adjudicatario de este
1 lote debera ceder en uso la bomba de aspiracién de 220/230V: presion de vacio -29,2atm MERCE V.ELECTROMEDICINA, S.L. CUMPLE
de forma constante y estable, botdn de encendido y un Unico indicador LED;

5 iracié 16F, 20F y 24F Al ati imal y discos
5 Catéter de aspiracion de 16F, y con vélvula hemostética proximal y di PALEX MEDICAL, S.A. CUMPLE

extractores de nitinol.

£ i anica j introd 3 mostatica
3 Catéter de trombectomia mecanica junto con introductor con vélvula hemostat PALEX MEDICAL, S.A. CUMPLE

proximal.

Getafe, 4 de octubre de 2024

Fdo.: Dr. Cuesta Pérez, J. Julian Fdo. Dr. Sancnez reyes,
J. Seccién Radiologia Vascular J. Servicio Radiologia
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