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EN FUTUROD Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia
ssssssssssssssss todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales
protegidos y los cddigos que permitirian acceder al original.

INFORME TECNICO SOBRE EL CUMPLIMIENTO DEL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
DEL EXPEDIENTE 2023-0-72 DE LAS OFERTAS PRESENTADAS, Y DE LOS CRITERIOS DE
EVALUABLES DE FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS.

Elaborado por:
Dra. Carmen Rosa Pallas Alonso Jefa de Servicio de Neonatologia.

Fecha: 30 de agosto de 2024.

Revisada la documentacién técnica de las ofertas presentadas en expediente 2024-0-72 para
el “SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO BLOQUE
TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE” por las
empresas, se emite el siguiente

INFORME TECNICO
Lote 1:

e La oferta presentada por SIEMENS HEALTHCARE S.L.U., cumple con las especificaciones
del pliego.

Lote 2:

e La oferta presentada por GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPANA S.A.U., cumple con
las especificaciones del pliego.

Lote 3:

e La oferta presentada por GETINGE GROUP SPAIN S.L.U., no cumple con las
especificaciones del pliego por los siguientes motivos:

e Se solicita control de rampa de subida y tiempo de ascenso del pico de presion
inspiratorio y la documentacion técnica aportada no indica nada al respecto-

e En el pliego se solicita modalidad de ventilacidn de alta frecuencia nasal y no esta
disponible en este equipo.

e Como requisitos de ventilacidon no invasiva se pide que sea compatible con interfases
generadoras de flujo variable y compensacién de fugas de hasta 100%, pero la
documentacién remitida no aporta datos sobre porcentaje de compensacion de
fugas ni tipos de interfaces.

e La oferta presentada por IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple con las especificaciones del
pliego.
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Lote 4:

e La oferta presentada por DRAGER MEDICAL, cumple con las especificaciones del pliego.

e La ofe

rta presentada por GETINGE GROUP SPAIN S.L.U.,, no cumple con las

especificaciones del pliego por los siguientes motivos:

Lote 5:

Se requieren sensores de presion internos en lado inspiratorio y espiratorio, sin
linea externa de presidn y este respirador tiene linea externa para medicion de la
presion.

Se pide que sea compatible con los diferentes circuitos y sistemas de
humidificacion del mercado sin necesidad de incorporar ningun filtro
antibacteriano y este respirador no funciona con todos los circuitos del mercado,
algunos de los cuales no pasan la prueba en el encendido. Ademads, requiere
siempre filtro antibacteriano segun la informacién remitida.

Se solicita ventilacion obligatoria por minuto que produzca inspiraciones
mandatorias si la respiracion espontdnea no es suficiente y este modo de
ventilacion no esta disponible en este respirador.

Se solicita control de rampa de subida y tiempo de ascenso del pico de presidon
inspiratorio y la documentacion técnica aportada no indica nada al respecto.

Se requiere modo de nebulizacién de medicamentos en circuito con nebulizador
neumatico integrado en el equipo y sistema de eyeccion (adicién de volumen de
gas) sincronizado con las inspiraciones del paciente y activable desde la pantalla
del respirador, tanto en modo continuo como por un periodo de tiempo limitado
y no estd disponible en este equipo. Sélo permite nebulizacién con equipo
externo sin modulacién de la ventilacidn ni sistema de eyeccién.

e La oferta presentada por IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple con las especificaciones del

pliego.

Lote 6:

e Laoferta presentada por HELIANTHUS MEDICAL S.L., no cumple con las especificaciones
del pliego por los siguientes motivos:

Informe Técnico

En el pliego se solicitaba que el dispositivo “Integrable en ICCA Philips para
registro de parametros y medidas en la grafica del paciente y para incorporacion
de alarmas en los monitores centrales” aunque la compafiia Helianthus dice que
si cumple esta caracteristica, disponemos de un certificado de Philips en el que
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se indica que “el dispositivo no cuenta con un driver especifico para la conexion
y por lo tanto, no es posible integrar la informacién del ventilador con el sistema”.
Se solicitaba una precisidn con respecto a la presiéon de + 4%. La compaiia en el
documento de cumplimiento de las caracteristicas dice que lo cumplen y remiten
a la pagina 13-29 que no existe, pero en la pagina 13-20 lo que especifican para
la precision de la presion es “+5% del valor de lectura real “

En el documento de cumplimiento de las caracteristicas te remite a paginas del
manual del usuario que no existen, como, por ejemplo: 2-31, 13-29, 13-30, 13-31,
13. 32 etc. Otras veces remite a paginas en la que no se especifica la caracteristica
para la que remiten, por ejemplo, en la 3-34 no se habla de la compensacién de
fugas, aunque en el documento de cumplimiento de las caracteristicas ponen que
compensan el 100% (ver 3-34). La revisidon de esta documentacion ha supuesto
al Servicio un esfuerzo afiadido debido a la deficiente presentacion de la
documentacion.

La oferta presentada por IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple con las especificaciones del

pliego.

Lote 7:

La oferta presentada por IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple con las especificaciones del

pliego.

Lote 8:

La oferta presentada por IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple con las especificaciones del

pliego.

La oferta presentada por MEDICAL SOREVAN S.L., cumple con las especificaciones del

pliego.

Lote 9:

La oferta presentada por IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple con las especificaciones del

pliego.

Lote 10:

La oferta presentada por DRAGUER MEDICAL, cumple con las especificaciones del pliego.

La oferta presentada por MEDICAL SOREVAN S.L., no cumple con las especificaciones del

pliego.
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Lote 11:

Se solicita de forma especifica para este lote manual del usuario en espafiol

Se solicita “Transferencia de datos electrdnicos. Puerto de comunicacion RS-232
y USB”.

En el Anexo Cumplimiento se indica el cumplimiento de dichas prescripciones, no
presentando en su documentacién técnica ni manual de usuario ni ninguna otra
referencia a la transferencia de datos.

e La oferta presentada por GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPANA S.A.U., cumple con
las especificaciones del pliego.

e La oferta presentada por MEDICAL SOREVAN S.L., cumple con las especificaciones del

pliego.

Lote 12:

e Las ofertas presentadas por GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPANA, S.A.U., IZASA
HOSPITAL S.L.U. y MEDICAL SOREVAN SL no cumplen con las especificaciones del pliego

ya que:

Se requiere un equipo de fototerapia neonatal para tratamiento de
hiperbilirrubinemia no conjugada, con picos de irradiacion en el rango de longitud
de onda entre 430 y 490 nm, con dispositivo de irradiacion tipo manta flexible
disefiado para envolver al neonato y tenerlo en brazos o en cuidado piel con piel,
incluidos recién nacidos prematuros, ajustable al cuerpo del paciente. Las tres
empresas ofertan un dispositivo que es una placa para ponerla debajo de los
nifios. En el caso de GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPANA, S.A.U. y MEDICAL
SOREVAN S.L., es mismo que el presentado en el lote 11 Aunque en la
documentacién, ambos dan la opcién de poner la pala envuelta en una mantay
envolver al nifio, no es un dispositivo cuyo disefio este pensado para envolver al
nifo o mantenerlo en cuidado piel con piel.

e La oferta presentada por PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A., cumple

con las

Lote 13:

especificaciones del pliego.

e La oferta presentada por IZASA HOSPITAL S.L.U., cumple con las especificaciones del

pliego.

e Laoferta presentada por MEDICAL SOREVAN S.L., no cumple con las especificaciones del
pliego por los siguientes motivos:

Informe Técnico
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e Se solicita lampara de luz LED con duracién superior a 200.000 mediciones y en
la ficha técnica del dispositivo ofertado por esta compafia pone “Lampara de
Xenon de alta duracién, > 150.000 mediciones”, lo que no justifica que llegue a
las 200.000 mediciones exigidas.

e Se pide posibilidad de almacenar datos de al menos 30 pacientes y en la ficha
técnica no hemos encontrado informacion sobre este aspecto.

Lote 14:

e SIN OFERTAS

Lote 15:

e SIN OFERTAS

Lote 16:

e Laoferta presentada por HELIANTHUS MEDICALS.L., cumple con las especificaciones del
pliego.

Lote 17:

e La oferta presentada por ANALISIS VINICOS S.L., cumple con las especificaciones del
pliego.

Lote 18:

e Laoferta presentada por HELIANTHUS MEDICALS.L., cumple con las especificaciones del
pliego.

Lote 19:

e Laoferta presentada por HELIANTHUS MEDICALS.L., cumple con las especificaciones del
pliego.

Lote 20:

Informe Técnico
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e La oferta presentada por PROD. MEDICINALES. MEDELA S.A., cumple con las
especificaciones del pliego.

Lote 21:

e Laoferta presentada por HELIANTHUS MEDICALS.L., cumple con las especificaciones del
pliego.

Lote 22:

e La oferta presentada por PROD. MEDICINALES. MEDELA S.A cumple con las

especificaciones del pliego.

Resumen de cumplimiento v puntos técnicos:

LOTE

DESCRIPCION ARTICULO

NOMBRE PROVEEDOR

CUMPLIMIENTO
PPT

PUNTOS
TECNICOS

ECOGRAFO PARA NEONATOLOGIA

SIEMENS HEAHTCARE SLU

Si

30

ECOGRAFO CANALIZACION DE ViAS DE
PEQUENO CALIBRE PARA
NEONATOLOGIA

GENERAL ELECTRIC

HEALTHCARE ESPANA, S.A.U.

Si

30

RESPIRADOR NEONATAL CON TODAS
LAS MODALIDADES DE VENTILACION
(EXCEPTO NAVA), MODALIDAD DE
VENTILACION ALTA FRECUENCIA ALTAS
PRESTACIONES Y VENTILA-CION NO
INVASIVA

GETINGE GROUP SPAIN SLU

No cumple

IZASA HOSPITAL SLU

Si

30

RESPIRADOR CON
VENTILACION INVASIVA
CONVENCIONALY DE ALTA FRECUENCIA
CON MODO DE NEBULIZACION

NEONATAL

DRAGER MEDICAL

Si

30

GETINGE GROUP SPAIN SLU

No cumple

RESPIRADOR NEONATAL CON TODAS
LAS MODALIDADES DE VENTILACION
INVASIVA (EXCEPTO NAVA) Y
VENTILACION NO INVASIVA ALTAS
PRESTACIONES, SIN VENTILACION DE
ALTA FRECUENCIA

IZASA HOSPITAL SLU

Si

30

RESPIRADOR NEONATAL PARA
VENTILACION NO INVASIVA DE ALTAS
PRESTACIONES Y TERAPIA DE ALTO

HELIANTHUS MEDICAL, S.L.

No cumple

Informe Técnico

Pag. 6 de 20

Expediente N2 2023-0-72




N
s,
N

A

Hospital Universitario

EL12 saavecs 12 € Octubre
EN FUTURD
e Gt
LOTE DESCRIPCION ARTICULO NOMBRE PROVEEDOR CUMP'F;E"T'ENTO TFI;"(’:':"TSSS
FLUJO, CON OPCION DE CONTROL DE
OXIGENACION 1ZASA HOSPITAL SLU
S 30
RESPIRADOR NEONATAL ALTA GAMA
CON TODAS LAS MODALIDADES DE
VENTILA-CION INVASIVA Y
7 VENTILACION NO INVASIVA (EXPECTO |1ZASA HOSPITAL SLU
VENTILACION DE ALTA FRECUEN-CIA),
PARA TRANSPORTE
INTRAHOSPITALARIO SI 30
1ZASA HOSPITAL SLU
8 MEZCLADOR PARA TERAPIA DE ALTO Y SI 0
BAJO FLUJO Y OXIGENOTERAPIA
MEDICAL SOREVAN SL
Si 30
EQUIPO DE TERAPIA DE ALTO FLUJO
9 CON MODULO DE SERVOCONTROL |1ZASA HOSPITAL SLU
AUTOMATICO DE OXIGENOTERAPIA sl 30
DRAGUER MEDICAL
10 EQUIPO DE FOTOTERAPIA PARA RECIEN s 30
NACIDO HOSPITALIZADO
MEDICAL SOREVAN SL
No cumple
GENERAL ELECTRIC
PLACA FLEXIBLE DE FOTOTERAPIA PARA | HEALTHCARE ESPANA, S.A.U.
11 RECIEN NACIDO HOSPITALIZADO O EN S 30
DOMICILIO
MEDICAL SOREVAN SL
S 30
GENERAL ELECTRIC
HEALTHCARE ESPANA, S.A.U. No cumple
1ZASA HOSPITAL SLU
12 MANTA DE FOTOTERAPIA PARA RECIEN No cumple
NACIDO PREMATURO EN BRAZOS
MEDICAL SOREVAN SL
No cumple
PROYECTOS HOSPITALARIOS
INTERNACIOL, S.A. ] 30
1ZASA HOSPITAL SLU
13 BILIRRUBINOMETRO TRANSCUTANEO Sl 30
MEDICAL SOREVAN SL
No cumple

Informe Técnico
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CUMPLIMIENTO | PUNTOS
LOTE DESCRIPCION ARTICULO NOMBRE PROVEEDOR PPT TECNICOS
BANO TERMICO CON AGITACION PARA
14 PASTEURIZACION DE LECHE HUMANA SIN OFERTAS
DONADA EN EL BANCO DE LECHE
15 ANALIZADOR AGROALIMENTARIO SIN OFERTAS
16 MAQUINA DE HIELO PICADO PILE HELIANTHUS MEDICAL, S.L.
SI 30
17 PH-METRO ANALISIS VINICOS S.L.
SI 15
18 BASCULA PESABEBES CON TALLIMETRO | HELIANTHUS MEDICAL, S.L.
S 30
19 BASCULA PESAPANALES HELIANTHUS MEDICAL, S.L.
S 30
CALIENTABIBERONES INDIVIDUAL CON
20 SISTEMA DE DOBLE USO PROD.MEDICIN.MEDELA S.A.
BIBERON/JERINGA sl 30
21 TERMOMETRO-MONITOR DIGITAL CON HELIANTHUS MEDICAL, S..L.
CONTACTO
S 30
22 EXTRACTOR DE LECHE PROD.MEDICIN.MEDELA S.A.
SI 30

De las ofertas presentadas, que cumplen con los requisitos minimos técnicos establecidos
en el Pliego de Prescripciones Técnicas, se adjunta tabla resumen con la puntuacion
completa de cada oferta segun los criterios establecidos de adjudicacion que son evaluables
mediante aplicacién de formulas automaticas.

FIRMADO

Firmado por PALLAS ALONSO CARMEN ROSA - ***5771** el
dia 23/09/2024 con un certificado emitido por SIA

SUBO1

Fdo.: Dra. Carmen Rosa Pallas Alonso

Jefe de Servicio de Neonatologia.
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EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE

OCTUBRE
LOTE CONCEPTO PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
ECOGRAFO PARA NEONATOLOGIA SIEMENS HEAHTCARE SLU................TOTAL PUNTOS: 30
TOTAL: PUNTOS......ccccetirniinnennesnnnncsnsssssnssssnsasssnsanns HASTA 30 PUNTOS
1. Posibilidad de adquirir de forma automatica hasta 15 medidas de 1. ST diSPONE.ceumerrreeeereerssrrseereensneen 10 PUNTOS
1 elastografia cuantificada mediante ARFI en una sola
AdQUISICION .. 10 Puntos.
2. SidiSPONe...ccocereeeceneerrsesreaseaanens 10 PUNTOS
2. Activacién del transductor mediante la deteccién de \spone
BESTOS. ittt e 10 puntos.
3. Tecnologia de cristal Unico, tecnologfa cristal Hanafy en los 3. Si diSPONE...recrrersreenrereraseens 10 PUNTOS
transductores ofertados...........ccccveueeee 10 puntos.

ECOGRAFO PARA CANALIZACION DE ViAS DE PEQUENO CALIBRE EN | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPANA, S.A.U. .......TOTAL PUNTOS: 30

NEONATOLOGIA
TOTAL: PUNTOS......coentineiensinsnssesssssssssssessssssasanes HASTA 30 PUNTOS 1. I dISPONEermmssesssoe e, 10 PUNTOS
1. Medida automatica de lineas B
2 PUIMONAIES....eiiviieeeciieeeeee e e 10 Puntos. 2. ST QISPONE.noseso 10 PUNTOS
2. Medida automatica de gasto cardiaco con calculo de VTI (velocidad
integral en tiempo) c.ccoeevveeeee e 10 puntos. i}
. » . . . . . 3. Sldispone......cceeeenererensneenns 5 PUNTOS
3. Medida del didmetro de cava inferior durante el ciclo respiratorio
(culpabilidad de la cava inferior) .................... 5 puntos.
4. Medida automatica de la fraccion de eyeccién en tiempo 4.  SidiSPone.....eceeecreceeesererenanns 5 PUNTOS
LT S 5 puntos.

Informe Técnico Expediente N2 2023-0-72
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Hospital Universitario
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EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE

LOTE CONCEPTO PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION

RESPIRADOR NEONATAL CON TODAS LAS MODALIDADES DE VENTILACION | IZASA HOSPITAL SLU.........cc.ceoesvune. TOTAL PUNTOS: 30
(EXCEPTO NAVA), MODALIDAD DE VENTILACION ALTA FRECUENCIA ALTAS
PRESTACIONES Y VENTILACION NO INVASIVA

3 | TOTAL: PUNTOS.....oosuueruemsensensensenssesersssssesessesssssnes HASTA 30 PUNTOS 1. SIdiSPONe...cceeressesssssssesssnesineen 10 PUNTOS
1. Criterio de Terminacién en PSV programable..................... 10 Puntos. 2. SIdiSPONE....ceuuersnrnnenrssnssssssssnaens 10 PUNTOS
2. Calibracion automatica del sensor de FiO2 cada 24h........ 10 puntos. E TR s (13 e 11T 10 PUNTOS

3. Cddigo de alarmas jerarquizado con codigo de colores ... 10 puntos.

RESPIRADOR NEONATAL CON VENTILACION INVASIVA CONVENCIONAL Y DE | DRAGER MEDICAL.......ccevresvervnsenens TOTAL PUNTOS: 30
ALTA FRECUENCIA CON MODO DE NEBULIZACION
1. Sidispone... s 10 PUNTOS
TOTAL: PUNTOS......cccceeiinniinnnnennnnnesnsssssnssssnsasssnsanes HASTA 30 PUNTOS
4 1. Conﬁguracién de hospita' protegida por 2. SI’ diSpone .................................... 10 PUNTOS
t 1 OO PP PP UPPRPPPRRRN 10 Puntos. p
contrasena " 3. ST dISPONC.nemrrreresseeeeesesseneon 10 PUNTOS
2. Herramientas inteligentes o aplicaciones especificas para guiar la
ventilacion recién Nacidos.......ocoeeeeeeeeceieeieee e, 10 puntos.
3. Cddigo de alarmas jerarquizado con codigo de
[ole] [0 f YRS 10 puntos.
Informe Técnico Expediente N2 2023-0-72
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE

CONCEPTO

PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION

RESPIRADOR NEONATAL CON TODAS LAS MODALIDADES DE VENTILACION
INVASIVA (EXCEPTO NAVA) Y VENTILACION NO INVASIVA ALTAS
PRESTACIONES, SIN VENTILACION DE ALTA FRECUENCIA

TOTAL: PUNTOS......cccctiinninnennennnnnesnsssssnssssnsasssnssnns HASTA 30 PUNTOS
1. Criterio de terminacién en PSV programable................... 10 Puntos.
2. Calibracién automatica del sensor de FiO2 cada 24
T OSSR 10 puntos.
3. Cddigo de alarmas  jerarquizado con codigo de
oo [ LU 10 puntos.

IZASA HOSPITAL SLU.....ccovervenrenne TOTAL PUNTOS: 30
1. Sidispone.. s 10 PUNTOS
2. SidiSpoNne... e eeereenne 10 PUNTOS
3. SidiSPONe...ceeececerereeeereeane 10 PUNTOS

Informe Técnico
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Hospital Universitario

12 de Octubre
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE

CONCEPTO

PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION

RESPIRADOR NEONATAL PARA VENTILACION NO INVASIVA DE ALTAS
PRESTACIONES Y TERAPIA DE ALTO FLUJO, CON OPCION DE CONTROL DE
OXIGENACION

TOTAL: PUNTOS.......cocuriteriniiiineneiseinnsesssnssnssnsssesees HASTA 30 PUNTOS

1. Disponibilidad de médulo de control inteligente de
FIOZ..e ettt sttt st st e e 10 Puntos.

...... 10 puntos.

3. Disponibilidad de sincronizaciéon de la Ventilacion no invasiva a
través de sensor de flujo en ramal exhalatorio.................. 10 puntos.

IZASA HOSPITAL SLU........c..ceecreteerenen.. TOTAL PUNTOS: 30
1. SidiSpone.....evececeeecererennns 10 PUNTOS
2. SidiSPONE...eecceeceecreneeesranrsenne 10 PUNTOS
3. Sidispone......cccceeinrirnrnrinneeennnnns 10 PUNTOS

Informe Técnico
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EXPEDIENTE: 2023-0-72

Hospital Universitario

12 de Octubre
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE

CONCEPTO

PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION

RESPIRADOR NEONATAL ALTA GAMA CON TODAS LAS MODALIDADES DE

VENTILA-CION INVASIVA Y VENTILACION NO INVASIVA (EXPECTO
VENTILACION DE ALTA FRECUEN-CIA), PARA TRANSPORTE
INTRAHOSPITALARIO
TOTAL: PUNTOS......ccccttiniinnennesnnnncsnsssssnssssnsesssnsanns HASTA 30 PUNTOS
1. Configuracion de hospital protegida por
CONEraseNa.. ccceeeeeriieeeeiiee e 10 Puntos.

2. Calibracién automatica del sensor de FiO2 cada 24
N e 10 puntos.

3. Cddigo de alarmas jerarquizado con cddigo de
COIOIES ..ttt e 10 puntos.

IZASA HOSPITAL SLU......ccovvverrerererrnnne TOTAL PUNTOS: 30
1. SidiSPoNne...evceesceceeerereenns 10 PUNTOS
2. SidiSpone.... e 10 PUNTOS
3.  Sidispone....eeeereeneeeirisennenee 10 PUNTOS

Informe Técnico
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Hospital Universitario
12 de Octubre

EXPEDIENTE: 2023-0-72

Hospital Universitario

12 de Octubre

SaludMadrid

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE CONCEPTO PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
MEZCLADOR PARA TERAPIA DE ALTO Y BAJO FLUJO Y OXIGENOTERAPIA IZASA HOSPITAL SLU.....cccccvtreinrrnrnnnne TOTAL PUNTOS: 0
TOTAL: PUNTOS.......cointirninerinnnnsnssnnsssnsssessssassnsssnes HASTA 30 PUNTOS 1.- No dispone: Los mandos de ajuste de alto flujo son con un incremento de
) ) S 0,5; pero los de bajo flujo son con unincremento de 0,25 Lpm, tiene una medida
8 1. Los .m.a'ndos de ajuste de.flujo deben p'ermltlr ajust.ar cc?n una intermedia que en todo caso seria 0,125 LpM...........cceeeeceeressesnneees 0 PUNTOS
precisién de 0,1 Lpm el flujo en el caudalimetro de bajo flujo y de
05 Lpm en el de alto flujo, sin oscilacion del nivel de | \yenicAl SOREVAN SLovrorrersrrrrrssssesmsssseee TOTAL PUNTOS: 30
FIUJO e 30 Puntos.
1.- ST diSPONE: ... e s s e e sae e 30 PUNTOS
EQUIPO DE TERAPIA DE ALTO FLUJO CON MODULO SERVOCONTROL |IZASA HOSPITAL SLU.......ccoerereererennenens TOTAL PUNTOS: 30
AUTOMATICO DE OXIGENOTERAPIA
TOTAL: PUNTOS......cccceeiinniinnnnennnnnesnsssssnssssnsasssnsanes HASTA 30 PUNTOS
9 1. SidiSpone.....eveececseecererennns 20 PUNTOS
1. Sistema de notificacion de FiO2 por encima del nivel
AESEAUO...eeviereeerereeeeeee e 20 Puntos. 2. Sidispone....ceeuesceenensessrisaen. 10 PUNTOS
2. Cddigo de colores en las notificaciones en
pantalla......cccoceeeicie e 10 Puntos.

Informe Técnico
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EXPEDIENTE: 2023-0-72

Hospital Universitario

12 de Octubre
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SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OCTUBRE
LOTE CONCEPTO PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
EQUIPO DE FOTOTERAPIA PARA RECIEN NACIDO HOSPITALIZADO DRAGUER MEDICAL .....cevveverrecnennes TOTAL PUNTOS: 30
TOTAL: PUNTOS......coentiniiensissnssesssasssssnssesssssasanes HASTA 30 PUNTOS 1. SidiSPoNe....ccrecrecnererreresenne 15 PUNTOS
10 1. Control de horas de uso de las lamparas accesible en el 2. SidiSpone....ueeeeeeneeneresreseseenne 15 PUNTOS
1=Lo 1UT] o Lo J U UPPPRRROS 15 Puntos.
2. Conexion para radidmetro.........cccceeevevennnn. 15 Puntos.
PLACA FLEXIBLE DE FOTOTERAPIA PARA RECIEN NACIDO HOSPITALIZADO O | GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPANA, S.A.U.....TOTAL PUNTOS: 30
EN D L .
N DoMiciLio 1. 1.-Sldispone (0.6 kg) .......eceervuueene 15 PUNTOS
TOTAL: PUNTOS......couerrrreranenssnsssssssssssssassssssssssssanes HASTA 30 PUNTOS 2. 2.-SEAISPONE....ovvrrnenne s 15 PUNTOS
11
1. Pesodelamantainferiora 1Kg......ccooonnnnnn. 15 Puntos. MEDICAL SOREVAN SL.......curreeurensneseserssersssessenenee: TOTAL PUNTOS: 30
2. Fundas desechables en contacto con paciente atraumaticas y sin .o
. 1. 1.-Sldispone (0.76 kg).......ccocururevenes 15 PUNTOS
POlietileno ...cccuvveeeieie e 15 Puntos.
2. 2.-Si diSPONe....uceececercerrrecercsenee 15 PUNTOS

Informe Técnico
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EXPEDIENTE: 2023-0-72

Hospital Universitario

12 de Octubre

SaludMadrid

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE CONCEPTO PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
PLACA FLEXIBLE DE FOTOTERAPIA PARA RECIEN NACIDO HOSPITALIZADO O | PROYECTOS HOSPITALARIOS INTERNACIONAL, S.A.......TOTAL PUNTOS:30
EN DOMICILIO
12 L: )
TOTAL: PUNTOS......coentiniierssnssnssessssssssssssesssssasanes HASTA 30 PUNTOS 1. Si dISPONEromsmsomossse e 15 PUNTOS
1. Peso dela mantainferiora 1Kg........... 15 Puntos. i
. - . 2. Sldispone.......cccevrverurnsensenseinenns 15 PUNTOS
2. Fundas desechables en contacto con paciente atraumaticas y sin
POlIetileno ...ceeveeeeeeee e 15 Puntos.
BILIRRUBINOMETRO TRANSCUTANEO IZASA HOSPITAL SLU......ccccvtreinrrnrnnnne TOTAL PUNTOS: 30
TOTAL: PUNTOS......coentineiensinnsnssessnsssssnssessssesasnes HASTA 30 PUNTOS
1. SidiSPoNe....eceeeecercereeseessernnnee 10 PUNTOS
Lector de cAdigo de barras.........c.cc......... 10 Puntos.
13 i di
2. Paso automatico tras uso a situacidn de parada ode bajo 2. SI dlspone .................................... 10 PUNTOS
CONSUMO . iiiiiniiiiiiieiiiiiinnaneseississssssssnnnans 10 Puntos. 3. Si dispone ................................. 10 PUNTOS
3. Posibilidad de programar avisos para los intervalos de
autocalibracion.......cccoecvevvieniie e 10 Puntos.
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EXPEDIENTE: 2023-0-72

*

Hospital Universitario
saoveoid 12 de Octubre

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE CONCEPTO

PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION

BANO TERMICO CON AGITACION PARA PASTEURIZACION DE LECHE
HUMANA DONADA EN EL BANCO DE LECHE

inferior a 50 X 50 CM.....coovviininiirieeeeee e 15 Puntos.

TOTAL: PUNTOS......ccccetiiniinnennesnnnncsnssessnssssnsasssnsanes HASTA 30 PUNTOS
» ) L SIN OFERTAS
14 1. Funcién de arranque suave del agitador para un minimo impacto en
125 MUESLIAS.....eiiiiieiieeiieeee s 10 Puntos.
2. Altura ajustable de la rejilla para proporcionar varias formas de
ajuste del material de vidrio........cccccceeeeeiiciinienneennn. 10 Puntos.
3. Elsistema de agitacién no produce salpicaduras en el agua del bafio
en vacio ni lleno de recipientes........ccceeveeercivveeennns 10 Puntos.
ANALIZADOR AGROALIMENTARIO
TOTAL: PUNTOS......cointinirerninnnssesssnssssssssessssssassnes HASTA 30 PUNTOS
1. Pesoinferior a 12 Kg.....oooooevevecveeeeiieie e 15 Puntos.
15 2. Tamafo que permita su colocacion sobre encimera en un espacio SIN OFERTAS

Informe Técnico
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Hospital Universitario
12 de Octubre

EXPEDIENTE: 2023-0-72

Hospital Universitario
saoveoid 12 de Octubre

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

OCTUBRE
LOTE CONCEPTO PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
MAQUINA DE HIELO PICADO PILE HELIANTHUS MEDICAL, S.L..................TOTAL PUNTOS: 30
16 TOTAL: PUNTOS......cointineinersissnssessnssssssssesssssasanes HASTA 30 PUNTOS
1. SidiSpone....eveececneecererennns 20 PUNTOS
1. Patasconalturaregulable.........coooiiiiiiiiiiiiiiiiis 20 Puntos.
2. Puerta de cierre de cabina que se oculte al abrir........... 10 Puntos. 2. SIdiSPONe ... 10 PUNTOS
PH-METRO ANALISIS VINICOS S.L....................TOTAL PUNTOS: 15
17 | TOTAL: PUNTOS.....cccoiiurinrenscnssssnssnssnsesssssssssanssanes HASTA 30 PUNTOS
1. SidiSpone....eveececseecererennns 15 PUNTOS
1. Peso del equipo inferior a 900g.........ccccevveeeeeennnnes 15 Puntos.
. . 2. Nodispone......cceeeveccrreeersceeraeennnns 0 PUNTOS
2. Alturainferior a 40 cm. ..cooocvveeeniiieiiiiieeeniiee e 15 Puntos.
BASCULA PESABEBES CON TALLIMETRO HELIANTHUS MEDICAL, S.L..................TOTAL PUNTOS: 30
TOTAL: PUNTOS......coentiniiirrinssnssessssssssssssesssesasnes HASTA 30 PUNTOS
18 1. Memoria pesos anteriores..........c.ceevuvene. 10 Puntos. 1. SIdISPONE....cruremrrrrsrsssssssssssssenns 10 PUNTOS
2. Posibilidad de deteccidon de plano inclinado o superficie inadecuada I I [T 11 O 10PUNTOS
paralapesada.....cccccoieeieiiieiiiiiiiieeeee, 10 Puntos. i
3. Sl dispone......cccceeceeverunerensensresenns 10 PUNTOS
3. Sistema de autocalibrado .......cccceevunenneee. 10 Puntos. 'spone

Informe Técnico

Expediente N2 2023-0-72

Pdg. 18 de 20




= \\Wf@,
EL12 (‘%

EN FUTURD

Hospital Universitario
12 de Octubre

EXPEDIENTE: 2023-0-72

Hospital Universitario

12 de Octubre

SaludMadrid

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE

Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE

LOTE CONCEPTO PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
BASCULA PESAPANALES HELIANTHUS MEDICAL, S.L..................TOTAL PUNTOS: 30
TOTAL: PUNTOS.c.oosseeerers e e ssesssssssssssssssss s HASTA 30 PUNTOS 1. SHAISPONE. e 10 PUNTOS

2. Sl diSPONE....eeeeeererrersersreersenes 10 PUNTOS
19 1. Memoria pesos anteriores.........ococuvvevevvevereenenns 10 Puntos. Ispone
2. Posibilidad de deteccién de plano inclinado o superficie inadecuada E T ST 1o, T 10 PUNTOS
parala pesada......ccccceeeeiiiiiiiiee e 10 Puntos.
3. Sistema de autocalibrado .......ccocceevveeriiiinnieennnn, 10 Puntos.
PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA S.A..TOTAL PUNTOS: 30
CALIENTABIBERONES INDIVIDUAL CON SISTEMA DE DOBLE USO
BIBERON/JERINGA
TOTAL: PUNTOS....oovverecmesessssessssssssssssssssssssssssnes HASTA 30 PUNTOS L Sl dispone ... seesssnesssssnnees 15 PUNTOS
20 1. Mantenimiento de la temperatura de la leche hasta 30 minutos tras 2. Sldispone....cvsseessssisns 10 PUNTOS
finalizacién del ciclo de calentamiento........ccccccveeunen. 15 Puntos. 3. ST AiSPONE..errereeeereeeeeesereseeessseeenee 5 PUNTOS
2. Opcidn de descongelado ........cccceevveeeeiiieieiiieeeciieeees 10 Puntos.
3. Opcidn de colocacion en riel o en barra con pie............ 5 Puntos.
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Hospital Universitario
12 de Octubre

EXPEDIENTE: 2023-0-72

SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE | Destino: HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE
ELECTROMEDICINA PARA EL AREA NEONATAL Y BANCO DE LECHE DEL NUEVO
BLOQUE TECNICO Y DE HOSPITALIZACION DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE
OCTUBRE
LOTE CONCEPTO PUNTUACION DE CRITERIOS DE VALORACION
TERMOMETRO-MONITOR DIGITAL CON CONTACTO HELIANTHUS MEDICAL, S.L..................TOTAL PUNTOS: 30
TOTAL: PUNTOS......ccccetiinninnennesnnnnesnsssssnssssnsasssnsanes HASTA 30 PUNTOS
21 1. Funcién crondmetro para facilitar la toma de frecuencia cardiaca y 1. SidiSpone....eveececeeecererennns 20 PUNTOS
FESPIraCION...cueiiieieieeieeeee e 20 Puntos. )
2. Sldispone.......ccoerververneenerreeennanes 10 PUNTOS
2. Ampliacion a 3 afios de la garantia con cobertura integral
(preventivo, correctivo y calibra-
CION) e 10 Puntos.
EXTRACTOR DE LECHE PRODUCTOS MEDICINALES MEDELA S.A...TOTAL PUNTOS: 30
TOTAL: PUNTOS......coentineiensinnsnssessnsssssnssessssesasnes HASTA 30 PUNTOS 1. SidiSPONe....ceeeecrervenrerreresenne 10 PUNTOS
22 1. Asaque permita su transporte.............. 10 Puntos. 2. SidiSPoNne...eeceeceeerenecesreersenne 10 PUNTOS
2. Pantalla digital que permita visualizar su 3. SidiSPONne...encceeceeereereesreessenne 10 PUNTOS
funcionamiento........ccocveviiienieeiiiennene 10 Puntos.
3. Pie conruedas con freno. ......ccccecuueennee 10 Puntos.
Informe Técnico Expediente N2 2023-0-72
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