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Este documento es copia del original firmado. Se

Hmlun‘mm han ocultado datos personales en aplicacion de la
“ normativa vigente.

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EN EL
CONTRATO DE SUMINISTRO DE: UN ECOGRAFO PORTATIL PARA CARDIOLOGIA, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON PLURALIDAD DE
CRITERIOS.

EXPEDIENTE: A/SUM-027221/2024

1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tendra por objeto la adquisicién de un ecégrafo portatil para cardiologia
para el Hospital Universitario Infanta Sofia, cuyas caracteristicas técnicas se especifican a
continuacion.

2. ESPECIFICACIONES TECNICAS

Si en la descripcion se utilizase algun nombre y/o referencia sujeta a propiedad comercial,
debera entenderse como referencia para localizar el equipo en cuestiéon sin que en ningun caso
sea obligatorio ofertar dicho equipo. El equipo ofertado no habra tenido ninguiin uso anterior ni
siguiera como equipo de demostracion.

3. CARACTERISTICAS TECNICAS:
LOTE UNICO: UN ECOGRAFO PORTATIL PARA CARDIOLOGIA:

Plataforma:

Monitor de alta definicién (1920x1080 pixeles) a color, de tamafio minimo 15”. Incluira la opcion
de visualizacién de imagen ecografica a pantalla completa, sin afectar a la calidad de imagen.
Sistema con bateria para realizar estudios sin necesidad de conexién a la red eléctrica, con
una duracion minima de 2,5h.

Equipo con capacidad de trabajar de manera autonoma fuera de su carro de transporte.

Carro de transporte con ruedas pivotantes y frenos independientes para facilitar su transporte,
regulable en altura y con soportes disponibles para alojar hasta 4 sondas. Bandejas de
almacenamiento para accesorios.

Panel de control del equipo totalmente sellado, con minimo numero de botones, para su
proteccion ante el derrame de liquidos y facilitar su limpieza en entornos quirurgicos.

Touchpad del equipo tactil.

Equipo con modulo de ECG integrado (no médulo externo) y con posibilidad de conexiéon a
monitores externos multiparamétricos.

Frame rate en imagenes 2D de mas de 1000 imagenes por segundo.

Capacidad de trabajar con sondas transesofagicas 3D/4D para la realizacién de estudios
cardiologicos 2D.

Conexion simultanea de al menos 3 sondas en carro de transporte, con seleccion automatica.
Conectores de las sondas compactos y con tecnologia sin pines.

Rango dinamico minimo: 270 dB.

Equipo con mas de 950.000 de canales digitales.

Zoom digital de hasta 8 aumentos.
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Modos de imagen:
El ecégrafo dispondra de los siguientes modos de imagenes:

Modo 2D. Modo M. Modo M anatémico. Modo Doppler Color. Modo Doppler Color Power angio
(Doppler potencia). Modo Doppler Pulsado. Modo Doppler Continuo. Modo Doppler Color
Compare. Modo DUAL. Modo Duplex 2D y Doppler. Modo Triplex 2D, Doppler y Color o Power.
Doppler Color adaptativo. Doppler Tisular. Doppler Tisular en modo M. 2° Arménico mediante
pulso invertido. Modo panoramico 2D. Modo 3D a mano alzada. Sistema de ajuste automatico
de la frecuencia en funciéon de la profundidad del examen trabajando en Doppler Color.
Formacion de la imagen usando todas las frecuencias del transductor de forma simultanea, sin
seleccion de frecuencias. Optimizacion automatica y en continuo de la Imagen B, Doppler y
Doppler Color mediante la pulsacién de una sola tecla. Posibilidad de emitir haces multi-
angulados, que amplian la informacién recibida. Ajuste manual y automatico de las ganancias
TGC y LGC. Procesamiento de imagenes adaptable para la reduccién de ruido y artefactos,
para mejorar la definicion de los bordes y los tejidos, ajustable gradualmente. Programa de
célculos y medidas automaticas en tiempo real y post-proceso en la sefial Doppler.

Dotacion de software:

Paquete completo de software para la realizacidn de estudios cardiologicos, incluyendo
ecografia transesofagica 2D. Paquete completo de software para la realizacién de estudios
vasculares, incluyendo TCD. Software para el calculo automatico del grosor de la intima media
(IMT). Software para la deteccion de flujos microvasculares y muy débiles. Software de
contraste cardiovascular: Opacificacion del ventriculo izquierdo (OVI) con tecnologias de pulso
invertido y modulacion de potencia.

Conectividad y almacenamiento:

Estaciéon de trabajo integrada con software para gestién de pacientes e imagenes, archivo y
almacenamiento, procesado, generacion de informes y edicién de datos, con unidad de disco
duro interno de al menos 500Gb.

Se incluirda una licencia multimarca adicional del Sistema IntelliSpace CardioVascular de
Philips, ya existente en el Servicio de Cardiologia del hospital. La licencia debe permitir la
visualizacién y realizacion de informes de estudios de paciente (Siemens, GE, Philips, etc.). No
se admitira el suministro de plataformas distintas a la mencionada. Adicionalmente se requiere
la inclusion del desarrollo y software necesario para la integracién del informe generado por
esta plataforma con historia clinica del paciente, de manera totalmente automatizada y
empleando estandares HL7.

Captura retrospectiva y prospectiva de clips en un dispositivo interno o en un medio extraible.
Capacidad de grabacién de DVD/CD para el almacenamiento de imagenes DICOM o para la
exportacion en formatos JPEG o AVI para la compatibilidad con PC. Interfaz para conexién y
salida a sistemas PC compatibles. Puertos USB y sistemas similares. Capacidad de exportar
datos nativos o raw data. Protocolos de comunicacién DICOM 3.0 Conectividad de red
inalambrica/WiFi.Sistema operativo Windows 10. Posibilidad de configurar el sistema de forma
remota.

Transductores:
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- Sonda sectorial transtoracica con rango de frecuencias de 1 a 5 MHz, con tecnologia de
cristal puro o Unico, para la realizacién de estudios cardiologicos.

. . : Base
Cédigo L Precio . : IVA 21% | Importe total

Lote SAP Descripcion Uds. - |mp(o€n)|ble € ¢/ iva (€)

anico | 2000030 | Ecografo portatil para 1 | 73.675,00 | 73.675,00 | 15.471,75 | 89.146,75
Cardiologia
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4. DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR REFERENTE AL PRODUCTO
OFERTADO.

En el archivo electronico (sobre unico), se incluird la documentacién técnica para la correcta
evaluaciéon del producto ofertado, en espafol (ficha técnica, catdlogos y toda aquella
informacién que el licitante considere oportuna).

Asi mismo, los licitadores deberan indicar qué documentacion o informacién de la aportada,
tiene caracter confidencial (aquella que pueda afectar a secretos técnicos que tengan una
difusién restringida y no sean publicamente accesibles). Toda aquella informacién que no sea
calificada de confidencial, se considerara de libre acceso.

Del resultado de dicha evaluacion, se emitira informe del que seran descartados de la licitacion
aquellas empresas en las que se determine que incumplen con las caracteristicas de este
pliego.

5. GARANTIA
El periodo minimo de garantia sera de 2 afos e incluira:

e La sustitucion del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de
funcionamiento).

¢ Mantenimiento preventivo programado: revisién periddica de seguridad y control de
funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el correcto
funcionamiento del equipo.

e Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparacion de averias y defectos,
incluidas todas las piezas de recambio.

¢ Mantenimiento Técnico-legal al menos durante el periodo de la garantia solicitado.

e Todas las tareas asociadas a actualizaciones o la implantacién de nuevas versiones
derivadas de mantenimientos correctivos, evolutivos y adaptativos o alertas sanitarias,
seran realizados por el adjudicatario, incluso si hiciera falta in situ y fuera de horario
laborable para minimizar el impacto a la atencion sanitaria, sin que ello derive en coste
alguno adicional para el centro.

En estas actuaciones, se incluira todo el equipamiento y material sin que devenguen gastos por
mano de obra, dietas, desplazamientos, piezas cuya sustituciéon sea necesaria y tampoco por la
reposicion de aquellos materiales que, no siendo fungibles, deben ser cambiados
periédicamente.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.org/csv
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El adjudicatario entregara al servicio técnico del hospital las hojas de las revisiones en las
cuales se especificaran las piezas sustituidas con sus referencias y se detallaran las
intervenciones realizadas, asi como las piezas sustituidas, los resultados de calibraciones, las
calibraciones de equipos usados como patrén y los tiempos empleados.

El adjudicatario comunicara al servicio técnico las fechas de las operaciones de mantenimiento
preventivo con suficiente antelacién acordandose el horario en funcién de la actividad del
servicio donde se ubica el equipo.

Durante el periodo de garantia:

e Las revisiones y reparaciones realizadas al equipo se realizaran en el lugar donde esté
instalado el equipo. El hospital autorizara en su caso, la reparacién fuera del Centro, previa
justificacion.

e El compromiso de demora en la respuesta técnica ante una solicitud de asistencia en
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ningun caso podra ser superior a 12 horas en dias laborables y 48 horas en dias festivos, a
contar desde la solicitud de asistencia hasta la presencia fisica del técnico en el Hospital en
caso de ser necesaria.

Si por algun motivo excepcional, no fuera posible reparar el equipo por las razones indicadas
anteriormente, el adjudicatario tendra la obligacion de sustituir el equipo por uno de iguales o
superiores caracteristicas en el plazo de 7 dias naturales desde que se comunique la averia.

El adjudicatario se compromete a que todos los trabajos de mantenimiento seran efectuados
por personal especializado en el mantenimiento de los sistemas ofertados.

El adjudicatario estara dispuesto a suministrar todas aquellas piezas de repuesto, despieces,
etc, que pudieran ser requeridas durante un periodo de 10 afios 0, en caso de obsolescencia
del equipo, se sustituira por otro de las mismas caracteristicas o superior sin coste algun para
el Hospital.

Las empresas adjudicatarias, se haran cargo, sin coste alguno para el hospital, de la retirada,
una vez cause baja, y gestidén de los residuos a la finalizacién de la vida util del equipo ofertado
conforme a lo estipulado en el Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos
eléctricos y electrénicos y gestiéon de sus residuos

La garantia empezara a contar desde el momento de la realizacién del acta de recepcién por
parte del Hospital. Dicha acta de recepcién se realizara una vez que el proveedor haya
realizado la puesta en marcha del producto a adquirir.

6. FICHA DE MANTENIMIENTO

Debera cumplimentarse la ficha de mantenimiento que facilitara este Hospital al empresario en
el momento de la adjudicacion del contrato.

7. MANUALES

El producto ofertado debera venir acompanado por los correspondientes manuales de
utilizacién en castellano y debera ser presentado junto con la documentacién técnica.

8. FORMACION

El adjudicatario debera formar, sin coste alguno para el Hospital, si es preciso, al personal que
se determine para el correcto uso del equipo, entregandose sin cargo el material docente
necesario para la formacion.

9. MUESTRAS: NO

Se presentara en el sobre unico, fichas técnicas, catalogos con fotos y referencias del producto
ofertado, a efectos de acreditar el cumplimiento de las caracteristicas minimas exigidas en este
pliego.

Si el Jefe de Servicio de Cardiologia lo estima necesario, podra solicitar para su prueba
cualquier equipo, documentacién adicional o concertar una visita para poder observar su
funcionamiento.
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El presente pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado
como parte del contrato que se suscriba con el adjudicatario.

CONFORME
EL ADJUDICATARIO

FECHA'Y FIRMA

San Sebastian de los Reyes

EL DIRECTOR GERENTE

F madod g almenepo ROMERO PLASENCIA ANTONIO
Fecha 2024 09 13 13 30

Fdo: Antonio Romero Plasencia
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