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* Hospital Universitario aplicacion de la normativa vigente.
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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA LA CONTRATACION DEL SUMINISTRO, INSTALACION
Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA INCUBADORA TRANSFORMABLE A TERMICA ABIERTA PARA
EL SERVICIO DFE NEONATOLOGIA-PEDIATRIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE.
EXPEDIENTE INV PASAPC 2024-1-46

1, DEFINICION DEL OBJETO

El presente plicgo tiene por objeto describir las prescripciones técnicas mfnimas para el suministro,
instalacién y puesta en funcionamiento de UNA INCUBADORA TRANSFORMABLE A TERMICA
ABIERTA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA-PEDIATRIA del Hospital Universitario de
Getafe,

2. CUADRO DE PRODUCTOS Y DESCRIPCIONES TECNICAS DE LOS EQUIPOS

INCUBADORA
TRANSFORMABLE
A TERMICA
ABIERTA

30.000,00 36.300,00 30.000,00 6.300,00

3. ESPECIFICACIONES TECNICAS

- Incubadora de Cuidados Intensivos Neonatales convertible en Cuna térmica con calefactor
radiante.

- El equipo debe disponer de acceso por los dos laterales (mediante puerta abatible y dos
pasamanos ¢n cada lateral) y puerta en la parte {rontal,

- Pasa tubos en las esquinas de la canopia.

- Tren y Antitrendelenburg accionable de manera continua, Minimo 12°,

- Bandeja porta chasis de Rayos X integrada en la incubadora.

- Pantalla tictil de color integrada en la columna, Con visualizacién de todos los pardametros
medidos y pautados, de graficos de tendencias de todos los pardmetros medidos y pautados, y
debe permitir la infroduccion de datos del paciente (nombre, edad gestacional, fecha nacimiento).

- Cajoén integrado en la incubadora.

- Monitorizacion de dos temperaturas cuténeas (central y periférica).

- Crondmetro y Apgar Timer.
- Luz de trabajo
- Posibilidad de montar brazos porta monitores o bandejas en la columna del equipo.
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4, ESPECIFICACIONES TECNICAS MODO INCUBADORA

- Control de Humedad de la incubadora. De 30 % a 95% de humedad relativa.

- Modo de funcionamiento: Modo aire (control de temperatura del aire) y modo gervo-controlado.
De 20 °C. a 39 °C,

- Modo de funcionamiento: Modeo piel (control de temp. de la piel) con rango de ajuste de By
37,5°C

- Control de la concentracién de Oxigeno. De 21% al 65%

- Pesabebés integrado con sistema de Tara. Almacenaje de los datos.

- Ruido ambienta! dentro de la incubadora < 45db.

- Alarmas relativas a la temperatura del aire y del bebé, al oxigeno y la humedad.

- Transici6n a modo Cuna Térmica con solo abrir la canopia. Los ajustes de todos los parmetros
y modos de calefaccidn se ajustaran autométicamentie sin necesidad de intervencion por el
usuario.

5. ESPECIFICACIONES TECNICAS MODO CUNA TERMICA

Sistema radiante que permita una distribucion 6ptima en todo el colchon.

Modos de funcionamiento: Manual (control de la potencia del calefactor) y modo piel servo
controlado con rangos seleccionables entre 35 y 37,5°C

Posibilidad de modo Pre-calentamiento.

Pesabebés integrado con sistema deTara. Almacenaje de los datos.

Alarmas relativas a las temperaturas

6. OBLIGACIONES CENERALES DE LOS LICITADORES Y /O ADJUDICATARIOS

Se comprenden en este apartado, entre otros aspectos, las condiciones de suministro, instalacion,
puesta en marcha, ¥ capacidad de los suministradores, para la provisién del equipamiento

Los equipos a suministrar tendran que cumplir con las especificaciones, composicion ¥y
caracteristicas establecidas en el PPT.

Fl licitador deberd incluir en la oferta certificados acreditativos del cumplimiento de las
normativas vigentes de productos sanitarios, cuando sea preciso. No se admite la opcion refurbished
(reacondicionado).

Se debera garantizar la existencia de servicio de mantenimiento y repuestos durante al menos un
petiodo de vida de 10 afios, tal y como se determina en ¢l punto 1 del articulo 127 bis Reparacibén y
servicios posventa del RD - Ley 7/2021 del 27 de abril, el productor garantizar-, en todo caso, la existencia
de un adecuado servicio técnico, asi como de repuestos durante el plazo minimo de diez ailos a partir de
la fecha en que el bien deje de fabricarse

Por ello, los modelos ofertados por el licitador del equipamiento objeto del presente expediente
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deberdn estar en fase de produccién en la fecha de adjudicacién,

7. LEGISLACION APLICABLE

Todos los productos sanitarios y sus accesorios, incluido el software cuando proceda, objeto del
presente expediente de Contratacion deben reunir las condiciones para su puesta en el mercado, puesta en
servicio y utilizacion establecidos en el RD 192/2023 de 21 de marzo por el que se regulan los productos
sanitarios,

En los supuestos en que haya acceso a datos personales, los adjudicatarios deben cumplir con la
normativa referente a proteccién de datos, en cumplimiento de la Ley Orgénica de Proteccién de Datos
Personales (LO 3/2018 de 5 de diciembre). Los productos y sus accesorios deberdn estar conformes, en
el momento en el que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicacién constando
la declaracién conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de los requisitos marcados por la
legislacion vigente y normas técnicas de aplicacion.

8. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO

El plazo de entrega de los equipos serf el indicado en el PCAP y se contardn a partir de la firma
del contrato. Por razones de obra, logistica u otras incidencias, debidamente motivadas, el Organo de
Contratacion puede demorar la entrega, por lo que este plazo podrd alargarse sin coste adicional. El
adjudicatario deberd suministrar el equipo y sus componentes actualizados a la nueva fecha de entrega al
equivalente en hardware y software al ofertado.

La empresa adjudicataria se hars responsable de la instalacién operativa completa del equipo,
corriendo a cargo de todos los trabajos y recursos necesatios para la instalacién y puesta a punto del
mismo, incluyendo todos los elementos mencionados anteriormente. Ademds, debers llevar a cabo la
retirada del equipo a sustituir, v presentard cuando se haya efectuado los certificados de destruccién
exigidos por la normativa vigente para su eliminacion.

Las pruebas de aceptacion se realizardn en presencia de un especialista del Servicio de
Neonatologfa. En un plazo no superior a diez dias se entregard a dicho servicio y al Servicio de
Mantenimiento un informe escrito en el que consten Ios resultados de dichas pruebas, acompaiiado de:

» Un ejerplar de las pruebas de aceptacién realizadas que se archivard en el centro

* En la documentaci6n técnica del expediente, deberdn incluir un modelo del protocolo a realizar para la
aceptacion del equipo

Recepcionado el suministro, se entregaré obligatoriamente la siguiente documentacién en castellano y
preferiblemente e¢n formato digital:

- Manual de instalacién

- Manual de instrucciones y operaciones.

PPT INV PASAPC 2024-1-46 SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UNA INCUBADORA TRANSFORMABLE A
TERMICA ABIERTA PARA EL SERVICIO DE NEONATOLOGIA-PEDIATR{A DEL HOSPITAL UNIVERSITAIRO DE GETAFE,

Pégina 3 de 9




{‘r’ Hospital Universitario
e O Getafe

- Manual de mantenimiento y técnicos: incluird esquemas eléctricos y mecanicos completos, despiece,
recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibracién y ayuda para localizacion
de averias, etc.

Al menos el manual técnico y de mantenimiento se entregara en formato electronico y pasaré a formar
parte de la biblioteca de manuales del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento. Los rétulos, indicadores
y etiquetas del equipo también deberin estar en castellano y ser suficientemente explicativos.

La recepci6n de los bienes, a efectos de la comprobacién material de la inversion, se realizard en
la forma legalmente establecida.

9. GARANTIA

Una vez efectuada la conformidad la recepei6n, comenzard el plazo de garantia de los bienes objeto
del contrato, indicado en el PCAP. Durante el plazo de garantia, si se acreditase la existencia de vicios o
defectos en los equipos suministrados, ¢l Organo de Contratacion tendré derecho a reclamar al contratista
la reposicién de los que resulten inadecuados o la reparaci6n de los mismos si fuese suficiente, incluyendo
los trabajos y materiales necesarios para realizarlo. Terminado el plazo de garantia sin que el Hospital
haya formalizado ningiin reparo o denuncia, el contratista quedar4 exento de responsabilidad por razén
de los bienes suministrados, Si los suministros efectuados no se adecuaran al objeto contratado como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el Hospital podré rechazar los mismos,
quedando exenta de la obligacién de pagar o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacion del precio
satisfecho. Durante la garantfa del equipo, el adjudicatario realizard las acciones de mantenimiento
preventivo segin definicién y periodicidad marcadas en el manual del fabricante y las acciones
correctivas, que se puedan producir por averfas o defectos de los equipos, necesarias para el correcto
funcionamiento del equipamiento objeto del contrato. A tal efecto, en la documentacion técnica, se deberd
incluir el ntimero y alcance de las revisiones preventivas segin recomendacién del fabricante. La garantia
incluird todos los componentes del equipo, clementos auxiliares (cables, accesorios, transductores,
baterias, etc.), instalaciones y piezas de repuestos, mano de obra, desplazamientos, dietas y demés costes
que puedan derivarse del cumplimiento de la misma. Quedan incluidas durante el periodo de garantia
todas las actualizaciones de software. Durante el periodo de garantia, se pondré a disposicion del Ho spital,
con la disponibilidad que las necesidades del servicio requicran, un servicio de asistencia técnica para
atender todas Jas anomalias (defecto de fabricacion o funcionamiento) que se puedan producir por averias
o defectos de los equipos.

La integracién con el sistema informatico existente se realizard siempre y cuando existan las
condiciones necesarias por parte del hospital durante el periodo de garantia del equipamiento (servidor,
infraestructura de red, integrador del sistema informéatico del hospital o monitor hemodindmico
compatible conectable con el equipamiento). Los dispositivos ofertados incluirén la integracion de sus
datos con los sistemas de informaci6n del hospital mediante HL7 o Hardware especifico para conectarse
a los monitores existentes en la unidad de destino de los dispositivos.

Debido a la criticidad del equipamiento, serd requisito de obligado cumplimiento que por parte
del fabricante aseguré que dispone de los medios materiales y humanos necesarios para realizar el
Mantenimiento preventivo, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento técnico legal, el
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mantenimiento de software, actualizaciones y todos los servicios conectados, propuestos en la oferta de
suministro, tanto durante el periodo de garantia, como una vez finalizada y hasta el fin de su vida Gtil o
carta de obsolescencia,

10. FORMACION

El adjudicatario deber4 formar a todo el personal en el uso del equipamiento y el software de
trabajo. Para ello, deberd presentar un “Plan de Formacion para Todo el Personal” que incluya las horas
necesarias para el correcto funcionamiento durante el uso del equipamiento, sesiones tedricas y sesiones
practicas. Este plan deberd ser entregado en el momento de firma del acta de recepcion del equipo.

Tras la formacién inicial y a instancias del servicio, el adjudicatario tendrd que realizar las
sesiones solicitadas, entre las que necesariamente se prestaran para el nuevo personat contratado, al menos
durante el periodo de vigencia de la garantia

El licitador adjuntaré en la oferta:

* Un programa de Formacién de Personal, para formar a los profesionales designados: en ¢l uso, manejo
y mantenimiento de usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y personal de enfermerfa, segiin
cada caso. Especificar metodologia, ntimero de personas, lugar y duracién del mismo. EI hospital requiere
que esta formacién sea presencial en el lugar donde estén instalados.

* Un programa de Formacion de Personal del Servicio de Mantenimiento, especificando metodologia,
ntimero de personas, lugar y duracién del mismo.

Se certificard la formacion a las personas que la reciban, Se entiende en cualquier caso que la
amplitud y calidad de la formacién debe ser la precisa para el perfecto manejo y maximo rendimiento de
los equipos. En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instruccién del personal
se extenderd a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado, Cualquier
modificacién/actualizacion de los equipos precisara de un periodo de formacién del personal en los
mismos términos sefialados anteriormente.

La formacion recibida debera asegurar el correcto manejo del equipo con el fin de reducir tanto
el riesgo de lesiones durante su use de usuarios y pacientes como los tiempos de parada. Por ello, en el
caso de que el Hospital considere que la formacién no es la adecuada para tales fines, no se podra dar
conformidad a la aceptacién del equipo hasta su subsanacidn.

11. SERVICIO TECNICO

El licitador acreditard en su oferta la disponibilidad del servicio técnico més cercano indicando la
localidad, direccidn y teléfono del Servicio Técnico, detallando personal técnico y cualificacion
profesional, asf como el resto de la organizacion del servicio técnico en el Ambito nacional. En términos
generales, y siempre que no se exija un tiempo inferior, el tiempo de respuesta a la comunicacion de la
incidencia no podré ser superior a 8 horas laborables, considerando como horario laborable de lunes a
viernes de 08.00 a 18.00 horas. Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los
accesorios y fungible que utiliza y requiere el sistema; asi como la frecuencia de reposicién (por cada
paciente/uso, por horas, etc.), en los casos que proceda.
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El centro sanitatio, podrd solicitar una vez finalizado el periodo de garantia, un conirato de
mantenimiento integral, en modalidad todo riesgo, sin ningun tipo de exclusion durante los 10 afios
siguientes a la finalizacion del petiodo de garantia, siendo el importe anual del mismo no superior al 10%
(IVA incluido) del precio de adjudicacién.

12. CONECTIVIDAD
Cuando sea preciso, se debera cumplir con los requisitos que se enumeran a continuacion:
1. Ciberseguridad. Cumplimiento normativo en proteccién de datos personales.

a. Todos los equipamientos que contengan o manejen datos personales serdn conectados en la
ubicaci6n establecida por el centro y cumpliendo con los estdndares ¢ instrucciones corporativas. El
equipamiento permitir- la instalacién del software antivirus corporativo del centro o un mecanismo
equivalente de proteccion.

b. El equipamiento o sistema debera cumplir con los requisitos en materia de seguridad y proteccion
de datos personales establecidos en la normativa legal vigente, durante todo el contrato, incluyendo el
Reglamento General de Proteccion de Datos (RGPD), la Ley Orgénica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el Real Decreto 311/2022, de 3 de
mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

2. Conexion a la red audiovisual,

Se realizara 1a conexién de las torres quirlirgicas a la red audiovisual del Hospital a través de los
interfaces estdndar HDMI o 12G-SDI. Los cables de conexidn entre las torres y los puertos de conexidn
audiovisual existentes en las columnas quirtrgicas serdn dotados e instalados por parte del adjudicatario.

3, Implantacion.

a.- Implantacién de la solucion: El conjunto de las tareas de implantacién del equipamiento o
sistema y de las soluciones complementarias indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas se
abordaran de acuerdo al cronograma incluido en la propuesta del licitador.

b.- Una vez acordada con el ceniro sanitario, serd anexada como parte del contrato. La
implantacion completa del sistema debera realizarse desde la fecha de formalizacion del contrato, segtn
este cronograma.

c.-Se dispondré de soporte presencial in situ por parte del adjudicatario para la implantacion, de acuerdo
a la especificacién realizada en el pliego y, en todo caso, la que permita la adecuada implantacion del
equipamiento o sistema.
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La disponibilidad del equipamiento o sistema completo deber- ser superior en todo caso al 95% del

tiempo anual, salvo que se indique otra cosa por pliego.

d.-Cualquier actuacién sobre el equipamiento o sistema, y especialmente aquellas actuaciones que

impliquen disminucién de sus funcionalidades o interrupciones en su funcionamiento, debersn
consensuarse previamente con el hospital con el objeto de minimizar su repercusién clinica, procurando
su realizacién en horas valle con baja carga de trabajo, especificamente en horario nocturno y/o en fines
de semana.

13. PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

Dentro de los objetivos del hospital, ocupa un lugar destacado la proteccién del Medio Ambiente.
Por este motivo, es fundamental que las empresas que ofrezcan sus productos y/o servicios adquieran el
compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio
Ambiente.

13.1 NORMATIVA INTERNA MEDIOAMBIENTAL
- No se puede realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos.
- Obligacién de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.

- Obligacién de informar de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad

- Bvitar [as emisiones al aire, suelo y agua.
- Reduccidn de ruidos y olores.
- Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales.

- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el
manejo, transporte, preparacion, utilizacion y eliminacién final de los mismos fundamentalmente cuando
se trate de residuos peligrosos.

- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad
hactendo uso de unas buenas practicas ambientales

13.2 CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS

- Los residuos serdn segregados en origen, los contenedores que los conticnen estaran perfectamente
identificados y etiquetados.

- Los residuos urbanos (papel, carton, orgénicos, etc.)} serdn gestionados en los contenedores municipales
o & través de gestores autorizados.
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- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc.) y la minimizacion, reutilizacién
y reciclado de los residuos.

- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos.

-En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de
saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

13.3. BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestion de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial
atencién a los residuos peligrosos que pudieran generarse,

- No malgastar el agua.

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas.

14. SEGURIDAD DEL PACIENTE

En relacion con la seguridad del paciente y atendiendo a lo establecido en la circular n® 3/2012
de la Agencia Espaiiola del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), el contratista cumplira en
todo momento la normativa vigente y tendri en cuenta las siguientes indicaciones para contribuir a
garantizar, en el uso del equipamiento, un entorno seguro para el paciente y los profesionales:
Designacién de una persona responsable:

El contratista debe designar un profesional encargado del control de todas aquellas gestiones relacionadas con

¢l equipamiento, tanto durante el petiodo de ejecucién del contrato, como durante et periodo de garantia.

Apoyo a la actualizacion del inventario en el centro de destino del equipamiento:

El responsable técnico del equipamiento en el centro de destino de este, informaré al contratista de los
cambios de ubicacién que puedan darse en el equipamicnto, para que de este modo el contratista pueda
seguir prestando las condiciones establecidas de garantia, y se mantenga la trazabilidad del producto y
del mantenimiento preventivo y correctivo. Por otra parte, el contratista aportard toda la informacion sobre
¢l equipo que se genere en ¢l marco del contrato, como forma de apoyo para mantener actualizado el
inventario en el centro de destino del mismo.

Formacion a usuarios:

El contratista debe impartir a los profesionales usuatios directos del equipamiento formacién sobre su
correcto uso, riesgos asociados y posibles incidencias. La formacion se realizara segin lo establecido en
el PPT en la oferta adjudicataria del contratista. En todo caso, el plan de formacion ofertado deberd
cumplir;

Dirigido a los usuarios de los equipos, técnicos especialistas, enfermerfa, técnicos del Servicio de
Electromedicina y en general cualquier estamento relacionado con las prestaciones del equipo, pata
obtener el mejor uso y manipulacién del mismo.
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o Deberd describir la metodologia pedagégica y organizativa aplicada, usuarios a los que se dirige, niimeto
de horas presenciales y no presenciales, nfimero de sesiones y formato de imparticién de la formacién.
o Deberé estar adaptado a las necesidades y contexto de los usuarios y del servicio.

El contratista debe garantizar la realizacién de las actividades de formacion a sus empleados que sean
necesarias para la correcta cualificacion de los profesionales y el uso seguro de los equipos que son 4mbito
de su responsabilidad, Realizara actas de las actividades de formacion impartidas que entregard al
responsable del contrato con la periodicidad que se establezca o bajo demanda.

¢ Realizacién del mantenimiento correctivo y registro de incidencias:

El centro de destino del equipamiento determinard con el contratista el procedimiento de comunicacidn,
registro y control de las incidencias relacionadas con el equipamiento (averias y problemas de uso). Asi
mismo, acordarédn el cartel que identificara de forma visible los equipos con alguna incidencia registrada
hasta su reparacion en los casos en que sea necesario, para evitar el uso inadvertido por otros profesionales
y el riesgo para el paciente,

Todas las operaciones de asistencia técnica efectuadas deben anotarse en el registro de cada equipo, indicando
fecha y persona o entidad que las realizd. También deben anotarse los incidentes adversos que deban ser
comunicados al fabricante y a la AEMPS.

Un resumen de estas incidencias, y su resoluci6n, se reportarén al responsable del contrato.

15. MUESTRAS Y/O COMPROBACIONES DE FUNCIONAMIENTOQ

Muestras; NO.  Si el Jefe de Servicio lo estima necesario, podra solicitar pata su prueba cualquier
equipo, concertar una visita a otco Centro para poder observar su funcionamiento y la documentacion
adicional que estime necesaria; esta solicitud deber4 ser solventada. en el plazo de tres dias habiles tras
su solicitud por el centro (la no presentacion de estos requerimientos podra suponer la exclusién del
proceso de licitacion).

Getafe, 9 de septiemjfle de 2024

DIRECTORA

EL ADJUDICATARIO

FECHA Y FIRMA
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