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Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia
todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales
protegidos y los cédigos que permitirian acceder al original.
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SUMINISTRO DE BOLSAS CON FILTRO INCORPORADO PARA
LEUCORREDUCCION DE HEMATIES DURANTE EL PROCESAMIENTO DE
COMPONENTES SANGUINEOS, ADAPTABLES AL METODO TOP AND
BOTTOM (P.A. SUM. 021-2024 - A/ISUM-026904/2024)

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.- OBJETO.

El objeto del concurso es el suministro de 240.000 bolsas anuales, con filtro para
leucodepleccion de hematies. El procesamiento de la sangre total en estas bolsas
debera permitir la obtencién de un Concentrado de Hematies leucodepleccionado,
una Capa leucoplaquetaria y un Plasma. Seran bolsas adaptables al método de
fraccionamiento top and bottom. 2

Seran cedidos gratuitamente los fraccionadores y selladores automaticos necesarios
en concepto de cesion de uso durante la duracidon del contrato, también estara
incluido su mantenimiento durante el mismo periodo. Al menos se cederan 23
fraccionadores automaticos que incluiran sus correspondientes balanzas y 23
selladores automaticos.

Las caracteristicas especificas y singulares de cada una de las bolsas que pueden
ofertar los proveedores requieren el uso de fraccionadores y selladores automaticos
concretos para cada uno de ellas, por lo que estas deben de ser cedidas por el
licitador.

Se incluira en la oferta también la conexién al programa informatico del Centro de
Transfusion y el hardware preciso para la misma..

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

2.- DESCRIPCION DEL SUMINISTRO

|. Las 240.000 bolsas con filtro, deberan permitir la obtencion de concentrado de
Hematies leucodepleccionados, Capa leucoplaqueta y Plasma y han de reunir las
siguientes condiciones:

1. Bolsa primaria con capacidad para extraer 450 ml. de sangre a un
donante. Debe contener 63 ml. de anticoagulante CPD.
2. Dispositivo de toma de muestras incorporado (sistema en vacio) y bolsa

para la derivacién de los primeros ml. de la donacién, con pinza
antiretorno.
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3. Filtro de leucodepleccién de Concentrado de Hematies que permita
trabajando a temperatura ambiente, obtener un Concentrado de
Hematies con unos leucocitos residuales inferiores a 1x10° por unidad
en mas del 90% de las unidades, en un tiempo maximo de filtracion de
25 minutos

4. Bolsa para recogida de Capa leucoplaquetaria.

5. Bolsa satélite para recogida de Plasma.

6. Bolsa satélite conteniendo 100 ml. de una solucién de suero salino,
adenina, glucosa y manitol, que permita la conservacion del
concentrado de hematies durante 42 dias a 4°C

7. Aguja incorporada tribiselada y lubricada para la venopuncion, dotada
con sistema de seguridad post-extraccion.

8. Presentaran una etiqueta (preferiblemente con cddigo de barras) que

permita reconocer las caracteristicas de cada bolsa, asi como lote de
fabricacion, fabricante, anticoagulante y registro sanitario o marcado
CE, asi como identificacion del numero de lote de los filtros

Il. Los fraccionadores cedidos reuniran las siguientes condiciones

1. Sistema de rotura automatica de canulas

2. Adaptabilidad a los procedimientos operativos de Fraccionamiento del
CTCM.

3. Sistema de trabajo cdmodo, rapido y eficaz

1. El adjudicatario debera comprometerse a tener un stock minimo de seguridad
de 20.000 unidades a disposicion del Centro en menos de 12 horas.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

De conformidad con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se
regulan los productos sanitarios, los productos objeto de este concurso deberan
llevar la marca CE.

Las caracteristicas técnicas que se describen en el anexo | han de entenderse como
minimas. Por tanto, se aceptara como valida cualquier proposicion técnica que iguale
0 supere las prestaciones indicadas, siempre que no se supere el precio unitario
maximo indicado para cada articulo.

4.- EQUIPAMIENTO:

La empresa adjudicataria cedera gratuitamente los fraccionadores y selladores
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automaticos necesarios en concepto de cesion de uso durante la duracion del
contrato, asi como estara incluido su mantenimiento (2 veces al afno) durante el
mismo periodo.

Al menos se cederan 23 fraccionadores automaticos que incluirdn sus
correspondientes balanzas (para plasma y concentrado de hematies) y 23 selladores
automaticos.

Se incluira en la oferta también la conexién al programa informatico del Centro de
Transfusion y el hardware preciso para la misma y un documento que acredite que
han solicitado oferta de conexion al proveedor del sistema (MakSystem) y que estan
conformes con el mismo.

5.- FORMACION:

Se suministrara toda la documentacion precisa para la correcta realizacion,
utilizacién y mantenimiento del equipo.

El adjudicatario debera impartir los cursos de formacién necesarios sobre el
suministro objeto del contrato (asi como los reciclajes convenidos) al personal
usuario.

Una vez celebrados los cursos correspondientes, el adjudicatario debera emitir un
certificado por cada una de las personas asistentes a la formacion indicando la
materia impartida.

6.- MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS:

Se solicitan muestras, requisito imprescindible para poder valorar la calidad del
producto.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:

Las muestras se enviaran al Departamento de Compras del Centro de Transfusion,
en Avda. de la Democracia s/n. 28032 Madrid claramente identificadas con los
siguientes datos:

- Numero de expediente.
- Numero de lote, en su caso.
- Nombre de la empresa licitadora.

Los licitadores deberan presentar un numero suficiente de bolsas, asi como
de fraccionadores y selladores, con el fin de verificar el total cumplimiento de
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las caracteristicas técnicas exigidas en este pliego. Estas muestras se
presentaran con la suficiente antelacion para que el analisis de las mismas
pueda ser efectuado. No se aceptara ninguna oferta que no sea verificada.

7.- ETIQUETADO

El etiquetado de los envases, se ajustara a lo indicado en el RD 1591/2009, de 16 de
octubre, por el que se regulan los productos sanitarios.

8.- CADUCIDAD

Todos los productos deberan indicar la fecha de caducidad y el control de esterilidad

si procede. El periodo de validez o caducidad de los productos entregados sera como
minimo de 6 meses. z

POR LA ADM|N|STRAC|ON,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUDICATARIO Fimado digitalmente por: BAREA GARCIA LUISA MARIA
FECHA'Y FIRMA B

LA DIRECTORA GERENTE
Fdo.: Luisa Barea Garcia

La autenticidad de este documento se puede comprobar en www.madrid.or;

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:
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