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El licitador deberá incluir en la oferta certificados acreditativos del cumplimiento de las normativas 
vigentes de productos sanitarios, cuando sea preciso. No se admite la opción refurbished (reacondicionado).  

Se deberá garantizar la existencia de servicio de mantenimiento y repuestos durante al menos un 
Reparación y servicios 

posventa del RD - Ley 7/2021 del 27 de abril, el productor garantizar, en todo caso, la existencia de un 

que el bien deje de fabricarse  

Por ello, los modelos ofertados por el licitador del equipamiento objeto del presente expediente 
deberán estar en fase de producción en la fecha de adjudicación.  

4.- LEGISLACION APLICABLE 

Todos los productos sanitarios y sus accesorios, incluido el software cuando proceda, objeto del 
presente expediente de contratación deben reunir las condiciones para su puesta en el mercado, puesta en 
servicio y utilización establecidos en el RD 192/2023 de 21 de marzo por el que se regulan los productos 
sanitarios. 

En los supuestos en que haya acceso a datos personales, los adjudicatarios deben cumplir con la 
normativa referente a protección de datos, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos 
Personales (LO 3/2018 de 5 de diciembre). Los productos y sus accesorios deberán estar conformes, en el 
momento en el que se realice su suministro, con las condiciones que les sean de aplicación constando la 
declaración conforme del fabricante que acredite el cumplimiento de los requisitos marcados por la legislación 
vigente y normas técnicas de aplicación. 

5.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO  

El plazo de entrega de los equipos será el indicado en el PCAP y se contarán a partir de la firma del 

Contratación puede demorar la entrega, por lo que este plazo podrá alargarse sin coste adicional. El 
adjudicatario deberá suministrar el equipo y sus componentes actualizados a la nueva fecha de entrega al 
equivalente en hardware y software al ofertado.  

    La empresa adjudicataria se hará responsable de la instalación operativa completa del equipo, 
corriendo a cargo de todos los trabajos y recursos necesarios para la instalación y puesta a punto del mismo, 
incluyendo todos los elementos mencionados anteriormente. Además, deberá llevar a cabo la retirada del 
equipo a sustituir, y presentará cuando se haya efectuado los certificados de destrucción exigidos por la 
normativa vigente para su eliminación. 

Las pruebas de aceptación se realizarán en presencia de un especialis
entregará a dicho servicio y al Servicio de mantenimiento un informe 

 

• Un ejemplar de las pruebas de aceptación realizadas que se archivará en el centro 

• En la documentación técnica del expediente, deberán incluir un modelo del protocolo a 
realizar para la aceptación del equipo 

 Recepcionado el equipamiento, se entregará obligatoriamente la siguiente documentación en 
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 -  

-  

- incluir esquemas eléctricos y mecánicos completos, despiece, 
recambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibración y ayuda para 

 

 Al menos el manual técnico y de mantenimiento se entregará en formato electrónico y pasará a 
formar parte de la biblioteca de manuales del Servicio de Ingenier rótulos, indicadores 
y etiquetas del equipo también deberán estar en castellano y ser suficientemente explicativos.  

 La recepción de los bienes, a efectos de la comprobación material de la inversión, se realizará en la 
forma legalmente establecida.  

6-. GARANTÍA 

 Una vez efectuada la conformidad de la recepción, 

Contratación tendrá derecho a reclamar al c

ningún reparo o  exento de responsabilidad por razón de los bienes 
suministrados. Si los suministros efectuados no se adecuaran al objeto contratado como consecuencia de vicios 

ar los mismos, quedando exenta de la obligación 

cidad 

de los equipos, necesarias para el correcto funcionamiento del equipamiento objeto del contrato. A tal efecto, 
en la documentación técnica, 

 de repuestos, mano de obra, 
desplazamientos, dietas y demás costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma. Quedan incluidas 

a disposición del Hospital, con la disponibilidad que las necesidades del servicio requieran, un servicio de 

. 
 

ores 
existentes en la unidad  

fabricante aseguré que dispone de los medios materiales y humanos necesarios para realizar el mantenimiento 
 si procede

 
 

7.- FORMACIÓN  
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El adjudicatario deberá formar a todo el personal en el uso del equipamiento y el software de trabajo. 
Para ello, deberá presentar un “Plan de Formación para Todo el Personal” que incluya las horas necesarias 
para el correcto funcionamiento durante el uso del equipamiento, sesiones teóricas y sesiones prácticas. Este 
plan deberá ser entregado en el momento de firma del acta de recepción del equipo. 

Tras la formación inicial y a instancias del servicio, el adjudicatario tendrá que realizar las sesiones 
solicitadas, entre las que necesariamente se prestarán para el nuevo personal contratado, al menos durante 

. 

El licitador  

• 
manejo y mantenimiento de usuario. Distinguiendo entre formaciones de técnicos y personal de 

mismo. El hospital requiere que esta formación sea presencial en la ubicación donde estén instalados. 

• 
o de personas, lugar y duración del mismo.  

Se certificará la formación a las personas que la reciban. Se entiende en cualquier caso que la amplitud 
y calidad de la formación debe ser la precisa para el perfecto manejo y máximo rendimiento de los equipos. 
En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instrucción del personal se extenderá a 
las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado. Cualquier modificación/actualización de los 
equipos precisará de un periodo de formación del personal en los mismos términos señalados anteriormente. 

  La formación recibida deberá asegurar el correcto manejo del equipo con el fin de reducir tanto el 
riesgo de lesiones durante su uso de usuarios y pacientes como los tiempos de parada. Por ello, en el caso de 
que el Hospital considere que la formación no es la adecuada para tales fines, no se podrá dar conformidad a 
la aceptación del equipo hasta su subsanación 

8.-  SERVICIO TÉCNICO  

El licitador acreditará en su oferta la disponibilidad del servicio técnico más cercano indicando la 

como el resto de la organización del servicio técnico en el ámbito nacional. En términos generales, y siempre 
que no se exija un tiempo inferior, el tiempo de respuesta a la comunicación de la incidencia no podrá ser 
superior a 8 horas laborables, considerando como horario laborable de lunes a viernes de 08.00 a 18.00 horas. 
Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungible que utiliza y 

que proceda. 

El centro sanitario, podrá solicitar una v
mantenimiento integral, en modalidad todo riesgo, sin ningún tipo de exclusión durante los 10 años siguientes 

0% (IVA incluido) 
del precio de adjudicación. 

9.- CONECTIVIDAD  

 Cuando sea preciso,  

 1. Ciberseguridad. Cumplimiento normativo en protección de datos personales.  
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a. Todos los equipamientos que contengan o manejen datos personales serán conectados en la 
ubicación establecida por el centro sanitario y cumpliendo con los estándares e instrucciones corporativas. El 
equipamiento permitirá la instalación del software antivirus corporativo del mismo o un mecanismo 
equivalente de protección. 

    b.  El equipamiento o sistema deberá cumplir con los requisitos en materia de seguridad y protección 
de datos personales establecidos en la normativa legal vigente, durante todo el contrato, incluyendo el 
Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección 

mayo, por el que 
se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).  

2. Conexión a la red audiovisual.  

 Se realizará -SDI. Los cables de 
conexión entre las torres y los puertos de conexión audiovisual existentes en las columnas quirúrgicas serán 
dotados e instalados por parte del adjudicatario.  

3. Implantación  

 a.- 
y de las soluciones complementarias indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas se abordarán de 
acuerdo al cronograma incluido en la propuesta del licitador. 

b.- Una vez acordada con el centro sanitario, será anexada como parte del contrato. La implantación 
completa del sistema deberá realizarse desde la fecha de formalización del contrato, según este cronograma. 

 c.- Se dispondrá de soporte presencial in situ por parte del adjudicatario para la implantación, de 
acuerdo a la especificación realizada en el pliego y, en todo caso, la que permita la adecuada implantación del 
equipamiento o sistema.  

 La disponibilidad del equipamiento o sistema completo deberá ser superior en todo caso al 95% del 
tiempo anual, salvo que se indique otra cosa por pliego. 

 d.- Cualquier actuación sobre el equipamiento o sistema, y especialmente aquellas actuaciones que 
impliquen disminución de sus funcionalidades o interrupciones en su funcionamiento, deberán consensuarse 
previamente con el hospital con el objeto de minimizar su repercusión 

 

 10.- PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE  

Dentro de las actividades de este centro sanitario, 
Ambiente. Por este motivo, es fundamental que las empresas que ofrezcan sus productos y/o servicios 
adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud responsable frente 

 

 10.1 NORMATIVA INTERNA MEDIOAMBIENTAL  

 - No se puede realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos.  

- Obligación de cumplir con los requisitos legales aplicables en el desarrollo de la actividad. 

- Obligación de informar de todos los incidentes con repercusión ambiental que tengan lugar en el desarrollo 
de la actividad.  
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- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.  

- Reducción de ruidos y olores.  

- mizar el consumo de recursos naturales. 

 - 
transporte, preparación, utilización y eliminación final de los mismos fundamentalmente cuando se trate de 
residuos peligrosos. 

 - Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad 
haciendo uso de unas buenas prácticas ambientales. 

10 .2 CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:  

- Los residuos serán segregados en origen, los contenedores que los contienen estarán perfectamente 
identificados y etiquetados. 

 - Los residuos urbanos (papel, cartón, orgánicos, etc.) serán gestionados en los contenedores municipales o a 
través de gestores autorizados.  

- Promover el uso 
reciclado de los residuos. 

- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos.  

- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de 
saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto. 

 10.3. BUENAS PRÁCTICAS AMBIENTALES:  

- Retirada y adecuada gestión de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial 
atención a los residuos peligrosos que pudieran generarse.  

- No malgastar el agua. 

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas 

11.- SEGURIDAD DEL PACIENTE. 

En relación con la seguridad del paciente y atendiendo a lo establecido en la circular nº 3/2012 de la 

 
 

relacionadas con el equipamiento, tanto durante el periodo de ejecución del contrato, como 
 

 
 

de los cambios de ubicación que puedan darse en el equipamiento, para que de este modo el 

trazabilidad del producto y del mantenimient
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Formación a usuari  

sobre su correcto uso, riesgos asociados y posibles incidencias. La formación se realizará según lo 
establecido en el PPT en la oferta adjudicataria del contr

 
o

Servicio de Electromedicina y en general cualquier estamento relacionado con las 
prestaciones del equipo, para obtener el mejor uso y manipulación del mismo. 

o
dirige, número de horas presenciales y no presenciales, número de sesiones y formato de 

ormación. 
o Deberá estar adaptado a las necesidades y contexto de los usuarios y del servicio. 

es y el uso seguro de los equipos 

que entregará al responsable del contrato con la periodicidad que se establezca o bajo demanda. 
 

Realización del mantenimient  
 

alguna incidencia registrada hasta su reparación en los casos en que sea necesario, para evitar el 
 

 
Todas las operaciones de asistencia técnica efectuadas deben anotarse en el registro de cada 

 
 
Un resumen de estas incidencias, y su resolución, se reportarán al responsable del contrato. 

 
 
 
 

Fdo.: Fermín Molano Oliva 
 

Hospital Universitario de Fuenlabrada 
Fuenlabrada a 8 de octubre de 2024 
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