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ANEXO 24

SERVICIO DE SUMINISTROS

EXPEDIENTE: 2025000003

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de Material fungible para la realizacion de Técnicas Continuas
de Depuracidn Renal y Kit intercambiador de gases de CO2 para el tratamiento extracorpdreo de depuracion de
CO2, para cubrir las necesidades del Hospital.

l 1 284357 | KIT HEMODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENO-VENOSA
2 296841 | KIT HEMODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENQ-VENOSA CON
HEMOFILTRO PARA SEPSIS

3 313711 | LINEA DE INFUSION DE CALCIO PARA ANTICOAGULACION CON CITRATO
PARA HEMOFILTRACION CONTINUA

1.1 KIT HEMODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENO-VENOSA
El Kit estd compuesto por;

Set de un solo uso, premontado, que incluya filtro, linea arterial y venosa, lineas de reposicién y didlisis y bolsa
de recogida de ultrafiltrado.

Superficie membrana de 1,5m2,

Debe Incluir linea infusion prebomba o para citrato, efluente y anticoagulante.

Debe ser adaptable a sistema de extraccion de CO2 y otros sistemas de adsorcidn.

Filtro con membrana biocompatible de alta capacidad absortiva.

Compatible y garantfa de funcionamiento con Monitores existentes en el hospital

Envase individual estéril.

Marcado CE

1.2 KIT HEMODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENO-VENOSA CON HEMOFILTRO PARA

SEPSIS

El Kit esta compuesto por:

Set de un solo uso, premontado, que incluya filtro, iinea arterial y venosa, lineas de reposicidn y didlisis y bolsa
de recogida de ultrafiltrado.

Filtro con membrana biocompatible heparinizada eficiente para la adsorcién y aclaracién de citoquinas v
endotoxinas, apta para su uso en pacientes con riesgo de hemorragia.

Superficie membrana de 1,5m2.

Debe incluir linea de infusion prebomba o para citrato, efluente y anticoagulante.

Debe ser adaptable a sistema de extraccion de CO2 y otros sistemas de adsorcidn

Compatible y garantia de funcionamiento con Monitores existentes en el hospital.

Envase individual estéril,

Marcado CE

1.3LINEA DE INFUSION DE CALCIO PARA ANTICOAGULACION CON CITRATO PARA

HEMOFILTRACION CONTINUA

Compatibilidad y garantia de funcionamiento con Monitores existentes en el hospital
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- Envase individual estéril y apirogeno.
Marcado CE.

2.4 KIT INTERCAMBIADOR GASES CO2

El Kit esta compuesto por:
- Dispositivo de un solo uso, que incluya filtro para tratamiento extracorpéreo de depuracion de CO2, conector

especifico de gas, linea de gas y lineas de sangre: arterial y venosa para conexién a membrana de intercambio
gaseoso.

Supetrficie de membrana mayor o igual a 0,8 m2

Debe ser adaptable para colocacién en serie con un filtro para técnica continua de depuracidn extrarrenal o sin
necesidad de elio

Envase individual estéril

Marcado CE

ANEXO:

En cada articulo debera figurar impreso el correspondiente y obligado marcado CE.

2. Todas las medidas de cada una de las referencias de los articulos ofertados deberan venir expresadas en
medidas europeas.

Todos los articulos deberan cumplir la normativa vigente en cada caso.
Aquelios productos que lo requieran, deberan incluir el certificado de exencion de latex.

Los licitadores deberdn presentar la siguiente documentacion técnica:
- Relacion de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catdlogos y toda aquella informacidn que el licitante considere
oportuna, para la realizacién de informe técnico.
A la hora de valorar dicho informe, solo se tendré en cuenta la documentacién presentada en castellano.

6. Muestras solicitadas para la evaluacion de los productos: NO.
En caso de ser necesarias se solicitarian con posterioridad.
- En caso de ser necesarias para completar el informe técnico correspondiente podrian ser

solicitadas con posterioridad.

7. FEtiquetado en el que figure:

La denominacién del articulo.

El método de esterilizacién utilizado.
Las fechas de caducidad del producto.
El niimero de lote,

La referencia comercial.

Marcado CE.

g. Toda la informacion sera perfectamente legible y estara en castellano.

mpap oo

8. Si durante el plazo de ejecucion del contrato, incluido el periodo prorrogado, se presentan nuevos
articulos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios
estan obligados a proponer sustituciones de los productos o materiales seleccionados por otros que
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incorporen avances o innovaciones tecnoldgicas que mejoren las prestaciones o caracteristicas de los
adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los
requisitos legales y administrativos determinados en la contratacion del articulo primitivo. Asimismo, se
puede aceptar ampliacion de referencias para un mismo articulo permaneciendo invariable el precio.

9. El adjudicatario estara obligado a cubrir las necesidades de equipamiento del hospital sobre la
base del consumo, para la realizacion de terapias continuas agudas con posibilidad de diferentes
tratamientos: SCUF (ultrafiltracién continua), HFVWWC pre y/o post (hemofiltracién continua), HDVVC
(hemodiélisis continua), HDFVVC pre y post (hemodiafiltracion continua), HP (hemoperfusién) y depuracién
extracorpdrea de CO2, con diferentes opciones de anticoagulacion: sistémica con bomba de jeringa
integrada, citrato regional con bomba de calcio integrada; deben ser compatibles con set completamente
integrados y premontados que se cargan, ceban y prueban automaticamente, con pantalla tactil y
disponibilidad para asociar calentador de sangre.

—Fdo, . FERNANDEZ LUCAS
JEFE SERVICIO NEFROLOGIA SUBDIRECTOR MEDICO AREA MEDICA
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CANTIDAD PRECIO UNIDAD
LOTE | N.O. CODIGO ARTICULO DA ESTIMADA MEDIDA BASE IMPONIBLE T TOTAL IVA IMPORTE T.OTAL
MEDIDA ) IVA (IVA |ncIU|do)
(12 meses) | (1IVA no ncluido)
1 1 | 284357 SIIE-LSETODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENO- UNIDAD 588 155,10 91.198,80 10,00 9.119,88 100.318,68
KIT HEMODIALISIS HEMOFILTRACION CONTINUA VENO-
1 2 | 296841 VENOSA HEMOFILTRO P/SEPSIS UNIDAD 104 350,00 36.400,00 10,00| 3.640,00 40.040,00
LINEA INFUSION CALCIO P/ANTICOAGULACION CON
1 3 | 313711 CITRATO P/HEMOFILTRACION CONTINUA UNIDAD 48 6,89 330,72 21,00 69,45 400,17
TOTAL LOTE 1: 127.929,52 12.829,33 140.758,85
2 4 | 312122 |KIT INTERCAMBIADOR GASES CO2 UNIDAD 27 1.800,00 48.600,00 10,00 4.860,00 53.460,00
IMPORTE TOTAL: 176.529,52 17.689,33 194.218,85

** La oferta de los licitadores no podra superar el precio maximo del lote , ni los precios maximos unitarios de cada nimero de orden.
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