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EXPEDIENTE: 2025000010

OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto el suministro de DISPOSITIVOS DE ASISTENCIA VENTRICULAR, para el
Servicio de CIRUGIA CARDIACA DE ADULTOS, para cubrir las necesidades del Hospital.

ARTiCULO

204034 | KIT ADULTO P/OXIGENACION DE MEMBRANA EXTRACORPOREA ECMO

E! adjudicatario de este lote deberé ceder, sin cargo para el Hospital, al menos 2 equlpos de tltima generacion,
formados por los siguientes componentes, en el caso de no tratarse de un sistema integrado:

DISPOSITIVO EXTRACORPOREO DE ASISTENCIA VENTRICULAR DE ADULTO, DE LEVITACION
MAGNETICA Y FLUJO CONTINUO

« Bomba centrifuga de levitacién magnética con rapida estabilizacion hemodinémica, de un solo uso, sin
friccién ni contacto mecanico del rotor con la carcasa: el posicionamiento y el movimiento de giro deben
ser por fuerzas magnéticas.

» Asistencia a uno o ambos ventriculos cardiacos durante un periodo de 30 dias, con flujos que pueden ir
hasta 10 litros por minuto, con un volumen de cebado de 31ml.

La bomba incluir, para uso en aduitos, conexiones de entrada y salida 3/8.

Motor reutilizable para albergar la bomba desechable.

Consola alimentada con corriente alterna y provista de bateria interna recargable de litio con una duracién
de més de 100 minutos.

o Monitor con doble funcién: mostrar datos de funcionamiento y estado del dispositivo y controlar el

funcionamiento del motor y de la bomba.

Sonda de flujo ultrasdnica y reutilizable,

Tubos de drenaje y retorno.

Sistema transportable de reducido tamafio y peso.

Material; Policarbonato.
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v El adjudicatario proveera en cesién de uso durante la vigencia del contrato el equipamiento para realizar la

técnica.

v Dos consolas con su respectivo carro de transporte.

v La empresa adjudicataria suministrard, sin coste, los oxigenadores para adultos necesarios, para poder
usar el dispositivo de asistencia ventricular como ECMO en casos seleccionados

1. La instalacidn de los equipos se realizara en un plazo no superior a treinta dias desde la firma del contrato. Los
trabajos de instalacién se realizaran bajo la supervisién y coordinacién del Servicio Técnico del Hospital y de los
responsables de los Servicios donde se instale.

2. La adecuacion de las instalaciones y obras, si fueran necesarias para su correcto funcionamiento, se realizardn
por cuenta del adjudicatario.

3. Los equipos se suministraran con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexion, accesorios de
anclaje o fijacién necesarios para un total y correcto funcionamiento,
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4. La empresa adjudicataria debera facilitar la formacidn necesaria del personal que vaya a utilizar los equipos.

5. Los licitadores propondran en su oferta un plan de mantenimiento preventivo del aparato o aparatos que
incluyan en su oferta.

6. El adjudicatario debera hacerse cargo del mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos durante la
vigencia del contrato. El tiempo maximo de respuesta del servicio técnico del adjudicatario en caso de averia serd
de 24 horas. Para reparaciones superiores en tiempo se procederd, de forma inmediata, a la sustitucién del
aparato por otro de idénticas caracteristicas, siendo todos los gastos a cargo de adjudicatario.

7. Los adjudicatarios se comprometen a aportar, sin costes, durante el periodo que dure el contrato, aquellas
innovaciones que supongan una mejora sensible y repercuta sobre una mayor calidad en los resultados a criterio

del Hospital.

8. El adjudicatario debera formalizar la cesién del equipamiento en el Grupo de Inversiones del Servicio de
Suministros mediante la cumplimentacion de un acta de cesién, segdin modelo que se facilitara con anterioridad a

la puesta en funcionamiento.

9. Una vez resuelto el contrato, los trabajos de retirada se realizaran bajo la supervision
y directrices de los responsables de los Unidades afectadas.

ANEXO:

Se aportara el correspondiente y obligado marcado CE de cada articulo o declaracién de conformidad.
Todos los articulos deberan cumplir la normativa vigente en cada caso.
Aquellos productos que lo requieran, deberan incluir el certificado de exencién de Jatex.
Los licitadores deberan presentar la siguiente documentacion técnica:
- Relacién de productos ofertados.
- Ficha técnica del producto, catélogos y toda aquella informacidn que el licitante considere
oportuna, para la realizacion de informe técnico.
A la hora de valorar dicho informe, solo se tendra en cuenta la documentacion presentada en castellano.

5. Muestras solicitadas para la evaluacién de los productos: NO.
En caso de ser necesarias se solicitarian con posterioridad.
En caso de ser necesarias un mayor n® de unidades para completar el informe técnico correspondiente
podrian ser solicitadas con posterioridad.
El procedimiento sera:
- Entregar las muestras en el Almacén del HOSPITAL RAMON Y CAJAL (control de almacenes planta -4
dcha.).
- Cada licitador debera entregar en Almacén junto con las muestras dos relaciones en donde aparezca
indicado lo siguiente:
- N© Procedimiento.
- No de Lote — Orden.
- Nombre del proveedor.
- Al entregar en Almaceén las muestras le sellarn las 2 copias, una de ellas se quedara en el Almacén,
y la otra copla sellada sera entregada al Proveedor.
- Las muestras deben estar bien identificadas con su nlimero de lote, orden y referencia de la misma,
slendo desestimadas las que no cumplan con estos requisitos.
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Fdo. Dr. JORGE RODRIGUEZ-RODA
JEFE SERVICIO CIRUGIA CARDIACA

Etiquetado en el que figure:
. La denominacion del articulo.
. El método de esterilizacion utilizado.
. Las fechas de caducidad del producto.
. El nmero de lote.
. La referencia comercial.

Marcado CE.
_ . Toda la informacidn seré perfectamente legible y estara en castellano.
Si durante el plazo de ejecucidn del contrato, incluido el periodo prorrogado, se presentan Nuevos
articulos que bien sustituyan a los inicialmente adjudicados o bien convivan con ellos, los adjudicatarios
estan obligados a proponer sustituciones de los. productos o materiales seleccionados por otros que
iricorporent avances o innovaciones tecnolégicas que mejoren las prestaciones o caracteristicas de los
adjudicados, siempre que su precio sea igual o inferior al inicialmente adjudicado y cumplan con los
requisitos legales y- administrativos -determinados en la contratacidn del articulo primitivo. Asimismo, se
puede aceptar ampliacién de referencias para un mismo articulo permaneciendo invariable el precio.
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~ Si procede, relacidn de equipos a ceder y sus fungibles vinculados {que no estén incluidos en esta

licitacién), junto con su valoracién econdmica. ‘
Si procede, los adjudicatarios impartiran cursos de formacién. Se realizaran dentro del primer mes desde la
firma del contrato y de forma permanente, duraite la ejecucidn del mismo.

Cada casa comercial adjudicataria de este Procedimiento deberd tener DEPOSITADO en el Hospital el

sistema/montaje/kit, ... adjudicado por si se requiere su utilizacién por necesidades de urgencia.

Los proveedores adjudicatarios deberdn constituir los depédsitos que el Centro estime necesarios para la
realizacién de su actividad quir(rrgica. El depdsito inicial se formalizara en un albaran de entrega en el que
se dejara constancia de las referencias que lo integran y que contara con el visto bueno de guiréfano y del
proveedor. Obligatoriedad de revisar caducidades. :

La reposicién del material debe realizarse en las 24 horas al de su peticion.

Si el sistema/montaje/kit, ...ofertado no es Igual en cuanto a sus componentes, pero si es equivalente,
deberan JUSTIFICARLO, | |
Cada adjudicatario pondré a disposicién del Hospital, sin cargo afiadido y durante Ja vigencia del contrato,
el instrumental necesario para la implantacién de dicho material.
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ANEXO AL PLIEGO DE

- ESPECIFICACIONES

TECNICAS

ANEXO 25

P.A. 2025000010
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KIT ADULTO P/OXIGENACION DE MEMBRANA 5
294034 EXTRACORPOREA ECMO 7.490,00 119.840,00 | 10% | 11.984,00 131.824,00
TOTAL LOTE 1: 119.840,00 | 10% | 11.984,00 | 131.824,00
IMPORTE TOTAL: 119.840,00 11.984,00 | 131.824,00
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