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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

EXPEDIENTE: PAS 2025-5-10

SUMINISTRO DE PINZAS DESECHABLES PARA SU USO CON
PLATAFORMA QUIRURGICA “DAVINCI”
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OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene por objeto la adquisicién de Pinzas desechables para su uso con la

Plataforma quirdrgica

“DaVinci” para cubrir las necesidades asistenciales del Hospital

Universitario “La Paz” conforme alo que se relaciona en el Anexo | del presente Pliego.

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES PARA CADA LOTE Y NUMERO DE ORDEN:

Si en la descripcion se utilizase algiin nombre y/o referencia sujeto a propiedad comercial, debera
entenderse como referencia para localizar el producto en cuestién sin que en ningln caso sea
obligatorio ofertar dicho producto.

ESPECIFICACIONES TECNICAS MATERIAL FUNGIBLE

PINZA BIPOLAR MARYLAND PARA ROBOT DA VINCI "XI"8MMREUTILIZABLE (14 USOS).-
DISECTOR BIPOLAR,LA CONFIGURACION DE LA PUNTA OPERATIVDEL INSTRUMENTO
REPRODUCIRA LA DE UNA PINTA MARYLAND TRADICIONAL CON UN DIAMETRO DE 8MM
Y SE INTEGRARA A PARTIR DE LA CANULA INTUITIVE ESPECIFICA

PINZA PROGRASP PARA ROBOT DA VINCI "XI" 8MM (2) REUTILIZABLE (18 USOS).-PINZA
FENESTRADA CON PUNTA QUE REPRODUCE LA FORMA DE UNA PINZA TIPO PROGRASP
TRADICIONAL ~ EN  MINIATURA. LA PINZA  DEBE  TENER  DIENTES
TRIANGULARES.DIAMETRO DE 8MM Y SE INTEGRARA EN CANULA INTUITIVE.

PINZA DOBLE FENESTRADA CURVA PARA ROBOT DA VINCI "XI" 8WM REUTILIZABLE (10
USOS). PINZA DOBLE FENESTRADA CON PUNTA ORIENTADA HACIA ARRI BA.LA PINZA
POSEE DIENTES TRIANGULARES. EL INSTRUMENTO POSEE DIAMETRO DE 8MM Y SE
INTEGRA A PARTIR DE LA CANULA INTUITIVE ESPECIFICA.

PINZA BIPOLAR LARGA PARA ROBOT DA VINCI "XI". REUTILIZABLE (14 USOS). NO
ESTERIL. DIAMETRO 8 MM. LON GITUD 32,91 CM.

LOTE1
N¢ DE | cODIGO
ORDEN
1 101251
2 101252
3 101564
4 101565
5 101574

SELLADOR HEMOSTATICO DE VASOS PARA ROBOT DA VINCI "XI" ESTERIL Y DESECHABLE.
INDICADO PARA SELLADO EFICAZ DE TEJIDOS Y VASOS DE HASTA 5MM Y CORTE CON
ENERGIA BIPOLAR.DIAMETRO 8MM LONGITUD DEL EJE 32,07CM. LA SUPERFICIE DEL
ELECTRODO DEBE CUBRIR TODA LA LONGITUD DE LA PUNTA.

ESPECIFICACIONES TECNICAS COMUNES PARA TODOS LOS LOTES Y NUMEROS DE ORDEN:

Todo el material suministrado debera contar con la caducidad adecuada. Como minimo, la vida
util del material solicitado en el momento de su entrega no podra ser inferior a las % partes de la
vida util total (caducidad) que tenga establecida de disefio. Los licitadores deberan manifestar,
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de forma expresa, mediante declaracion responsable, que se comprometen al cumplimiento de
lo exigido en este punto.

Para comprobar que la oferta del licitador es acorde a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones
Técnicas se requiere la siguiente documentacién:

- Relacién de productos ofertados en el ANEXO A, con descripcion técnica de los mismos.

- “Insert” (ficha técnica) de los productos ofertados.

- Descripcidn de los productos a suministrar mediante catalogos, ficha técnica de los mismos (con
indicacion expresa del lote y/o nimero de orden al que concurren) y otra informacién necesaria, con
la que se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas.

- Certificado del marcado CE, conforme a lo establecido en la legislacion vigente reguladora de los
productos sanitarios o para diagnéstico in vitro.

Toda la documentacidn necesaria para la verificacion del cumplimiento de las caracteristicas
recogidas en el Pliego de Prescripciones Técnicas, deberd proporcionarse en castellano

Todos los productos se presentaran envasados individualmente y estériles (si procede). Debera
figurar en el envase, como minimo, los siguientes datos:

- Identificacidon de la empresa.

- Denominacion del producto.

- Numero de lote.

- Referencia comercial.

- Fecha de caducidad

- Método de esterilizacién (cuando proceda)

- ldentificacion de material de un solo uso (cuando proceda)

- Marcado CE

MUESTRAS:

Muestras: No

Se deberd aportar toda la documentacidon necesaria para la comprension y evaluacién del
producto a adquirir. Si el responsable de la evaluacidn lo considera necesario, podra solicitar
muestras y/o informacion adicional.

VOLUMEN DEL SUMINISTRO:

El nUmero de unidades que se indica para cada articulo es orientativo y a los efectos de valorar
la oferta por parte de los licitadores.
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El nimero de unidades a servir serd el que resulte de las necesidades del Centro, a cuyos efectos
se establecera un Plan de Necesidades y de entregas con el adjudicatario

La adjudicacidn que recaiga se referird a precios unitarios, concentrandose el volumen del
suministro en el Plan de Necesidades del centro anteriormente citado.

PLAZO DE ENTREGA

Desde el envio del pedido por fax/correo electrénico, el proveedor tendra un plazo maximo de 4
dias habiles para la entrega del suministro en los almacenes del Hospital. En caso de urgencia, el
plazo sera de 24 horas. Los licitadores deberdn manifestar, de forma expresa, mediante
declaracion responsable, que se comprometen al cumplimiento de estos plazos de entrega

No se admitird establecer cantidades ni importes minimos para el suministro de pedidos de
ninguno de los productos enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de dias de reparto

fijos o kilometrajes maximos a recorrer por los transportes para la distribucion de los productos.

NORMATIVA:

Todos los productos deberan cumplir la normativa vigente en cada caso. En cualquier caso, todos
los productos que lo requieran deberan cumplir con el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo
por el que se regulan los productos sanitarios. Asimismo, se debera cumplir el Reglamento (UE)
2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de 2017. Permanecen en vigor los
articulos del Real Decreto 1591/2009 y del Real Decreto 1616/2009 que no han sido derogados
por el Real Decreto 192/2023.

Para diagndstico in vitro deberan cumplir el Reglamento (UE) 2017/746 del Parlamento Europeo
y del Consejo de 5 de abril de 2017.

Los licitadores deberan incluir en su oferta técnica una declaracidn responsable en la que se
indique el cumplimiento de la normativa correspondiente.

El licitador se compromete al estricto cumplimiento de la Legislacion Medioambiental
Comunitaria, Estatal, Autondmica y Local vigente, que sea de aplicacion a la actividad
desarrollada, asi como a las normas de gestion ambiental que establezca el Hospital para la
bioseguridad en la manipulacién de muestras, tratamiento y eliminacién de residuos generados
por los equipos ofertados. De este modo deberd adjuntar en la oferta técnica toda la informacion
precisa para verificar dicho cumplimiento.
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FORMACION:

La empresa adjudicataria deberad formar, sin coste alguno para el Centro, al personal que se
determine para el correcto uso de sus productos si asi se requiriese. Se entregard sin cargo el
material docente necesario para la formacion.

OTROS

El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado como
parte del contrato que se subscriba con el adjudicatario.

El Subdirector Médico Area Quirlrgica

Firmado digitalmente por: BLAS GARCIA MIGUEL DE
Fecha: 2025.01.23 09:18

Dr Miguel de Blas Garcia
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ANEXO |

Codigo

Lote
Orden

Nombre

Unidad
Medida

Precio
maximo
unitario con
IVA

Precio
maximo
unitario sin
IVA

Cantidad

Importe total IVA
incluido

Base Imponible

IVA
%

IVA

111 | 101251

PINZA BIPOLAR MARYLAND PARA ROBOT DA VINCI
"XI"'8MMREUTILIZABLE (14 USOS).-DISECTOR BIPOLAR,LA
CONFIGURACION DE LA PUNTA OPERATIVDEL INSTRUMENTO
REPRODUCIRA LA DE UNA PINTA MARYLAND TRADICIONAL
CON UN DIAMETRO DE 8MM Y SE INTEGRARA A PARTIR DE LA
CANULA INTUITIVE ESPECIFICA

UN

4.607,68

3808

23.038,40

19.040,00

21

3.998,40

112 | 101252

PINZA PROGRASP PARA ROBOT DA VINCI "XI" 8MM (2)
REUTILIZABLE (18 USOS).-PINZA FENESTRADA CON PUNTA
QUE REPRODUCE LA FORMA DE UNA PINZA TIPO PROGRASP
TRADICIONAL EN MINIATURA. LA PINZA DEBE TENER DIENTES
TRIANGULARES.DIAMETRO DE 8MM Y SE INTEGRARA EN
CANULA INTUITIVE.

UN

3.833,28

3168

22.999,68

19.008,00

21

3.991,68

1| 3 | 101564

PINZA DOBLE FENESTRADA CURVA PARA ROBOT DA VINCI “XI"

8MM REUTILIZABLE (10 USOS).-PINZA DOBLE FENESTRADA
CON PUNTA ORIENTADA HACIA ARRI BA.LA PINZA POSEE
DIENTES TRIANGULARES. EL INSTRUMENTO POSEE DIAMETRO
DE 8MM Y SE INTEGRA A PARTIR DE LA CANULA INTUITIVE
ESPECIFICA.

UN

3.833,28

3168

12

45.999,36

38.016,00

21

7.983,36

1| 4 | 101565

PINZA BIPOLAR LARGA PARA ROBOT DA VINCI "XI".
REUTILIZABLE (14 USOS). NO ESTERIL. DIAMETRO 8 MM.
LON-GITUD 32,91 CM.

UN

4.607,68

3808

27.646,08

22.848,00

21

4.798,08

115 | 101574

SELLADOR HEMOSTATICO DE VASOS PARA ROBOT DA VINCI
"XI" ESTERIL Y DESECHABLE. INDICADO PARA SELLADO
EFICAZ DE TEJIDOS Y VASOS DE HASTA 5MM Y CORTE CON
ENERGIA BIPOLAR.DIAMETRO 8MM LONGITUD DEL EJE
32,07CM. LA SUPERFICIE DEL ELECTRODO DEBE CUBRIR
TODA LA LONGITUD DE LA PUNTA.

UN

1.101,31

910,17356

42

46.255,02

38.227,29

21

8.027,73

TOTAL

165.938,54

137.139,29

21

28.799,25
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