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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN EL CONTRATO DEL SUMINISTRO DE UN MICROSCOPIO
QUIRURGICO PARA EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL HENARES, A
ADJUDICAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON MEDIANTE PLURALIDAD DE CRITERIOS

HUH PAS SUM 2025/01
PRIMERA. - OBJETO.

El presente pliego recoge las prescripciones técnicas que regiran la contratacion del Suministro de un Microscopio
Quirtrgico para el servicio de Otorrinolaringologia cuyas caracteristicas técnicas se detallan a continuacién.

Caracteristicas Técnicas Generales

ESPECIFICACIONES TECNICAS MiNIMAS DEL MICROSCOPIO QUIRURGICO PARA EL SERVICIO DE ORL

» Estativo de suelo con sistema rodante

» Todos los componentes de captura, almacenamiento y distribucion de imagenes y videos integrados sin
cables adicionales, con calidad Full HD 3 chip, al menos.

» Sistema de zoom y foco eléctrico, con frenos electromagnéticos.

» Distancia de trabajo motorizada variable, de forma continua de hasta al menos 600 mm y autofocus en
todos los modos y posibilidades.

» Tubo binocular para cirujano principal con inclinacién 1802 con oculares granangulares 10x 0 12,5x a
eleccidn del Servicio.

» Sistema de coobservacion lateral con tubo coobservador recto con oculares granangulares 10x o0 12,5x a
eleccidn del Servicio.

» Correccidén apocromatica e iluminacidn automatica de todo el sistema dptico.

» Sistema de iluminacidn Xenon o LED. Campo de iluminacidn automaticamente ajustado al campo de

visién.

Empufiaduras para el control de las funciones del microscopio con botones programables.

Pantalla tactil en el estativo como interfaz central para el control y programacion de todas las funciones

del microscopio.

Capacidad de memorizar parametros de diferentes usuarios.

Monitor de video de 24” de alta definicidn en el estativo con brazo articulado.

Salida (en el estativo) USB para la exportacidn y grabacidon de video y foto.

Coobservacion lateral sin necesidad de divisor dptico.

Capacidad de almacenamiento interno de al menos 1TB.

Sistema XY totalmente incorporado la rapida adaptacién de movimientos.

Funcion limitador de iluminacidn en cuanto a la distancia de trabajo.

Sistema de autobalance automatico completo.

Sistema de aspiracién interconstruido en el brazo del microscopio para la rapida adaptacién de la funda al

microscopio.

» Maddulo de DICOM integrado.
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Los equipos y todos sus componentes seran de nueva fabricacidn y sin ninglin componente reacondicionado.
SEGUNDA. - ALCANCE DE LA OFERTA.
1. Las empresas licitadoras deberan ofertar el objeto de este expediente de contratacion, tomando como
referencia las caracteristicas técnicas que se describen en la clausula primera, bien entendido que éstas
establecen un nivel “medio de prestaciones” en relacion con la valoracién del criterio “Calidad de la Oferta

Técnica”.

2. Seincluiradn todos los elementos y accesorios que puedan ser necesarios para el correcto funcionamiento
del equipo.

3. Sien el detalle de las caracteristicas técnicas del equipo se utilizase algun nombre y/o referencia sujeta a
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propiedad comercial, éste deberd valorarse como referencia para identificar el producto en cuestidn, sin
que en ningun caso pueda entenderse como obligatorio ofertar dicho producto.

El sistema ofertado habra de cumplir la Directiva de la Unidn Europea sobre la Restriccidon del uso de ciertas
Sustancias Peligrosas en equipamientos eléctricos y electrdnicos vigente en la actualidad, asi como la

adaptacion a la directiva europea de antifalsificacidn.

Los rétulos, indicadores y etiquetas del equipo también deberan estar en castellano y ser suficientemente
explicativos

En la oferta se incluirdn todas las integraciones corporativas necesarias, las que se realizaran segun los
estandares de interoperabilidad que marque el Hospital Universitario del Henares.

En relacidn a la Instalacién y puesta en marcha:

El sistema ofertado serd montado en el sitio de destino definitivo.

° La fecha de instalacion, deberd ser comunicada al Servicio de Otorrinolaringologia, con antelacién
suficiente, mediante correo electrdnico, para su aprobacidn por parte del Hospital.

° Se tendra en cuenta la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro residuo que se produzca
en el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de obstaculos y en buen estado de limpieza.

® Lainstalacidn, configuracion, pruebas y puesta en marcha de los elementos de hardware y software
necesarios estaran incluidas en el precio de la oferta.

®  El coste total de la integracion ird a cargo del adjudicatario, asi como todos los costes derivados que
se produzcan de dichas integraciones.

®  En cualquier caso, no se considerara finalizada la instalacidn si no se ha finalizado el proceso de
integracion informatica necesario con todos los sistemas de uso en el hospital vinculados al objeto del
contrato, tanto con los sistemas de informacion clinica como con los sistemas de gestion.

° El adjudicatario se comprometera a cumplir toda la normativa de seguridad del SERMAS en cuanto a
sistemas, usuarios, comunicaciones, etc.

° El proceso de instalacidn, integracion y puesta en marcha del equipo contara con la presencia in situ
de especialistas y técnicos, asegurando que los sistemas quedan listos para su éptimo uso.

° Como condicién de recepcidn una vez ejecutada la instalacidon del equipo, la empresa adjudicataria
realizard las pruebas o test de aceptacidn técnica correspondiente. Estas pruebas se realizaran en
presencia del personal, técnicamente cualificado, autorizado por el hospital.

° Manuales: El adjudicatario debera entregar con el equipo, al servicio destinatario, todos los Manuales
y fichas técnicas, integramente en castellano, correspondientes a la descripcidn y operatividad del
equipo: instalaciéon, uso, mantenimiento y técnicos.

Formacion:

e  Seincluye una completa formacion en el manejo del equipo, en su mas éptima utilizacion, tanto desde
el punto de vista operativo como funcional, y que comprendera como minimo los médulos de:
o Aprendizaje
o Asesoramiento
o Actualizaciones

Pliego de Prescripciones Técnicas HUH PAS SUM 2025/01
2de5

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

mediante el siguiente codigo seguro de verificacion:



‘;_q M Hospital Universitario
suvecid €1 Henares

9.

. Esta formacion debera ir dirigida al personal médico, personal de enfermeria y personal técnico para
utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio. En caso de
que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instruccion del personal se extendera a las
funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado.

La formacion se iniciara antes de que el equipo empiece a dar servicio efectivo y en los locales donde
esté ubicado el equipo. Asimismo, el adjudicatario deberda aportar la documentacién e informacidn
necesaria para facilitar la formacion del personal que efectuara las inspecciones periddicas y el
mantenimiento preventivo necesarios una vez transcurrido el plazo de garantia.

Debera expresar su compromiso de impartir, caso de ser requerido, un curso de formacion técnica
para el personal de mantenimiento que designe el hospital destinatario del equipo. Debera incluirse
el programa especifico de los cursos, profesorado y planificacidn prevista de los mismos.

Su duracién (en dias/semana) y el nimero de técnicos asistentes se adecuara al coste, complejidad
del sistema o equipo y en cualquier caso deberd conseguir el pleno rendimiento funcional del equipo
con los profesionales usuarios del mismo.

e Apoyo telefénico en castellano tras la instalacidn y puesta en marcha.

° La formacién del personal implicado debera estar incluida en el precio de la oferta.

Garantia y Asistencia Técnica durante el periodo de garantia:

Una vez efectuada la conformidad de la recepcion, comenzara el plazo de garantia de los bienes objeto del
contrato, indicado en el PCAP. Durante el plazo de garantia, si se acreditase la existencia de vicios o defectos
en los equipos suministrados, el Organo de Contratacién tendrd derecho a reclamar al contratista la
reposicion de los que resulten inadecuados o la reparacion de los mismos si fuese suficiente, incluyendo los
trabajos y materiales necesarios para realizarlo. Terminado el plazo de garantia sin que el Hospital haya
formalizado ningln reparo o denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén de los
bienes suministrados. Si los suministros efectuados no se adecuaran al objeto contratado como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el Hospital podrd rechazar los mismos,
quedando exenta de la obligacién de pagar o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacién del precio
satisfecho. Durante la garantia del equipo, el adjudicatario realizard las acciones de mantenimiento
preventivo segun definicion y periodicidad marcadas en el manual del fabricante y las acciones correctivas,
que se puedan producir por averias o defectos de los equipos, necesarias para el correcto funcionamiento
del equipamiento objeto del contrato. A tal efecto, en la documentacién técnica, se debera incluir el
numero y alcance de las revisiones preventivas segliin recomendacion del fabricante. La garantia incluird
todos los componentes del equipo, elementos auxiliares (cables, accesorios, transductores, baterias, etc.),
instalaciones y piezas de repuestos, mano de obra, desplazamientos, dietas y demas costes que puedan
derivarse del cumplimiento de la misma.

Quedan incluidas durante el periodo de garantia todas las actualizaciones de software.

Durante el periodo de garantia, se pondrd a disposicion del Hospital, con la disponibilidad que las
necesidades del servicio requieran, un servicio de asistencia técnica para atender todas las anomalias
(defecto de fabricacidn o funcionamiento) que se puedan producir por averias o defectos de los equipos.
La integracion con el sistema informatico existente se realizarad siempre y cuando existan las condiciones
necesarias por parte del hospital durante el periodo de garantia del equipamiento (servidor, infraestructura
de red, integrador del sistema informatico del hospital o monitor hemodinamico compatible conectable
con el equipamiento). Los dispositivos ofertados incluiran la integracidn de sus datos con los sistemas de
informacion del hospital mediante HL7 o Hardware especifico para conectarse a los monitores existentes
en la unidad de destino de los dispositivos.

Debido a la criticidad del equipamiento, sera requisito de obligado cumplimiento que por parte del
fabricante aseguré que dispone de los medios materiales y humanos necesarios para realizar el
mantenimiento preventivo si procede, el mantenimiento correctivo, el mantenimiento técnico legal, el
mantenimiento de software, actualizaciones y todos los servicios conectados, propuestos en la oferta de
suministro, tanto durante el periodo de garantia, como una vez finalizada y hasta el fin de su vida util o
carta de obsolescencia.
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TERCERA. - DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR EN LA OFERTA

e Los licitadores deberan efectuar su oferta técnica, indicando claramente si el equipo cumple con los
requerimientos técnicos de este pliego (clatsulal), y presentar la documentacidn técnica que justifique
su cumplimiento indicando la pagina y documento soporte.

e Sedeberaindicar la marca, el modelo, tamafio (volumen y dimensiones) y componentes del equipo.
e Incluir Ficha técnica de los productos y copia de los certificados de marcado CE de los mismos.

e Cualquier informacién adicional que el licitador estime de interés para el proceso de evaluacién, puede
ser incluida en la oferta técnica, proporcionando igualmente, los catalogos, datos técnicos adicionales y
todos aquellos documentos que estimen adecuados.

CUARTA. - SEGURIDAD Y CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION.

Todas las aplicaciones o sistemas a instalar deberan cumplir la normativa vigente sobre seguridad, confidencialidad
y responsabilidad en la gestidn de los datos informatizados, quedando el adjudicatario especialmente obligado al
cumplimiento de las mismas.

El personal técnico del adjudicatario queda expresamente obligado a mantener absoluta confidencialidad y reserva
sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasidon del cumplimiento de esta oferta, especialmente los de
caracter personal, que no podra copiar o utilizar, ni tampoco ceder a otros ni siquiera a efectos de conservacion, sin
el previo aviso y consentimiento expreso y por medio fehaciente del Hospital Universitario del Henares.

QUINTA. - PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE.

Dentro de las actividades del Hospital Universitario del Henares, ocupa un lugar destacado la proteccidn del Medio
Ambiente y pasa a ser un importante objetivo mas alla de la propia actividad. Por este motivo, es fundamental que
las empresas que nos ofrecen sus productos y / o servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los

impactos ambientales con una actitud responsable frente al Medio Ambiente.

Prohibiciones y Obligaciones:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.

- Obligacién de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.

- Obligacién de Informar de todos los incidentes con repercusidon ambiental que tengan lugar en el desarrollo
de la actividad al Hospital Universitario del Henares.

- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.

- Reduccidn de ruidos y olores.

- Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales no renovables.

- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el manejo,
transporte, preparacion, utilizacién y eliminacidn final de los mismos fundamentalmente cuando se trate
de residuos peligrosos.

- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su actividad
haciendo uso de unas buenas practicas ambientales.

Condiciones particulares sobre residuos:

- Los residuos seran segregados en origen, los contenedores que los contienen estaran perfectamente
identificados y etiquetados.

- Los residuos urbanos (papel, cartdn, organicos, etc.) seran gestionados en los contenedores municipales o
a través de gestores autorizados.

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc.) y la minimizacién, reutilizacién,
reciclado de los residuos. (por ejemplo, no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas instalaciones que
no vayan a ser utilizadas).
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- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como peligrosos (si
son peligrosos, vienen indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).

- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de
saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

Buenas prdcticas ambientales:

- Retirada y adecuada gestidn de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando especial
atencion a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos quimicos
utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).

- No malgastar el agua.

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se terminan las
tareas de limpieza.

El Hospital se reserva el derecho a solicitar al contratista evidencia sobre el cumplimiento de los requisitos legales
ambientales que sean de aplicacién o de la adecuada formacidn del personal. Asi como de repercutir al contratista
el coste de reparacién del dafio ambiental derivado de un incidente ambiental causado por ellos en las instalaciones
del hospital.

Sera obligatoria la presentacion de una Declaracién Responsable donde determinen claramente la linea de actuacién
dirigida a la implementacion de estrategias de gestién medioambiental para dar cumplimiento a la normativa vigente y
lo establecido en este Pliego (Ver apartado 13 de la clausula 1 del PCAP).

SEXTA. - CONSIDERACIONES SOCIALES.

Las empresas adjudicatarias no deben practicar o apoyar la discriminacidon en la contratacién, remuneracion, acceso
a la capacitacidn, promocion, despido o jubilacién basada en la raza, origen social o nacional, casta, nacimiento,
religion, discapacidad, género, orientacidn sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliacién a sindicatos,
opiniones politicas, edad o cualquier otra condicién que pueda dar origen a la discriminacién.

Las empresas adjudicatarias no deben interferir en el ejercicio de los derechos de su personal para observar sus
creencias o practicas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza, origen social o nacional, religidn,
discapacidad, género orientacidn sexual, responsabilidad familiar, estado civil, afiliacion a sindicatos, opiniones
politicas o cualquier otra condicidn que pueda dar origen a la discriminacidn.

Las empresas adjudicatarias no deben permitir ninglin comportamiento que sea amenazador, abusivo, explotador o
sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguajes, y contacto fisico en el lugar de trabajo, y donde sea aplicable,
en residencias y otras instalaciones para el uso de sus empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

SEPTIMA. - INCORPORACION AL CONTRATO.

El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, serd incorporado como estipulacién al
contrato que se suscriba con el adjudicatario.

CONFORME: POR LA ADMINISTRACION
EL ADJUDICATARIO EL DIRECTOR GERENTE

Firmado digitalmente por: MARTINEZ JOVER IGNACIO JESUS
Fecha: 2025.02.18 14:30
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