
 
 
 
 

INFORME TÉCNICO 
 
PRESCRIPCIONES TÉCNICAS QUE HA DE REGIR PARA LA CONTRATACION DEL SERVICIO 
DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA RESONANCIA MAGNETICA INGENIA AMBITION 
X 1.5T, EQUIPO DE VASCULAR ALLURA XPER FD20 Y EQUIPO DE HEMODINAMIA 
AZURION 7 M12 DE LA MARCA PHILIPS DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE 
FUENLABRADA 
 

PNSP S 24/009 
 
 
 
 Una vez estudiada la oferta realizada por PHILIPS, para el mantenimiento 
integral de la Resonancia Magnética Ingenia Ambition X 1,5T., Equipo de 
Vascular Allura XPER FD20 y Equipo de Hemodinamia Azurion 7 M12 de la 
marca PHILIPS del Hospital de Fuenlabrada, consideramos que dicha oferta 
cumple con todas las especificaciones y requisitos exigidos en el pliego de 
condiciones técnicas. 
 
 

Fuenlabrada, 5 de febrero de 2025 
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