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ECOGRAFO PARA EL SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO.
PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE HA DE REGIR EN
EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE:

“SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE UN
ECOGRAFO PARA EL SERVICIO DE APARATO DIGESTIVO” A ADJUDICAR
POR PROCEDIMIENTO ABIERTO CON PLURALIDAD DE CRITERIOS.
EXPEDIENTE P.A.SUM 2025-03/HUIC

1.- OBJETO DEL CONTRATO.

El presente pliego tiene como objeto establecer las prescripciones técnicas para el
contrato: “Suministro, instalacion y puesta en funcionamiento de un ecografo para el

Servicio de Aparato Digestivo del Hospital Universitario Infanta Cristina”.

2.- ESPECIFICACIONES TECNICAS.

En este apartado se especifican las caracteristicas técnicas minimas que debe cumplir

el equipo objeto del presente contrato de suministro:

LOTE UNICO: ECOGRAFO:

Plataforma, caracteristicas minimas:

e Unidad de Ecografia doppler-color, totalmente digital, de altas prestaciones.

e Con al menos 7.000.000 de canales digitales.

e Unidad instalada sobre carro de transporte movil, con ruedas, que aloje las
sondas y todos los accesorios.

e Consola principal: se podra ajustar en altura electrénicamente, con solo pulsar
un boton.

e Permitira la conexion simultanea de al menos 4 sondas de imagen y sonda

ciega. Con seleccion automatica desde el panel tactil interactivo del sistema.
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Permitira la ampliacion para conexion y el uso de sondas matriciales (tipo
“Matrix”), convexas, lineales y sectoriales.

e Ancho de banda de trabajo: al menos rango desde 1 a 33 MHz.

e El equipo ofertado tiene posibilidad de conexién de sonda matricial de mas de
32 MHz.

e Rango dinamico general del sistema de al menos 450 dB.

e Monitor para visualizacién de imagen adquirida: con pantalla en color de alta
resolucion (1.920 x 1.080 pixeles, o superior), de al menos 23". Instalado sobre
soporte articulado.

e Incorporara panel tactil de control, retroiluminado, en color y regulable en altura
electrénicamente, de al menos 12" de diagonal.

e Teclado fisico retractil bajo panel de control, y teclado virtual, integrado en la
consola tactil, configurable, para introduccion de datos de paciente vy
parametros con ajuste electrénico en altura del panel principal.

e Memoria para almacenamiento y reproducciéon continua de imagenes de al
menos 900 MB.

Procesador de imagen, caracteristicas minimas.

e Procesamiento de la imagen y conformacién de haz de forma digital.

e Optmizacion automatica de parametros de imagen en modos B y Doppler.

e Con tecnologia de reduccion de ruido y mejora de bordes.

e Con composicion especial y en frecuencia de la imagen.

e Representacion de 255 niveles de grises, al menos.

e Enfoque variable, con opcion de seleccién de focalizacién dindmica y seleccién
de focos en pantalla y opcion de seleccion de focalizacidén automatica con
tecnologia “full-focus” sin mostrar foco en pantalla.

e Zoom x20 al menos, de lectura y escritura.

e Rango de profundidad de imagen de al menos 50 cms.

e Tasa de adquisicion de imagenes en 2D B/N de hasta 2000 imagenes/Segundo

al menos.

Modos de presentacién, caracteristicas minimas.

e Imagen compuesta espacialmente y en frecuencia pudiendo trabajar con
el color activado
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Doppler de banda ancha Bidireccional

Color Angio y Color Angio bidireccional.

Triple modo sin deterioro de la calidad de imagen en modo By elevado n°
de imagenes por segundo.

Incorporara tecnologia de procesamiento de la sefial con maxima
resolucion que analiza las imagenes de ultrasonidos en vivo,
proporcionando una mayor definicién tanto de las estructuras en grandes
areas como en pequefos detalles de paredes y bordes

Presentacion simultanea en pantalla de imagen modo B e imagen modo B
+ Color.

Imagen trapezoidal, tanto para sondas lineales como para sondas convexas,
ampliando también su angulo de vision por encima de los 110°
Tecnologia doppler de alta sensibilidad exclusivamente dedicada para
deteccion de flujos muy lentos en estructuras vasculares con posibilidad
de presentacion en pantalla dual B+B/Color y B + B/Color (monocromo).
Capacidad de recoger flujos con velocidad inferior a 1cms /seg trabajando
a una velocidad de barrido de 30 imagenes por seg en todas las sondas.
Posibilidad de trabajar con esta tecnologia Doppler combinada con el
software de Contraste.

Software clinico, caracteristicas minimas.

Software completo para estudios de Digestivo

Software de Armonico de contraste en todas las sondas ofertadas.
Software de mejore en la visualizacién de la aguja en estudios de
intervencionismo

Software avanzado para estudios de analisis y cuantificacion de la
enfermedad difusa hepatica. Incorporara report avanzado de dicho analisis
y cuantificacion.

Autotrazado automatico de medidas Doppler tanto en tiempo real como
en imagen congelada.

Software de cuantificacion de contraste con Curvas Tiempo-Intensidad
para analisis de contraste tanto sobre video capturado como sobre
imagen archivada en el propio equipo en Raw Data para estudios en asas
intestinales.

Software de Elastografia automatica mediante tecnologia Shear Wave en
sonda abdominal convex y lineal.

Opcion de incorporar software de cuantificacion del grado de esteatosis
hepatica mediante grado de atenuacién tisular sobre los Raw Data del
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equipo con sonda convex (no calculo de ratios de brillo entre diferentes
estructuras).

Almacenamiento y registro, caracteristicas minimas.

Unidad de almacenamiento en CD/DVD

Incorpora disco duro interno en el sistema de al menos 1TB, para
almacenamiento de datos de paciente.

Modulo Dicom3.0 completo con todos sus protocolos

Minimo cuatro puertos USB para conexion de memorias externas de alta
capacidad

Transductores, caracteristicas minimas.

Suministro de 2 transductores: 1 convexo y 1 lineal.

Transductor convexo multifrecuencia con tecnologia cristal Unico vy
tecnologia matricial con 3 hileras de elementos activos simultaneamente,
con intervalo de ancho de banda aproximado entre 1 y 8 MHz, con
posibilidad de seleccion de la frecuencia por parte del usuario, disefiada
para estudios de abdomen, con posibilidad de trabajar con Contraste,
Elastografia automatica Shear wave y calculo de esteatosis.

Transductor lineal multifrecuencia con tecnologia cristal Unico y tecnologia
matricial con 3 hileras de elementos activos simultaneamente, intervalo de
banda ancha extendida de 2 a 9 MHz, con posibilidad de seleccion de la
frecuencia por parte del usuario, con campo de vision no inferior a 46 mm.
para exploraciones en digestivo (incluido estudio de asas intestinales),
intervencionismo y Abdomen. Con posibilidad de trabajar en estudios de
Contraste y Elastografia automatica Shear Wave.

3.- GARANTIA.

El presente contrato establece 2 afios de garantia.
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La garantia incluira todas las actuaciones de mantenimiento correctivo, técnico-legal y
preventivo. En todas esas actuaciones se incluye mano de obra y piezas de recambio

necesarias para el correcto funcionamiento del equipo.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de acta de recepcién, que
tendra lugar una vez se constate la instalacion del equipo y su puesta en

funcionamiento de conformidad.

Tiempo maximo para la atencién de averias: 6 horas.
Tiempo maximo de resolucién: 48 horas.
En caso de que exceda este plazo, debera cederse equipo de sustitucion como medida

de continuidad asistencial.

4.- OTROS REQUERIMIENTOS.

- El suministrador garantizara la existencia de piezas de repuesto para el
mantenimiento preventivo y correctivo necesarias, como minimo hasta 10 afos
después de la instalacion del equipo.

- Cumplimiento de estandares de calidad: contar con marcado CE y normativa vigente.
- Se podran solicitar muestras o demostraciones del equipo durante el periodo de
evaluacion.

- La empresa adjudicataria se compromete a impartir toda la formacién necesaria para

el manejo y total aprovechamiento de los equipos.

5.- DOCUMENTACION TECNICA (a presentar en el Sobre Unico).

a) Cuestionario Anexo a este Pliego de Prescripciones Técnicas.

b) Ficha técnica y descripcion técnica del producto ofertado, asi como
cualquier otra informacion que, en su caso, resulte precisa, para acreditar el
cumplimiento de los requerimientos técnicos establecidos en el Pliego de
Prescripciones Técnicas.

¢) Manuales en castellano.
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d) Declaracion de Marcado de Conformidad CE del producto sanitario
ofertado.
e) Asi como el resto de documentacion técnica relativa a los criterios objetivos
indicada el Pliego de Condiciones Administrativas Particulares.
CONFORME: EL JEFE SECCION DE APARATO Director de Gestion.
Documento firmado ('iigitalmente por:RUIZ AD
EL ADJUDICATARIO DIGESTIVO DEL HOSPITAL Verificacion y valides pi

FECHA Y FIRMA

UNIVERSITARIO INFANTA CRISTINA.

D. Daniel Martin Rodriguez.

AN SERGIO

Verificacion y validez por CSV"
La autenticidad de este documento se puede conjprobar en

https://gestiona.comunidad.madrid/csv

D. Sergio Ruiz Adan.

Firmado por MARTIN
RODRIGUEZ DANIEL -
***x9027** el dia
20/02/2025 con un
certificado emitido por
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CUESTIONARIO ANEXO AL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS.

N° PEDIDO / EXPTE:

I.  DATOS DEL EQUIPO

1.

DENOMINACION DEL EQUIPO:

MARCA:

MODELO:

CASA COMERCIAL:

CASA FABRICANTE.

CERTIFICADO DE HOMOLOGACION DEL EQUIPO:

CERTIFICADO DE CALIDAD DE LAS CASAS:

Il. GARANTIA - SERVICIO DE MANTENIMIENTO
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:Cual es el periodo de garantia del equipo?

;Quién atendera este equipo durante el periodo de garantia?

;Oferta usted contratos de mantenimiento para este equipo?
SE(C) NO ()

Especifique distintas modalidades indicando:

3.1 sCual es el coste anual de los contratos?

Preventivo
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Correctivo

Integral

3.2 ;Qué incluye?

3.3 ;Que incluyen? Y su coste.

3.4 ;Donde se localizan los técnicos responsables de proporcionar este
servicio?

3.5 Detalle el personal técnico y cualificacion profesional de éste.

3.6 ;Cual es el tiempo de respuesta para atender nuestro equipo?

;Durante cuanto tiempo se garantiza la asistencia técnica y el repuesto

de materiales? (Debera ser superior o igual a 10 afos)

;Ofrece un programa de capacitacién para nuestros técnicos de
mantenimiento?

. INSTALACION
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1.
2.

La instalacion del equipo sera responsabilidad del proveedor.

Para la instalacion de este equipo se precisan:

2.1 Energia eléctrica.
Voltaje:
Amperaje:
2.2 Agua () SI
2.3 Desague () SI
2.4 Climatizacion () Sl
2.5 Otros ( ) SI. Especifique:

:Con el equipo entregara usted los accesorios mecanicos, eléctricos o
de otro tipo necesarios para su uso?
SI() NO ()

Si la respuesta es si, explique:
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4,

5.
6.

:El equipo necesita espacio fisico especial?
SI() NO ()

:Como realizara usted la entrega del equipo?

;Coordinara que entrega e instalaciéon se hagan en la misma fecha?
SE() NO ()

Explique:

IV. SERVICIO Y USO

1.
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;Suministra usted una unidad para la demostracion o ensayo en el
servicio?
SI() NO ()

En caso afirmativo, explique en qué condiciones y por cuanto tiempo.

:Necesitara nuestro personal una formacidén previa para manejar el
equipo?

SI() NO ()
iCudl es el rendimiento del equipo en unidades de explotacién o
tratamiento / hora?
Segun su informacién, ;Cuél es el coste medio por explotacion o
tratamiento empleando este equipo?
Indique las actualizaciones posibles para el equipo ofertado y
especifique qué componentes se comprometen a actualizar (materiales,
programas informaticos, etc.). Indique modalidad de actualizacién (por
contrato, etc.) y, en su caso, dé una valoracion econdmica.

;Cuanto tiempo hace que esta este equipo en el mercado?

¢:El equipo necesita consumibles para funcionar?
SI() NO ()
¢Esta incluido en el precio del equipo el suministro de consumibles para

empezar?
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SI() NO ()

Si es asi, ;qué?

9. ;Los consumibles a utilizar son compatibles con los de otra firma?

SI() NO ()
10. ;Presenta manuales de usuario y servicio en espafiol?
SE(C) NO ()

11. Indique tres centros hospitalarios (indicando Servicio), lo mas préximos

posibles, que utilicen este equipo y desde cuando.

12. Indique especificaciones de consumo energético del equipo.

13. 4Se han llevado a cabo, durante el proceso de fabricacion, politicas de

respeto medioambiental y gestion adecuada de los residuos?

V. PROVEEDOR

Utilice esta seccidén para detallar cualquier informaciéon adicional que usted

estime nos sera de interés para tomar una decision en la adjudicacion.

Fecha y firma
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