Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia
todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales
protegidos y los cédigos que permitirian acceder al original.
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SUMINISTRO DE KITS PARA LA OBTENCION DE LIBRERIAS PARA
SECUENCIACION NGS COMPATIBLES CON ILLUMINA'Y SOFTWARE DE
TIPAJE HLA DE SECUENCIAS NGS
(PA SUM 018-2025 /AISUM-022547/2025)

PLIEGO PRESCRIPCIONES TECNICAS

1.- OBJETO

Se requiere el suministro de reactivos NGS compatibles con el Secuenciador genético
MiSeq® (lllumina):

1. 44 Kits (CE) de reactivos para la preparacién de librerias de 96 muestras para
la posterior secuenciacidn NGS compatible con equipos de lllumina.
2. 2 licencias de software de tipaje HLA a partir de archivos fastq.

Se utilizaran para la secuenciacion de genes HLA, mediante reactivos compatibles con
el equipo disponible MiSeq. Podran ser validos kits con numeros de test minimos
equivalentes a los solicitados.

2.- DESCRIPCION DEL SUMINISTRO
Los productos solicitados deberan reunir las siguientes caracteristicas técnicas:
REACTIVOS

Reactivos para la realizacion de librerias NGS multiplexada y workflow con marcado
CE de genes HLA en resolucion alélica.

Software para la obtencion de tipaje HLA de los loci HLA-A, B, C, DRB1, DRB3/4/5,
DQB1 y DPB1 a nivel de resolucién alélica reconocidos por la WHO (World Health
Organization) y ajustados a criterios de la EFI (European Federation for
Immunogenetics). El software de analisis suministrado debera disponer de marcado
CE.

3.- CARACTERISTICAS TECNICAS GENERALES

De conformidad con el Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se
regulan los productos sanitarios, los reactivos de este concurso deberan llevar la marca
CE.

Se debera poner a disposicion del Centro, con cada entrega de material, los
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certificados de los controles de calidad de los materiales utilizados en cada uno de los
lotes.

4.- EQUIPAMIENTO:

Se cedera el siguiente equipamiento en concepto de cesion de uso, asi como su
mantenimiento durante al menos la vigencia del contrato:

e Espectrofluorimetro Qubit

Los resultados seran exportables a archivos .csv compatibles con ePROGESA y CDP-
REDMO. El adjudicatario debera realizar todos los ajustes necesarios para lograr esta
compatibilidad.

5.- MUESTRAS SOLICITADAS PARA LA EVALUACION DE LOS PRODUCTOS:

Las muestras se enviaran al Departamento de Compras del Centro de Transfusion, en
Avda. de la Democracia s/n. 28032 Madrid claramente identificadas con los siguientes
datos:

- Numero de expediente

- Numero de lote, en su caso

- Nombre de la empresa licitadora.

Los licitadores deberan presentar un numero suficiente de muestras del
suministro objeto del contrato, con el fin de verificar el total cumplimiento de las
caracteristicas técnicas exigidas en este pliego

6.- CADUCIDAD

Todos los productos deberan indicar la fecha de caducidad y el control de esterilidad
si procede. El periodo de validez o caducidad de los productos entregados sera como
minimo de 6 meses

POR LA ADMINISTRACION,
FECHA'Y FIRMA
CONFORME:
EL ADJUD|CATAR|O BALAS PEREZ Firmado digitalmente

FECHA Y FIRMA ANTONIO - gi‘r%ANLlﬁc\)s_PEREz

Fecha: 2025.05.22
124508 +0200
Fdo.: Antonio Balas Pérez
Responsable Histocompatibilidad

2
Avenida de la Democracia, s/n Red
28032 Madrid Yo
Teléfono 913 017 200 : EHsH

e W Madrid
ER 964720 Hospitales sin Humo



		2025-05-26T14:12:39+0200
	DIRECCIÓN GENERAL DE PATRIMONIO Y CONTRATACIÓN




