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‘ q Hospital Universitario
s A€ Getafe
Rdo. Informe técnico del expediente PASPC 2025-1-27 BSV SUMINSITRO DE DIVERSO MATERIAL FUNGIBLE PARA BIOPSIA DE MAMA ASISTIDA POR VACIO PARA EL
HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GETAFE. Vista la documentacién del sobre Gnico, en mesa de contratacién Acta 19/2025 de 17 de junio de 2025, con la presencia del
Jefe de Servicio responsable del expediente. CUMPLE/NO CUMPLE con el PPT
Nam.
Lote Descripcién Lote Articulo Proveedor
Orden
BECTON DICKINSON, S.A. Cumple, de acuerdo con la d técnica pi por la empresa y corroborada en Mesa de C por r ble del di
Clip de marcacion interna de mama, . L . .
1 isibl | i 1 Clip de marcacién interna de mama, visible por ultrasonido
visible por ultrasonido Excluido en mesa de contratacién ya que no presenta documentacion relativa marcacado CE y segin Resoluciénes: 115/2023 OARC del Pais Vasco “no cabe subsanacion alguna,
pues no se trata de que la documentacién aportada adolezca de defectos o insuficiencias, sino de que no ha sido presentada, por lo que la exclusién es simplemente la
natural de Ia finali del plazo para realizar una actuacion sin que ésta se haya producido; la citada subsanacion equivaldria, en este caso, a la prérroga de un
QUERMED, S.A. plazo que ya ha finalizado (en realidad, un nuevo plazo para compensar una cadena de errores que solo y exclusivamente es imputable al recurrente), lo que no es posible.
Doctrina sentada por el Tribunal de Justicia de la Unién Europea, Sala Cuarta, de 29 de marzo de 2012 (asunto C-599/2010)” (por todas, Resolucién 747/2017 TACRC), en
relacién con la subsanabilidad de la oferta, conferir dicho trdmite no seria en ningln caso obligatorio: “no existe obligacién alguna por parte del érgano de contratacién de
solicitar subsanacién de la misma, debiendo soportar el licitador las del i de su deber de diligencia en la redaccion de la oferta. Ademas el modelo
de oferta economica no es el establecido en el pliego de clausulas administrativas particulares del expediente.
2 Aguja de biopsia por vacio 10G / 7G estereotaxia
3 Contenedor para sistema de vacio
4 Casete de tubos de vacio y aclarado, para sistema de vacio
5 Marcador 14G x13cm de titanio para kit biopsia por resonancia
Fungible para SISTEMA BIOPSIA ASISTIDA
POR VACIO PARA ESTEROTAXIA, Marcador 18G x 333.5 mm apto para agujas 7G y 10G.
ECOGRAFIA Y RESONANCIA MAGNETICA: 6 Marcador para agujas de vacio, de hilo de nitinol trenzado, para
2 El adjudicatario de este lote debera poner uso en estereotaxia, altamente visible en todas las técnicas. BECTON DICKINSON, S.A. Cumple, de acuerdo con la d técnica p por la empresa y corroborada en Mesa de Contratacion, por responsable del expediente
a disposicién del hospital al menos un
equipo de sistema de vacio y dos pistolas
para utilizacién del siguiente fungible. 7 Kit de biopsia por resonancia con aguja 7G / 106
8 Guia para aguja de biopsia 7G y 10G
Sistema biopsia mamaria por vacio en ecografia: 10G / 12G y|
9 14G vacio. Sistema para biopsia diagnéstica y terapéutica en

ecografia con una sola insercién, incorpora canula, aguja y guia
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