A Hospital Central de la Cruz Roja m Comunidad de Madeid
3 San José y Santa Adela

SaludMadrid

CRITERIOS DE VALORACION - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLOGICOS
LICITADOR: BAUSCH & LOMB, S.A : : : :

CUMPLE Sl (X)) MUESTRAS S (X )
NO( ) NO( )

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TECNICO, EN SU CASO:

Lote 2 - EQUIPO COBERTURA CON FUNGIBLE PARA CIRUGIA CATARATAS POR TECNICA CON BOMBA Baremacién hasta Vil »
” aloracion
CENTRIFUGA 30 puntos
Tubo de aspiracién con reduccion de diametro internoy Cumple 10 puntos
filtro para particulas mayores de 0,5 mm para mayor 10
estabilidad de cdmara en aspiraciones No cumple 0 puntos
Manguitos de irrigacion del facoemulsﬁ"llcador dfe s'lll.c'ona Eumple 10 puntos
EQUIPO COBERTURA CON FUNGIBLE PARA |que se adapten perfectamente a la aguja y a la incision. Con
ORDEN 2 CIRUGIA CATARATAS POR TECNICA CON dos orificios laterales ovalados para mejor rendimiento con 10
BOMBA CENTRIFUGA agujas tipo flared y de color semitransparente para permitir
visualizacién a través de ellos No cumple 0puntos
Aguja de facoemulsificacién recta de titanio, tipo flared, de |Cumple 10 puntos
TIR 2.0mm o superior y didmetro interno de 0.74-0.95 / 10
didmetro externo de 0.5-0.79mm No cumple 0 puntos

Madrid, a 21 de julio de 2025

s

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martin
lefe de Servicio de Oftalmologia




. " Hospital Central de la Cruz Roja B~ munidad de Madrid
San José y Santa Adela

SaludMadirid

CRITERIOS DE VALORACION - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLOGICOS

LICITADOR: AJL OPHTHALMIC, S.A

CUMPLE SI (X )

MUESTRAS SI (X )

NO( ) NO( )
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TECN|C0, EN SU CASO:
2 i = Baremacion hast
Lote 3 - COLORANTE OFTALMOLOGICO PARA TINCION DE CAPSULA ANTERIOR = "301“:':’120:5 s Valoracién
Cumple 10 puntos

Ultrapurificado al 0,06% 10

No cumple 0 puntos

i P de 99,75 10 t

oRDEN3 | COLORANTE OFTALMOLOGICO PARATINCION |, Mayor ee =5 i »

BECAPSULAANTERIOR Menor de 99,74 0 puntos
Presentacién en cajas individuales para mayor ~ |CUmPle 10 puntos i

trazabilidad No cumple 0 puntos

Madrid, a 21 de julio de 2025

2w

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martin
lefe de Servicio de Oftalmologia




&M

SaludMadrid

Hospital Central de la Cruz Roja
San José y Santa Adela

B3 comunidad de Madrid

CRITERIOS DE VALORACION - P.A. HCCR 21/2024 SUMINIST

LICITADOR: BVI MEDICAL SPAIN, S.L.U

RO DE PRODUCTOS OFTALMOLOGICOS

CUMPLE SI (X )

MUESTRAS SI (X )

NO( ) NO( )
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TECNICO, EN 3U CASO:
Baremacion hasta
Lote 4 - EQUIPO INTUBACION BICANALICULAR SILICONA CON ASAS e —— Valoracién
Las asas del estilete ayudan a controlar la Cumple 15 puntos i
manipulacién durante la insercidn y la retraccidn No cumple 0 puntos '
ORDEN 4 EQUIPO INTUBACION BICANALICULAR
SILICONA CON ASAS Las puntas redondeadas y la funda de nylon Cumple 15 puntos

permiten que la transicion al tubo de silicona sea 15
perfecta. No cumple 0 puntos

Madrid, a 21 de julio de 2025

v

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martin
Jefe de Servicio de Oftalmologia




- q Hospital Central de la Cruz Roja Efkmuhidad de Madrid
M San José y Santa Adela

Saludhaciric

CRITERIOS DE VALORACION - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLOGICOS

|LICITADOR: MEDICONTUR AV, S.L. -

CUMPLE SI (X ) MUESTRAS SI (X)
NO( ) NO( )

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TECNICO, EN SU CASO:

Baremacion hasta i
Lote 5 Valoracién
30 puntos
Hoja sélida temporal recto 5 puntos
Tipo de bléfarostato Hoja sdlida temporal angular |3 puntos 5
EQUIPO COBERTURA CON FUNGIBLE PARA
ORUEN 2 TRATAMIENTOS INTRAVITREOS Hesto Opantos
Algoddn de 2 caras o
5 puntos
Hisopos Hemostetas 5
Resto 0 puntos
Tamafio 75 x 80 cm 10 puntos
Tamafio superior a 75 x 80
Tamafio de la compresa ocular -~ P 5 puntos 10
Resto 0 puntos
EQUIPO COBERTURA CON FUNGIBLE PARA
ORDENS OCULOPLASTIA Cumple 5 puntos
Gasas/Compresas 10 x 10 cm, 1Z pliegues 5
No cumple 0 puntos
Cumple 5 puntos
Gasas 7,5 x 7,5 ecm, 6-8 pliegues 5
No cumple 0 puntos

Madrid, a 21 de julio de 2025

Y

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martin

Jefe de Servicio de Oftalmologia




a M

SaludMadrid

Hospital Central de la Cruz Roja

San José v Santa Adela

CRITERIOS DE VALORACION - P.A. HCCR 21/202

E Comunidad de Madrid

LICITADOR: PROTESIS HOSPITALARIAS, S.A |

4 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLOGICOS

CUMPLE SI ( ) MUESTRAS SI (X)
NO (X ) NO( )
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TECNICO, EN SU CASO: EL MATERIAL DEL ANILLO DEL NUMERO DE ORDEN 7 NO ES UN COPOLIMERO DE POLIURETANO, SI NO
DE TITANIO
Baremacion hasta o
Lote 6 Valoracién
30 puntos
; ; % Cumple 10 puntos
ORDEN 7 ANILLO DILATADOR DE PUPILA D_”at? la pupila 6,3 mm uniformemente en forma
cicurar No cumple 0 puntos
Calibre del gancho de 0,2 mm. Longitud total de Cumple 10 puntos
10 mm No cumple 0 puntos
ORDEN 8 RETRACTORES DE IRIS
Cumple 10 puntos
Gancho retractor de iris de nylon / polipropileno
No cumple 0 puntos

Madrid, a 21 de julio de 2025

(VY

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martin
Jefe de Servicio de Oftalmologia




a M

SaludMadrid

Hospital Central de la Cruz Roja

: : Bl comunidad de Madrid
San José y Santa Adela

CRITERIOS DE VALORACION - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLOGICOS
LICITADOR: ALCON HEALTHCARE, S.A : = : : : e

CUMPLE Sl { ) MUESTRAS SI (X)

NO (X )

NO( )

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TECNICO, EN SU CASO: EL PRODUCTO PRESENTADO EN EL NUMERO DE ORDEN 7 NO ES UN ANILLO DILATADOR DE LA PUPILA,
ES UN ANILLO ESTABILIZADOR DE SACO CAPSULAR, CUYO OBJETIVO ES COMPLETAMENTE DISTINTO AL QUE SE REQUIERE CON LA LICITACION DE ESTE NUMERO DE

ORDEN.
Baremacién hasta
lote 6 Valoracion
30 puntos
Dilata | ila 6,3 : f Cumple 10 puntos
ORDEN 7 ANILLO DILATADOR DE PUPILA ! : Apupll G aniTRemerenie (asns
circular No cumple 0 puntos
Calibre del gancho de 0,2 mm. Longitud total de  |CUMPle 10 puntos
10 mm No cumple 0 puntos
ORDEN 8 RETRACTORES DE IRIS
Cumple 10 puntos
Gancho retractor de iris de nylon / polipropileno
No cumple 0 puntos

Madrid, a 21 de julio de 2025

s

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martin
Jefe de Servicio de Oftalmologia




a M

SaludMadiid

Hospital Central de Ia Cruz Reja

San José y Santa Adela

B comunidad de Madrid

CRITERIOS DE VALORACION - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLOGICOS
LICITADOR: BVI MEDICAL SPAIN, S.L.U i = L
CUMPLE SI (X)) MUESTRAS SI (X)
NO( ) NO( )
MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TECNICO, EN SU CASO:
B ion hast
Lote 6 aremacion flasta Valoracion
30 puntos
; ; : Cumple 10 puntos
ORDEN 7 ANILLO DILATADOR DE PUPILA D_llat? la pupila 6,3 mm uniformemente en forma 10
circutar No cumple 0 puntos
Calibre del gancho de 0,2 mm. Longitud total de |CUmMPle 10 puntos 10
10 mm No cumple 0 puntos
ORDEN 8 RETRACTORES DE IRIS
Cumple 10 puntos
Gancho retractor de iris de nylon / polipropileno 10
No cumple 0 puntos

Madrid, a 21 de julio de 2025

1o

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martin
Jefe de Servicio de Oftalmologia




- " Hospita‘! Central de la Cruz Roja B8 comunidad de Madrid
San José y Santa Adela

SaludMadricl

CRITERIOS DE VALORACION - P.A. HCCR 21/2024 SUMINISTRO DE PRODUCTOS OFTALMOLOGICOS
LICITADOR: OFTALMICA INSTRUMENTS,S.L - ; o : :

CUMPLE SI { ) MUESTRAS SI (X)
NO (X ) NO( )

MOTIVOS DE INCUMPLIMIENTO DEL PLIEGO TECNICO, EN SU CASO: EN EL NUMERO DE ORDEN 7, EL INSERTADOR VIENE "CONECTADO" AL EXPANSOR, PERO ESTE NO
ESTA PRECARGADQ; ADEMAS NO DILATA LA PUPILA EN FORMA CIRCULAR. EN EL NUMERO DE ORDEN 8 NO ESTA ESPECIFICADA EN LA DOCUMENTACION APORTADA EL
CALIBRE NI LA LONGITUD DEL GANCHO.

Baremacion hasta ..
Lote 6 : Valoracién
30 puntos
Dilata | il : Cumple 10 puntos
ORGEN 7 ANILLO DILATADOR DE PUPILA _1 atla a pupila 6,3 mm uniformemente en forma 0
circular No cumple 0 puntos
Calibre del gancho de 0,2 mm. Longitud total de  [CUmPle 10 puntos 0
10 mm No cumple 0 puntos
ORDEN 8 RETRACTORES DE RIS
Cumple 10 puntos
Gancho retractor de iris de nylon / polipropileno 10
No cumple 0 puntos

Madrid, a 21 de julio de 2025

%

Fdo.: Dr. Carlos A. de Pablo Martin
Jefe de Servicio de Oftalmologia
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