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SUMINISTRO DE UN CONGELADOR BIOLOGICO PARA ELCENTRO DE TRANSFUSION
(PA SUM 14/2025 - A/SUM-015562/2025)

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES
1- OBJETO

El presente Pliego de Prescripciones Técnicas (en adelante PPT) tiene por objeto describir las
caracteristicas técnicas para el suministro de 1 Congelador Bioldgico, asi como las condiciones
de su suministro, instalacion y puesta en marcha.

El Centro de Transfusion de la Comunidad de Madrid precisa la adquisicion de un Congelador
Bioldgico para la criopreservacion de material bioldgico como Tejido Ovarico, sangre de corddn
umbilical (SCU), muestras de médula ésea, etc.

La necesidad de criopreservar en algunas situaciones muestras de tejido ovarico y unidades de
sangre de corddn umbilical (SCU) de forma simultanea y con diferentes curvas de
criocongelacion imposibilita el trabajo en las areas de Banco de Sangre de Cordén Umbilical y
Banco de Tejido Ovarico con un Unico congelador bioldgico. El nuevo congelador bioldgico
estaria destinado a la criopreservacion de Tejido Ovarico principalmente, asi como congelador
bioldgico de back up para la criopreservacion de muestras de TO.

El importe total del expediente es de 22.022,00 € IVA incluido. Esta adquisicion sera financiada
con cargo a la partida 62304 del programa 312A del presupuesto de gasto para el ejercicio 2025.

2- PRESCRIPCIONES GENERALES

Los equipos a suministrar seran nuevos a estrenar y tendrdan que cumplir con las
especificaciones, composicion y caracteristicas establecidas como minimas en el apartado 3,
"Especificaciones técnicas". Si alguna de las caracteristicas establecidas en las especificaciones
técnicas determinara una marca o modelo exclusivo, éstas seran tomadas Unicamente como
guia u orientacion, sin que el hecho de no ajustarse exactamente sea causa de exclusion.

Los licitantes aportaran la documentacién descriptiva de las caracteristicas del equipo ofertado
al objeto de permitir una adecuada valoracion de las diferentes ofertas presentadas. La falta de
informacidén acerca de las caracteristicas técnicas del equipo que impida contrastar su
adecuaciéon a los requerimientos técnicos descritos en el presente pliego serd objeto de
exclusion

Las empresas ofertantes incluirdn en su documentacion una descripcién de los protocolos a
realizar para las pruebas de aceptacion del equipo, ademas de un “Programa de formacién de
personal”, que se llevara a término en fecha posterior a la entrega de los equipos.

Las empresas que resulten adjudicatarias estaran obligadas a:
e Entregar e instalar, en el plazo ofertado, los equipos adjudicados con todos los sistemas
adicionales, dispositivos y accesorios necesarios para un total y correcto
funcionamiento.
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e La instalacion de los nuevos equipos y la retirada de los antiguos incluira aquellos
trabajos que tengan que realizarse para la fijacidon y sus dispositivos accesorios, su
conexion con las instalaciones actualmente existentes o de sus posibles adaptaciones.
Se entiende también como equipo, todos los accesorios de software y actualizaciones
necesarias para el correcto funcionamiento, asi como licencias de uso.

e La instalacidén y puesta en marcha deben estar completadas en el plazo maximo de 1
mes desde la resolucidn de este expediente

e Llevaracabolas pruebas de aceptacidn correspondientes, de acuerdo con lo establecido
en la legislacion vigente.

e Proceder a la formacién de los profesionales de las areas y servicios implicados de
acuerdo con la buena practica en uso y con el plan de formacidon que incluira en su
oferta.

e Entregar la documentacidn técnica completa que incluya: Certificado de Puesta en
marcha, con informe de instalacion y validacidon; Certificados de marcado CE de los
articulos, y de sus componentes si procede; manual de instrucciones y de operacion en
castellano; el manual de mantenimiento, también en castellano; en formato digital con
la licencia para su uso, incluyendo el manual de pruebas de control de calidad
recomendadas por el fabricante.

e Presentar un compromiso de disponer todos los repuestos, accesorios, kits y
consumibles para el mantenimiento del equipo al menos durante 7 afios.

e Conectar a dispositivos PC para el almacenamiento de los datos.

Una vez cumplidos los anteriores requisitos se firmara el Acta de Recepcidn por parte de la
empresa adjudicataria y el Centro de Transfusion

3- ESPECIFICACIONES TECNICAS

Suministro de 1 Congelador Bioldgico, con las especificaciones técnicas que a continuacién se
detallan. Las especificaciones técnicas del apartado 3.1 tienen la consideracidon de minimas tanto
en cuanto su no cumplimiento es objeto de exclusion.

3.1 Especificaciones técnicas minimas

e Temperatura de congelado desde +40 2C a -180 @C.

e Velocidad de congelacion entre 0,12C a 222C por minuto.

e Velocidad de calentamiento 0,1 a 72C por minuto.

e Pantalla tactil.

e Capacidad minima: 17 litros

e Seguimiento forma grafica y control del proceso en tiempo real.

e Ordenador incluido, en caso de que sea necesario.

e Posibilidad de congelado en modo automatico y manual, este modo se podra utilizar
simultaneamente durante el proceso de congelado automatico.

e Posibilidad de uso de Sondas para conectar directamente a las bolsas de congelacién y
criotubos.

e Almacenamiento y exportacidn de datos de congelaciones en formato digital.

e Equipado con rejillas para la congelaciéon de tubos 5 ml y bolsas de Cordén Umbilical, asi
como muestras de médula dsea, (soporte para viales 2 / 5ml (racks), soporte o
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estructura metalica para soportar cassettes para bolsas de sangre/cordén, posibilidad
de combinar congelacidn de viales con cassettes de corddn.

4- PLAZO DE ENTREGA y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO

La empresa adjudicataria dispondra de un plazo maximo de 30 dias naturales para el suministro
y puesta en marcha del equipo. El plazo empezara a contar a partir de la firma del contrato

5- PLAZO DE GARANTIA

El plazo de garantia del equipo adjudicado, incluidos sus sistemas adicionales, componentes y
accesorios, serd de un minimo de dos afios y su modalidad la de "a todo riesgo". Durante el
periodo de garantia el adjudicatario se obliga como minimo a:

e Realizar todas las reparaciones que sean necesarias para subsanar las averias que se
produzcan.

e Seguir y cumplir con el procedimiento existente en el Centro de Transfusién en materia
de mantenimiento y reparacion.

e Todos los materiales empleados en las revisiones y reparaciones seran de la misma
calidad y tipo que los instalados.

e Estaran incluidos dentro de la garantia todas las piezas y materiales de recambio, asi
como todos los costes y gastos derivados del desplazamiento del personal de servicio
de mantenimiento.

e la sustitucidn del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de
funcionamiento).

e Todas las tareas asociadas a actualizaciones o la implantacion de nuevas versiones de
software derivadas de mantenimientos correctivos, evolutivos y adaptativos o alertas
sanitarias, seran realizados por el adjudicatario, incluso si hiciera falta in situ y fuera de
horario laborable para minimizar el impacto a la atencidn sanitaria, sin que ello derive
en coste alguno adicional para el Centro.

e El adjudicatario entregara al servicio técnico del hospital las hojas de las revisiones en
las cuales se especificaran las piezas sustituidas con sus referencias y se detallaran las
intervenciones realizadas, asi como las piezas sustituidas.

El adjudicatario se compromete a que todos los trabajos de mantenimiento seran efectuados
por personal especializado de la empresa.

El adjudicatario, se hara cargo, sin coste alguno para el hospital, de la retirada, una vez causen
baja, y gestion de los residuos a la finalizacion de la vida util de los equipos ofertados conforme
a lo estipulado en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrdnicos y la gestidn de sus residuos.

El periodo de garantia comenzard a regir desde el momento en que se firme el Acta de
Recepcidn.

6- PREVENCION DE RIESGOS
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Todos los equipos de trabajo deberan cumplir con la normativa en materia de prevencion de
riesgos laborales, y mas concretamente con el Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el
que establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizaciéon por los
trabajadores de los equipos de trabajo, u otra normativa que regule aparatos e instalaciones con
regulacion especifica. Ademas, la empresa proveedora de la maquina debera encargarse de:

e El transporte de la misma hasta su puesta a punto para su primera utilizacién.

e Laimparticion de formacién para conocer su funcionamiento.

e La posibilidad de asistencia técnica en caso de averias o dudas de funcionamiento.

e Marcado CE del equipo

e Declaracién de Conformidad

e Manual de Instrucciones en alguno de los dos idiomas oficiales de la comunidad
auténoma

Si el montaje de la maquina requiriese algun tipo de obra o reforma para la instalacion del
equipo sera por cuenta del adjudicatario, y deberan ponerse en contacto con Oficina Técnica del
Centro y el Servicio de Prevencidon de Riesgos laborales. En este caso se adecuaran las
instalaciones existentes para el emplazamiento teniendo especial atencidon a lo establecido en
el Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, en materia de coordinacién de actividades
empresariales

7- FORMACION

La empresa Adjudicataria impartira un programa completo de formacién en el manejo del
equipo para un minimo de tres usuarios. Sera presencial, dirigida al personal técnico y médico
del Centro de Transfusidn, en horario compatible para que puedan asistir todos los trabajadores
contando con los turnos de trabajo.

La formacion se iniciara antes de que el equipo empiece a dar servicio efectivo y en los locales
donde esté ubicado el equipo.

Asimismo, la empresa Adjudicataria deberd aportar la documentacién e informacidn necesaria
para facilitar la formacién del personal que efectuara las inspecciones periddicas y el
mantenimiento preventivo necesarios una vez transcurrido el plazo de garantia.

La empresa Adjudicataria impartird, en caso de ser requerido, un curso de formacion técnica
para el personal de mantenimiento que designe el Centro.

La formacidn sera recurrente y se impartira durante el periodo de vigencia de la garantia.

En Madrid, a fecha de firma de huella

Firmado digitalmente

ALENDA ASENSI ,or ALENDA ASENSI
RAQUEL - RAQUEL
Fecha: 2025.04.29
i 14:50:04 +0200°
Raquel Alenda Asensi

Responsable Histocompatibilidad y B2 Tejido Ovarico
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