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REQUERMIENTOS TÉCNICOS, IMPRESCINDIBLES E IRRENUNCIABLES EN TODOS LOS PRODUCTOS OBJETO DE LICITACIÓN: 
 
1. Será condición de admisibilidad de las proposiciones, el cumplimiento íntegro de las prescripciones técnicas establecidas 

en este Pliego. 
2. Los implantes se presentarán en formato pre-esterilizado, que permita una absoluta disposición de uso inmediato. 
3. Cada producto llevará su correspondiente etiquetado individual, que permitirá la trazabilidad de su utilización.  
4. Se pondrán a disposición del hospital al menos 1 armario para almacenaje de implantes y 2 carros de transporte para 

acceso al quirófano para instrumentales e implantes. 
5. Se suministrará asimismo lector de código de barras y software necesario para asegurar la reposición y almacenamiento 

de los materiales ofertados, compatible con el SAP del hospital 
6. Se deberán aportar: 

Datos bibliográficos respecto a resultados, seguridad, complicaciones, etc., relacionados con los materiales 
ofertados. El no aportar bibliografía especifica respecto al implante será factor excluyente. 
Relación de productos ofertados, con descripción técnica de los mismos. 
Informe relación cumplimiento PPT con referencia directa a catálogo, ficha técnica u oferta que permita 
confirmar cumplimiento. 
Descripción de los productos a suministrar mediante catálogos, “insert” o ficha técnica de los mismos (con 
indicación expresa del lote y número de orden al que concurren) y otra información necesaria con la que 
se pueda verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas. 

7. Etiquetado: 
Identificación y datos del producto (nombre comercial y referencia). 
Fabricante (nombre y dirección). 
Importador (nombre y dirección) si fuese el caso. 
Número de lote de fabricación. 
Período de validez (caducidad) 
Fecha y método de esterilización (cuando proceda) 
Identificación de material no reutilizable. 
Marcado CE de producto sanitario. 
La leyenda “No utilizar si el envase interior no está integro” o similar. 

8. Todos los productos deberán cumplir la normativa vigente en cada caso. Los licitadores deberán aportar una declaración 
responsable en la que se indique el cumplimiento de la normativa correspondiente. En cualquier caso, deben cumplir con 
el Real Decreto 192/2023, de 21 de marzo, por el que se regulan los productos sanitarios, y si se trata de productos 
implantables activos, deberán cumplir con el Real Decreto 1616/2009 de 26 de octubre.  

9. En cuanto a la señalización en el envase de los productos habrá de aplicarse las normativas europeas EN 980:2003 y EN 
980:2008. 

10. Se deberá aportar certificación de producto libre de látex. 
11. No se admitirá establecer cantidades ni importes mínimos para el suministro de pedidos de ninguno de los productos 

enumerados, ni limitaciones en el establecimiento de días de reparto fijos o kilometrajes máximos a recorrer por los 
transportes para la distribución de productos. 

 
NORMATIVA GENERAL PARA LOS ADJUDICATARIOS  
 

El/los adjudicatarios aportarán el instrumental, así como los accesorios y/o componentes precisos para las 
intervenciones, que serán repuestos en caso necesario, debidamente colocados en Cajas Gráficas 
herméticas esterilizables que faciliten su utilización e identificación. 
Los implantes deberán venir, igualmente, colocados y clasificados de forma que facilite su implantación. 
Es obligatorio que el Hospital tenga disponible cuando sea necesario el instrumental preciso, así como los implantes, 
cuya dotación será fijada entre la empresa ADJUDICATARIA DEL CONCURSO y EL HOSPITAL. 
CAMBIOS DE REFERENCIA: Si durante la vigencia del contrato se innovaran o mejoraran las características ofertadas 
del producto, de manera que redunden en una mejora para los pacientes y/o para los profesionales que utilizan el 
material, se podrán sustituir las referencias ofertadas, siempre y cuando no supongan un cambio en la naturaleza y 
funcionalidad del producto y se mantengan sin variar los precios unitarios, previa solicitud a la Unidad de contratación 
y autorización del responsable del contrato. 

 
Segunda. - Alcance de las características técnicas. Las empresas licitadoras deberán ofertar el material que constituye el objeto 
de este expediente de contratación, tomando como referencia las características técnicas que se describen en la cláusula 
primera. 
 
Los licitadores deberán ajustar sus ofertas de los números de orden referentes a los implantes, a una propuesta técnica en la 
que, corriendo todos los gastos por su cuenta, se describa la solución tecnológica ofertada. 
 
Tercera. - Sólo se admitirá un precio por Código de Producto, es decir todas las medidas del mismo producto, deben valorarse al 
mismo precio.  
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