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Lote 1: Fundas desechables idie de comp

intermitente, secuencial, gradual y circunferencial para proteccion frente al
TVP. Compuestas por al menos tres cdmaras independientes, estancas y|
fabricadas en un material hipoalérgico, libre de litex, con una estructural
mallada que favorezca la disipacién del calor y la reduccién de la sudoracion,|

MEDICAL SOREVAN, S.L.

Este formato es copia del original firmado. Se
han ocultado datos personales en aplicacion de
la normativa vigente.

CUMPLE CON EL PPT

Las fundas deben ser blandas, flexibles y con cierre de velcro en toda I3l
superficie para garantizar una adaptabilidad completa a los miembros|
inferiores. El perfil de compresion aproximado debe ser de 45mmHg en
tobillo, 40mmHg en gemelo y 33mmHg en muslo, El adjudicatario de este lote|
deberd poner a disposicién al menos 45 equipes compresores portatiles por
uso del fungible, ficilmente adaptables a las camas del hospital y ligeros|

ACl, S.AU.

NO CUMPLE, LA COMPRESION NO ES|
CIRCUNFERENCIAL ¥ NO SON BLANDAS NI FLEXIBLES

(<2.5Kg); dotados de informacion visual, asi como alarmas visuales y senoras
que nos indique su perfecto funcionamiento. El compresor debe detectar|
automdticamente el tipo y nimero de fundas y el tiempo de retorno venoso
para ajustar el siguiente ciclo compresivo.

PROSAGA, 5.L

CUMPLE CON EL PPT
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