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Ref: 

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas 
y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al 
original.
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siguiendo el 

sistema de nomenclatura del equipamiento electromédico GMDN (Nomenclatura Global de Productos 
Sanitarios)

ELEMENTO BREVE DESCRIPCIÓN 
Número de identificación (lnventario) Único por equipo 
Número de identificación raíz (lnventario) Único por equipo. Objetivo agrupación 

funcional 
Tipo de equipo Según GMDN 
Descripción Según su función 
Modelo Asignado por el fabricante 
Número de serie Asignado por fabricante. Único por equipo 
Fabricante Nombre y contacto 
Distribuidor Nombre y contacto 
Servicio postventa Nombre y contacto 
Empresa mantenedora Nombre y contacto 
Clasificación RD1591/2009 Clase l, lla, llb o lll 
Ubicación física Que permita su fácil localización 
Estado Activo / No activo (razones) 
Fecha de alta en registro Alta en base de datos 
Fecha de actualización Última modificación de datos 
Requisitos de funcionamiento Requisitos de uso y mantenimiento 
Criticidad del equipo Resultado de análisis de criticidad 
Versión software y firmware Última versión 
Departamento propietario Contacto del departamento 
Persona responsable Responsable por departamento 
Fecha de compra Útil para depreciación / obsolescencia 
Coste de adquisición Útil para depreciación/patrimonio 
Fecha vencimiento garantía Seguimiento de la garantía 
Fecha de instalación Base del historial de mantenimiento 



ELEMENTO BREVE DESCRIPCIÓN 
Resultado pruebas aceptación Base del historial de mantenimiento 
Calendario mantenimiento preventivo Periodicidades mantenimiento preventivo 
Procedimientos mantenimiento preventivo Gamas mantenimiento preventivo 
Fecha calibración Última calibración si es pertinente 
Fungible asociado Referencias asociadas 
Accesorios asociados Referencias asociadas 
Año de fabricación Útil para determinar obsolescencia 
Vida útil prevista De funcionamiento seguro y eficaz 
Otra información relevante Otros datos de interés para el Centro 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 



 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 

 

 

 

TOTAL TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL 
PLIEGO 

Con 3 AÑOS de 

experiencia mínimo 

Con 5 AÑOS de 

experiencia mínimo 

14 TÉCNICOS 5 técnicos 9 técnicos 

 

 

 

 

 



TOTAL TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL 
PLIEGO 

Con 3 AÑOS de 

experiencia mínimo 

Con 5 AÑOS de 

experiencia mínimo 

6 TÉCNICOS 2 técnicos 4 técnicos 

 

 
 

 

 

TOTAL TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL 
PLIEGO 

Con 3 AÑOS de 

experiencia mínimo 

Con 5 AÑOS de 

experiencia mínimo 

12 TÉCNICOS 4 técnicos 8 técnicos 



 

 

 

 

 

TOTAL TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL 
PLIEGO 

Con 3 AÑOS de 

experiencia mínimo 

Con 5 AÑOS de 

experiencia mínimo 

8 TÉCNICOS 3 técnicos 5 técnicos 

 

 

 



 

 

TOTAL TÉCNICOS EXIGIDOS EN EL 
PLIEGO 

Con 3 AÑOS de 

experiencia mínimo 

Con 5 AÑOS de 

experiencia mínimo 

17 TÉCNICOS 3 técnicos 14 técnicos 
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Disponibilidad= (1− Nº de Horasque elequipoestá fueradeservicio
Nº de Horas destinadas para hacerusodel equipo )

Firmado digitalmente por: ANA MARIA CABRERO LOPEZ - ***6629**
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