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ANEXO 24

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO,
INSTALACION, PUESTA EN SERVICIO DE 2 IMPRESORAS DE CASETES PARA EL
SERVICIO DE ANATOMIA PATOLOGICA DEL HOSPITAL RAMON Y CAJAL

EXPEDIENTE: A/SUM-030194/2025

1.- OBJETO

El objeto del contrato es el contrato de suministro, instalacion y puesta en marcha de 2 impresoras de
casetes para el Servicio de Anatomia Patolégica del Hospital Ramén y Cajal.

El sistema a suministrar debe cumplir con las especificaciones, composicion y caracteristicas establecidas
como minimas en el apartado 3 de “Requerimientos técnicos”. El incumplimiento de alguna de las
especificaciones técnicas minimas supondra la exclusién de la oferta del procedimiento de licitacion o
resolucion del contrato. Ademas, deben cumplir con los requerimientos técnicos y de calidad
expresamente exigidos por la normativa nacional e internacional.

2.- ALCANCE DEL CONTRATO

En virtud del presente procedimiento de licitacion el hospital pretende contratar el suministro, instalacion y
mantenimiento del equipamiento detallado en el apartado 1 de este Pliego de Prescripciones Técnicas

(PPT).

ARTICULO | UNIDADES | DESCRIPCION

1 2 IMPRESORA DE CASETES

3. REQUERIMIENTOS TECNICOS
3.1 REQUISITOS TECNICOS
La impresora de casetes que se requiere debe cumplir siguientes especificaciones:

« Utilizacion de la impresora seré a través de la pantalla tactil LED o conectada directamente a un
ordenador

Parémetros de impresién deberan ser configurables para cada tolva de casetes y segun el color,
Equipo automético con software incluido

Carrusel con capacidad para 6 tolvas de casetes.

Botén de parada de emergencia.

Sistema de filtracién para efiminar residuos.

Alta calidad de impresién: resistente a los arafiazos, a solventes quimicos, a la corrosion y al
calor,

Compatibilidad con casetes paraform.

 Capacidades de escritura (niimeros, signos, simbolos, cédigos) y plantillas.

+ Totalmente compatible con el LIS del laboratorio.
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Sistema de transferencia de casetes eficaz sin atascos.
Pies de goma que reducen la vibracién y el ruido.

Bajo volumen de sonido de trabajo (inferior a 60 db)
Tamafio compacto y peso inferior a 30 kg

. & & @

4, CONDICIONES DE SUMINISTRO, INSTALACION Y RECEPCION DE LOS EQUIPOS
4.1.- Condiciones de suministro

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, maquina o aparato con todos los accesorios
imprescindibles para su funcionamiento, incluido el software (en su caso). Los equipos ofrecidos se
suministraran con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexidn, accesorios de anclaje o fijacion
necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtencién de los correspondientes permisos y
autorizaciones requeridos por la legislacién vigente y, en su caso, debidamente integrados con los Sistemas
de Informacién de los que dispone el Hospital.

Los equipos ofrecidos no pueden ser de segunda mano.

El plazo de entrega de los equipos sera el indicado en el PCAP a partir de la firma del contrato. Si, por
razones de obra, logistica u otras incidencias, debidamente motivadas, el érgano de contratacidn puede
demorar la entrega, este plazo podré alargarse sin coste adicional.

El adjudicatario debera suministrar el equipo y sus componentes actualizados a la nueva fecha de entrega
al equivalente en hardware y software al ofertado.

El cronograma de entrega de los equipos sera suministrado al adjudicatario en el acto de formalizacién del
contrato.

El equipamiento debe ir convenientemente embalado para que llegue en perfectas condiciones. El coste
de las gestiones necesarias para garantizar que el equipo se suministra en perfectas condiciones, asi
como el coste de los desperfectos ocasionados en los equipos durante en su transporte hasta el lugar de
suministro sera asumido por la empresa adjudicataria.

En concreto, la empresa adjudicataria se compromete a:

» Realizar el transporte de los equipos hasta su lugar de ubicacién final en las instalaciones del centro
al que vaya destinado el equipo.
Realizar la retirada del embalaje.

» Realizar la limpieza de todos los residuos y suciedad producidos por las labores de desembalaje,
recepcion, traslado, montaje e instalacién de los equipos, para dejar el espacio donde se han
realizado estas tareas en las mismas condiciones que se encontraba antes de la llegada de los
equipos.

+ Retirar los equipos viejos o que se sustituyen y gestionar sus residuos de acuerdo con la normativa
aplicable en materia de residuos.

» Presentar el certificado de conformidad del n® de serie del equipo

La empresa adjudicataria debe facilitar el peso y el volumen de todos los componentes embalados que
S 2
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configuren el conjunto de cada equipo. De la misma forma, cada paquete debe venir correctamente
identificado con cédigos y textos a efectos de facilitar su localizacion y manipulacién.

La empresa adjudicataria debe estar capacitada para llevar a cabo los servicios de transporte, entrega,
instalacién y servicio postventa de todos sus productos con personal propio. En caso de que, algunos de
estos servicios se subcontraten la empresa adjudicataria debe comunicarlo previamente a la realizacion
de los servicios y por escrito al hospital para su aceptacion.

4.1.1.- Manuales y documentacion

A la entrega del suministro, se adjuntarad obligatoriamente la siguiente documentacion en castellano y
preferiblemente en formato digital:

« Manual de instalacién, que debe incluir la informacién y rotulado sobre los equipos que representen
un riesgo especial.

« Manual de uso gue debe incluir una explicacién detallada de los principios de funcionamiento, de
los controles, operaciones de manejo y seguridad de los usuarios, alarmas y operaciones rutinarias
por verificacién del funcionamiento apropiado del equipo previsto en su uso diario, etc.

¢ Manuales de mantenimiento v técnicos deben incluir esquemas eléctricos y mecanismos

completos, despiece, repuestos y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo,

calibracion y ayuda en la localizacion de averias, etc. Los rétulos, indicadores y etiquetas del equipo
también deben estar en castellano, y ser suficientemente explicativos.

Documentacion de uso técnico de los equipos.

Documentacion de formacion.

Documento de Seguridad.
Memoria técnica de medidas de seguridad implantadas.

Toda la documentacién detallada en el parrafo anterior debe entregarse en formato electrdnico y en
cualquier soporte excepto el CD.

4.2. Condiciones de instalacion y aceptacion del equipamiento

La instalacion comprende la entrega en el hospital destinatario y el montaje en los locales de destino
definitivo, asf como cualquier ofra operacién requerida para su completa puesta a disposicion.

El equipo ofertado se suministrard con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexion,
accesorios de anclaje o fijacién necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtencién de los
correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por la legislacion vigente.

Seran montados por el adjudicatario en los locales de destino definitivo, incluyendo las actuaciones
necesarias para la introduccién del equipo en la sala, la conexion del equipo a los diferentes suministros
(eléctricos, hidraulicos, etc.) hasta los cuadros generales de los mismos en caso de ser necesarios. Se
incluiran todos aquellos equipos e instalaciones auxiliares necesarios para el correcto funcionamiento del

equipo principal.

El adjudicatario debera proceder a la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro residuo que se
3
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produzca en el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de obstaculos y en buen estado de
limpieza.

E! licitador deberd indicar en su oferta las condiciones minimas que debe reunir el espacio en el que se
ubique el equipo desde el punto de vista de suministros (electricidad, agua, gases, etc...), asi como de
condiciones ambientales (temperatura, humedad, etc.). Ademds entregara un plan completo de
implantacion que debera de ser aprobado por &l hospital,

La instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos se reallzara de forma coordinada con el Hospital
y en presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico del Servicio de Ingenieria y
Mantenimiento del hospital. El hospital autorizard y supervisara la instalacién del mismo (en coordinacién
con el Servicio de Ingenieria y Mantenimiento, Seccion de Electromedicina).

La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo y en presencia de personal técnicamente cualificado
autorizado por el Centro, realizara las pruebas o test de aceptacion técnica que acrediten el funcionamiento

del equipo suministrado.

En un periodo no superior a 5 dias naturales desde la finalizacién de las pruebas, el adjudicatario entregara
al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento y al Servicio Médico correspondiente un informe escrito en el que
consten los resultados de la prueba efectuada.

En la documentacion técnica del expediente de contratacién, se incluira el protocolo a realizar para la
prueba de aceptacion técnica del equipo. Posteriormente se realizara el acta de recepcion del equipo,
desde el punto de vista técnico y funcional.

5.- CONECTIVIDAD
En el caso de que el equipo necesite conectividad a la red del Hospital se requerira;

Red Cableada

*Interfaz Ethernet con conector RJ45
Velocidad: autonegociacion 10/100/1000 Mbps
*Modo duplex: autonegociacion half/hoja

Red sin hilos

*Interfaz inaldmbrica recomendada basada en estandar 802.11ac. En caso de que no se soporte, deberia
soportar los estandares A y/o B/G/N
*Protocolos de roaming: 802.11k, 802.11ry 802.11v

Red cableada v sin hilos

*Soporte 802.1x utilizando usuario y contrasefia y certificado.

QOtros

Es necesario que el licitador proporcione informacién precisa de otros medios de conectividad que
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incorporen los equipos, como Bluetooth, NFC u otras tecnologias basadas en transmisién radioeléctrica.
Y cumplir;

*Encriptacién: Toda transmision inaldmbrica debe ser cifrada.

*Frecuencias: No se utilizan bandas de frecuencia ya utilizadas en el Hospital para otras soluciones
(WiFi, RFID, lectores temperatura)

Protocolos de comunicacion

Las comunicaciones entre diferentes elementos se realizaran con protocolo TCP/IP de forma segura,
utilizando siempre rangos de puertos acotados que sera necesario comunicar para que se puedan definir
reglas de acceso en los cortafuegos corporativos.

Direccidn IP

Cualquier dispositivo, a excepcion de los servidores, debe poder obtener IP de forma FIJA mediante el
servidor DHCP corporativo.

Gestién
- Consola de gestion central

Para despliegue de gran nimero de elementos habra que incluir, en caso de que no exista ya, una consola
central de gestion que permita realizar operaciones en mtiltiples dispositivos con una sola accion (evitando
la misma operacién equipo a equipo).

Acceso remoto
- Equipos de usuario

Si fuera necesario el acceso remoto a un equipo de usuario, éste debera ser autorizado cada vez que sea
necesario y supervisado por personal interno.

- Servidores

El acceso remoto a los servidores se realizard con un cliente VPN proporcionado por la Direccién de
Sistema de Informacidn. Estos accesos son de caracter nominal y tendran que ser solicitados por personal

del Hospital.

Integracién con el Sistema de informacién del Laboratorio

Especifica y concretamente, a nivel de conectividad, el adjudicatario queda obligado a:

1. Implementar la integracion electrénica bidireccional con el LIS GESPATH.

2. En caso de que el cambiara de LIS durante la duracién de este contrato, la Empresa
Adjudicataria deberéa realizar la integracién en el nuevo LIS implantado sin que ello
comporte un sobrecoste.
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6.- FORMACION

La empresa adjudicataria deberd realizar formacién sobre las caracteristicas técnicas, prestaciones y
manejo de los equipos al personal técnico del hospital. El objetivo de la formacidn es que el personal técnico
adquiera los conocimientos y habilidades practicas necesarias para un adecuado uso de los equipos. Una
vez terminada la formacién se entregara un certificado de realizacidon de la misma con ndmero de horas a

los técnicos gue la han realizado.

Igualmente, la empresa adjudicataria debe aportar la documentacion e informacién necesaria para facilitar
la formacidn del personal que debe realizar las inspecciones periédicas y el mantenimiento preventivo
necesarios una vez transcurrido el plazo de garantia. Ademas, la empresa adjudicataria, cuando le sea
requerido, realizara formacién sobre el mantenimiento de los equipos al personal de mantenimiento del

haospital.

Cuando se produzca cualquier modificacién o actualizacion de los equipos, la empresa adjudicataria
debera realizar la formacién del personal del hospital tal y como se ha previsto en los apartados
anteriores.

7.- GARANTIA DEL EQUIPAMIENTO

El plazo de garantia de los equipos incluidos sus sistemas adicionales, componentes, accesorios, software
& Integracion con el sistema informatico existente, sera de minime de 1 afio, contado a partir de la firma del
acta de puesta en marcha del equipo, debiendo ser suministrada la formacién basica a los usuarios antes
de esa fecha.

En caso de que existan componentes de los equipos que disfruten de una garantia complementaria la
empresa licitadora lo tiene gque indicar.

La garantia debe incluir:

+ La sustitucion de los equipos o elementos de los equipos tales como, componentes, accesorios y
cualquier otro elemento que forme parte del equipo y sea necesario para su correcto
funcionamiento, gue contengan vicios, defectos ¢ que sufran un mal funcionamiento o deterioro
atribuible a deficiencias de origen (materiales y de funcionamiento).

¢ Mantenimiento preventivo programado de acuerdo con el fabricante durante el periodo de
garantia: revision periodica de seguridad y control de funcionamiento, ajustes, calibraciones y
otras operaciones necesarias para el correcto funcionamiento del sistema.

« El mantenimiento correctivo, técnico-legal, y todas las operaciones correctivas necesarias para la
reparacion de averias, defectos de los equipos, incluidas todas las piezas de repuesto, durante el
perfodo de garantia. '

+ Asimismo, estan incluidos todos los costes y gastos de desplazamiento del personal del servicio de
mantenimiento durante el periodo de garantfa. Incluyendo todos los componentes del equipo,
elementos auxiliares, instalaciones, piezas de repuesto, mano de obra, y demés costes que puedan
derivarse del cumplimiento de la misma.
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Los elementos de los equipos que deban sustituirse se suministraran en el menor tiempo posible a contar
desde la fecha en que se realiza la comunicacion de la incidencia.

Los elementos a sustituir seran iguales o equivalentes a los elementos que el equipo incorporaba de origen.
En el caso, que no puedan ser iguales el hospital debera aceptar expresamente la instalacion de un

elemento equivalente al original,

La empresa adjudicataria debe comunicar al servicio técnico las fechas de las operaciones de
mantenimiento preventivo y correctivo, durante el periodo de garantfa, con suficiente antelacién para poder
acordar el horario en el que se realizaran los trabajos.

La empresa adjudicataria debe entregar al servicio técnico del Hospital las hojas de las revisiones en las
que se especificaran las piezas sustituidas con sus referencias y se detallardn las intervenciones

realizadas.

Madrid a 2 de septiembre de 2025

Fifmado por g;ALACl'ostALvo . | ;Lj% SUSDWEGRA MEDICA
JOSE - **%*4777%% el di RVICIOY :
04/09/2025 con unecer::?.ficadc SERVICI _ENTR'Q&L .
emitido por AC FNMT Usuarios

Fdo. A GARCIA TOME
JOSE PALACIOS CALVO MARIA LUISA GARCIA TOME
JEFE DE SERVICIO DE ANATOMIA SUBDIRECTORA SERVICIOS CENTALES
PATOLOGICA ;
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P.A. A/SUM-030194/2025

1 | 1 | 3000443 |[IMPRESORAS DE CASETES UN 2 36.400,00 72.800,00 21 15.288,00 88.088,00

IMPORTE TOTAL: | 72.800,00 | 21 | 15.288,00 | 88.088,00
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