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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS

EXPEDIENTE: PAS 10/2025

SUMINISTRO: ULTRASONICADOR CON DESTINO AL INSTITUTO DE
GENETICA MEDICA Y MOLECULAR (INGEMM) DEL HOSPITAL
UNIVERSITARIO LA PAZ, PARA LA AMPLIACION DE LA CARTERA
GENOMICA EN EL SISTEMA NACIONAL DE SALUD CON CARGO AL PLAN
DE RECUPERACION, TRANSFORMACION Y RESILIENCIA NEXT
GENERATION UE
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OBJETO

El presente pliego establece las prescripciones técnicas a cumplir por los licitadores y los productos
por ellos ofertados para adquirir de un ultrasonicador con destino al Instituto de Genética Médica y
Molecular (INGEMM) del Hospital Universitario La Paz, para la ampliacién de la cartera genémica en
el Sistema Nacional de Salud con cargo al Plan de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia NEXT
GENERATION UE, conforme a lo descrito en este Pliego, en el que ademas del precio unitario, se
incluyen las caracteristicas del equipo.

NORMATIVA

Los productos y sus accesorios deberdn estar conformes, en el momento en el que se realice su
suministro, con las condiciones que les sean de aplicacion constando la declaracién conforme del
fabricante que acredite el cumplimiento de las normas técnicas de aplicacion obligada, para cada
uno de los equipos que oferten. Asi mismo los productos y accesorios deberan estar conformes con
la legislacion vigente que les sea de aplicacion.

DEFINICION DE LA ADQUISICION: CONDICIONES Y OBLIGACIONES

La adquisicion, incluye el cumplimiento de las condiciones y obligaciones que se detallan y describen
a continuacion.

A. ADQUISICION DE EQUIPO

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, maquina u aparato con todos los accesorios
imprescindibles para un correcto funcionamiento.

Se entiende también como equipo, para todos aquellos equipos que incluyan software, la
actualizacién del mismo cuando fuera necesaria, asi como las licencias para su uso.

B. CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO

El plazo de entrega del equipo serd el indicado en el PCAP a partir de la firma del contrato. Por
razones de obra, logistica u otras incidencias, debidamente motivadas, el Organo de Contratacién
puede demorar la entrega, por lo que este plazo podra alargarse sin coste adicional. El adjudicatario
debera suministrar el equipo y sus componentes actualizados a la nueva fecha de entrega al
equivalente en hardware y software al ofertado.

Las pruebas de aceptacidon se realizardn en presencia de un especialista de los Servicios de
Mantenimiento. En un plazo no superior a diez dias se entregara a dicho servicio un informe escrito
en el que consten los resultados de dichas pruebas, acompanado de:

* Un ejemplar de las pruebas de aceptacion realizadas que se archivara en el centro.
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¢ En la documentacién técnica del expediente, deberan incluir un modelo del protocolo a
realizar para la aceptacion del equipo.

Recepcionado el suministro, se entregara obligatoriamente la siguiente documentacion:

¢ Manual de instalaciéon: aportando ademas del manual de instalacién, la informacién y
rotulado sobre los equipos que representen un riesgo especial para el paciente.

¢ Manual de instrucciones en castellano.

¢ Manual de instrucciones y operaciones.

¢ Manual de mantenimiento y técnicos: incluir esquemas eléctricos y mecdnicos completos,
despiece, re-cambios y accesorios, operaciones de mantenimiento preventivo, calibracién y
ayuda para localizacién de averias, etc.

Al menos el manual técnico y de mantenimiento se entregara en formato electrénico y pasard a
formar parte de la biblioteca de manuales del Servicio de Ingenieria y Mantenimiento. Los rutulos,
Indicadores y etiquetas del equipo también deberan estar en castellano y ser suficientemente
explicativos.

C. FORMACION

Incluye una completa formacion en el manejo de los equipos, en su mas éptima utilizacion, tanto
desde el punto de vista operativo como funcional y que comprendera como minimo los médulos de:

Aprendizaje

Asesoramiento

Actualizaciones
- Mantenimiento

Esta formacion debera ir dirigida al personal facultativo y personal técnico para utilizar el equipo en
la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instruccion del personal se
extendera a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado.

La formacion se iniciard antes de que los equipos empiecen a dar servicio efectivo y en los locales
donde estén ubicados.

Asimismo, el adjudicatario deberd aportar la documentacién necesaria para facilitar la formacion del
personal que efectuara las inspecciones periddicas y el mantenimiento preventivo necesarios una
vez transcurrido el plazo de garantia. Deberd expresar su compromiso de impartir, caso de ser
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requerido, un curso de formacidn técnica para el personal de mantenimiento que designe el hospital
destinatario de los equipos.

D. GARANTIAS Y SERVICIO TECNICO

Una vez efectuada la recepcién de conformidad definitiva, comenzara el plazo de garantia del bien
objeto del contrato, indicado en el PCAP. Durante el plazo de garantia, si se acreditase la existencia
de vicios o defectos en el equipo suministrado, el Organo de Contratacién tendré derecho a reclamar
al contratista la reposicion o la reparacién del mismo si fuese suficiente, incluyendo los trabajos y
materiales necesarios para realizarlo. Terminado el plazo de garantia sin que el Hospital haya
formalizado ningtin reparo o denuncia, el contratista quedara exento de responsabilidad por razén
del bien suministrado. Si el suministro efectuado no se adecua al objeto contratado como
consecuencia de vicios o defectos imputables al contratista, el Hospital podra rechazar el mismo,
quedando exenta de la obligacién de pagar o teniendo derecho, en su caso, a la recuperacién del
precio satisfecho.

La garantia incluird todos los componentes del equipo, elementos auxiliares (cables, accesorios,
transductores, baterias, etc.), instalaciones y piezas de repuestos, mano de obra, desplazamientos,
dietas y demds costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma. Quedan incluidas
durante el periodo de garantia todas las actualizaciones de software.

Exclusiones del alcance de la garantia.

Material fungible o consumible, asi como el desechable.

Los dafos ocasionados en el equipamiento provocado por infraestructuras que dan servicio al
equipamiento, utilizacién de materiales no autorizados, manipulacién de los equipos por personal
no autorizados, manipulacién de los equipos por personal no autorizado, vandalismo, dolo y en
general los derivados de un uso incorrecto de los mismos.

El licitador acreditara en su oferta la disponibilidad del servicio técnico disponible mas cercano
indicando la localidad, direcciéon y teléfono del Servicio Técnico, detallando personal técnico y
cualificacion profesional, asi como el resto de la organizacién del servicio técnico en el ambito
nacional. Este servicio de recepcién de averias telefénico estard habilitado al menos de lunes a
viernes, como minimo en horario de 8 a 18 horas; el tiempo de respuesta en resolucion de averias
no podra ser superior a 24 horas si se requiere sustitucion de piezas o elementos.
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Se ha de incluir en la oferta el listado valorado y codificado de todos los accesorios y fungibles que
utiliza y requiere el sistema; asi como la frecuencia de reposicién (por cada paciente/uso, por horas,
etc.), en los casos que proceda.

El licitador debera incluir en su oferta un compromiso en el que se ha de garantizar la existencia de
repuestos durante un plazo minimo de 10 afios a partir de la fecha de adjudicacion.
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E. ANEXO REQUISITOS INFORMATICOS

Deberan tenerse en cuenta todas las cldusulas del Anexo “Requisitos Informdaticos” que sean de
aplicacidn respecto a la instalacidn e integracion de los equipos y/o licencias, siendo las mismas de
obligado cumplimiento para el adjudicatario.

GESTION AMBIENTAL, DE CALIDAD, PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL CORPORATIVA

1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

El licitador, debera aportar, en caso de disponer de ello, certificado del Sistema de Gestion
Ambiental conforme a la norma UNE-EN I1SO 14001 o equivalente y de Sistemas de Gestion
Calidad (Norma ISO 9001 o ISO 13485) o equivalente. Presentando, en su caso:

Acreditacion del cumplimiento de normas de garantia de la calidad:

Certificacién en gestién de calidad en base a una norma internacional (ISO 9001, 1SO
13485, etc.).

Acreditacion del cumplimiento de normas de gestiéon ambiental

Certificacion del Sistema de Gestién Ambiental en base a la Norma ISO 14001 o similar

Se especificard, si los equipos ofertados disponen de dispositivos de minimizacion del
consumo energético. Se indicard en relacién con este aspecto, el cumplimiento de la
normativa Energy Star o similares.

Asimismo, se indicaran los factores de caracter medioambiental de los equipos ofertados,
tales como programas de reciclado y reutilizacién de cualquier tipo de residuo del equipo,
su embalaje, accesorios, envases, consumibles a lo largo de su vida util y contar con
dispositivos de minimizacidn de radiaciones, generaciones de residuos, emisiones o ruidos.
Se facilitara informacioén sobre si los equipos incorporan el etiquetado de una baja
incidencia medioambiental, tales como el Angel Azul (Blauer Engel), etiqueta ecolégica de
la UE (European Union Eco-label) o etiquetado energético europeo, entre otros, certificado
o declaracién de cumplimiento de la Directiva RoHS.

El proveedor, como suministrador de los equipos y de sus respectivos consumibles, se
compromete a retirar y gestionar, mediante gestores autorizados, todos los residuos de los
consumibles generados por sus equipos, de acuerdo con la normativa ambiental vigente,
debiendo presentar al hospital, cuando ésta lo solicite, los documentos acreditativos de la
gestion realizada de dichos residuos.

El adjudicatario debera certificar por escrito al hospital su compromiso para gestionar los
residuos generados por sus equipos y sus consumibles, de acuerdo con lo expresado en el
parrafo anterior.

En caso necesario, dentro de las tareas de mantenimiento se medira el nivel acustico del
equipo, retirando las piezas que, por su uso, sobrepasen el nivel acustico de origen.

El adjudicatario se compromete a cumplir con todos los requisitos legales vigentes en
materia ambiental y de residuos.
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1.6.

1.7.

El licitador debera cumplir todas las disposiciones legales y administrativas de aplicacién en
materia de Seguridad, Higiene y Salud en el Trabajo que estén en vigor durante la ejecucion
de los trabajos, siendo el responsable exclusivo de su aplicacién y de las consecuencias
derivadas de su incumplimiento, tanto en lo concerniente al mismo como a sus posibles
subcontratistas.

El licitador presentara los proyectos que en su empresa se estén realizando en cuanto a
Responsabilidad Social Corporativa y los certificados o acreditaciones que tengan
relacionados con este tema; asi como los proyectos que en este sentido puedan llevarse a
cabo o implementarse en el hospital.

CARACTERISTICAS TECNICAS

IMPORTE . IMPORTE
EQUIPO UBICACION  UNID.  UNITARIO . o TOTALIVA
SIN IVA INCLUIDO
Ultrasonicador INGEMM 1 6a.17800€ g 0 77.65538¢€

Equipo

de ultrasonicacién con tecnologia acustica de alta frecuencia enfocada que permita la

fragmentacion de moléculas ADN, ARN y cromatina para el INGEMM.

» Caracteristicas minimas requeridas

Ultrasonidos de frecuencia no inferior a 400 KHz y longitudes de onda de
aproximadamente 3mm.
Sistema con temperatura de accién programable al menos entre 6 y 402C
Capacidad de procesamiento de muestras individuales y de hasta 8 muestras de forma
simultdnea y automatica
Procesado de la muestra en tubo cerrado y con volumen de al menos entre 15 uly 2 ml.
El sistema debe evitar la contaminacion cruzada entre muestras via aerosoles.
Registro de control de tiempo y transferencia de energia acustica mediante ordenador.
Refrigerador integrado y gestion automatizada del agua
Permitira al menos las siguientes funciones:

o Lisis de células

o Extraccion de ADN de muestras de plasma y sangre seca.

o Extraccion de ADN/ARN/proteinas de tejidos parafinados

o Rotura de ADN/ARN/Cromatina
Los resultados obtenidos deben ser altamente reproducibles.
Equipo de sobremesa compacto y de pequeias dimensiones que pueda adaptarse a
cualquier mesa de trabajo.
Accesorios incluidos:
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o Ordenador y software necesario para control del equipo.
o Bomba de refrigeracidn para control de temperatura

En todos los casos se incluiran todos aquellos elementos y accesorios que puedan ser necesarios
para un correcto funcionamiento de los equipos.

Ademas de lo anteriormente indicado todos los equipos cumpliran con las especificaciones
descritas en las Caracteristicas Generales de estos pliegos.

DOCUMENTACION TECNICA A PRESENTAR
» Relacidn de productos ofertados en el ANEXO A del Pliego de Clausulas Administrativas

Particulares, con descripcion técnica de los mismos.

» Relacidn y descripcion de los productos a suministrar mediante catalogos, ficha técnica de
los mismos u otra informacion que el licitador considere necesaria, con la que se pueda
verificar cada una de las especificaciones técnicas exigidas del equipo ofertado.

» Certificado del marcado CE, conforme a lo establecido en la legislacion vigente reguladora

de los productos sanitarios.
» Datos técnicos del producto (Product Data).

» Se debera cumplimentar la encuesta técnica adjunta al Pliego de Prescripciones Técnicas

en _formato editable. La ausencia de la misma dara lugar a la exclusion. Los datos

contenidos en la Encuesta Técnica deben reflejar fielmente las caracteristicas del producto
que forma parte de la oferta, debiendo acreditarse con la documentacién técnica del

fabricante (Product Data). En el caso de no ser parte de la oferta la palabra OPCIONAL.
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» Compromiso en el que se ha de garantizar la existencia de repuestos durante un plazo
minimo de 10 afios a partir de la fecha de adjudicacion.

» Debera incluirse una relacion de todos los accesorios, repuestos y fungibles (cables,
soportes, sensores, pinzas, electrodos etc.) que requiera el equipo para su funcionamiento,
asi como la frecuencia de reposicion (para los repuestos cuyo cambio debe realizarse de
forma periddica) y el nimero de usos en el caso de los fungibles (si éstos son reutilizables).
Se debera especificar si es material reutilizable o de un solo uso (desechable), el precio
unitario de cada uno de ellos y si la distribucion es exclusiva o no. El precio debera
mantenerse al menos durante del plazo de garantia del equipo. Posteriormente, se

admitiran revisiones de precio con un maximo de 0,5% de variacidn anual (no acumulativo).
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» Documentacion que justifique lo descrito en el apartado “Gestion ambiental, de calidad,
prevencion de riesgos laborales y responsabilidad social corporativa”, asi como compromiso
de mantener o mejorar los valores medioambientales que pueden verse afectados por la

ejecucion del contrato.

Deberd proporcionarse en castellano, incluyendo un indice de documentos que contendra los
nimeros de pdgina o ficheros.

La no inclusién de alguno de los documentos anteriormente relacionados sera motivo de exclusion
del licitador.

COORDINADORA DEL INGEMM
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