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EXPEDIENTE DE CONTRATACION: PA SUM 25-001

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA EL SUMINISTRO, INSTALACION Y PUESTA EN
FUNCIONAMIENTO DE UN ECOGRAFO CON SISTEMA DE CARTOGRAFIA CON FUSION DE IMAGEN PARA LA
REALIZACION DE BIOPSIAS DE PROSTATA EN EL SERVICIO DE UROLOGIA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO DE
FUENLABRADA

Primera. - Objeto. El objeto del presente pliego es establecer las condiciones técnicas y definir las

prestaciones de calidad del contrato para el suministro, instalacién y puesta en puesta en funcionamiento
de un ecografo con sistema de cartografia con fusidon de imagen para la realizacion de biopsias de prostata
en el servicio de urologia d del Hospital Universitario Fuenlabrada, incluyendo el montaje, instalacion y
configuracion de todo el material suministrado.

N2 LOTE | Descripcién y Caracteristicas CANTIDAD Precio unitario IVA TOTAL LOTE IVA
- ORDEN | Técnicas EXCLUIDO EXCLUIDO
1 ECOGRAFO BIOPSIA 1 152.900,00€ 152.900,00€

Si alguna de las caracteristicas establecidas en las especificaciones técnicas determinara marca o modelo
exclusivo, estas serian tomadas Unicamente como guia u orientacion, sin que el hecho de no ajustarse
exactamente sea causa de exclusion, por lo tanto, seran admitidas otras propuestas equivalentes a las
solicitadas en las especificaciones técnicas, siempre y cuando quede acreditado que la solucion que se
propone ofrece como minimo las mismas o mejores prestaciones que las indicadas.

N2 DE LOTE - ORDEN 1

Especificaciones clinicas y técnicas:

» Sistema de cartografia prostatica para intervenciones guiadas por fusion ecografica y fusion de
imagenes multimodales.

» Serequiere para la planificacion y realizacion de un tratamiento local con exactitud para optar por
la vigilancia activa con total seguridad, gracias a la visualizacion de un mapeo 3D de la préstata.

» Sistema ecografico de altas prestaciones que permite la fusion de imagenes con Resonancia
Magnética tanto por la via Transrectal como Transperineal. Posibilidad de acceso a practicamente
toda la prostata desde una aproximacion transrectal y transperineal.

» Lafusidn transperineal no requiere de “stepper” ni de “tracker” magnético externo

» Perfectamente compatibles con los diferentes sistemas de tratamiento focal.

» Reconoce las formas anatomicas de ambas imagenes, compensa las diferencias y los micro
movimientos del érgano durante el procedimiento, siempre a tiempo real y con maxima precision.

» Permitira confirmar y calificar las lesiones detectadas mediante la fusion con RM, Pet-TAC o entre
los parametros de la RM (T2, DWI, ADC)

» Permitird recargar el primer mapeo del paciente, comprobando de nuevo la evolucion en las dreas
libres para confirmar, vigilar y tratar focalmente en base al plan de biopsia previo.
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Cartografia de prostata por fusion de imagenes, permitiendo la descarga de imagenes de RM y TC
del PACS.

El equipo estara disponible con la ultima actualizacion del software
Incluird todos los accesorios tales como guias para los procedimientos.
Gradillas para el procedimiento en formato cuadrado.

Doble pedal que permita manos libres

Monitor de LCD con pantalla tactil de 21,5” de medida minima, en color y alta resolucidn, la pantalla
tactil estara acoplada a un sistema compacto y poco voluminoso.

Se ha de poder ajustar la altura de la pantalla.

Incluird carro ergondmico de facil transporte y Sistema de frenado.

Transductores:

VYV VYVY

Se incluira un transductor endocavitario 2D/3D

Modos de imagen 2Dy 3D

Power Doppler

Color Doppler

Sonda convex abdominal

Posibilidad de afiadir diferentes tipos de sondas para hacer cualquier otro tipo de exploraciones, de
tipo convex, lineal o sondas TRUS

Software:

YV VY

Cartografia de prostata por fusion de imagenes RMN
Cartografia protatica 3D para aplicacion transrectal
Medidas de volumen

Tracking automatico de préstata basado en la sonda 3D

Conectividad y almacenamiento

v

YVVVVYVY

Conexidn DICON3.0, exportacion de cartografia prostatica 3D. Exportacidn del informe del paciente
y captura de pantalla al PACS

Importacion de secuencia del PACS

RISS ( Lista de trabajo WL)

Obtencidn de informacion al paciente desde el RIS

Almacenamiento de capacidad al menos 2TB

Memoria RAM de al menos 8 GB

Conexion USB

Integracion sencilla con los sistemas de informacion del hospital para conexion al sistema PACS,
descarga datos de las historias clinicas y archiveado de los informes de los pacientes

Integracién con sistemas de informacion
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» El equipamiento debe disponer de conectividad a la red de los centros sanitarios para comunicarse
por el protocolo TCP/IP.

» El adjudicatario debe incluir los servicios profesionales para conectarse a la LAN y SSlI del centro

» El equipamiento debe disponer de capacidad de integracion via protocolo DICOM V3 con
exportacion del informe de paciente y capturas de imagenes en el sistema PACS

» Importacion de secuencias de imagenes desde el sistema PACS. (Query/Retrieve)

» Obtencion de informacion del paciente desde el RIS mediante Modality Worklist Management

SaludMad

Si alguna de las caracteristicas establecidas en las especificaciones técnicas determinara marca o modelo
exclusivo, estas serian tomadas Unicamente como guia u orientacién, sin que el hecho de no ajustarse
exactamente sea causa de exclusidn, por lo tanto, seran admitidas otras propuestas equivalentes a las
solicitadas en las especificaciones técnicas, siempre y cuando quede acreditado que la solucion que se
propone ofrece como minimo las mismas o mejores prestaciones que las indicadas.

OTRAS CONDICIONES

1.- ALCANCE DE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LOS ELEMENTOS

Los equipos a suministrar tendran que cumplir con las especificaciones, composicion y caracteristicas
establecidas como minimas y debera ser de nueva fabricacidn en todos y cada uno de sus componentes.

Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, maquina o aparato con todos los accesorios
necesarios para un correcto funcionamiento y utilizacion, incluyendo, sin limitarse a ello, accesorios y
fungibles que requiera el equipo para su funcionamiento, asi como todo el hardware y software necesario
para el funcionamiento adecuado del equipo, que deben ser suministrados en su ultima version en el
momento de la entrega definitiva de los equipos y que pasaran a ser propiedad del Hospital tras el acta de
recepcion.

Se entiende como parte inherente del equipo la actualizacion del software cuando fuera necesaria durante
el tiempo de garantia, asi como las licencias para su uso. Se debera poner a disposicion del Hospital el nimero
de licencias que sean necesarias sin que esto suponga en ningln caso un gasto afadido

Con objeto de facilitar el proceso de evaluacion y seleccion debera proporcionarse de manera obligatoria la
maxima descripcion, hojas de datos técnicos de producto (Product Data), productos e informacion que
permita realizar un completo analisis de las diferentes ofertas presentadas. La falta de informacion, ausencia
de hojas de datos de producto de los componentes ofertados o respuesta a las cuestiones técnicas
planteadas que no pueda ser debidamente contrastada podra ser motivo de que la oferta no sea valorada.

Es de cumplimiento obligatorio presentar una lista de equipos similares a los ofertados que se hayan
instalado en los ultimos 3 afios en Espafia, clasificados por modelo, afio de instalacion y centro

Se debera garantizar la existencia de servicio de mantenimiento y repuestos durante al menos un periodo
de vida de 10 afios, desde su puesta en marcha en el Hospital, que es el ciclo minimo de vida que se estima
para este tipo de equipos.

Manual de instrucciones y operaciones en formato electronico y papel en castellano y la documentacion
técnica o manuales de servicio técnico con inclusion de despieces, planos o esquemas, identificacion de
componentes, métodos de calibraciones externas o internas, resolucion de averias, configuracion técnica,
etc. Asi como las recomendaciones de mantenimientos preventivo, predictivo y correctivo a realizar en el
equipo

2.- SEGURIDAD DEL PACIENTE.
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En relacién con la seguridad del paciente y atendiendo a lo establecido en la circular n2 3/2012 de la Agencia
Espafiola del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS), el contratista cumplira en todo momento la
normativa vigente y tendra en cuenta las siguientes indicaciones para contribuir a garantizar, en el uso del
equipamiento, un entorno seguro para el paciente y los profesionales:

* Designacidn de una persona responsable:

El contratista debe designar un profesional encargado del control de todas aquellas gestiones relacionadas
con el equipamiento, tanto durante el periodo de ejecucion del contrato, como durante el periodo de
garantia.

* Apoyo a la actualizacion del inventario en el centro de destino del equipamiento:

El responsable técnico del equipamiento en el centro de destino de este, informara al contratista de los
cambios de ubicacion que puedan darse en el equipamiento, para que de este modo el contratista pueda
seguir prestando las condiciones establecidas de garantia, y se mantenga la trazabilidad del producto y del
mantenimiento preventivo y correctivo. Por otra parte, el contratista aportara toda la informacion sobre el
equipo que se genere en el marco del contrato, como forma de apoyo para mantener actualizado el
inventario en el centro de destino del mismo.

* Realizacion del mantenimiento correctivo y registro de incidencias:

El centro de destino del equipamiento determinara con el contratista el procedimiento de comunicacion,
registro y control de las incidencias relacionadas con el equipamiento (averias y problemas de uso). Asi
mismo, acordaran el cartel que identificard de forma visible los equipos con alguna incidencia registrada
hasta su reparacion en los casos en que sea necesario, para evitar el uso inadvertido por otros profesionales
v el riesgo para el paciente.

Todas las operaciones de asistencia técnica efectuadas deben anotarse en el registro de cada equipo,
indicando fecha y persona o entidad que las realizd. También deben anotarse los incidentes adversos que
deban ser comunicados al fabricante y a la AEMPS.

Un resumen de estas incidencias, y su resolucidn, se reportaran al responsable del contrato y al Servicio de
Electromedicina del Hospital.

3.- LEGISLACION

Los productos presentados a este concurso deberan cumplir la legislacion vigente relativa a productos
sanitarios de acuerdo al nuevo Real Decreto 192/2023 de 21 de marzo, en vigor el 23 de Marzo del 2023 vy
que transpone la directiva 2017/745/CE del Parlamento Europeo y del Consejo del 5 abril de 2017 por el que
se regulan los productos sanitarios que les sea de aplicacion llevando el marcado CE en donde corresponda,
acompafiado del numero de identificacion del organismo notificado (con excepcidn en los productos de Clase
[). Se incluird documento acreditativo del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislacion

vigente.

Asimismo, cuando corresponda, se acreditara cualquier otra legislacion que sea de aplicacion.
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4.- CONDICIONES DE SUMINISTRO Y ENTREGA DEL EQUIPO

El plazo de entrega de los equipos sera inferior a 30 dias y contado en dias naturales a partir de la
formalizacion del contrato. Por razones de obra, logistica o determinacion del Hospital, este plazo de entrega

podra alargarse y se debera coordinar con el Hospital.

Al tratarse de un Hospital la entrega debe estar en estrecha relacién con el Hospital. Si por las razones
anteriores el Hospital se viese en la obligacion de retrasar la entrega del material ofertado y adjudicado en
la oferta, el adjudicatario debera suministrar el equipo y sus componentes actualizados a la nueva fecha de
entrega al equivalente al hardware y software al ofertado incluso actualizando el modelo si este hubiese

cambiado.

El adjudicatario estard dispuesto a suministrar todas aquellas piezas de repuesto, despieces, etc. que le
pudieran ser requeridas indicando el tiempo maximo de compromiso de suministro. Debe garantizar que van
a existir piezas de repuesto durante un periodo de 10 afios, desde la puesta en marcha en el Hospital. Debera
indicar para cada modelo de equipo ofertado la fecha de comercializacion, ademas la fecha de fabricacion

del equipo sera como maximo del afio anterior a la fecha de adjudicacién.

5. - CONDICIONES DE INSTALACION Y ACEPTACION DEL EQUIPO

Los equipos ofertados se suministran con todos aquellos dispositivos o elementos de interconexion,
accesorios de anclaje o fijacion necesarios para un total y correcto funcionamiento y obtencion de los
correspondientes permisos y autorizaciones requeridos por la legislacion vigente vy, si fuera el caso,

debidamente integrados con los Sistemas de Informacion de que disponga el Hospital.

Se tendra en cuenta la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro residuo que se produzca en el

montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de obstaculos y en buen estado de limpieza.

La instalacion y puesta en funcionamiento de los equipos se realizara de forma coordinada con el Hospital y
en presencia del personal del Servicio al que va dirigido y de un técnico de la Seccion de Electromedicina. El
Hospital autorizara y supervisara la instalacion del mismo (en coordinacion con el Servicio de Ingenieria y

mantenimiento, Seccidn de Electromedicina).

La fecha de instalacion debera ser comunicada a dicho Servicio y al gue vaya dirigido con antelacion

suficiente, mediante documento escrito (carta, fax o correo electrénico) con el correspondiente calendario

de actuaciones.

El tiempo de instalacion del equipo sera inferior al indicado en la tabla, entendido como el tiempo desde que

el equipo entra en el Hospital hasta que esta en disposicién de hacer el test de aceptacion del equipo:

LOTE /|

ORDEN Tiempo de instalacion (dias naturales)

1/1 7
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También proporcionara formacion, si procede, tanto al personal facultativo como al personal técnico de
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Electromedicina para proveer de soporte de primer nivel sobre este equipamiento.

La empresa adjudicataria, una vez instalados los equipos, realizara la prueba o test de aceptacion técnica
correspondiente. Estas pruebas se realizaran en presencia del personal, técnicamente cualificado, autorizado
por la Institucion. En un periodo no superior a 8 dias naturales se entregard en el Departamento de
Electromedicina, un informe escrito en el que consten los resultados de la prueba efectuada, y que servira
de referencia para establecer el nivel de calidad base de rendimiento. Se entregaran dos copias, una al
Servicio de Urologia y otra al Servicio de Ingenieria y Mantenimiento (Seccién de Electromedicina). En la
documentacion técnica del Concurso, se incluira el protocolo a realizar para la prueba de aceptacion técnica

del equipo. Posteriormente se realizard el acta de recepcidn, desde el punto de vista técnico y funcional.

Se considera condicién imprescindible para cumplir las especificaciones técnicas, a la recepcion del material
adjudicado, la entrega de la documentacion o manuales de usuario en castellano (2 juegos) y la
documentacion técnica o manuales de servicio técnico con inclusion de despieces, planos o esquemas,
identificacion de componentes, métodos de calibraciones externas o internas, resolucion de averias,
configuracion técnica, etc.; asi como las recomendaciones de mantenimientos preventivo, predictivo y

correctivo a realizar.

6.- GARANTIA:

El plazo de garantia equipo incluidos sus componentes y accesorios, sera como minimo de 24 meses, en la
que debera constar la conformidad de su instalacién, funcionamiento y haber superado el test de aceptacion
realizado en presencia de las personas designadas por el Hospital y el proveedor y comenzara a contar desde

el acta de recepcion del equipo.

PERIODO GARANTIA MINIMO

Lote /Orden (meses)

1/1 ' 24

La garantia incluye el Servicio de mantenimiento en la modalidad "todo incluido con garantia tota
mantenimiento técnico-legal, sin coste adicional para el centro.

y el

La garantia incluira la sustitucion completa del articulo o de sus componentes en caso de vicios o defectos de
fabricacion y funcionamiento, incluyendo los trabajo y materiales necesarios para realizarlo. La garantia total
incluira todos los componentes del equipo, elementos auxiliares, instalaciones y piezas de repuestos, mano de
obra, desplazamientos, dietas y demas costes que puedan derivarse del cumplimiento de la misma con unos
plazos de intervencion en la asistencia técnica iguales a los ofertados para los contratos de mantenimiento.

Durante el periodo de garantia, se pondra a disposicion del Hospital, con la disponibilidad que las
necesidades del servicio requieran, un servicio de asistencia técnico presencial para atender todas las
anomalias (defecto de fabricacion o funcionamiento) que se puedan producir.

De igual forma, la garantia incluira las revisiones preventivas de acuerdo al fabricante y correctivas. A tal
efecto, en la documentacion técnica, se debera incluir el nimero y alcance de las revisiones.
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En caso de averia, la respuesta se dara en un plazo maximo de 24 horas. Si el equipo se tuviera que retirar o
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no se pudiera solucionar en un plazo maximo de 48 horas y siempre que el Servicio lo solicite, el adjudicatario
debera prestar un equipo igual o de similares caracteristicas para no interrumpir la actividad del Servicio.

Se suministraran con la ultima version de software disponible y se actualizaran durante el periodo de garantia
(incluyendo los periodos de ampliacién, si se han ofertado) sin coste adicional.

Seran montados por el adjudicatario en el local de destino en condiciones de funcionamiento, realizando la
formacion del personal.

En caso de que se incorpore alguna modificacion a las caracteristicas del equipo, se entregara la
documentacion indicada, que se actualizara durante el periodo de garantia, incluyendo los periodos de
ampliacién, sin coste adicional.

Debera indicar para cada modelo de equipo ofertado la fecha de comercializacion, ademas la fecha de
fabricacion del equipo sera como maximo del afio anterior a la fecha de adjudicacion. El equipo ofertado
deber ser nuevo, no se aceptaran equipos reacondicionados o refurbish.

||I

La garantia incluye el Servicio de mantenimiento en la modalidad "todo incluido con garantia total" y el
mantenimiento técnico-legal, sin coste adicional para el centro, incluidos los malos usos. Mantenimiento
preventivo, correctivo, asi como los desplazamientos, repuestos o todo lo necesario para la resolucién de la
incidencia.

7.- FORMACION

Se adjuntara un programa de formacion donde se incluya una completa formacion en el manejo de los
equipos, en su mas optima utilizacion, tanto desde el punto de vista operativo como funcional, y que

comprendera como minimo los modulos de:
e Aprendizaje.
e Asesoramiento.
e Actualizaciones.

Esta formacion debera ir dirigida a los usuarios del Sistema de Monitorizacion y personal técnico para utilizar

el equipo en la forma prevista por el fabricante y efectuar las rutinas de servicio.

En caso de que el equipo suministrado forme parte de un sistema, la instruccion del personal se extendera

a las funciones del sistema afectadas por el equipo suministrado.

La formacion se iniciara antes de que el equipo empiece a dar servicio efectivo y en los locales donde esté

ubicado el equipo.

Asimismo, el adjudicatario debera aportar la documentacion e informacion necesaria para facilitar la
formacion del personal que efectuara las inspecciones periddicas y el mantenimiento preventivo necesarios
una vez transcurrido el plazo de garantia. Debera expresar su compromiso de impartir, caso de ser requerido,
un curso de formacion técnica para el personal de electromedicina que designe el hospital destinatario del

equipo.

Debera incluirse el programa especifico de los cursos, profesorado y planificacion prevista de los mismos. Su

duracién (en dias/semana) y el nimero de técnicos asistentes se adecuara al coste, complejidad del sistema
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o equipo y en cualquier caso debera conseguir el pleno rendimiento funcional del equipo con los
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profesionales usuarios del mismo

Cualquier modificacion/actualizacion conllevara un periodo de formacion del personal en los mismaos

términos sefialados anteriormente.

8.- CONTRATO/SERVICIO TECNICO

Indicar localidad, direccién y teléfono del Servicio Técnico mas cercano, detallando personal técnico y

cualificacion profesional, asi como el resto de la organizacion del servicio técnico en el ambito nacional.

El licitador ofrecera la posibilidad de establecer un Contrato de Mantenimiento integral sin exclusion alguna,
una vez finalizado el periodo de garantia. Describir detalladamente y de forma independiente para cada uno
de los equipos ofertados las diferentes modalidades posibles indicando sus coberturas y precios. El importe

del mismo, en ningun caso sobrepasara el porcentaje indicado en la tabla siguiente:

LOTE / o
ORDEN % (IVA incluido) (*)
1/1 | 7%

(*) Valores para un Contrato de Mantenimiento Integral sin ningun tipo de exclusién.

Se debera especificar para las diferentes opciones de mantenimiento el precio anual total, expresado en
porcentaje sobre el precio unitario del equipo a suministrar (IVA incluido). Las opciones a considerar seran,

como minimo, las siguientes:

e Tipo A: Mantenimiento integral de tipo “a todo riesgo”, en la que estarian incluidos todos los gastos,
sin ninguna restriccion, que se deriven de la reparacion del aparato averiado, incluyendo el

mantenimiento preventivo, el correctivo, el técnico legal y todos los materiales y repuestos.

e Tipo B: Mantenimiento a todo riesgo con algln tipo de restriccién o exclusion. Similar al anterior,
pero con exclusion de algin elemento o componente que el ofertante considere oportuno. Esta
modalidad especificara claramente qué incluye el contrato, con determinacion expresa de las piezas

que quedan excluidas y su valoracion con IVA.

e Tipo C: Mantenimiento preventivo, limitado a las labores de mantenimiento preventivo y en las

condiciones que el ofertante especifique.

Todas las actualizaciones de software de los productos ofertados durante el periodo de garantia y/o durante

el contrato de mantenimiento integral estaran incluidas sin coste para el centro.

Indicar el tiempo de respuesta con presencia fisica del Servicio Técnico, en caso de averia. Definir el horario
de la cobertura. El tiempo de respuesta no sera superior al indicado en el cuadro adjunto. Especificar

condiciones del mismo.
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" LOTE / Tiempo Respuesta Servicio Técnico
ORDEN (horas)

1/1 - < 8 horas

Especificar periodo de operatividad (uptime) del tiempo Gtil de funcionamiento. Se contabiliza éste en base
a 365 dias anuales menos el tiempo empleado en la realizacion del mantenimiento preventivo. Sera como

minimo el indicado en el cuadro adjunto.

LoTE /. y :
ORDEN Periodo Operatividad (uptime)
1/1 | 96%

9.- CONSUMO DE MATERIAL FUNGIBLE Y/O REACTIVOS.

Cuando para la utilizacion del bien objeto de contrato sea necesario el consumo de material fungible, en la

oferta técnica debera incluirse al menos la siguiente informacion complementaria:

e Consumo de unidades por tratamiento (precio IVA incluido). Se indicara la diferencia econdmica (€)
cuando exista la posibilidad de ceder el equipo contra consumo.

e |dentificacidn del fungible.

e Siel fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial ofertante.

e Sies posible su reutilizacion y medios de reutilizacion necesarios, asi como el nimero de veces que
puede reutilizarse con plena eficacia.

e En caso que los materiales fungibles tengan caducidad, habra de indicarse los plazos medios de la
misma.

e Listado de precios de material fungible necesario para el normal funcionamiento del equipo.

10.- CONECTIVIDAD

Cuando sea preciso, se debera cumplir con los requisitos que se enumeran a continuacion:

1. Ciberseguridad. Cumplimiento normativo en proteccion de datos personales.
a. Todos los equipamientos que contengan o manejen datos personales seran conectados en la
ubicacion establecida por el centro sanitario y cumpliendo con los estandares e instrucciones
corporativas. El equipamiento permitird la instalacién del software antivirus corporativo del mismo o
un mecanismo equivalente de proteccion.
b. El equipamiento o sistema debera cumplir con los requisitos en materia de seguridad y proteccion
de datos personales establecidos en la normativa legal vigente, durante todo el contrato, incluyendo el
Reglamento General de Proteccién de Datos (RGPD), la Ley Organica 3/2018, de 5 de diciembre, de
Proteccion de Datos Personales y garantia de los derechos digitales y el Real Decreto 311/2022, de 3 de
mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad (ENS).

2. Conexidn a la red audiovisual.
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Se realizara la conexion a la red audiovisual a través de los interfaces estandar HDMI o 12G-SDI. Los
cables de conexion entre las torres y los puertos de conexion audiovisual existentes en las columnas
quirurgicas seran dotados e instalados por parte del adjudicatario.
3. Implantacion:
a.- Implantacién de la solucién: El conjunto de las tareas de implantacidn del equipamiento o sistemay
de las soluciones complementarias indicadas en el Pliego de Prescripciones Técnicas se abordaran de
acuerdo al cronograma incluido en la propuesta del licitador.
b.- Una vez acordada con el centro sanitario, sera anexada como parte del contrato. La implantacion
completa del sistema debera realizarse desde la fecha de formalizacion del contrato, segun este
cronograma.
c.- Se dispondra de soporte presencial in situ por parte del adjudicatario para la implantacion, de
acuerdo a la especificacién realizada en el pliego y, en todo caso, la que permita la adecuada
implantacion del equipamiento o sistema.
La disponibilidad del equipamiento o sistema completo debera ser superior en todo caso al 95% del tiempo
anual, salvo que se indique otra cosa por pliego.
d.- Cualquier actuacion sobre el equipamiento o sistema, y especialmente aquellas actuaciones gue

impliguen disminucion de sus funcionalidades o interrupciones en su funcionamiento, deberan
consensuarse previamente con el hospital con el objeto de minimizar su repercusion clinica, procurando
su realizacidn en horas valle con baja carga de trabajo, especificamente en horario nocturno y/o en fines
de semana.

11.- OTRAS

Las propuestas y ofertas incluirdn dentro del proceso de instalacion del equipamiento las tareas de
implementacion de la conectividad e integracion con los sistemas e infraestructura corporativa.

En caso de ser necesario, Incluird todos los elementos necesarios para su conexion a red Ethernet.

A continuacion, se relaciona los equipos existentes en el Hospital para que se certifique que la imagen

obtenida de ellos, se van a poder fusionar con el equipo propuesto

Nombre Marca Modelo

RESONANCIA MAGNETICA PHILIPS INGENIA AMBITION X
RESONANCIA MAGNETICA GE ECHOSP W/EXCITE
RESONANCIA MAGNETICA3.0T GE HDXT TWINSPE
PET-TAC SIEMENS BIOGRAPH mCT 5S40 4R
TC GE OPTIMA 660

TC GE REVOLUTION ASCEND

Segunda. - Proteccion del medio ambiente

Proteccién del Medio Ambiente. Dentro de las actividades del Hospital Universitario de Fuenlabrada, ocupa
un lugar destacado la proteccion del Medio Ambiente y pasa a ser un importante objetivo mas alla de la
propia actividad. Por este motivo, es fundamental que las empresas que nos ofrecen sus productos y / o
servicios adquieran el compromiso de prevenir y reducir los impactos ambientales con una actitud
responsable frente al Medio Ambiente.
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PROHIBICIONES Y OBLIGACIONES:

- Prohibido realizar cualquier tipo de vertido de productos peligrosos que no esté autorizado.
- Obligacion de cumplir con los Requisitos Legales aplicables en el desarrollo de la actividad.

- Obligacién de Informar de todos los incidentes con repercusién ambiental que tengan lugar en el
desarrollo de la actividad al Hospital Universitario de Fuenlabrada.

- Evitar las emisiones al aire, suelo y agua.
- Reduccion de ruidos y olores.

- Realizar un uso controlado de la energia y optimizar el consumo de recursos naturales no
renovables.

- Minimizar y gestionar adecuadamente los residuos manteniendo un cuidado ambiental durante el
manejo, transporte, preparacion, utilizacion y eliminacion final de los mismos fundamentalmente
cuando se trate de residuos peligrosos.

- Reducir en lo posible y de forma continua los impactos ambientales importantes que genere su
actividad haciendo uso de unas buenas practicas ambientales.

CONDICIONES PARTICULARES SOBRE RESIDUOS:

- Los residuos seran segregados en origen, los contenedores que los contienen estaran
perfectamente identificados y etiquetados.

- Los residuos urbanos (papel, carton, organicos, etc.) seran gestionados en los contenedores
municipales o a través de gestores autorizados.

- Promover el uso racional de los recursos naturales (agua, energia, etc.) y la minimizacion,
reutilizacion, reciclado de los residuos. (p.e. no malgastar el agua, apagar las luces de aquellas
instalaciones que no vayan a ser utilizadas).

- No utilizar, en la medida de lo posible, productos de limpieza que estén considerados como
peligrosos (si son peligrosos, viene indicado en la etiqueta del envase mediante un pictograma).

- En caso de utilizar productos peligrosos de limpieza, no realizar vertidos de los mismos a la red de
saneamiento que no esté autorizado en las especificaciones del producto.

BUENAS PRACTICAS AMBIENTALES:

- Retirada y adecuada gestién de los residuos generados en el desarrollo de la actividad, prestando
especial atencidn a los residuos peligrosos que pudieran generarse, como: Envases de los productos
quimicos utilizados que puedan ser peligrosos (productos de limpieza).

- No malgastar el agua.

- Apagar las luces de aquellas instalaciones que no van a ser utilizadas y de aquellas donde se
terminan las tareas de limpieza.

CONSIDERACIONES SOCIALES

- Las empresas adjudicatarias no deben practicar o apoyar la discriminacion en la contratacion,
remuneracion, acceso a la capacitacion, promocion, despido o jubilacion basada en la raza, origen
social o nacional, casta, nacimiento, religion, discapacidad, género, orientacion sexual,
responsabilidad familiar, estado civil, afiliacion a sindicatos, opiniones politicas, edad o cualquier otra
condicion que pueda dar origen a la discriminacion.

- Las empresas adjudicatarias no deben interferir en el ejercicio de los derechos de su personal
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para observar sus creencias o practicas o para satisfacer sus necesidades relacionadas con la raza,
origen social o nacional, religion, discapacided, género orientacion sexual, responsabilidad familiar,
estado civil, afiliacion a sindicatos, opiniones politicas o cualquier otra condicion que pueda dar
origen a la discriminacion.

- Las empresas adjudicatarias no deben permitir ninglin comportamiento que sea amenazador,
abusivo, explotador o sexualmente coercitivo, incluyendo gestos, lenguajes, y contacto fisico en el
lugar de trabajo, y donde sea aplicable, en residencias y otras instalaciones para el uso de sus
empleados, ofrecidas por la empresa adjudicataria.

Tercera. - Incorporacidn al contrato

El presente Pliego, asi como el de Clausulas Administrativas Particulares, sera incorporado como
estipulacion al contrato que se suscriba con el adjudicatario.

En Fuenlabrada, a 26 de junio de 2025
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