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EXPTE. A/SUM-030456/2025

CRITERIOS TECNICOS DE ADJUDICACION EXPEDIENTE MESAS QUIRURGICA

PARA QUIROFANO DE TRAUMATOLOGIA Y Q_UIR6FANO POLIVALENTE

Relacion de criterios: Total 30 puntos.

JUSTIFICACION

Todos los criterios de adjudicacion estan vinculados directamente con el objeto del
contrato, en cuanto que afectan a caracteristicas tales como la calidad de estos productos,
funcionalidad, seguridad y estan referidos a prestaciones directas de los productos que
suponen una mejora sobre las prestaciones base definidas en el Pliego de Prescripciones
Técnicas.

La puntuacién maxima atribuida a estos criterios técnicos se establece en aplicacion
de la “Circular de criterios de homogeneizacién de la actividad contractual de la Comunidad
de Madrid”, remitida por el Director General de Patrimonio de Hacienda de la CAM con fecha
17 de enero de 2020, donde se recomienda establecer criterios de caracter automatico para
la fase técnica y con un peso del 30% de la puntuacién, otorgandose 70% a los relacionados
con el precio.

LOTE 1: MESAS QUIRURGICAS |

1. Mesa con mayor superficie libre de obstaculos para mejorar el acceso del equipo de
radiologia con arco en C:

o Superficie libre mayor de 1.700mm.........c.coiiiiiiiiiiiiiieieees 7 puntos
o Superficie libre entre 1.600 y 1.700mMmM..........ccoeviriiiiiiiieeeinens 3 puntos
o Superficie libre menorde 1.600mMm..............ccoeeiiiiiiiiiiiiieee e, 0 puntos

Justificacion: Lo mas importante para los equipos médicos, especialmente en aquellas
especialidades que requieran utilizar un aro quirlrgico, es contar con una mesa que permita el
uso del arco en C sin restricciones. Por eso se necesita que la superficie Util esté libre de
obstaculos. Si el sistema de columna central es muy ancho, se reduce la zona que puede ser
radiotransparente, dificultando la toma de imagenes intraoperatorias. Una superficie libre mayor
a 1.700 mm permite trabajar comodamente con el arco en C desde distintos angulos, mejorando
la calidad asistencial y la seguridad del paciente.

La autenticidad de este documento se puede comprobar en

https://gestiona.comunidad. madrid/csv
mediante el siguiente codigo seguro de verificacién:

Forma de acreditacion: Declaracion responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o
manual de uso queda descrita esta prestacion (pagina, parrafo).

2. Autonomia de la bateria:

o Presenta bloques de bateria igual o superior a 4 bloques................ 5 puntos
o Presenta bloques de bateria inferior a 4 bloques ........................ 0 puntos
o F judi ludy ladel le rod
umar perjudica su saiu a de 10S que ke roaean
EHsH it ek

Esta prohibido fumar en los centros sanitarios (Ley 42/2010))
Hospitales sin Humo


07527766G
Nuevo sello


Justificaciéon: Una mayor autonomia de bateria significa menos interrupciones y mayor fiabilidad
en el trabajo diario. Si la bateria permite un funcionamiento continuo durante varias semanas, el
equipo quirdrgico no tiene que preocuparse por la recarga constante ni por posibles fallos a mitad
de una cirugia. Esto también alarga la vida util de la mesa al no forzar ciclos de carga y descarga
tan frecuentes, y da mayor seguridad en contextos donde la demanda quirurgica es elevada.

Forma de acreditaciéon: Declaracion responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o
manual de uso queda descrita esta prestacién (pagina, parrafo).

La mesa quiruargica dispone de apoyo directo del chasis al suelo:

O DISPONE Sl e 5 puntos
O DisSpone NO ... ... 0 puntos

Justificacion: disponer de un frenado de la mesa que apoya el chasis directamente al suelo
cuando la mesa esta frenada, proporciona una estabilidad muy superior a las mesas que solo
dependen de ruedas con freno. Es especialmente importante en traumatologia, donde se
manejan cargas pesadas, tracciones o se realizan maniobras que requieren una base firme,
incluso cuando la mesa esta a gran altura. Esto minimiza el riesgo de movimientos involuntarios
y mejora tanto la seguridad del paciente como del equipo quirurgico.

Forma de acreditacion: Declaracion responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o
manual de uso queda descrita esta prestacion (pagina, parrafo).

Todos los movimientos eléctricos se pueden activar hidraulicamente si falla el suministro:

O S aCtVan Sl...... . ——————— 5 puntos
0 Seactivan NO.......coooiiii 0 puntos

Justificacion: Ante un fallo eléctrico, es esencial que la mesa pueda desbloquearse y moverse
sin necesidad de alimentacion eléctrica. Un sistema hidraulico o manual que permita activar
funciones basicas garantiza que se pueda seguir trabajando o, al menos, retirar al paciente con
seguridad. Esta funcionalidad es una medida de seguridad critica en cualquier quiréfano, donde
los tiempos de reaccién son fundamentales.

Forma de acreditacién: Declaracion responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o
manual de uso queda descrita esta prestacion (pagina, parrafo).

Presenta un sistema de bloqueo en la placa de cabeza para evitar movimientos no
deseados con color diferenciado:

O Presenta Sl.......ooie e eee 4 puntos
0 Presenta NO......eee s 0 puntos

Justificacion: La cabeza del paciente es una zona extremadamente delicada. Contar con un
sistema que bloquee su movimiento de forma segura y que ademas tenga un cdédigo de color
visible evita errores y facilita su manejo durante la cirugia. Esto es especialmente util en
quiréfanos polivalentes, donde diferentes equipos pueden intervenir, y es clave garantizar que
todos los elementos estén correctamente fijados y sean facilmente reconocibles.

Forma de acreditacion: Declaracion responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o
manual de uso queda descrita esta prestacion (pagina, parrafo).

Fumar perjudica su salud y la de los que le rodean
Esta prohibido fumar en los centros sanitarios (Ley 42/2010))



6. Incluye un mando de emergencia situado en la columna extraible con todas las funciones
del mando principal:

O INCIUYE Sl...ee e 4 puntos
O INCIUYE NO ... ————- 0 puntos

Justificacion: Incorporar un mando de emergencia en la columna extraible garantiza una
respuesta inmediata en caso de fallo del mando principal. Mejora la seguridad del paciente y
permite actuar sin demoras. Facilita el acceso del personal desde distintos puntos del quiréfano
y asegura la continuidad del procedimiento quirdrgico

Forma de acreditacion: Declaracion responsable, indicando en qué lugar de la ficha técnica o
manual de uso queda descrita esta prestacion (pagina, parrafo).
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