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ACLARACIONES AL CONTRATO

HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA

PA 109-2025 "SUMINISTRO DE SISTEMAS DE DISPENSACION AUTOMATIZADA DE MEDICAMENTOS (SADME) PARA PACIENTES INGRESADOS DEL

INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo sefialado en la clausula 9 del PCAP, se recoge las solicitudes de informacion adicional sobre pliegos y documentacién complementaria recibidas al menos 12 dias antes de la fecha

limite para recepcion de ofertas

armario secundario (controlado desde el armario principal,
exclusivamente para el almacenamiento de medicamentos) o por el
contrario cada punto de dispensacion esta formado por un armario
principal que permita la retirada de medicacion simultanea en cada
punto de dispensacion.

EMPRESA QUE
SOLICITA FECHA | NUMERO PREGUNTAS FORMULADAS ACLARACION
ACLARACION
Respecto al requerimiento indicado en la pagina 6 del PPT en el El S|stema.debe proveer los mecanismos opoﬂunog para
" e L poder seguir operando de forma manual, o con medios de
1 punto 3.4.3. "Unidad de control para la operacion paralela del ; ) . )
” L S . L ” contingencia previstos, en caso de fallo de los sistemas
SADME", aclaracién sobre el significado de "operacion paralela". . A e
automatizados, de modo que se minimice la afectacion del
servicio.
R especto a la tabla que aparece en la pdgina 3 del PPT con los
puntos de dispensacion por unidad asistencial aclaracion sobre si el
REGACHO INGENIERIA el nimero de puntos de dispensacion exigido indica el numero de
g 11/09/2025
CLINICA, S.L.U armarios del conjunto donde se almacenarian los medicamentos; es
decir, para 2 puntos de dispensacion se dispondria de un armario  |Cada punto de dispensacion es un armario principal.
2 principal (donde se ubica la unidad de control y pantalla) y un Cuando dice 2 puntos de dispensacién en una planta

significa dos armarios completos.

Ref: 57/438502.9/25

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenia la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales
protegidos, se ha ocultado el cédigo que permitiria comprobar el original.
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INFORMACION ADICIONAL SOBRE LOS PLIEGOS Y DOCUMENTACION COMPLEMENTARIA

De conformidad con lo sefialado en la clausula 9 del PCAP, se recoge las solicitudes de informacion adicional sobre pliegos y documentacién complementaria recibidas al menos 12 dias antes de la fecha
limite para recepcion de ofertas

EMPRESA QUE
SOLICITA FECHA | NUMERO PREGUNTAS FORMULADAS ACLARACION
ACLARACION

Confirmacion sobre la situacion del sistema luminoso de
sefializacion de ubicaciones indicado en la pag 3 del PPT, punto
3.2 que recoje que “debera disponer de un sistema luminoso de
sefializacion de ubicaciones que permita localizar los Se confirma que los elementos luminosos deben situarse
medicamentos durante las dispensaciones, devoluciones y en el perimetro inmediato de cada ubicacién o cajetin.
reposiciones. Los elementos luminosos deben situarse en el
perimetro inmediato de cada ubicacion para facilitar el proceso y
evitar errores de identificacion”

Confirmacion sobre lo requerido en el PPT, pag. 3, capitulo 3.2
SAl. Se indica que debe de poder mantener activo al equipo

SADME al menos 1 hora ¢ tanto referido a unidades principales
como a las auxiliares? Si

Aclarar si cuando en el PPT, pag. 3, capitulo 3.2 “Niveles de
seguridad”, se requiere que el tamario y el numero de ubicaciones
debe ser personalizable por el usuario, se refiere tanto al software
como al hardware.

Si, seria personalizable mediante software y hardware
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equivalencia dentro de ese cajon de maxima seguridad con las
condiciones descritas, a cajones de maxima seguridad con control
gravimétrico

EMPRESA QUE
SOLICITA FECHA | NUMERO PREGUNTAS FORMULADAS ACLARACION
ACLARACION
Aclaracion sobre lo requerido en el PPT, pag. 4 capitulo 3.2 “Cajon . L L .
. o . P Se requiere que el cajon de devolucién no permita el
de seguridad” que sefiala que se debera disponer de “cajon de o
SANUSHEALTH TECH o f . . ; acceso a otras ubicaciones durante los procesos de
12/09/2025 6 devolucién externo que no permita el acceso fisico a ninguna e : s

SOLUTIONS, S.L. Lo . L devolucion de medicamentos, admitiéndose que pueda
ubicacion de almacenaje durante los procesos de devolucion de L .
medicamentos” ser oculto o visible o externo o interno.
Aclaracion sobre lo sefialado en el PPT en la pag 6, capitulo 3.4.3 E.l I;?tp'etta':esri;a;:szaerge?;iacﬁglreead: rth dog;zggtalgiiared
que recoge que ‘“La ubicacion del hardware contara con el visto giganl ! .p ! P .

. e o . hasta la toma de red en pared incluida y las conexiones
bueno del hospital, haciéndose cargo el adjudicatario de los L S .
7 cableados y conexiones necesarios para el adecuado (parcheo) con la electrénica de red. El adjudicatario
funcionamiento del sistema, de acuerdo con los niveles y debera proporcionar los latiguillos de red ethernet cat. 6
protocolos dictados por el hospital sin coste adicional para el para cgnectar Igs equipos a las toma.s red, asi como
hospital” cualquier otro tipo de cables o conexiones que no sean el
ospita estandar ethernet mencionado.
Respecto al criterio de adjudicacion 6, recogido en la pagina 10 del
PCAP que indica que “se valora que las ubicaciones de méaxima
seguridad dispongan de sensores infrarrojos que detecten la
8 presencia de la dosis almacenada”, se consulta si aceptarian la No, se refiere a control exclusivamente por infrarrojos
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EMPRESA QUE
SOLICITA FECHA | NUMERO PREGUNTAS FORMULADAS ACLARACION
ACLARACION
Solicitud de los planos de ubicacion de los 11 SADME segun la Como documentaciéon complementaria a la visita
tabla indicada en el documento PPT: Unidades asistenciales, obligatoria de los espacios, se envia al solicitante y a
APD 12/09/2025 9 . . e ) . " ?
Nuamero de casmas, Puntos de dispensacion todos los asistentes a dicha visita, los planos mediante
wetransfers.
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